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Настоящ ие м етод и ческ и е  указания  распространяю тся  н а  приборы 

А565 ун и вер сальн ы е, цифровые, Государственной  систем ы  промышленных 

приборов и ср ед ств  автом атизации (в  дальнейшем приборы ) по 

Т У 2 5 -0 50 6 о0 0 8 1 -8 4 , предназначенны е д л я  измерения напряжения п остоян 

н о го  т о к а , тем пературы , д р у ги х  физических вели чи н , преобразованны х 

в напряжение п о ст о я н н о го  т о к а , сигнализации отк лон ен и я  парам етра  

о т  за д а н н ого  зн а ч ен и я , и устанавливаю т м етодику их первичной , 

п ер и оди ческ ой , в н еочер едн ой , инспекционной и эк сп ер тн ой  п оверок*

Настоящ ие м етод и ческ и е  указания  соо тветствую т требованиям  

ГОСТ 8 .0 4 2 -8 3 , ГОСТ 8 .5 1 3 -8 4 .

Вид поверки  -  в едом ствен н ая ; мевшоверочный и н тер вал  -  I  г о д *

I .  ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1 Л «  При проведении  поверки должны быть выполнены операции, 

указанны е в т а б л .  1 Л .

Т абли ц а  I . I .

Наименование операции

Номер
пункта

О бязательв
опере

ю с т ь  проведения 
[ции при

методи
чески х
указаний

первичной
п ов ер к е

эксплуатации  
и хранении

Внешний осм отр 6 ,1 Да Да

Испытание и золяции  на 

элек тр и ческ ую  п р очн ость

6 .2 Да Нет

И змерение э л е к т р и ч е с к о го  

соп р оти влен и я  и золяц ии

6 .3 Да Да

О пробование 6 .4 Да Да

К алибровка  прибора 6 .5 .1 Да Да

К он тр оль  осн овн ой  погреш ности  

изм ерения

6 .5 .2 Да Да

К он тр оль  основной  погреш ности  

си гн али зац и и

6 .5 .3 Да Да

О пределение к он тр ольн о  го  j 

значения

6 .5 .4 Да Да



1 в2 »  При п олучении  отр и ц а тель н ы х  р е з у л ь т а т о в  при п р ов ед ен и и  

то й  и ли  иной операции, п о в ер к а  п р екр ащ ается , поверяем ы е приборы  

бр ак ую т, а  р е з у л ь т а т а  п оверки  оформляют в с о о т в е т с т в и и  с  р а з д е 

ло м  7 .

2 *  СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2 .1 о  При проведении  п ов ер к и  должны бы ть применены с р е д с т в а ,  

у к а за н н ы е  в т а б л »  2 . 1 .

Т а бли ц а  2 . 1 .

Н ом ер п ун кта  
м етод и ч еск и х  

у к а за н и й

Наименование о б р а з ц о в о го  с р е д с т в а  и зм ер ен и й  или  
в с п о м о га т е л ь н о г о  с р е д с т в а  п ов ер к и ; м е т р о л о ги ч е с к и е  

и (и л и )  осн овн ы е т е х н и ч е с к и е  х гр а гл -ер и схи к и

6 . 4 ,

6 , 5 .  I * , . 6 , 5 , 3

П отенциом етр  п о с т о я н н о го  т о к а  P 3 7 - I .  

Выходное напряж ение о т  IjaV  д о  2 , 1 2 1 1 1 / ;  

к л а с с  т о ч н о с т и  0 ,0 1 .

6 . 5 . 2 )  6 * 5 ,3 Терм ом етр  р тутн ы й  4Б2»

Цена д е л е н и я  шкалы 0 ,1  ° С ;  ди ап азон  изм еряем ы х 

тем п ер а тур  о т  0  д о  55  ° С .

6 .3 Тераоы ы етр £ 6 - 1 3 .

И зм ер и тельн о е  напряж ение н е  б о л е е  10 V ; д и а п азон  

изм ерений о т  10 д о  1 0 ^  Q
6 .2 У н и в ер са ль н а я  п р обой н ая  у ст а н о в к а  УП У-1М . 

Д иапазон  и зм ен ен и я  и с п ы та тельн о го  напряж ения 

о т  0  д о  10 к V * мощ ность у ст а н ов к и  н е  м ен ее  

0 ,2 5  К 1/ А .

6 . 4 И сточник п и та н и я  п о с т о я н н о го  то к а  Б 5 -7 . 

Выходное напряж ение о т  2  д о  30  V ;  т о к  н а гр у зк и  

д о  3  А .

6 .4 Лампа Mi36~>0, 1 2 »

Т ок  0 ,1 2  At напряж ение 36  V  с



-  4  -

2 *2 *  Д о п у с к а е т с я  применение с р е д с т в , н е  приведенны х в 

т а б л *  2 * 1 ,  н о  обеспечиваю щ их к он тр оль  м е т р о л о ги ч е с к и х  

х а р а к т ер и с т и к  поверяем ы х цриборов с тр ебу ем ой  то чн остью *

3 * ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3 *1 *  При п р ов ед ен и и  поверки  должны бы ть соблю дены  следую щ ие 

тр е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и *

3 *1 * 1 *  К о р п у са  поверяем ы х п р и боров , а  такж е с р е д с т в  повер к и  

должны бы ть за зем л е н ы *

3 * 1 * 2 »  П одклю чение и отклю чение внешних ц еп ей  долж но 

п р о и зв о д и т ь ся  т о л ь к о  при  отклю ченном  напряжении п и тания ,

3 *1 * 3 *  С т р о го  соб лю д а ть  "П р ав и ла  т е х н и ч еск о й  эк сп луа та ц и и  

э л е к т р о у с т а н о в о к  п о т р е б и т е л е й * ,  "П рави ла  техн и к и  б е з о п а с н о с т и  

цри  э к сп л уа т а ц и и  э л е к т р о у с т а н о в о к  п о т р е б и т е л е й * ,  а  такж е 

т р е б о в а н и я , у с т а н о в л ен н ы е  ГОСТ 1 2 *2 *0 0 7 .0 -7 5 *

3 * 1 * 4 »  Общие тр е б о в а н и я  б е зо п а с н о с т и  -  по  ГОСТ 1 2 *3 *0 1 9 -8 0 ; 

т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и  цри испытании и золяц и и  и и зм ерении  е е  

с о п р о т и в ле н и я  -  по  ГОСТ 2 1 65 7 -8 3 *

4 . УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4 »1 *  Цри п р ов ед ен и и  повер к и  должны бы ть соблю дены  следую щ ие 

у с л о в и я :

т е м п е р а т у р а  окружающего в о з д у х а  (2 0  £  2 )  °С ;  

о т н о с и т е л ь н а я  в ла ж н ость  в о з д у х а  о т  30  д о  8 0  %; 
о т к л о н е н и е  напряж ения питания о т  н ом и н а льн о го  зн ачен и я  £  2 %% 

максим альны й коэф ф ициент высших гармоник 5  %;
о т к л о н е н и е  ч а с т о т ы  п ер ем ен н ого  т о к а  £  I  Н Т ;  

о т с у т с т в и е  т р я с к и , у д а р о в , влияющих н а  р а б о т у  п р и бо р о в ; 

о т с у т с т в и е  внеш них э л е к т р и ч е ск и х  и магнитны х п о л е й , кроме 

м а гн и т н о го  п о л я  З е м ли , влияющих на  р а б о т у  ц р и бор ов .



5о ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5 * 1 *  П еред  п р оведен и ем  п ов ер к и  долж ны  бы ть вы полнены  

след ую щ и е  п о д го т о в и т е л ь н ы е  работы ,,

5 в2 *  Приборы должны бы ть дем о н ти р ов а н ы  и ли  р а сп а к о в а н ы  и 

вы держ аны  в у с л о в и я х ,  ук а за н н ы х  в р а з д е л е  4  н е  м е н е е  4  h 

в вы клю ченном  с о с т о я н и и ,

5 . 3 *  Цри п о в е р к е  п р и бор ов  прим еняю т с х е ц у ,  у к а за н н у ю  н а  р и с Д *

С хем а п овер к и  п р и бо р а
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г д е  M I -  м ера напряж ения (п о т е н ц и о м е т р  P 3 7 - I ) ;  

Ш  -  медный п р о в о д .

Р и с . I *

5 . 4 ,  Мера напряж ения , п р и м ен яем ая  цри  п о в е р к е  п р и б о р о в , 

д о лж н а  о б е с п е ч и в а т ь  у с т а н о в к у  з н а ч е н и й  напряж ения с  п огр еш н остью , 

н е  превышающей 1/5 о сн о в н о й  п о гр еш н о с т и  п о в е р я е м о го  п р и б о р а .

5 * 5а В ю тогок ан а льн ы х п р и б о р а х  клеммы  (заж им ы ) д л я  п о д со ед и 

н е н и я  одноим енны х входны х п р о в о д о в  с о ед и н я ю т  между с о б о й  медными 

п р о в о д а м и  сеч ен и ем  н е  ы ен ое  0 ,7 5  гтпг .
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5 .6 *  О бразцовы е ср ед ств а  измерений и ли  в спом огательны е 

с р ед с т в а  поверки  п ер ед  поверкой приборов подготавливаю т в 

с о о т в е т с т в и и  с их техн и ческ ой  документацией#

5 .7 *  Поверяемые приборы перед  опробованием  и к онтролем  

м етр оло ги ч еск и х  ха ра ктер и сти к  надежно зазем ляю т и под готавливаю т 

к р а б о т е ,  д л я  ч е г о :

а )  проверяю т п р ави льн ость  и надеж ность подключения меры 

напряжения, надеж ность подсоединения ш теп сельн ого  р а зъ ем а  ХЗ;

б )  открывают крышду прибора, вставив ключ в зам ок д о  у п о р а ;

в ) проверяю т надеж ность крепления блок ов  прибора ;

г )  устан авли ва ю т д л я  приборов, имеющих сигнализирую щ ее 

(р егули р ую щ ее) у с т р о й с т в о , на задатчиках кан ала  I  (б о льш е ) и 

к анала  П (м еньш е) н еобходим ее д л я  проверки п оляр н ость  и  зн ачен и е  

у с т а в о к  к он тр оли р уем ого  парам етра, вставив  вилки в соотв етств ую 

щие гн е з д а  р о з е т о к  зад атчи к ов ;

д )  подают напряжение 220 М ч а сто той  50  H z  при помощи внеш

них включающих у с т р о й с т в »  Для приборов , имеющих сигнализирую щ ее 

(р е гули р ую щ ее ) у с т р о й с т в о , включают цепи си гнализац ии  (р е г у л и р о 

вания) внешним включающим уст р о й ств ом ;

е )  нажимают кнопку  СЕТЬ, при этом  н а  лицевой  п анели  прибора 

должны з а г о р е т ь с я  одноименный светод и од  и цифровое т а б л о ;

ж) закрывают крышку прибора (л е гк и м  прижимом).

5 *8 ,  В п риборах с  компенсацией тем пературы  свободны х концов 

т ер м оэлек тр и ч еск и х  п р еобр а зов а телей  в т ех н о ло ги ч е с к о е  о т в ер сти е  

компенсационной  коробки  устанавливаю т ртутны й терм ом етр  с  ценой 

д ел ен и я  0 ,1  °С *  О стальны е отвер сти я  компенсационной коробки  

приборов тер м ои золи р ую т.

5 *9 *  П еред контролем  основной  погреш ности  измерения и с и г 

н али зац и и , а  такж е определением  к он тр ольн о го  значения приборы



включаю*? н а  предварительны й  п р о г р е в :

приборы  с  компенсацией  тем п ер атуры  свободны х конц ов  тер м о

э л е к т р и ч е с к о го  п р е о б р а з о в а т е л я  н е  м ен ее  I  h ; 

о с та льн ы е  приборы -  н е  м е н е е  0 ,5  h .

5 Л 0 «  К он тр оль  осн овн ой  п огр еш н ости  и зм ерен и я  и си гн а ли за ц и и  

п р о и зв о д я т  н е  м енее  чем  ч е р е з  15 тт  п о с л е  подклю чения п р и бора  

к п от ен ц и ом етр у »

6 .  ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

При проведении  п ов ер к и , кром е первичной  п оверки  при вы пуске 

приборов  и з  п р ои зв о д ств а , в е д е т с я  п р о т о к о л  р е з у л ь т а т о в  повер к и , 

форма к о т о р о го -п р и в ед е н а  в прилож ении 2=

6 *1 *  Внешний осм отр

При внешнем осм отр е  долж но бы ть у с т а н о в л е н о ;  

с о х р а н н о с т ь  клейма п р е д п р и я т и я -и з г о т о в и т е л я ; 

н а ли ч и е  то в а р н ого  зн а к а  п р е д п р и я т и я -и з г о т о в и т е л я , знака  

Г о с у д а р с т в е н н о го  р е е с т р а  и г о с у д а р с т в е н н о г о  Знака к а ч е с т в а  (е с л и  

он  п р и с в о е н ) ;

с о о т в е т с т в и е  у с л о в н о г о  о б о зн а ч ен и я  п р и бо р а , у с л о в н о г о  о б о з 

н а ч ен и я  ном инальной  с т а т и ч е с к о й  ха р а к т ер и сти к и  п р еобр азов ан и я  

п р е о б р а з о в а т е л я , к л а с с а  т о ч н о с т и , д и а п а зо н а  и зм ер ен и й , номера 

п р и бор а  и ком п лек тн ости  р у к о в о д с т в у  по э к сп л уа т а ц и и ;

о т с у т с т в и е  грубы х м ехан и ч еск и х  повреж дений наружных ч а с т е й  

и  д еф ек тов  покрытий п р и бо р о в , при наличии  которы х н е  может бы ть 

допущ ено и х  применение*

6 *2 *  Испытание и зо ля ц и и  н а  элек тр и ч еск ую  п р о ч н о ст ь  

П ер ед  испытанием выполняют следую щ ие оп ерац ии ; 

соединяю т н акоротко  зажимы э ле к т р и ч е с к и х  ц е п е й ; 

ц е п ь  питания 220 V  -  кон такты  A I ,  Б1 р а зъ ем а  Х З ;
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входны е цепи  п рибора  -  в с е  клеммы к олодк и  X I  (к о л о д о к  X I , Х 2 ) ;  

выходные цепи  си гоализирую щ его у с т р о й с т в а  -  контакты  

А 3 .0*А 5 , Б З .* *Б 5  р а зъ ем а  ХЗ;

ц епи  к о д о в о го  вы хода р е з у л ь т а т а  изм ерений  -  к онтакты  1 » , * 3 ,  

5 * . * 2 4 ,  3 2  р а зъ ем а  Х 9 ;

нажимают любую  кнопку п ер ек лю чателя  в х о д а  (д л я  м н о го к а н а ль 

ных п р и б о р о в ) ;

нажимают к н о п к у  СЕТЬ*

И сп ы та тельн о е  напряж ение (действую щ ее зн а ч е н и е ) и  испы туемы е 

цепи ук а за н ы  в т а б л .  6 Л ,

Т а б л и ц а  6 , 1 ,

Н аим енование и с п ы т у е ш х  цепей
И сп ы та тельн ое  
напряж ение, V

Ц епь п и тан и я  2 2 0  V  -  к о р п у с , цепи к од ов о го  

вы хода р е з у л ь т а т а  и зм ер ен и я , входны е цепи 

п р и бо р а , выходные ц еп и  сигнализирую щ его 

у с т р о й с т в а ,  э к р а н .

1500

Выходные ц епи  си гн али зи р ую щ его  у ст р о й с т в а  -  

к о р п у с , входны е ц еп и  п р и бо р а , цепи  к од ов о го  

вы хода р е з у л ь т а т а  и зм ер ен и я , эк р а н .

500

Входные ц еп и  п р и бо р а  -  к о р п у с , цепи  к од ов о го  

вы хода р е з у л ь т а т а  и зм ер ен и я , эк р а н .

250

Экран -  к о р п у с , ц еп и  к о д о в о го  выхода 

р е з у л ь т а т а  и зм ер ен и я *

250

И сп ы та тельн о е  напряж ение повышают плавно , н ачи н ая  с  н у л я

или  с о  з н а ч е н и я , н е  превышающего ном инальное р а б о ч е е  напряж ение, 

д о  и с п ы т а т е ль н о го  с о  с к ор остью , допускающей возм ож ность о т с ч е т а  

п ок азан и й  в о л ь т м е т р а , но н е  м ен ее  100 V/$  .
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И золяцию  вы дергиваю т под  д е й с т в и е м  и с п ы т а т е л ь н о г о  напряж ения  

в т е ч е н и е  I m i n  0 З а тем  напряж енке снимают д о  н у л я  и ли  з н а ч е н и я , 

н е  превышающего н ом и н а льн о е  р а б о ч е е ,  п о с л е  ч е г о  и с п ы т а т е л ь н а я  

у с т а н о в к а  о т к лю ч а ется .

П риборы  считаю т в одержавшими и сп ы та н и е , е с л и  во  врем я  

п р о в е р к и  о т с у т с т в о в а л и  п р об ой  и ли  п о в ер х н о стн ы й  р а э р д д .

П риборы  с  наруш енной  и зо л я ц и е й  ц еп ей  д а льн ей ш ей  п о в е р к е  

н е  п о д л е ж а т ,

6 * 3 ,  И зм ерение э л е к т р и ч е с к о г о  с о п р о т и в л е н и я  и зо ля ц и и  

П е р е д  и зм ерением  э л е к т р и ч е с к о г о  с о п р о т и в л е н и я  и зо ля ц и и  п р о 

в о д я т  п о д г о т о в к у  по Л е 6о2 о

И зм еряю т э л е к т р и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е  и з о л я ц и и :  

входн ы х  цепей  п р и бо р а  о т н о с и т е л ь н о  к о р п у с а ,  эк р а н а  и о с т а л ь 

ных ц е п е й ;

э к р а н а  о т н о с и т е л ь н о  к о р п у с а  и о с т а л ь н ы х  ц е п е й ;  

о с т а л ь н ы х  ц еп ей  п р и бо р а  о т н о с и т е л ь н о  к о р п у с а  и ц еп ей  

меж ду с о б о й *

П р и б о р  д л я  и зм ер ен и я  с о п р о т и в л е н и я  и з о л я ц и и  подклю чаю т 

п о с л е д о в а т е л ь н о  к т е м  ц еп я м , м еж ду которы м и п р о в о д я т  и зм ер ен и е*  

О т с ч е т  п ок азан и й , определяю щ их э л е к т р и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е  

и з о л я ц и и ,  долж ен  п р о в о д и т ь с я  п о  и с т е ч е н и и  I ^ m  п о с л е  прилож ения 

н ап р яж ен и я  к  испытуемым цепям  п р и б о р а  и ли  п о с л е  у с т а н о в л е н и я  

п о к а з а н и й  п рибора  д л я  и зм ер ен и я  с о п р о т и в л е н и я  и з о л я ц и и .

Э л е к т р и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е  и зо ля ц и и  входн ы х ц е п е й  приборов  

о т н о с и т е л ь н о  к о р п у са , э к р а н а  и о с т а л ь н ы х  ц е п е й  д о лж н о  бы ть  н е  

м е н е е  3 0 0  М $ ?  .

Э л е к т р и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е  и зо ля ц и и  э к р а н а  о т н о с и т е л ь н о  

к о р п у с а  и  о ста льн ы х  ц е п е й  долж но бь1ть н е  м е н е е  30 0  М £2 *

Э л е к т р и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е  и зо ля ц и и  о с т а л ь н ы х  ц е п е й  приборов  

о т н о с и т е л ь н о  к о р п у са  и ц еп е й  меж ду с о б о й  долж н о бы ть  н е  м зн е е 4 0 № £ ? «
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П о с ле  п р ов ер ок  п о  п п . 6 * 2 ,  6 *3  соеди н ен и я  п р и бора  в о с с т а н о в и т ь  

в прежнем в и д е .

6 о 4 *  О пробование

О пробование п р о в о д я т  следующим обр а зом : 

собираю т с х е ц у  д л я  поверки  прибора  по сх е м е  р и с *  I ;  

п ла вн о  р е г у л и р у я  м ерой  напряжения входн ой  с и г н а л ,  убеж даю тся  

в т о м , ч т о  в каждом и з  р а зр я д ов  циф рового т а б л о  может бы ть вклю чен  

каждый и з  п редусм отрен н ы х в нем  си м в олов ;

у ст а н а в ли в а ю т  полож ительны й  входной  с и г н а л ,  равный и ли  больш ий 

1 ,2 5  о т  бо льш его  (п о  м одулю ) и з  п р ед ело в  и зм ер ен и й , при э т о м  в с т а р »  

шем р а з р я д е  циф рового  т а б л о  долж ен  бы ть вклю чен си м вол "П * ,  во в с е х  

о с т а л ь н ы х  р а зр я д а х  -  н е  н ор м и р ует ся ;

изменяю т п о л д р н о с т ь  в х о д н о го  си гн а ла  (д л я  соотв етств ую щ ей  

м одиф икации) н а  отр и ц ательн ую  и убеж даю тся в том , ч т о  п о я в л я е т с я  

з н а к  *  -  *  на  цифровом т а б л о *

П р о в ер к у  р а боты  си гнализирую щ его (р е гу ли р ую щ его )  у с т р о й с т в а  

п р о в о д я т , подключив е г о  выходные контакты  к си гнальны м  лам пам  с  

внешним источн и к ом  питания  с о г л а с н о  схем е  р и с *  2 ,  в следую щ ей 

п о с л е д о в а т е л ь н о с т и :

н а  з а д а т ч и к е  П (м ен ьш е) устан авли ваю т п о ло ж и тель н о е  зн а ч ен и е  

нижней у с т а в к и  с и гн а ли за ц и и  (р е г у л и р о в а н и я ) , с о о т в етств ую щ ее  пример

но 3 0  % о т  б о льш его  (п о  м одулю ) и з  п р ед ело в  и зм ер ен и й , н а  за д а тч и 

к е  I  (б о л ь ш е ) -  п о ло ж и тель н о е  зн а ч ен и е  вер хн ей  у с т а в к и  с и гн а ли за ц и и  

(р е г у л и р о в а н и я ) ,  соо тв етств ую щ ее  примерно 70  % о т  б о ль ш е го  (п о  мо

д у л ю ) и з  п р е д е ло в  и зм ер ен и й ;

м ер ой  напряж ения устан ав ли в а ю т  полож ительны й вход н ой  с и гн а л , 

равны й (с о о т в е т с т в ую щ и й ) 50 % о т  больш его  (п о  м одулю ) и з  п р ед ело в  

и зм ер ен и й * При э т о м  должны з а г о р е т ь с я  лампы 1м, П б  и с в е т о д и о д  П 

(н а  п е р е д н е й  п ан ели  п р и б о р а );
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Схема проверки сигнализирующего устройства

МП -  источник питания;

HI -  лаша сигнализации канала П (больше); 

Н2 -  лампа сигнализации канала Я (меньше); 

НЗ -  лампа сигнализации канала I  (больше); 

Н4 -  лампа сигнализации канала I  (меньше)*

Ри с* 2,
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мерой напряжения устанавливаю т положительный входн ой  с и гн а л *  

равный (соо тв етств ую щ и й ), 20 % от больш его (п о  м одулю ) и з  п р ед е 

ло в  измерений* При этом  должны го р ет ь  лампы 1м, Пм, а  лам па 

Я 6  и св етод и од  П -  п о г а с н у т ь ;

мерой напряжения устанавливаю т положительный входн ой  с и гн а л ,  

равный (соответствую щ и й ) 80 % о т  больш его (п о  м одулю ) и з  п р ед ело в  

изм ерений* При этом  должны з а г о р е т ь с я  лампы 1б , П б  и светоди оды  

I ,  П (н а  пер ед н ей  панели  п р и б о р а ), а  лампы 1м, Пм -  п о г а с н у т ь .

6 .5 *  К он троль м етр ологи ч еск и х  характеристик

6 . 5 . 1 . К алибровка  прибора

П еред кон тр олем  м етр ологи ческ и х  характер и сти к  п р ои зводят  

(п р и  н еоб ход и м ости ) калибровку  прибора.

Д ля  приборов с компенсацией температуры свободны х концов 

тер м оэлек тр и ч еск и х  п р еобр а зов а тел ей  калибровку п р ои зв о д я т  при 

отклю ченной  (за к о р о ч е н н о й ) схем е компенсации, д л я  ч е г о  н еоб ход и м о ;

сн ять  крышку компенсационной коробки ;

у ст а н о в и т ь  пружинную перемычку (находящуюся в с о с т а в е  ЗИП) 

на п л а т у  компенсации, перемкнув соответствую щ ие контактны е 

площ адки.

Включают прибор  д л я  ц р о гр е за  на  время н е  м ен ее  I  h  .

Мерой напряжения (в  зависим ости  о т  модификации п р и бора ) 

устан авли ва ю т зн ачен и е  входн ого  си гн ала  в с о о т в е т с т в и и  с  т а б л .6 .2 .

Р е гу ли р ов к о й  р е зи с т о р а  КОНТРОЛЬ добиваю тся р а вн ом ер н ого  ч е р е 

дован и я  показаний  циф рового та б ло  прибора, ук а за н н о го  в т а б л .6 ,2 .

К али бр овк а  приборов при равномерном чередовании  показаний  

циф рового т а б л о  п р ои зводи тся  с  целью исключения погреш ности  

д и с к р е т н о с т и .

П осле  к али бр овк и  приборов с компенсацией тем пературы  с в о б о д 

ных концов т ер м оэлек тр и ч еск и х  п р еобр а зов а телей  с х е ц у  компенсации 

включают, д л я  ч е г о  при снятой  крышке компенсационной коробки ,
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снимают установленную ранее пружинную перемычку с платы компенса

ции,
Таблица 6 .2

Диапазон измерений
Чеоедованйе показаний 
цифрового табло при 
калибровке

Номинальное зна
чение БХОДКОГС 
сигнала пои 
калибровке, m V

минус 50 -  плюс 800 °С 600,0; 600,1 °С 49,098

0 -  плюс 1300 °С 1000,0; 1000,1 °С 41,271

0 -  плюс 1600 °С 1200,0; 1200,2 °С 11,948

плюс 1000 -  плюс 1800 °С 1600,0; 1600,2 °С 11,258

минус 10 -  плюс 20 mV 10,00; 10,01 и? 1/ 10,005

минус 100 -  плюс 100 т V j 90,00, 90,01 i W  j 90,005

6 .5 ,2 *  Контроль основной погрешности измерения

Контроль основной погрешности проводят не менее чем для пяти 

значений контролируемого параметра, интервал между которышне дол

жен превышать 30 % диапазона измерений. В число контролируемых 

значений должны входить начало и конец диапазона измерений.

Для многоканальных приборов контроль основной погрешности 

измерения проводят для указанных выше значений контролируемого 

параметра при одном (любом) положении переключателя входа, при 

других положениях *  для одного (лю бого) значения контролируемого 

параметра согласно справочному приложению 3.

Для каждого значения контролируемого параметра рассчитывают 

два значения входного сигнала U x I  и Ц х 2 по формулам:

U x I  = Ux  ном -  е -  0 ,8  (6 .1 )

U х2 = U x  ном -  е -ь 0 ,8  j & „  | (6 .2 )

где Ux  ном -  номинальное значение входного сигнала, соответ

ствующее контролируемому значению параметра, mV; 

е -  тер м о -э .д .с . по ГОСТ 3G44-84, m V  .
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Для приборов с компенсацией температуры свободных концов 

термоэлектрических преобразователей е равно значению терм о-э ,д ,с , 

по ГОСТ 3044-84, соответствующему измеренному значению температуры 

клемм для подключения свободных* концов термоэлектрических преобра

зователей (температура в компенсационной коробке, измеренная с 

погрешностью -  ОД °С ),

Во всех остальных случаях е -  0.

“  пределы допускаемой абсолютной основной погрешности, mV*

< 6 - 3 ’

где c , d  -  положительные числа, значения которых приведены 

в табл, 6 ,3 ;

х -  контролируемое значение параметра, m V  , °С;

Хк -  больший (по модулю) и пределов измерений, , °С.

Таблица 6 ,3

Диапазон измерений с d

минус 50 -  плюс 800 °С 0,15 0,05

0 -  плюс 1300 °С 0,1 0,06

0 -  плюс 1600 °С 0,15 о д

плюс 1000 -  плюс 1800 °С 0,1 0,06

минус 10 -  плюс 20 .0,25 0 ,2

минус 100 -  плюс 100 0,1 0,05

Исходные данные для рекомендуемых контролируемых значений 

параметра при контроле основной погрешности измерений приведены 

в справочном приложении 3.

Устанавливают мерой напряжения входной сигнал равный U x I  и 

производят отсчет последовательных показаний прибора < за время 

16 $ , затем устанавливают входной сигнал равный Цх2 и производят
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а н а л о г и ч н о  о т с ч е т  Д / р  «

Ц ри бор  признаю т годны м , е с л и  п о к а за н и я  N 4 и Д /2 у д о в л е т в о 

р яю т у с л о в и ю :
Ы ‘4 < Мо

N z > No
г д е  Д / о — к о н т р о ли р уе м о е  з н а ч е н и е  п а р а м етр а , (с м .п р и л о ж в н и е  3 ) 

с о о т в е т с т в у ю щ е е  зн ачен и ю  U х  ном , m  }/ ,  °С ,

П рим ечание* Грубы е п о гр еш н о с т и  (п р и  и х  н а ли ч и и ) п о д ле ж а т  

исклю чению  и з  р а с с м а т р и в а е м о й  с о в о к у п н о с т и  

о т с ч е т о в ,  к а к  п р ом а х и .

Промахами сч и та ю т  т а к и е  п ок а за н и я  п р и бо р а  М  и ли  

Д /а» к ото р ы е  с о о т в е т с т в е н н о  меньше и бо льш е  /V o н а  

в е л и ч и н у , с у щ е ст в ен н о  превышающую п р е д е лы  д о п у с 

каем ой  а б с о л ю т н о й  о с н о в н о й  п о гр еш н ости

6 , 5 , 3 ,  К о н т р о л ь  о с н о в н о й  п о гр еш н о с т и  с и гн а л и за ц и и

К о н т р о л ь  п р о в о д я т  д л я  т р е х  лю бы х зн а ч ен и й  к о н т р о л и р у е м о го  

п а р а м е т р а  следую щ им о б р а з о м .

Д л я  к аж дого  зн а ч е н и я  к о н т р о л и р у е м о го  п а р а м етр а  р а ссч и ты в а ю т  

д в а  зн а ч е н и я  в х о д н о го  с и г н а л а  U x l  и £ / х 2  п о  ф ормулам  ( 6 , 1 ) ,  ( 6 * 2 ) ,

У ста н а в ли в а ю т  н а  о б о и х  з а д а т ч и к а х  (к а н а л  I ,  П ) у с т а в к у  

с и гн а л и з а ц и и  ( с  у ч е т о м  п о л я р н о с т и ) ,  равную  к он тр о ли р уем о м у  

зн а ч ен и ю  п а р а м е т р а  Л / о ,

М ерой  напряж ения у с т а н а в л и в а ю т  в х о д н о й  с и г н а л  зн а ч е н и е м  U х1  

и  з а  в р ем я  16  s  п р о и зв о д я т  н а б лю д ен и е  с о с т о я н и я  индикации 

с в е т о д и о д о в  п р и бо р а  I ,  П ,

А н а л о ги ч н о  п р о и зв о д я т  н а б лю д ен и е  при  зн а ч ен и и  в х о д н о го  

с и г н а л а  U х2о

П р и б ор  признаю ? годн ы м , е с л и  з а  вр ем я  н а блю д ен и я  при  зн ач ен и и
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в х о д н о го  с и гн а л а  р а в н о м ;

Ц х  I  -  с в е т о д и о д а  прибора I ,  П н е  г о р я т ;

U х 2  -  св етод и од ы  прибора I ,  П го р я т *

П римечание* И зм енения со сто ян и я  индикации с в е т о д и о д о в  п р и бора  

I »  П , вызванные грубыми погреш ностям и  (п р и  их 

н а ли ч и и ) подлеж ат исключению и з р ассм атр и в аем ой  

с о в о к у п н о с т и  наблю дений, к ак  пром ахи*

А н а логи ч н о  п р о и зв о д я т  к он тр оль  основной  п огр еш н ости  с и гн а л и з а 

ции д л я  о с т а ль н ы х  к онтролируем ы х значений пар ам етр а*

6 *5 * 4 *  О п р ед елен и е  к о н тр о льн о го  зн ачен и я  п р о и зв о д и т с я  п о с л е  

операц ий  по хш* 6 * 5 * 1 * * * 6 . 5 * 3  нажатием кнопки КОНТРОЛЬ (в  м н огок а

нальны х п р и бор а х  при э т о м  долж на быть в наж атом с о с т о я н и и  лю бая  

к нопка  п е р ек л ю ч а т е ля  в х о д а )*  Е сли  при этом  к о н т р о л ь н о е  зн а ч е н и е , 

у к а з а н н о е  н а  п р и бо р е *  н е  с о о т в е т с т в у е т  показаниям  ц и ф р ового  т а б л о ,  

н еобход и м о  з а п и с а т ь  н о в о е  е г о  значение н а  п р и бор е  и в р у к о в о д с т в е  

по эк сп луа та ц и и *

7 *  ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 

7 *1 *  Цри полож и тельн ы х р е з у л ь т а т а х  первичной  п ов ер к и  д е л а е т с я  

соотв етств ую щ ая  з а п и с ь  в р а з д е л е  14 р у к о в о д с т в а  п о  эк сп луа т а ц и и , 

за в ер ен н а я  подписью  п о в е р и т е л я  и оттиском  ли ч н о го  клейма*
7 * 2 .  П олож ительны е р е з у л ь т а т ы  п ер и оди ческ ой , в н ео ч ер ед н о й , 

инспекционной  и э к с п е р т н о й  п овер ок  оформляются п у т е м  за п о лн ен и я  

п о в е р и т е ле м  в  р а з д е л е  18 р ук о в о д с т в а  по э к сп л уа т а ц и и  в с е х  п р ед усм от 

ренны х та б ли ц ей  гр а ф , ук а за н и ем  ср ок а  д е й с т в и я  п о в е р к и , заверенными 

подписью  п о в е р и т е л я  и от ти ск о м  ли ч н о го  клей м а  или в п о р я д к е , у с т а 

н ов лен н ом  в ед о м ст в ен н о й  м етр оло ги ч еск ой  служ бой*

7 о З . Срок д е й с т в и я  п оверки  у ст а н а в ли в а ет  о р га н и за ц и я -п о в ер и т е л ь  

с  у ч ет о м  и н тен си в н ости  эк сп луа та ц и и  прибора , но н е  б о л е е  од н о го  го д а *
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7 *4 *  При отрицательных р е з у л ь т а т а х  поверки прибор  к  выпуску 

в обращ ение и к применению не  д о п уск а е т ся , клеймо п ога ш ается , 

пр и бор  отправляется  в ремонт*

Главный инженер предприятия 

a/я  Г-4994

начальник бюро

Г* ГеТуровций

Ы .М .<^ь-5:л

Инж енер-конструктор

(и сп олн и т ель )
б

А ,Е *К арабелеш
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ПРИЛОЖЕНИЕ I  

Обязательное

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОГРЕ1ШОСТИ ПОВЕРКИ

А бсолю тную  п огр еш н ость  поверки  Д о вычисляют по формулам, 
приведенным ниже*

I *  При п о в е р к е  п ри боров  с диапазонами и зм ер ен и й  о т  плюс 1000 

д о  1800 °С ,  о т  м инус 10 д о  плюс 2 0 m V «  о т  минус 100 д о  плюс 1 0 0 mV

Д о  -  t l< \ jД 2МН + С1>

г д е  К  -  коэф ф ициент, з а в и с ш е й  о т  д о в е р и т е л ь н о й  в ер о я тн о сти  Р ;

Д ш  -  п огр еш н ость  меры напряжения МН;

£ м н  -  ц ен а  младш ей декады  меры напряжения МН, применяемой 

при п о в е р к е . Цри п о в е р к е  по пп . 6 * 5 .2 ,  6 . 5 , 3  ^ м н  =  О, е с л и  

U  х  s / V ^ m h ,  г д е  N  -  ц е л о е  ч и сло *

К -  1 ,0  при  д о в е р и т ел ь н о й  в ер о я тн о сти  Р  я  I *

Формулы 6 * 1 ,  6 . 2  при п овер к е  по пп. 6 * 5 .2 ,  6 . 5 . 3  выбраны 

и з  у с л о в и я  Р  *  I .

2 *  Цри п о в ер к е  оста льн ы х  приборов ( с  к ом пенсацией  тем пературы  

свободн ы х  концов п р е о б р а з о в а т е л е й  т ер м о э ле к т р и ч е с к и х )

л  б  г  ±  к

^8 = Q ti (£ ъо 'Бго)д-б

Д и ~ Un -Ей

(2 )

( 3 )

( 4 )

г д е  Ей, Е 3 0 и EgQ -  зн ачен и я  т . э « д . с *  по ГОСТ 3 0 4 4 -8 4 , с о о т 

ветствую щ ие изм еренном у значению  темпе

р атуры  клемм и при т ем п ер а тур а х  30 и 

20  ° С ;

U p -  зн а ч ен и е  напряжения, принимаемое при 

п ов ер к е  з а  зн ач ен и е  Е й ;

A t -  погреш ность изм ерения  тем п ер атур ы  ~tu .
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ПРИЛОЖЕНИЕ г

П Р О Т О К О Л

позерки прибора А565-00 -0 заводской номер

Дата поверки:

Условия поверки:

температура окружающего воздуха °с
относительная влажность воздуха %

напряжение питания У
частота питания ii Z

Средства поверки

Операции поверки

Наименование операции поверки Результаты поверки

Внешний осмотр

Измерение электрического сопротивле

ния изоляции

Опробование

Калибровка

Контроль основной погрешности измерения
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П родолж ение таблицы

Н аим енование операц ии  поверки Р е з у л ь т а т ы  п оверки

К о н тр о ль  осн о в н ой  погреш ности  

си гн а л и за ц и и

О п р еделен и е  к о н т р о л ь н о го  зн ачен и я

Выводы по п о в е р к е

П одпись п о в е р и т е ля
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

С п равочн ое

ЗНАЧЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПРИ КОНТРОЛЕ 

ОСНОВНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Т а б ли ц а  I

Д иапазон  и зм ерений  о т  минус 50  д о  800 °С

К он тр о ли р уем о е  

з н а ч е н и е  п арам етра ,

N o ,  °с

Н ом инальное з н а ч е 

н и е  в х о д н о го  с и г 

н а л а ,  Ц х  н о м ,m А/

П ределы  д о п уск а ем о й  
а бсолю тн ой  осн о в н ой  по
гр еш н ости , Aq,

°с W p V

-  0 5 0 ,0 -  3 ,0 0 3 ± 0 ,4 5 ±  2 5 ,2

000,0 0,000 ±  0 ,4 0 ± 2 5 ,2

0 5 0 ,0 3 ,2 9 9 ±  0 ,4 5 ±  3 0 ,6

200,0 1 4 ,5 1 9 ±  0 ,6 0 ±  4 8 ,0

4 0 0 ,0 3 1 ,4 8 2 ±  0 ,8 0 ±  6 9 ,6

6 0 0 ,0 4 9 ,0 9 4 ±  1 ,0 0 ±  8 7 ,0

8 0 0 ,0 6 6 ,4 6 9 £  1 ,2 0 -  9 9 ,6
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Т а б л и ц а  2

Д и а п а з о н  и з м е р е н и й  о т  0  д о  п лю с 1300  ° С

Контролируемое зна
чение параметра,

N  о, °с

Номинальное значе
ние входного сигна

ла, U х ном, т V

Пределы допускаемой 
абсолютной основной по
грешности,

°с /и V

000,0 0,000 ± 0,78 ± 30,42

100,0 4,095 ± 0,82 ± 34,44

300,0 12,207 ± 0,90 ± 37,80

500,0 20,640 ± 0,98 ± 42,14

700,0 29,128 ± 1,06 ± 44,52

900,0 37,325 ± 1,14 ± 45,60

1100,0 45,108 ± 1,22 ± 46,36

1300,0 52,398 ± 1,30 ± 44,20

Таблица 3

Диапазон измерений от 0 до ф о ° О о

Контролируемое зна Номинальное-значе Пределы допускаемой
чение параметра, ние входного сиг- абсолютной основной по-

N o ,  °С нала ,Ц Х нт^ грешности.

°с |
г-—-*-— ;----------

уи V

000,0 0,000 ± 1,60 ± 8,00

200,0 1,440 ± 1,70 ± 13,60

500,0 4,234 ± 1,85 ± 16,65

800,0 7,345 ± 2,00 ± 22,00

1100,0 10,754 ± 2,15 ± 25,80

1400,0 14,368 ± 2,30 ± 27,60

1600,0 16,771 ± 2,40 ± 28,80
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Таблица 4

Диапазон измерений от плюс 1000 до 

плюс 1800 °С

Контролируе

мое значение 
параметра,

V o ,  °С

Номиналь

ное значе
ние вход- _

Проверяемое значе
ние входного сигна
ла, т V

Пределы допускаемой 
абсолютной основной 
погрешности, & о

кого сиг
нала
Ух  ном, 

mV

Cfxl U  х2 °с рл V

1000,0 4,833 4,822 4,844 ± 1,48 ±  13,32

1100,0 5,777 5,655 5,789 -  I,D2 ± Ь ,2 и

1200,0 6,783 6,769 6,797 ± 1,56 ±  17,16

1400,0 8,952 8,937 8,966 ± 1,64 ± 18,04

1600,0 11,257 11,240 11,274 ± 1,72 ± 20,64

1700,0 12,426 12,409 12,443 ± 1,76 -  21,12

1800,0 13,585 13,568 13,602

О001—t
-и

± 21,60
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Т а бли ц а  5

Диапазон
Контролируе
мое значение 
параметра -

Проверяемое значение 
входного сигнала

Пределы допускае
мой абсолютной 
основной погреш

измерений,

m V

значение 
входного , 
сигнала А/о, 
Цх ном,mV

U x l,

тУ
Ux2,
m V

ности,

y V

минус 10 - -  10,00 -  10,036 -  9,964 ± 45,0

плюс 20 -  05,00 -  5,034 -  4,966 ± 42,5

00,00 -  0,032 + 0,032 ± 40,0

05,00 4,966 5,034 ± 42,5

10,00 9,964 10,036 ± 45,0

15,00 14,962 15,038 ± 47,5

20,00 19,960 20,040 ± 50,0

минус 100 - -  100,00 -  100,08 -  99,92 *  100,0

плюс 100 -  75,00 -  75,07 -  74,93 ± 87,5

-  50,00 *  50,06 -  49,94 ' ± 75,0

-  25,00 -  25,05 -  24,95 ± 62,5

00,00 -  0,04 + 0,04 ± 50,0

25,00 24,95 25,05 -  62,5

50,00 49,94 50,06 ± 75,0

75,00 74,93 75,07 ± 87,5

100,00 99,92 100,08 ± 100,0
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