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РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства 
измерений.
Порядок консервации эталонов

МИ 2 М  -2004

Настоящая рекомендация распространяется на государствен
ные, вторичные и рабочие эталоны (далее -  эталоны) и устанавлива
ет порядок консервации основного и вспомогательного оборудова
ния, входящего в их состав.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Консервации подвергают эталон, не востребованный в те
чение двух лет и не имеющий заявок на его применение на ближай
шие два года.

1.2 Консервацию осуществляют на основе соответствующего 
решения Госстандарта России.

1.3 Оборудование, входящее в состав эталона, по функцио
нальному назначению классифицируют на следующие виды:

- первичные измерительные преобразователи;
- меры;
- компараторы;
- индикационно-вычислительные устройства;
- вспомогательное оборудование;
- инженерные сооружения.

2 ПОРЯДОК КОНСЕРВАЦИИ

2.1 Первичные измерительные преобразователи
2.1.1 Первичные измерительные преобразователи обертывают 

парафинированной бумагой и вместе силикагелевой капсулой по
мещают в герметически заваренный полиэтиленовый (полистироло
вый, капроновый) пакет, снабженный соответствующей маркиров
кой.

2.2. Меры
2.2.1. Меры, являющиеся источниками ионизирующих излу

чений, помещают в соответствии с установленным порядком в спе
циальные хранилища.

2.2.2. Активные меры (например, нормальные элементы) кон
сервации не подлежат. Их используют для текущих работ.

2.2.3. Пассивные меры консервируют в соответствии с 2.1.
2.3 Компараторы
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2.3. ] Компараторы консервируют в соответствии с 2.1.
2.4 Индикационно-вычислительные устройства
2.4.1 Индикационно-вычислительные устройства, которые не 

могут быть отделены от иных блоков эталона, консервируют вместе 
с ними. Индикационно-вычислительные устройства, состоящие из 
серийных средств измерений и ЭВМ, консервации не подлежат и 
могут быть использованы для текущих работ.

2.4.2 Специальные программы на дисках и дискетах хранят в 
сейфе подразделения, ответственного за эталон.

2.5 Вспомогательное оборудование
2.5.1 Вспомогательное оборудование консервации не подле

жит и может быть использовано для текущих работ.
2.6 Инженерные сооружения консервации не подлежат и могут 

быть использованы по усмотрению директора института-хранителя 
эталона.

2.7 Место хранения документации эталона определяет его 
ученый хранитель.

3 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСЕРВАЦИИ

3.1 По результатам консервации составляют акт, в котором 
указывают:

- классификацию оборудования, входящего в состав эталона, в 
соответствии с 1.3;

- места хранения законсервированного оборудования;
- периодичность проверки ученым хранителем эталона состоя

ния законсервированного оборудования.
3.2 Акт подписывают директор института-хранителя эталона, 

руководитель подразделения, ответственного за эталон и хранитель 
эталона.

3.3 Копии акта направляют в Управление метрологии Гос
стандарта России, а также с копией решения Госстандарта России об 
упразднении эталона -  во ФГУП ВНИИМ им. Д.И. Менделеева и 
ФГУП ВНИИМС Госстандарта России.
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