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НАСТОЯНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА 
ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГИАМ-14 ТУ 25-7407.0014-88 И ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
ГИАМ-15 ТУ 25-7407.0015-88 (В ДАЛЬНЕЙШЕМ ГАЗОАНАЛИЗАТОР) И 
УСТАНАВЛИВАЮТ МЕТОДИКУ ЕГО ПЕРВИЧНОЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ПОВЕРОК.

ГАЗОАНАЛИЗАТОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И В 
СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 8.513-84 ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННОЙ ИЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПОВЕРКАМ. ПРИ ВЫПУСКЕ ИЗ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПОСЛЕ РЕМОНТА И В ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРОКs ГОСУДАРСТВЕННАЯ - ОДИН РАЗ В 
12 МЕС., ВЕДОМСТВЕННАЯ - ОДИН РАЗ В 6 МЕС.

ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ
характеристики газоанализатора

ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 
ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ.1

ТАБЛИЦА 1

ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЕЛИЧИНА

ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА
ГИАМ-14 ГИАМ-15

I I
1. ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОБ'ЕМ-1 I

I I
НОЙ ДОЛИ СО 10-1 И 0-2 X; 10-0,5 И 0-1,0 X;

I I
10-2 И 0-5 X? 10-0,2 И 0-0,5 X;
I I
10-5 И 0-10 X; 10-1000 И
I I
10-10 И 0-20 XJI0-2000 ррм?
I I
10-10 И 0-30 Xsie-500 И
I I
10-20 И 0-50 Х?10-1000 ррм?
I I
10-30 И 0-70 .X; 10-200 И
[ I
[0-50 И 0-100 XI0-500 ррм?
[ I
[ 10-100 И
[ I
[ 10-200 ррм
I I
I ТО ЖЕ 10-0,5 И 0-1,0 X;
т т

С02
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.1
I

ХАРАКТЕРИСТИКА . Iт _
ВЕЛИЧИНА

ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА
1 — 
1 ГИАМ-14 I ГИАМ-15
I I

С02 I ТО ЖЕ 10-1000 И
I I
1 10-2000 ррм;
I I
I 10-500 И
I I
I ю -1000 ррм;
I I
I 10-200 И
I I
I 10-500 ррм;
I I
I 10-100 И
I I
I 10-200 ррм;
I I
I 10-50 И 0-100 ррм;
I I

СН4 I 10-0,5 И 0-1,0 X;
I I
I 10-0,2 И 0-0,5 X;
I I
I 10-1000 И
I I
I 10-2000 ррм;
I I
I 10-500 И
I I
I 10-1000 ррм;
I I
I 10-200 И 0-500 ррд
I I

ПРЕДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ПРИВЕДЕН-1 I
I I

НОЙ ПОГРЕШНОСТИ (Уд) ДЛЯ I I
4 I I

СО, СН4 I + - 2 X I +- 5 X
I I

С02 I ТО ЖЕ I +- 10 X
I IПРЕДЕЛ ВАРИАЦИИ ВЫХОДНОГО Л 10,2 Уд ДЛЯ СО,СН/
I I 4

СИГНАЛА I 0,5 Y д 10,1 Уд ДЛЯ С02
I Q I 4

ПРЕДЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫХ0ДН0Г01 I 0,5 Уд ДЛЯ СО,
I I о

СИГНАЛА ЗА 7 сут НЕПРЕРЫВ-1 I СН4;
I I

РАБОТЫ I 0,5 Уд I 0,4 /д ДЛЯ С02
I 0 I 0

ПРЕДЕЛЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПО-1 I
I I

ГРЕШНОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ I I
I I

КОНЦЕНТРАЦИИ НЕИЗМЕРЯЕМ0Г01 1
I I

КОМПОНЕНТА В ГАЗОВОЙ СМЕСИТ А, 5 /д Т 0 5 /т,
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1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ОПЕ
РАЦИИ /КАЗАННЫЕ В ТАБЛ. 2.

ТАБЛИЦА 2

IНОМЕР IОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРО- 
1ПУНКТА 1ВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 1МЕТОДИ-1-------------------
1ЧЕСКИХ 1ПЕРВИЧН0Й 1ЭКСПЛУАТА- 
1УКАЗА- 1ПОВЕРКЕ 1ЦИИ И ХРА-
I I 1НЕНИИ
I I I

1. ВНЕШНИЙ ОСМОТР I 6.1 I ДА 1 ДА
I I I

2. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГА- I I I
I I I

30В0Й СИСТЕМЫ ГАЗОАНАЛИЗА- I I I
I I I

ТОРА I 6.2.1 I ДА I ДА
I I I

3. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ I I I
I I I

ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ I 6.3 I ДА I НЕТ
I I I

4. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО I 1 I
I I I

СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ I I I
о I I I

ТЕМПЕРАТУРЕ (2G+-5) С I 6.4 I ДА I ДА
I I I

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРИ- I I I
I I I

ВЕДЕННОЙ ПОГРЕШНОСТИ I 6.5.2 I ДА 1 ДА
I I I
I I I

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАЦИИ ПОКА- I I I
I I I

ЗАНИЙ I 6.5.3 I ДА I ДА
I I I

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫ- I I I
I I I

ХОДНОГО СИГНАЛА ЗА 7 сут I I I
I I I

НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ГА30- I I 1
I I I

АНАЛИЗАТОРА I 6.5.4 I ДА I НЕТ
I I I

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ I 1 I
I I I

ПОГРЕШНОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ I I I
I I I

КОНЦЕНТРАЦИИ НЕИЗМЕРЯЕМ0Г0 I I I
I I I

КОМПОНЕНТА В АНАЛИЗИРУЕМОЙ I I I
I I I

ГАЗОВОЙ СМЕСИ I 6.5.5 I ДА I ДА
1т IТ Iт
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2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ СРЕД
СТВА , УКАЗАННЫЕ В ТАБЛ. 3.

I
НОМЕР ПУНКТА1
МЕТОДИЧЕСКИХ1
УКАЗАНИИ I 

I
____________I

I
6.2.1 I

I 
I 
I6.4 I
I

6.3 I
I 
I 
I
I
I
I
I

6.5.1 I 
I 
I 
I

6.5.2, I 
I

6.5.3, I 
I

6.5.4, I 
I

6.5.5 I
1 
I 
I

6.5.1 I 
I
I
I
1
I
I

ТАБЛИЦА 3
НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦОВОГО СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИИ 
ИЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА ПОВЕРКИ; НОМЕР 
ДОКУМЕНТА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВУ, ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБРАЗЦОВЫЙ МАНОМЕТР. ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ 
А-98 кПа, КЛАСС 0,25, ГОСТ 6521-72 
МЕГАОММЕТР М 4100/4, КЛАСС 1*0, ГОСТ 9038-83 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОБОЙНО-ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВ
КА УПУ-10М НА 10 кВ, С МОЩНОСТЬЮ НА СТОРОНЕ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ 0,25 кВА, ЧАСТО
ТОЙ 50 Гц, ОМ 09 72029-80
ВОЛЬТМЕТР 3533, ГОСТ 8711-78. ДИАПАЗОН ИЗМЕ
РЕНИЯ 0-250 В, КЛАСС 0,5
БАЛЛОНЫ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТНЫМИ ОБРАЗ
ЦАМИ (ДАЛЕЕ ГСО), СНАБЖЕННЫЕ РЕДУКТАРАМИ ИЛИ 
ВЕНТЕЛЯМИ ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ С НИППЕЛЯМИ 
ПАРАМЕТРЫ ГСО УКАЗАНЫ В СПРАВОЧНОМ ПРИЛОЖЕ
НИИ 1
ЛАБОРАТОРНЫЙ АВТОТРАНСФОРМАТОР РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ 
PHG-250-2 ТУ 16-517.288-70



3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБЛЮДЕНЫ СЛЕ
ДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ!

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДОЛЖЕН ИНЕТЬ ИСПРАВНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
ДЛЯ РАЗРЫВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ В СЛУЧАЕ ПРОБОЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ И ЗАНМКАНИЯ ТОКОВЕДУЩИХ ПРОВОДОВ И 
КОНТАКТОВ?

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН С ПОМОЩЬЮ ЗАЖИМА 
ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА КОРПУСЕ?

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ИСПРАВНУЮ СВЕТОВУЮ ИНДИКА
ЦИЮ О ВКЛЮЧЕНИИ СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ;

ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУА
ТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ", УТВЕРЖДЕННЫМИ 
ГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ СССР 25.12.78;

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВО ВЗРЫВОБЕЗ
ОПАСНОМ ПОМЕЩЕНИИ.
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4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1. ПОВЕРКУ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ПО ПЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАК
ТЕРИСТИКАМ ПРОВОДЯТ НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ В ИНЫХ ПОМЕ
ЩЕНИЯХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ “НОРМАЛЬНЫЕ* ПО "ПРАВИ
ЛАМ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"', 1965 г., ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 
СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ*

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ СМОНТИРОВАН В РАБОЧЕМ ПО
ЛОЖЕНИИ, УКАЗАННОМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ И ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ АПИ2.84Ф.Ф64 ТО ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАИ-14 
И АПИ2.84Ф.Ф65 ТО ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАМ-15;

о
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ДОЛЖНА БЫТЬ (2Ф+-5) С;
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА ДОЛЖНА 

БЫТЬ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 30 ДО 8Ф X?
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО ОТЛИЧАТЬСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 

+-1,3 кПа (1Ф мм р т.с т,) ОТ ЗНАЧЕНИЯ, ИМЕВШЕГО МЕСТО ПРИ 
НАСТРОЙКЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА (ИЗ ПАСПОРТА);

РАСХОД АНАЛИЗИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ ЧЕРЕЗ РАБОЧУЮ КАНЕ-
-6 3

РУ ДОЛЖЕН БЫТЬ (16,6+-1,66)х1Ф м /с <1+-0,1) л/мин)?
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАД АТМОСФЕРНЫМ ДОЛЖНО БЫТЬ 

(4Ф+-5) кПа;
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ (22Ф+-4,4> В»
ЧАСТОТА ПИТАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ (5Ф+-0,5> Гц;
МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ, НАЛИЧИЕ ПЫЛИ, ВЕШНИЕ ЭЛЕКТРИ

ЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ, КРОМЕ ЗЕМНОГО, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСКЛЮ
ЧЕНЫ;

СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЕЕ 1 кОм ДЛЯ 
ВЫХОДНОГО СИГНАЛА (Ф-5) мА; 5Ф0 Ом ДЛЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 
(4-20) «А.
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5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1. ПЕРЕЦ ПРОВЕДЕНИЕМ ПОВЕРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

ГАЗОАНАЛИЗАТОР СМОНТИРОВАТЬ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОД
ГОТОВИТЬ К РАБОТЕ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ И ИНСТРУК
ЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АПИ2.840.064 ТО ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 
nWrt-jNf й' * * ^ 2 . 8 4 4 . 4 6 5  ТО &ЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА C H A H -iS t  

ВЫДЕРЖАТЬ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПОВЕРКИ 2 ч? 
ВЫДЕРЖАТЬ ГСО В БАЛЛОНАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПОВЕРКИ 24 ч? 
ПАРАМЕТРЫ ГСО И ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ НЕИЗМЕРЯЕМЫЙ 

КОМПОНЕНТ, ПРИВЕДЕНЫ В СПРАВОЧНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 1 СООТВЕТ
СТВЕННО ТАБЛ. 1 и ТАБЛ. 3 ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАМ-14 И 
ТАБЛ. 2 И ТАВл. 4 ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАМ-15.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1. ВНЕШНИЙ ОСМОТР
6.1.1. ПРИ ВНЕШНЕМ ОСМОТРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО СООТ

ВЕТСТВИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:
МАРКИРОВКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА И КОМПЛЕКТНОСТЬ ДОЛЖНЫ СООТ

ВЕТСТВОВАТЬ Требованиям конструкторской документации?
ГАЗОАНАЛИЗАТОР НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВНЕШНИХ ДЕФЕКТОВ (НЕ

ИСПРАВНОСТЕЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РАЗ ЕМОВ, ПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗА
ГРЯЗНЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.

6.2. ОПРОБОВАНИЕ
6.2.1. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ГАЗОАНА

ЛИЗАТОРА

6.2.1.1. Проверку проводить при отключенном электричес
ком ПИТАНИИ.

6.2.1.2. ПЬОВЕРКУ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИМ АЗОТОМ
2

ГОСТ 9293-74 при ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ 75 кПа (0,75 кгс/см )
2

ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАМ-14 И 50 кПа (0,5 кгс/см ) ДЛЯ
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАМ-15.
СХЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ПРИВЕДЕНА НА РИС.1. 
ПОДАТЬ НА ВХОД ТЕХНИЧЕСКИЙ АЗОТ, ВЕНТИЛЕМ ТОЧНОЙ РЕ - 

ГУЛИРОВКИ УСТАНОВИТЬ ПО МАНОМЕТРУ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ.
6.2.1.3. КОНТРОЛЬ ЗА ПОКАЗАНИЯМИ МАНОМЕТРА ПРОИЗВОДИТЬ 

ЧЕРЕЗ 10 нин.
6.2.1.4. ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 30 нин НЕ ДОЛЖНО

2
ПРЕВЫШАТЬ 2 кПа (0,02 кгс/сн ) ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАМ-14

2
И 1 кПа (0,01 крс/сн > ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАМ-15.
6.3.ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ
6.3.1. ПРОВЕРКУ ПРОИЗВОДИТЬ НА ПРОБОЙНОЙ УСТАНОВКЕ 

УПУ-10М. ЗАПОЛНИТЬ ГАЗОВЫЕ ТРАКТЫ ОКРУЖАВШИМ ВОЗДУХОМ. ГСО 
ПРИ ИСПЫТАНИИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРОПУСКАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ГАЗОАНАЛИЗАТОЬ. 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧИТЬ. А ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЬ 
ВКЛЮЧИТЬ.

6.3.2. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 800 В ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ 
МЕЖДУ КОРПУСОМ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА И СОЕДИНЕННЫМИ ВМЕСТЕ СЕТЕ
ВЫМИ КОНТАКТАМИ В ТЕЧЕНИЕ 1 нин.

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЛАВНО ИЗМЕНЯТЬ ОТ НУЛЯ ДО 
ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА ВРЕМЯ ОТ 5 ДО 20 с. СНИЖЕНИЕ ИСПЫТА
ТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ЗАДАННОГО ДО НУЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ПЛАВНО В ТЕЧЕНИЕ ТАКОГО ЖЕ ВРЕМЕНИ.

ЗА ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ НЕ ДОЛЖНО НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИЗНАКОВ 
ПРОБОЯ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗОЛЯЦИИ.
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СХЕМА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОЕiи 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

к f

ebxod npoW

„ЬиюЭ »p*W

1 - БАЛЛОН С ГСО? 2 - ВЕНТИЛЬ ТОЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ?
3 - ТРОЙНИК? 4 - МАНОМЕТР ОБРАЗЦОВЫЙ? 5 - ГАЗОАНА
ЛИЗАТОР.
ГАЗОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ВЫПОЛНИТЬ ТРУБКОЙ ПВХ4х1,5

РИС. 1
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6.4. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
6.4.1. ЗАПОЛНИТЬ ГАЗОВЫЕ ТРАКТЫ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ОКРУ

ЖАЮЩИЙ ВОЗДУХОМ. ГСО ПРИ ИСПЫТАНИИ НЕ ДОЛЖЕН ПРОПУСКАТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ГАЗОАНАЛИЗАТОР. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧИТЬ. 
ПОДКЛЮЧИТЬ МЕГООММЕТР М 4100/4 МЕЖДУ КОРПУСОМ ГАЗОАНАЛИЗА
ТОРА И СОЕДИНЕННЫМИ ВМЕСТЕ СЕТЕВЫМИ КОНТАКТАМИ. ОТСЧЕТ ПО
КАЗАНИЙ ПРОИЗВОДИТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ 1 мин ПОСЛЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ.

6.4.2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 
40 МОн.

6.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
6.5.1. ПРОВЕРКУ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА, ЕСЛИ ЭТО ОСОБО НЕ ОГО

ВОРЕНО, ПРОВОДИТЬ НА НАИМЕНЬШЕМ ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕРЕНИЯ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ДОЛЖНО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО СХЕМЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА РИС. 2.
6.5.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРИВЕДЕННОЙ ПОГРЕШНОСТИ
6.5.2.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРИВЕДЕННОЙ ПОГРЕШНОСТИ

ПРОВОДИТЬ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ. ПРИ 
ПРОВЕРКЕ НА НИЖНЕМ ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕРЕЗ ГАЗОАНАЛИЗА
ТОР ПРОПУСКАТЬ ГСО NN 1-2-3-2-1-3. ПРИ ПРОВЕРКЕ НА ВЕРХНЕМ 
ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ГИАМ-14 С ДИАПАЗО
НАМИ ИЗМЕРЕНИЙ 0-1 И 0-2 X; 0-5 И 0-10 У-, 0-10 И 0-20 X; 
0-50 И 0-100 У. И ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ГИАМ-15 С ДИАПАЗОНА
МИ ИЗМЕРЕНИЙ 0-0,5 И 0-1,0 X; 0-1000 И 0-2000 ррм? 0-500 
И 0-1000 ррм; 0-100 И 0-200 РРм ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПРОПУСКАТЬ 
ГСО NN 1-3-4-3-1-4, А ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ГИАМ-14 С ДИА
ПАЗОНАМИ ИЗМЕРЕНИЙ 0-2 И 0-5 X; 0-10 И 0-30 Х? 0-20 И 
0-50 X? 0-30 И 0-70 X И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ГИАМ-15 С ДИАПА
ЗОНАМИ ИЗМЕРЕНИЙ 0-0,2 И 0-0,5 X ; 0-200 И 0-500 ррн -
ГСО NN 1-7-4-7-1-4
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

********** *************

1 - АВТОТРАНСФОРМАТОР РН0-25Ф-2 ; 2 - ВОЛЬТМЕТР Э533 ; 
3 - ГАЗОАНАЛИЗАТОР.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРО-

2
ВОДОМ С СЕЧЕНИЕМ НЕ МЕНЕЕ 1,® мм

РИС. 2
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6.5.2.2. ДО НАЧАЛА ИЗМЕРЕНИИ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПРОГРЕТЬ В 
ТЕЧЕНИЕ 3 ч , ПОСЛЕ ЧЕГО ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ ПОКАЗАНИЯ* 
ГАЗОАНАЛИЗАТОРА НА ГСО N 1 И N 3 В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕС
КИМ ОПИСАНИЕМ И ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

А.5.2.3. ОТСЧЕТ ПОКАЗАНИЙ НА КАЖДОМ ГСО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ЧЕРЕЗ 10 мин ПОСЛЕ ИХ ПОДАЧИ'.

A.S.2.4. ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРИВЕДЕННОЙ ПОГРЕШНОСТИ <^A) 
В ТОЧКЕ ПРОВЕРКИ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ФОРМУЛЕ

Aj - Ао
Уд --------------  . 100, (1)
О Ак - Ан

ГДЕ Aj - ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА НА ГСО, X (ИЛИ ррм); 
Ао - ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ИЗМЕРЯЕ

МОГО КОМПОНЕНТА В ПРОВЕРЯЕМОЙ ТОЧКЕ УКАЗАННОЕ 
В ПАСПОРТЕ НА ГСО, X (ИЛИ ррм)?

Ак, Ан- ЗНАЧЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОНЕЧНОМУ И НАЧАЛЬНО
МУ ЗНАЧЕНИЮ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ, X (ИЛИ ррм).

6.5.2.5. ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРИВЕДЕННОЙ ПО
ГРЕШНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ +- 2 X ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 
ГИАМ-14 И ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАМ-15 НА СО, СН4 - +- 5 X, 
НА С02 - +- 1Ф X.

6.5.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАЦИИ ПОКАЗАНИЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАЦИИИ ПОКАЗАНИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ПРОВО

ДИТЬ ДЛЯ КАЖДОГО ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЙ ПО ДАННЫМ, ПОЛУЧЕННЫМ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСНОВНОЙ ПРИВЕДЕННОЙ ПОГРЕШНОСТИ.

ЗНАЧЕНИЕ ВАРИАЦИИ ПОКАЗАНИЙ U) В ТОЧКЕ, СООТВЕТСТВУЮ
ЩЕЙ (5Ф+-5) X ОТ ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ (ГСО N 2, N 3 ИЛИ N 7 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ФОРМУЛЕ

Aj6 - AjM
в = ------------  . 100 , (2)

(Ак - Ан). у̂ д
ГДЕ Aj6, Ajm - ЗНАЧЕНИЕ ВАРИАЦИИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ПРИ 

ПОДХОДЕ К ТОЧКЕ ПРОВЕРКИ СО СТОРОНЫ 
БОЛЬШИХ (МЕНЬШИХ) ЗНАЧЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ



ЗНАЧЕНИЕ ВАРИАЦИИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ 
<Ь, 5 ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАИ-14, 0,2 (̂д ДЛЯ ГАЗОАНАЛИ
ЗАТОРА ГИАН-15 НА СО,СНА И 0,1 д ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 
ГИАМ-15 НА С02.

6.5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ЗА 7 сут 
НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

6.5.4.1. ИСПЫТАНИЕ ПРОВОДИТЬ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ПРОПУСКА
НИИ ГСО N 1 И ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПРОПУСКАНИИ ГСО N 5. ПЕРИОДИЧ
НОСТЬ ПОДАЧИ ГСО N5 В ТЕЧЕНИЕ 7 сут НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ 
ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 24 ч.

6.5.4.2. ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ ТЕМПЕРАТУ-
о

РЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕРЕНИЙ НЕ БОЛЕЕ +- 2 С 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕМПЕРАТУРЫ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НАЧАЛЬНОМУ МО
МЕНТУ ИЗМЕРЕНИЙ.

6.5.4.3. ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОСТИ:

ОТКОРРЕКТИРОВАТЬ НУЛЕВЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПО ГСО N 1 И ЧУВСТВИ
ТЕЛЬНОСТЬ ПО ГСО N 5. В ДАЛЬНЕЙШЕМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА 
ИСПЫТАНИЙ ВЫХОДНЫЕ СИГНАЛЫ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ НЕ ПОДСТРАИ
ВАТЬ?

ПРОПУСТИТЬ ЧЕРЕЗ ГАЗОАНАЛИЗАТОР В ТЕЧЕНИЕ 10 мин ГСО 
N 1 И ЗАФИКСИРОВАТЬ ВРЕМЯ И ЧИСЛО НАЧАЛА ИСПЫТАНИЙ;

ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ БАЛЛОНА С ГСО N 1 НА БАЛЛОН С ГСО N 5;
ПРОПУСТИТЬ ГСО N 5 В ТЕЧЕНИЕ 10 мин И ЗАФИКСИРОВАТЬ ПО

КАЗАНИЯ;
ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ БАЛЛОНА С ГСО N 5 НА БАЛЛОН С ГСО N 1;
ПРОПУСКАТЬ ГСО N 1 ДО МОМЕНТА ОЧЕРЕДНОЙ ПОДАЧИ ГСО N 5.
6.5.4.4. ПО ОКОНЧАНИИ ЦИКЛА ЗАПИСЕЙ ЗНАЧЕНИЙ ВЫХОДНЫХ 

СИГНАЛОВ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ЗА ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ОПРЕ
ДЕЛЯТЬ ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ( )ftg) ПРИ ПЕРИОДИЧЕС-
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СКОМ ПРОПУг*.Ч ании

fig - 1ФФ, (3)
ГДЕ Пнач

6.5.4.5,

» Пнгп

ГСО N 5 ПО ФОРМУЛЕ 
Пмах - Пмт 

( Ак - Ан )« |̂ д
НАИБОЛЬШЕЕ И НАИМЕНЬШЕЕ ЗНА
ЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ НА 
ГСО N 5, X (ИЛИ ррм).

' ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИИ ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ ГАЗОАНА- 
Г  O f  Г  « £ £ £ £ £ # # « & #  £ f*£ < 7 W  М Г Д Г £ М Ш Г 6

<*г 5 д ДЛЯ КАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАМ-14 И ГАЗОАНАЛИЗАТОРА
ГИАМ-15 НА кЧ0,СН4, 0,4 д ДЛЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАМ-15
НА С02.

6.5.5. °^рЕдЕЛЕНИЕ БЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ НЕИЗМЕРЯЕМЫХ КОМ
ПОНЕНТОВ АН*̂ЛИЗИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ

6.5.5.1. ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ГАЗОВЫЕ СМЕСИ,
НЕ СОДЕРЖАЩСЧЕ ИЗМЕРЯЕМЫЙ КОМПОНЕНТ. ЧЕРЕЗ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
ПРОДУВАТЬ Гкч0 N 1, ЗАТЕН В ТЕЧЕНИЕ 10 мин ПООЧЕРЕДНО
ГАЗОВЫЕ СМЕ(\Ч  N 8 И N 9.

6.5.5.2. ЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИВЕДЕННОЙ ПОГРЕШ
НОСТИ ОПРЕДЬЧЯТЬ ПО ФОРМУЛЕ

ю о; (4)
^  Пнк мах - По 

<Ак - Ан).^д
ГДЕ Пнк цах _ ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА НА ГАЗОВОЙ СМЕ-

По

6.5.5.3.
НИЕМ НЕИЗМЕР*.

СИ БЕЗ ИЗМЕРЯЕМОГО КОМПОНЕНТА, НО С СО
ДЕРЖАНИЕМ НЕИЗМЕРЯЕМ0Г0 КОМПОНЕНТА, СООТ
ВЕТСТВУЮЩИМ ВЕРХНЕМУ ПРЕДЕЛУ ДОПУСКАЕМОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ЭТОГО КОМПОНЕНТА В АНАЛИЗИРУЕ
МЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ, А (ИЛИ ррм)?

N 1, X (ИЛИ PPM).
ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА, ВЫЗВАННОЕ ВЛИЯ- 
1ЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ В АНАЛИЗИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ

СМЕСИ НЕ Д0Л1(НО ПРЕВЫШАТЬ в,5 д̂,
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7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ВНОСЯТ В ПРОТО
КОЛ, ФОРМА КОТОРОГО ПРИВЕДЕНА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 2.

7.2. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩИХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ, ОФОРМЛЯЮТ 
ПУТЕМ НАНЕСЕНИЯ КЛЕИМА КРАСКОЙ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОР
ПУСА ПОВЕРЕННОГО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА.

7.3. ГАЗОАНАЛИЗАТОР, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ 
НАСТОЯЩИХ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ, БРАКУЕТСЯ И К ЭКСПЛУАТА
ЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, КЛЕЙМО ГАСИТСЯ.
7.4. ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ОПЕРАЦИИ 

ПОВЕРКА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
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# ПРИЛОЖЕНИЕ 1 *
* *
* СПРАВОЧНОЕ ** *
« ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГСО, ИСПОЛЬЗУЕНЫХ ДЛЯ *
* #
* ПОВЕРКИ *
к #
* 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ, СОДЕРЖА- #
* #
* ЩИХ ИЗМЕРЯЕМОЙ КОМПОНЕНТ, ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ. 1 И ТАБЛ. 2 *
# *
# ТАБЛИЦА 1 *
* *
*-
* 1 I I ХАРАКТЕРИСТИКА ГСО I к
« I I I- -I *
* I 1ДИАПА- 1К0НЦЕНТ-1ПРЕДЕЛЫ IИ FЕДЕЛЫ I *
« I 130НЫ 1РАЦИЯ 1ДОПУСКА-1ДОПУСКА- I *
* 1ИЗМЕ-1ИЗМЕРЕ-1ИЗМЕРЯЕ-1ЕМОГО 1ЕМОЙ I НОМЕР ГСО #
* N 1РЯЕ- 1НИЙ 1МОГО К0М10ТКЛ0НЕ'-IПОГРЕШ- I ПО ГОСРЕ- *
* ГСО 1МЫИ Ю Б  ' ЕМ- 1П0НЕНТА 1НИД, IНОСТИ АТ-I FCTpy ИЛИ А
* IKOM- 1НАЯ IB АЗОТЕ 10Б'ЕМ- 1ТЕСТАЦИИ , I ОБОЗНАЧЕНИЕ *
* 1ПО- Iдоля X ЮСОБОЙ 1НАЯ ДО- I ОБ 'ЕМНАЯ I ПО НТД *
* 1НЕНТ I 1ЧИСТ0ТЫ , IЛЯ X 1ДОЛЛ X I #
* I 1 10Б' ЕМ- I I I *
* I I ХНАЯ ДО- I I I *
* I I 1ЛЯ X I I I *
# I I I I I 1 *
ж — Jl
* 1 I 1ДЛЯ ЛЮ--I АЗОТ I - X - 1ГОСТ 9293-74 *
* 1 1БОГО I ОСОБОЙ I I I *
* I 1ПРЕДЕЛА1ЧИСТОТЫ I I I *
* I 1ИЗМЕРЕ--I I I I *
* I 1НИЯ I I I I *
ж —
* о I СО I 0-1; I 0,5 I + - 0,05 I+- 0,00б I 3816-87 *
* I I I I I I *
* 3 I I 0-2 I 0,95 I+- 0,05 I+- 0,008 I 3816-87 *
* I I I I I I *
* 4 I I I 1,9» I + - 0,1 I+- 0,016 I 3819-87 *
* I I I I I I #
# 5 I I I 0,7 I+- 0,05 I+- 0,008 I 3816-87 *
# I X X I I I *
* —* 2 I СО I 0-2; I 1» I + - 0,1 I+- 0,016 I 3819-87 *
* I 1 I I I I *
* 3 I I 0-5 I 1,9а I+- 0,1 I+- 0,016 I 3819-87 #
* I I I 1 I I *
* 4 I I I 4,75а I+- 0,25 I+- 0,04 I 3827-87 *
* I I I I I I *
* 5 I I I 1,4» I + - 0,1 I+- 0,016 I 3819-87 #
* I I I I I I #
* 7 I I I 2,5 а I + - 0,15 I+- 0,04 I 3824-87 #
* I I I I I I #у
* 2 I со I 0-5; I 2,5» I+- 0,25 I+- 0,04 I 3827-87 *
* I I I I I I *
* 3 I I 0-10 I 4,75° I + - 0,25 I+- 0,04 I 3827-87 *
■* I I I I I I *
* 4 I I I 9,5 I + - 0,5 1 + - 0,08 Т 3831-87 *
* I I I I I I *
* 5 I I I 3,5е I + - 0,25 I+- 0,04 I 3827-Е7 *
* X I I I I I #
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ПРПДИЛШЕНИЕ ТАБЛ. 1 *

N
ГСО

* 2 *
*
*

I I  I ХАРАКТЕРИСТИКА ГСП Iх X I----------------------- ---I
I 1ДИАПА- IКОНЦЕНТ-ТПРЕДЕЛЫ 1ПРЕДГЛМ I
I 130НЫ ГРАЦИЯ 1ДОП/СКА-1ДОПУСКА- I
1ИЗМЕ-1ИЗМЕРЕ-1ИЗМЕРЯЕ-1ЕМ0Г0 1ЕМОЙ I 
1РЯЕ- 1НИЯ, 1МОГО КОМЮТКЛПНЕ-1ПОГРЕШ- I 
1МЫЙ ЮБ'ЕМ- ХПОНЕНТА ТНИЯ,
IKOM- 1НАЯ IB АЗОТЕ ЮБ'ЕМ
1ПО- 1ДОЛЯ У 10С0Б0Й ХМАЯ ДО- ЮБ'ЕМНАЯ х по нтд

НОМЕР ГСО 
ПО ГОСРЕ- 

1НОСТИ АТ-1 ЕСТРУ ИЛИ 
1ТЕСТАЦИИ,I ОБОЗНАЧЕНИЕ

IHEHT I 1ЧИСТОТЫ,ХЛЯ У 1ДОЛЯ У.
X I 10Б'ЕМ- I I I
I I 1НАЯ ДО- I I I
I I ХЛЯ V, I I I

2 I со I 0-10; I 5,0 I + - 0,5 I +- 0,08 I 3831-87I I I I I I
3 I I 0-20 I 9,5 I + - 0,5 I +- 0,08 I 3831-87I I I I I I4 I I I 19* I +- 1,0 I +- 0,16 I 3834-87I I I I I Т
5 I I I 7,0 I + - 0,5 I +- 0,08 I 3831-87I I I I Т I
2 I со I 0-10; I 5,0 I +- 0,5 I +- 0,08 I 3831-87I I I I I I3 I I 0-30 I 9,5 I +- 0,5 I +- 0,08 I 3831-87I I I I I I
4 I I 1 28,5 I + - 1,5 I +- 0,20 I 3835-87I I I I I I
5 I I I 7,0 I +- 0,5 I +- 0,08 I 3831-87I I I I I I7 I I I 15,0 I +- 1,0 I +- 0,16 I 3834-87I I I I I I
О I со I 0-20; I 10* I +- 1,0 I +- 0,16 I 3834-87I I I I I I3 I I 0-50 I 19а I + - 1,0 I +- 0,16 I 3834-87I I I I I I4 I I I 47,5» I +- 2,0 I + - 0,1 I 3838-87 <I I I I I I
5 I I I 14 I + - 1,0 I +- 0,16 I 3834-87 iI I I I I I
7 I I I 25 I +- 1,5 I + - 0,2 I 3835-87 tI I I I I I
2 I со I 0-30 I 15* I +-1,0 I +- 0,16 I 3834-87 JI I I I I I
3 I I 0-70 I 28,5 I +- 1,5 I +- 0,20 I 3835-87 iI I I I I I
4 I I I 66,5 I +- 3,0 I +- 0,50 I 3840-87 iI I I I I I
5 I I I 21 I + - 1,5 I +- 0,20 I 3835-87 <I I I I I I
7 I I I 35 I + - 2,0 I +- 0,10 I 3838-87 (I I I I I I
п I со I 0-50; I 25 I + - 2,5 I + 0,4 I 3839-07 iI I I I I II I 0-100 I 47,5 I + - 2,5 1 + А,4 I 3839-87 !I I I I I I

I* I I 95 I +- 5,0 Iт + 0 . Я 1тУ6И6-2956-£Т
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* *
* ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1 «* «
#----------------------------------------------------------- *
* I I I ХАРАКТЕРИСТИКА ГСО I *# 1 1  х-------------------------- 1 *
* I 1ДИАПА- 1КОНЦЕНТ-1ПРЕДЕЛЫ 1ПРЕДЕЛЫ I *
* I 130НЫ 1РАЦИЯ IДОПУСКА-1ДОПУСКА- I *
* 1ИЗМЕ-1ИЗМЕРЕ-1ИЗНЕРЯЕ-1ЕМ0Г0 1ЕМОЙ I НОМЕР ГСО *
* N 1РЯЕ- 1НИЯ, 1МОГО KOMIОТКЛОНЕ-1ПОГРЕШ- I ПО ГОСРЕ- *
* ГСО 1МЫЙ ЮБ'ЕМ- 1ПОНЕНТА 1НИЯ, 1НОСТИ АТ-1 ЕСТРУ ИЛИ *
* IKOM- 1НАЯ IB АЗОТЕ ЮБ'ЕМ- 1ТЕСТАЦИИ,I ОБОЗНАЧЕНИЕ *
* 1ПО- 1ДОЛЯ У ЮСОБОЙ 1НАЯ ДО- ЮБ'ЕМНАЯ I ПО НТД *
* IHEHT I 1ЧИСТОТЫ,1ЛЯ У 1ДОЛЯ X I  *
* I I ЮБ'ЕМ- I I I  #
* I I 1НАЯ ДО- I I I *
* I I 1ЛЯ X I I I ** -- х---- х-------х------- 1------- х--------- 1------------ *
* 2 1  С02 I 0-1; I 0,5 I+- 0,05 I+- 0,008 I 3760-87 *
* I I I I I I *
* 3 1  I 0-2 I 0,95 I+- 0,05 I+- 0,008 I 3760-87 *
* 1 1 1 1 1  I *
* 4 1  I I 1,9* I+- 0,1 I+- 0,016 I 3763-87 *
* 1 1 1 1 1  I *
* 5 1  I I 0,7 I+- 0,05 I+- 0,008 I 3760-87 *
* 1 1 1 1 1  I ** ---х---- 1------ х------- х------- х--------- 1------------ *
* 2 I С02 I 0-2; I 1 I+- 0,1 I+- 0,016 I 3763-87 #
* 1 1 1 1 1  I *
* 3 1  I 0-5 I 1,9* I+- 0,1 I+- 0,016 I 3763-87 *
* 1 1 1 1 1  I *
* 4 1  I I 4,75 I+- 0,25 I+- 0,04 I 3769-87 *
* I I I I I I *
* 5 1  I I 1,4 I+- 0,1 I+- 0,02 I 3764-87 #
* 1 1 1 1 1  I *
* 7 1  I I 2,5 I+- 0,25 I+- 0,04 I 3769-87 *
- * 1 1 1 1 1  I ** -- X---- х------ 1--------1------- х--------- 1------------ *
* 2 1  С02 I 0-5; I 2,5 I+- 0,25 I+- 0,04 I 3769-87 #
* 1 1 1 1 1  I *
* 3 1  I 0-10 I 4,75 I+- 0,25 I+- 0,04 I 3769-87 *
* 1 1 1 1 1  I *
* 4 1  I I 9,5* I+- 0,5 I+- 0,08 I 3773-87 *
* 1 1 1 1 1  I *
* 5 1  I I 3,5 I+- 0,25 I+- 0,04 I 3769-87 *
* 1 1 1 1 1  I ** ---1---- 1------ х------- х------- х--------- 1------------ *
* 2 1  С02 I 0-10; I 5,0* I+- 0,5 I+- 0,08 I 3773-87 *
* 1 1 1 1 1  I *
* 3 1  I 0-20 I 9,5* I+- 0,5 I+- 0,08 I 3773-87 *
* 1 1 1 1 1  I *
* 4 1  I I 19 I+- 1,0 I+- 0,16 I 3776-87 «
* 1 1 1 1 1  I *
* 5 1  I I 7,0* I+- 0,5 I+- 0,08 I 3773-87 *
* 1 1 1 1 1  I ** ---1-----х------ х------- х------- х--------- х------------ *
* 2 1  С02 I 0-10; I 5,0* I+- 0,5 I+- 0,08 I 3773-87 *
* 1 1 1 1 1  I *
* 3 1  I 0-30 I 9,5* I+- 0,5 I+- 0,08 I 3773-87 *
* 1 1 1 1 1  I *
* 4 1  I I 28,5 I+- 1,5 I+- 0,2 I 3779-87 *
* 1 1 1 1 1  I *
* 5 1  I I 7,0* I+- 0,5 I+- 0,08 I 3773-87 *
* 1 1 1 1 1  I *
* 7 1  I I 15 I+- 1,0 I+- 0,16 I 3776-87 *
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НИ С. 22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1
ft-
ft 1 I I ХАРАКТЕРИСТИКА ГСО I «
ft I I ft
ft I 1ДИАПА- IКОНЦЕНТ-IПРЕДЕЛЫ ШРЕДЕЛЫ I ft
ft I I ЗОНЫ 1РАЦИЯ IДОПУСКА-IДОПУСКА- I «
ft 1ИЗМЕ-1ИЗМЕРЕ-1ИЗМЕРЯЕ-1ЕМ0Г0 1ЕМОЙ I НОМЕР ГСО ft
ft N 1РЯЕ- 1НИЯ, 1МОГО КОМЮТКЛОНЕ-1ПОГРЕ1В- I ПО ГОСРЕ- #
ft ГСО 1МЫЙ 10Б' EH- 1ПОНЕНТА 1НИЯ, 1НОСТИ AT-I ЕСТРУ ИЛИ ft
ft IKOM- 1НАЯ IB АЗОТЕ ЮБ'ЕГМ- 1ТЕСТАЦИИ,1 ОБОЗНАЧЕНИЕ ft
ft 1П0- 1ДОЛЯ X ЮСОБОЙ 1НАЯ ДО- ЮБ'ЕМНАЯ I ПО НТД ft
ft 1HEHT I 1ЧИСТОТЫ,1ЛЯ X 1Д0ЛЯ X I ft
ft 1 I ЮБ'ЕМ- I I I «
ft I I 1НАЯ ДО- I I I ft
ft I 1 IЛЯ X I I I ftft-
ft n I C02 I 0-20? I 10
ft I I I
ft 3 I I 0-50 I 19
ft I I I« 4 I I I 47,
ft I I I
ft 5 I I I 14« I I I
ft 7 I I I 25
ft I I I»-•

С02 I 0-30; 
I
I 0-70
I
I
I
I
I
I
I----1-----

С02 I 0-50; 
I 
I 
I 
I 
I 
I--- 1
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
•I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I т

1 +
I
I+- 
I
I + - 
I
I + - 
I
I+- 
I
I —

15 I+-
I

28,5 I+-

-  1 , 0

I 
I 
I
I I
I 66,5 I+-
I I
I 21 I+-
I I
I 35 I+-
I I
■I---------- 1 —I 25 I+-
I I

0-100 I 47,5 I+-
95
35

I
I + - 
I
I + - 
■I —

СН4 0-1; I 0,5* I+-
I I

0-2 I 0,95л I+-
1,9л I+-

I

I+- 0,16 
I

1.0 I+- 0,16 
I

2.5 I+- 0,1 
I

1.0 I+- 0,16 
I

1.5 I+-
I

-----1 —
1.0 I+- 

I
1.5 I+- 

I
3.0 I+- 

I
1.5 I+- 

I
2.5 I+- 

I-----! —
1.5 I+- 

I
2.5 I+- 

I
0,5 I+-

I
2.5 I+------
0,05 I + - 

I
0,05 I+- 

I
0 , 1  I + -

I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I- 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I----- !■

0,008 I

0.2

0,1 

0,2 

0,4 
0,2 

0 , 1

0,2 

0 , 1  

0 , 1  

0,4

I 0,7* I+- 0,05 I+-

СН4 0- 2 ;
0-5

I
-I-- 
I+- 
I

1,9* I+-
1*

0 , 1

4,75л I+- 
I

1,4л I+-

I
I+- 
I

0,25 I+- 
I

0,1 I + -

I 3776-87 
I
I 3776-87 
I
3781-87

0,008 I 
I

0,016 I
0,008 I 

I
0,1 I+- 0,016 I

I
0,016 I

I
0,04 I 

I
0,016 I т

3776- 87 
3779-87

3777- 87 
3779-87 
3785-87 
3779-87 
3781-87

3779-87
3781-87
3787-87
3781-87
3874-87
3874-87
3877-87
3874-87

3877-87
3877-87
3883-87
3877-87

*
*
ft
«
ft
ft
#
ft
ft
ft

-*
*

«
ft
ft
ft
ft
‘ft
ft
ft
-*
ft
*
ft
ft
ft
ft
ft
-*
ft
«
*
»
ft
ft
*
ft

-ft

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
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ftftftftft *# 
ft 
ft 
* 
ft 
ft 
ft
ft-----
ft 
ft

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft-

ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft
ft

МИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1

X I ХАРАКТЕРИСТИКА ГСО
I I--------------------------
ХДИАПА- 1КОНЦЕНТ-IПРЕДЕЛЫ 1ПРЕДЕЛЫ 
130НЫ 1РАЦИЯ IДОПУCKA-IДОПУСКA-

N
ГСО

ХИЗИЕ-1ИЗМЕРЕ-1ИЗМЕРЯЕ-ХЕМ0Г0 ХЕМОЙ1РЯЕ- 1НИЯ, 
1МЫЙ 10Б'EM- 
IKOM- 1НАЯ 
1ПО- 1ДОЛЯ 7, 
IHEHT I 
I I 
I I 
I I

1МОГО КОМ10ТКЛОНЕ-1ПОГРГШ-
1НОСТИ AT-I1ПОНЕНТ А 1НИЯ,

IB АЗОТЕ ЮБ'ЁМ- 
ЮСОБОЙ 1НАЯ ДО- ЮБ'ЕМНАЯ 
1ЧИСТОТЫ, IЛЯ И 1ДОЛЯ 7.

НОМЕР ГСО 
ПО ГОСРЕ- ЕСТРУ ИЛИ

ХТЕСТАЦИИ,I ОБОЗНАЧЕНИЕ 
I ПО НТП

ЮБ'ЕМ- 
1НАЯ ДО- 
ТЛЯ Xft-

ft 2 I CH4 I 0-5; I 2,5* I+- 0,25 I+- 0,04 I 3883-87ft I I I I I Ift 3 I I 0-10 I 4,75a I+- 0,25 I+- 0,04 I 3883-87ft I X I I I Ift 4 X I I 9,5 I+- 0,5 I+- 0,08 I 3885-87ft I I I I X Ift 5 X I I 3,5a I + - 0,25 I+- 0,04 I 3883-87ft I I I I X Ift-
I
I
I
I
I
I
I
I
-I-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

СН4

СН4

0 - 1 0 ?

0-20
5,0
9,5
19

I+-
I
I + - 
I
I+-
I

0,5
0,5
1, 0

I+-
I
I+-
I
I+-
I

0,08
0,08
0,16

3885-87
3885-87
3888-87

*******
*•

С. 23 ft------«
* 
ft 
# 
ft 
ft 
ft 
« 
« 
« 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft « 
« 
« 
ft 
* 
* 
* 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft

I 7,0 I + - 0,5 I+- 0,08 I 3885-87 ft
I I I I ft

0-10; I 5,0 I + - 0,5 I + - 0,08 I 3885-87 ■ft
0-30

I I I I *
I 9,5 I + - 0,5 I + - 0,08 I 3885-87 ft

28,5
7,0
15

I
I + - 
I
I+-
I
I+-
I

I
I+- 
I

0,5 I+-
I
I+- 
I

1,'

1 , 0

0,2

0,08
3890-87
3885-87
3889-87

ft-
ft n I CH4 I 0-20; I 10 I+- 1,0 I+- 0,16 I 3888-87ft I I I I I Ift 3 I I 0-50 I 19 I+- 1,0 I+- 0,16 I 3888-87ft I I I I I I« 4 I I I 47,5a I+- 2,5 I+- 0,4 I 3892-87ft I I I I I Ift 5 I I I 14 I+- 1,0 I+- 0,16 I 3888-87ft I I I X I Ift 7 i I I 25 I+- 2,5 I+- 0,4 I 3892-87
ft i I I I I Ift-
* 2 I CH4 I 0-30; I 15 I+- 1,0 I+- 0,2
* I I I I I
ft 3 I Г 0-70 I 28,5 I+- 1,5 I+- 0,2
* I I I I I
* 4 1  I I 66,5 I+- 3,0 I+- 0,5
* I I I I I
* 5 1  I I 21 I+- 1,5 I+- 0,2

3889- 87
3890- 87 
3893-87 
3890-87



It*##########***#******##*##****#**************#*****#####*####* 
* *
* НИ С. 24 *
* ft
* ПРОДЛЕНИЕ ТАБЛ. 1 ** #
------------ ..----------------------------- - ..---------------ft
* I I I ХАРАКТЕРИСТИКА ГСО I
* I I I------
* I iДиана- 1КОНЦЕНТ-1ПРЕДЕЛЫ 1ПРЕДЕЛЫ I ft# I 13оны 1РнЦИЯ IДОП/СКА1-Г ДОПУСКА- I «* 1ИЗМЕ-1ИЗМЕРЕ--1ИЗМЕРЯЕ-1ЕНОГО 1Г.М0Й I НОМЕР ГСО ft
# N 1РЯЕ- 1НИЯ, 1НОГО КО/НЮТКЛОНЕ'•ХПОГРЕШ- I ПО ГОСРЕ- ft
* ГСО 1МЫЙ ЮБ'МНАЯШОНЕНТА 1НИЯ, IНОСТИ АТ'-I ЕСТРУ ИЛИ ft
ft IKOH- IДоля У IB АЗОТЕ ГОЕ' ЕН- I ГЕСТАЦИИ , I ОБОЗНАЧЕНИЕ ft
ft mo- I ЮСОВОЙ 1НАЯ ДО- ЮБ'ЕННАЯ I ПО НТД ft
ft IHEHT I 1ЧИСТОТЫ , I ЛЯ X IДОЛЯ У I ft
ft I I ЮБ'ЕМ- I I I *■
ft I 1 1НАЯ RQ - 1 1 Г ft
ft I I 1ЛЯ X I I 1 ft
ft 2 I CH4 I 0-50; I 25* I+- 2,5 м + 1 J5- I 3892-87 ft
ft I 1 I 1 I I ft
ft 3 I I 0-100 I 47,5* I+- 2,5 I+- 0,4 I 3892-87 ft
ft I I I I I I *
ft 4 I I I 92 I+- 3,0 I+- 0,8 I 3894-87 ft
ft I I I I I I
ft 5 I I I 35* I+- 2,5 I+- 0,4 I 3892-87
к



ми
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С. 25 *
------ #

у

у
ТАБЛИЦА 2 *

I I I I ХАРАКТЕРИСТИКА ГСО I *
I I I I- -I *
1ЕДИ-I 1ДИАПА- 1К0НЦЕНТ -1ПРЕДЕЛЫ ШРЕДЕЛИ I N
1НИ- 1ИЗ- I ЗОНЫ 1РАЦИЯ 1Д0ПУСКА-1Д0ПУСКА-I «
1ЦА- IME- ХИЗМЕРЕ-1ИЗМЕРЯЕ -1ЕМ0Г0 1ЕМ0Й ПО-I *

N 1ФИ- ХРЯЕ-1НИЯ ХМОГО К0М10.ТКЛ0НЕ-1ГРЕШН0С-I НОМЕР ГСО *
ГС013И- ХНЫЙ I 1П0НЕНТА 1НИЯ 1ТИ АТТЕ -I ПО ГОСРЕ- *

I4EC—IKQM-I IB АЗОТЕ I 1СТАЦИИ I ЕСТРУ ИЛИ *
1К0Й mo- I ЮСОВОЙ I I I ОБОЗНАЧЕНИЕ*
IBE- IHEHTI 1ЧИСТ0ТЫ I I I НТД *
1ЛИ- I I I I I I «
1ЧИНЫ1 I I I I I #

Л
1 I - I - I I N2 оч I I 1Г0СТ 9293--74*I I I I I I I #
2 I X I CO I 0-0,5 I 0,25 I+-0,025 1+-0,01 I 3814-87 #

I I I I I I I у

3 I X I I 0-1,0 I 0,475 I+-0,025 I+-0.01 I 3814-87 *
I I I I I I I *

4 I X I I I 0,95 1+-0,05 I + -0,008 I 3816-87 *
I I I I I I I *«Г I X I I I 0,35 I+-0,05 1+-0,008 I 3816-87 *
I I I i I X I *

I I I i I I I *
1 I - I - I i N2 оч I I 1.ТУ6-21-39-■79*
I I I i I I I *

2 I X I CO I 0-0,2 i 0,1л I+—0,01 I+—0,004 I 3811-87 *
I I I i I I I *

3 I X I I 0-0,5 I 0,19« 1+-0,01 I+-0,004 I 3811-87 *
I I I l I I I *

4 I X I I i 0,475 I+-0,025 1+-0,01 I 3814-87 *
I I I i I I I *егО I X I I i 0,14 I + — 0,01 I+-0,004 I 3811-87 *
I I I i I I I *

7 I X I I X 0,25 I+-0,025 I+—0,01 I 3814-87 У
I I I X I I I У

I I I I I I I *
1 I - I - I I N2 оч I - I " 1ТУ6-21-39- 79 *

I I I X I I I *
2 1ррм I CO I 0-10001 500 I+-50 I+-20 I 3810-87 У

I I I X I I I У

3 Ipp* I I 0-20001 ?50 I + -50 I + -20 I 3810-87 *
I I I I I I I *

4 Ippm I X 3 1900л I+-100 I+-40 I 3811-87 *
I I I 1 I I I *

5 IPP«a I X X 700 I+-50 I + -20 I 3810-87
I I I I I I I У

I I I I I I X *
T T T T т т т У



***«***«*tt*ft*tf#*«***ftfttf*ft**#«#««y«****#tf*»**«ft«***************tt

ИИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.

I I 
1ЕДИ1 1НИ-1 
1ЦА I

I 
I1ДИАПА- 

ИЗ- 130НЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА ГСО II------------------------1
1КОНЦЕНТ-1ПРЕДЕЛЫ ХПРЕДЕЛЫ I 
1РАЦИЯ 1ДОПУСКА-1ДОП/СКА-1

1ФИ-1 НЕ- 1ИЗНЕРЕ-1ИЗМЕРЯЕ-1ЕМ0Г0 1ЕМОЙ ПО-1
* N 13И-1 РЯЕ-1НИЯ 
«ГС01ЧЕС1 НЫИ I ХМОГО КОНЮТКЛОНЕ-ХГРЕШНОС-1 НОМЕР ГСО

1КОЙХ КОМ-1 
IBE-I ПО- I 
1ДИ- IHEHTI
1ЧИ-1
1НЫ
-I--
I

* 1 I - I -
* I I
* 2 Ippml СО
* I I
* 3 Ippml

1ПОНЕНТА 1НИЯ 
IB АЗОТЕ I 
ЮСОВОЙ 
1ЧИСТОТЫ 
I
I----- 1-
I
I
I

0-500 I 
I

0-10001ft I I I Ift 4 Ippml I Ift I I I Ift 5 Ippml I Ift I I I Ift-— -I— I-----j------ft I I I Ift 1 I - I - I Ift I I I Ift 2 Ippml СО I 0-200 I
* 3 Ippml
* I X
*  'л Ippml
* I X
* 5 Ippml
* I I
* 7 Ippml

I I
I 0-500 I 
I I
I I
I X
I X
I I
I I
I I
I----- 1-
I I
I I
I I
I 0-100 X 
I I
I 0-200 X 
I X
I X
X I
I X
I I
I------1-
I X
I X

« I X  I I
* 2 I X I C02 I 0-0,5 I 
« I I I  I

I 0-1,0 I 
I X
I I
I I
I X

« 1 1 - 1 -
« 2 Ippml CO 
« I I 
* 3 Ippml 
« I I  
« 4 Ippml
« 5 Ippml
« I I
«--1-- 1---
« I I  
« 1 1 - 1  -

« 3 1 X 1  
« I I 
« 4 1 X 1

I 
X 
I 
I------ 1-----
I

N2 оч I - 
I

250 X +-25 
I

475 I +-25 
I

950 I +-50 
I

350 I +-25 
I------1-----
I

N2 оч I - 
X

100* I +-10 
I

190* I +-10 
I

475 I +-25 
I

140* I +-10

1ТИ ATTE-
1СТАЦИИ
I
I
I
I
-I------
I
I - 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
-I- 
I 
I 
I
I 
I

C. 26 ft----- *■
« ft 
ft

--ft 
« 
« « 
« 
« 
ft

•I ПО ГОСРЕ- « 
I ЕСТРУ ИЛИ « 
I ОБОЗНАЧЕНИЕ* 
I НТД *
I «
I *
•X-----------*
I *
1ТУ6-21-39-79*

+ - 1 0

+-10

+ - 2 0

+ -1 0

+ -4

I *
I 3808-87 *
I «
I 3808-87 *
I *
I 3810-87 *I *
I 3808-87 *
I *
-I-----------«
I ft
1ТУ4-21-39-79* 
I *

3806-87 *

250
I
I +-2; 
I------j----
I

N2 оч I - 
I

+ ~4
+ •*10
+ -4
+ -10

I 
I 
I
I ft
I 3808-87 *
I *
I 3806-87 *
I ft
I 3808-87 *
I «
-I-----------«
I «
1ТУ6-21-39-79*

3806-87

50* I +-4 I + -1,5 I 3802-87 ft
X I I ft

95* I +-5 I + -2 I ft
I I I ft

190* I +-10 I + -4 I 3806-87 ft
I I I ft

65* X + -4 I + -1,5 I 3802-87 *
I I I ft

* 5 1 X 1

I IN2 04 I - I 
I I

0,25 I+-0,025 I +-0,02
I I

0,475 I+-0,025 I +-0,02 
I I

0,95* I+-0-, 1 I +-0,16 
I I

0,35 I+-0,025 I +-0,0?

1Г0СТ 9293-74* 
I
I 3756-87 *
I «
I 3761-87 *
I «
I 3763-87 *
I *
I 3756-87 *3756-87
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* X
* МИ с.27 *
*   щ
*  х
* ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАВЛ. 2 #
* #----- ---------- ----------------------------------------- #
* I I I  I ХАРАКТЕРИСТИКА ГСО I ** 1 1 1  I------------------------- 1 *
* 1ЕДИ-1 1ДИАПА- IКОНЦЕНТ-IПРЕДЕЛИ 1ПРЕДЕЛЫ I *
* 1НИ- 1ИЗ- 130НЫ 1РАЦИЯ 1ДОПУСКА-1ДОПУСКА-I *« IЦА- IME- 1ИЗМЕРЕ--1ИЗМЕРЯЕ-■1ЕМ0Г0 1ЕМ0Й ПО'-I *
# N 1ФИ- 1РЯЕ--1НИЯ 1М0Г0 КОМЮТКЛОНЕ-1ГРЕШНОС -I НОМЕР ГСО *
*ГС013И- 1МЫИ I 1П0НЕНТА 1НИЯ 1ТИ АП Г-I ПО ГОСРЕ- *
* 1ЧЕС--IKOM--I IB АЗОТЕ I 1СТАЦИИ I ЕСТРУ ИЛИ *

* 1КОЙ 1ПО- I ЮСОВОЙ I I I ОБОЗНАЧЕНИЕ»
* IBE- IHEHTI 1ЧИСТ0ТЫ I I I нтд i t
* 1ЛИ- I I I I I I *
« IМИНЫI I I I I I *

..

* I I I I I I I *

* 1 I - I - I I N2 оч I - I 1ТУ6-21-39-79»# I I I I I I I *
* 2 I X IC02 I 0-0,2 I 0,095sI +-0 ,005I+-0,004 I 3753-87 »
« I I I I I I I i t

* 3 I X I I 0-0,5 I 0,19 I +-0, 025I+-0, 004 I 3756-87 #

* I I I I I I I it

* 4 I X I I I 0,475 I + - 0 , 025I+-0, 02 I 3761-87 i t

« I I I I I I I it

* 5 I X I I I 0,15 I +-0, 025I+-0,02 I 3756-87 »

* I I I I I I I it

* 7 I X I I I 0,25 I +-0, 0251+-0,02 I 3756-87 it

* I I I I I I I »

« I I I I I I I »

* 1 I - I - I I N2 ом I - I - 1ТУ6-21-39-•79*
* I I I I I I I it

* 2 Ippm IC02 10-1000 I 500 ft I +  -50 I +-40 I 3752-87 it

* I I I I I I I *

* 3 Ippm I 10-2000 I 950s I +  -50 I +-40 I 3753-87 i t

* I I I I I I I *

* A Ippm I I I 1900 I +-100 1 +-80 I 3755-87 i t

i t I I I I I I I it

* 5 Ippm I I I 700s I +  -50 I +-40 I 3752-87 i t

i t I
- T _______

I
• T — — — -

I I
_ T T

I
_ T

I I
-  T -

i t

■* I
i

i I
~ X

I
X

i I
1

i it

* 1 I - i  - I I N2 оч i - I - 1ТУ6-21-39-79*
* I i I I i I I *
* 2 Ippm IC02 10-500 I 250 i +  -25 I +-20 I 3750-87 *

* I I I I i I I *
* 3 Ippm I 10-1000 I 475 i +  -25 I +-20 I 3751-87 *

* I I I I i I I *

* A Ippm I I I 950 s i +  -50 I +-40 I 3753-87 *

* I I I I i I I *
* 5 Ippm I I I 350 i + -25 I +-20 I 3750-87 *
it I I I I i I I *
к I I I I i I I *
* 1 I - I - I I N2 04 i - I - 1ТУ6-21-39-79*
i t I I I I i I I *
it 2 Ippm IC02 10-200 I 100s i + -10 I +-8 I 3748-87 *
i t I I I I i I I *
it 3 Ippm I 10-500 I 190s i + -10 I +-8 I 3749-87 *
it I I I I i I I *
it 4 Ippm I I I 475 i + -25 I +-20 I 3751-87 *
* I I I I i I I *
i t 5 Ippm I I I 140s i + -10 I +-8 I 3743-87 it
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*
*tt
*

МИ С.28

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2

*

*
*

»
*
tt I I I I ХАРАКТЕРИСТИКА ГСО I X
tt I I I I X
tt 1ЕДИ-I IДИАПА- 1К0НЦЕНТ-1ПРЕДЕ ЛЫ 1ПРЕДЕЛЫ I tt
tt 1НИ- 1ИЗ- 130НЫ 1РАЦИЯ 1Д0ПУСКА -I ДОПУСКА-I *
tt 1ЦА- IME~ 1ИЗМЕРЕ-1ИЗМЕРЯЕ-1ЕН0Г0 1ЕМ0Й ПО-I tt
* N 1ФЙ- 1РЯЕ-1НИЯ 1М0Г0 КОНЮ! КЛОНЕ-1ГРЕШН0С-I НОМЕР ГСО *
*ГС013И- 1МЫЙ I 1П0НЕНТА 1НИЯ 1ТИ АТТЕ-I ПО ГОСРЕ *
tt 1ЧЕС-IKOM-I IB АЗОТЕ I [СТАЦИИ I ЕСТРУ ИЛИ *
* 1КОЙ 1П0- I ЮСОВОЙ I [ I ОБОЗНАЧЕНИЕ*
tt IBE- IHEHTI 1ЧИСТ0ТЫ I [ I НТД tt
а 1ЛИ- I I I I I I tt
к 1ЧИНЫ1 I I I I I tt
л* I 1 I I I I I tt
* 1 I - I - I I N2 оч I - I - 1ТУ6-21-39--79»* I I I I I I I tt
* 2 Ippm IC02 I 0-100 I 45 I +-5 I + -2 I 3745-87 tt
* I I I I I I I tt
* 3 Ippm I I 0-200 I 92»: I + -8 I +-4 I 3747-87 tt
м I I I I I I I tt
* 4 Ippm I I I 190* I + — 10 I + ~8 1 3749-87 *
tt I I I I I I I tt
tt 5 Ippm I I I 70л I + -8 I + ~4 I 3746-87 tt
tt I I I I I I I tt
*-

I I I I I I I tt
« 1 I - I - I I N2 оч I - I - 1ТУ6-21-39-•79*# I I I I I I I tt
tt 2 Ippm IC02 I 0-50 I 25 I +-4 I +-2 I 3744-87 tt
tt I I I I I I I tt
tt 3 Ippm I I 0-100 I 45 I +-5 I +-2 I 3745-87 tt
tt I I I I I I I tt
« 4 Ippm I I I 92л I +-В I + -4 I 3747-87 tt
tt 5 Ippm I I I 35 I + -4 I +-2 I 3744-87 tt
tt I I I I I I I tt
to-
« I I I I I I I tt
* i I - I - I I N2 оч I - I - 1Г0СТ 9293-74*tt I I I I I I I tt
tt n I X ICH4 10-0,5 I 0,25 I +-0,0251 +-0,01 I 3872-87 tt

I I I I I I I tt
3 I X I 10-1,0 I 0,475 I +-0,0251 +-0,01 I 3872-87 tt

* I I I I I I I tt
tt 4 I X I I I 0,95 I +-0,1 I +-0,02 I 3878-87 tt
tt I I I I I I I *
к 5 I X I I I 0,35 I +-0,0251 +-0,01 I 3872-87 tt
tt I I I I I I I tt
tt I I I I I I I tt
tt 1 I - I - I I N2 оч I - I - 1ТУ6-21-39-■79*tt I I I I I I I tt
tt 2 I X ICH4 10-0,2 I 0,1 I +-0,01 I +-0,0041 3868-87 tt
tt I I I I I I I tt
tt 3 I X I 10-0,5 I 0,19 I +-0,01 I +-0,0041 3868-87 tt
* I I I I I I I tt
* 4 I X I I I 0,475 I +-0,025II +-0,01 I 3872-87 tt
* I I I I I I I tt
tt 5 I X I I I 0,14 I +-0,01 I + -0,0041 3868-87 tt
tt I I I I I I I tt
* 7 I X I I I 0,25 I +-0,0251 +-0,01 I 3872-87 tt
* I I I I I I I tt
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# ¥■
# НИ С.29 *
* ------------ #
* *
# ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2 *
« *
* **----- --- — -— ---- — --------- ---------------------------- *
# I I I  I ХАРАКТЕРИСТИКА ГСО I *
# 1 1 1  I------------------------- 1 *
» 1ЕДИ-1 1ДИАПА- 1КОНЦЕНТ-1ПРЕДЕЛЫ 1ПРЕДЕЛЫ I »
# 1НИ- 1ИЗ- 130НЫ 1РАЦИЯ 1ДОПУСКА-1ДОПУСКА-1 *
# 1ЦА- I ME- 1ИЗМЕРЕ-1ИЗМЕРЯЕ-1ЕМ0Г0 1ЕМ0Й ПО-I *
« N 1ФИ- 1РЯЕ-1НИЯ 1МОГО К0МЮТКЛ0НЕ -1ГРЕШН0С-I НОМЕР ГСО *
«ГС013И- 1МЫЙ I 1ПОНЕНТА ГНИЯ 1ТИ ATTE-I ПО ГОСРЕ- *
* 1ЧЕС-IKOM-I IB АЗОТЕ I 1СТАЦИИ I ЕСТРУ ИЛИ *
* 1КОИ 1ПО- I ЮСОБОЙ I I I ОБОЗНАЧЕНИЕ** IBE- IHEHTI 1ЧИСТОТЫ I I I НТД *
* 1ЛИ- I I I I I I *
* 1ЧИНЫ1 I I I I I «
* I I I I I I I *
* 1 I - I - I I N2 оч I - I - 1ТУ6-21-39-79** I I I I I I I *
* 2 1ррм ICH4 10-1000 I 500 I + -50 I + -20 I 3865-87 *
* I I I I I I I *
* 3 1ррм I 10-2000 I 950 I + -50 I + -20 I 3862-87 *
* I I I I I I I *
* 4 1ррм I I I 1900 I + -100 I + -40 I 3868-87 *
* I I I I I I I *
* 5 1ррм I I I 700 I +-50 I +-20 I 3865-87 *
* I I I I I I I *

JL* I I I I I I I *
* 1 I - I - I I N2 оч I - I - 1ТУ6-21-39- 7 9 ** I I I I i I I *# 2 Ippm ICH4 10-500 I 250ft i +-25 I +-10 I 3862-87 *
* I I I I i I I ** 3 Ippm I 10-1000 I 475 i + -25 I + -10 I 3862-87 ** I I I I i I I ** 4 Ipp« I I I 950 i +-50 I +-20 I 3865-87 *
tf I I I I I I I #* 5 I p p m I I I 350 i +-25 I + -10 I 3862-87 ** I I I I I I I *
* I I I I i I I *
* 1 I - I - I I N2 оч I - I - IТУ6-21-39-79** I I I I I I I *
* 2 Ippm ICH4 10-200 I 100ft I +-10 I +-4,0 I 3859-87 *
* I I I I I I I *
* 3 Ippm I 10-500 I 190ft I +-10 I +-4,0 I 3859-87 *
к I I I I i I I *
* 4 Ippm I I I 475ft i +-25 I + -10 I 3862-87 *
* I I I I i I I #
* 5 I p p m I I I 140ft I + -10 I + -4,0 I 3859-87 *
* I I I I I I I *
* 7 I p p m I I I 250ft I + -25 I + — 10 I 3862-87 *
* I I I I i I I #



Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Ж
Ж

Г *  * * * * * * * * R P  й *  *  *  *■ г Г ? Я Л * 1 > * * ♦ ♦ * ♦ ♦ * * 1

НИ С.30

а. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ, CGflEF- 
ХАЩИХ НЕИЗМЕРЯЕМЫЙ КОМПОНЕНТ, HFHBUIFHM в ТАБЛ. 3

СИ

И ТАБЛ. 4.# 
#

ТАБЛИЦА 3 *
«

----------------*

ИЗМЕРЯЕ-1 НАИМЕНЬШИЕ! НЕИЗМЕРЯЕ-! КОНЦЕНТРА- 1ПРЕДЕЛЫ * 
МЫЙ КОМ-1 ДИАПАЗОНЫ I МЫЙ КОМПО-1 ЦИЯ НЕИЗ- IДОПУСКАЕ-*

ГА-1 ПОНЕНТ 
30-1 
В0Й1 
CMEI

СО

СО

СО

СО

С02

С 02

СН4

СН4

ИЗМЕРЕНИЯ,! НЕНТ
ОБ'ЕМНАЯ 
ДОЛЯ У.

0 - 1

0-2

0-5

10-10;.
10-70
I
10-10;. 
10-70

I 0 - 1  
I

I 0 -2  
I

С02 10-5;...;
10-70 
I
10-5;...;
10-70
I 0 - 1  
I

0-:

СН4 10-5;.

С02
СН4

С02
СН4

С02
СН4

CQ2

СН4

СО
СН4

СО
СН4

СО

СН4

СО
С02
СО
С02
СО

МЕРЯЕМОГО 1М0Г0 ОТ- # 
КОМПОНЕНТА,1КЛ0НЕНИЯ,*
ОБ'ЕМНАЯ 
ДОЛЯ X

28.5 
10

60
20

97.5 
50

97.5

97.5

30
80

60

97,5

97,5

20

40
40
80
97,1

ЮБ'ЕМ- 
1НАЯ ДО- 
1ЛЯ X 
I
■I-------
I
I +- 1,5 
I
I +- 1,5

I +- 3,0 
I
I  + -  1 , 5  

I
I  + -  2 , 5  

I
I +- 3,0
I
I
I  + -  2 , 5

I
I
I  + -  2 , 5  

I

I +- 2,0 
I
I  + -  3 , 5  

I

I +- 2,0
I

97,5 I +•
I
I  + -  2 , 5

I
I
I +- 2,5 
I
I  + -  3 , 0  

Г
I  + -  1 , 5

I  ♦ -  3 , 0

I
I  + -  1 , 5  

I  ♦  -  2 , 5



ни

ТАБЛИЦА 4

N
ГА
ЗО
ВОЙ

ИЗМЕ-I ЕДИ- I 
РЯЕ- I НИЦА I
МЫЙ

I КОН- 
I 110-

ФИЗИ-1 
ЧЕС- I 
КОЙ I

ДИАПАЗОНЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

НЕИЗ-
МЕРЯ-
ЕМЫЙ
KQM-
ПО-

I ктшЕН- 
I 1 РАЦИЯ 
I НСИЗМЕ- 
I РЯЕНОГО 
I К0НП0-

С.31 *
---- ft

* 
*  

« 
« 
*  

ft 
* 
# 
ft 
* 
ft

I ПРЕДЕ- 
I ЛЫ ДО
ПУСКА
ЕМОГО
ОТКЛО-

# СНЕ I НЕНТ I ВЕЛИ-1 I HEHT I HEHT A I НЕНИЯ #
« СИ I I ЧИНЫ I I I I *
*- *
# 8 I СО I PPM 10-100; 0-200 I C02 I 950 I + -50 *
* I I I I I I *
* 9 I I PPM I I CH4 I 950 I + -50 #
*- *
# 8 I СО I PPM 10-200; 0-500 I C02 I 1900 I + -100 ft
* I I I I I I ft
* 9 I 1 ppm I I CH4 I 1900 I + -100 ft
*-
* 8 I СО I ppm 10-500; 0-1000 I C02 I 4900 I + -100 ft
* I I I I I I *
ft 9 I I PPm I I CH4 I 4900 I + -100 *
#- ■I- •1- •I--------------- -I-
ft 8 I СО I ppm 10-1000; 0-20001 C02 X 49000 I + -500 ft
* I I I I I I ft
* 9 I

Т
I. т  _ppm I I, T CH4 I 49000 IT _+-1000 *

ft 8 I СО I X 10-0,2; 0-0,5
J

I C02
i —
I 9

i
T + -0,5 *

ft I I I I I T *
* 9 I I X I I CH4 I 9 I + -1 ft
* 8

i "
I со

. ] - 
J X 10-0,5; 0-1,0

1 ~ 
I C02

- J -
I 9

I  ■*
I + -0,5 *

м 1 I I I I I ft
9 I I X I I CH4 I 9 I + -1 *

ft-— I-— I-— I------—------- I-— -I--- ,--- -I-—
С02 ppm

P-Pm

10-50; 0-100 
Т

СО
СН4

90
90

I +-8 
I
I + - 1 0

ft-
ft 8 I C02 I PPm 10-100; 0-200 I CO I 950 I +-50 *
ft I I I I I I *
ft 9 I I PPm I I CH4 I 1900 I +-100 ft
ft-
ft 8 I C02 I ppm 10-500; 0-1000 I CO I 9500 I +-500 ft
* I I I I T I *
ft 9 I I PPm I I CH4 T 40000 I+-10000 ft
ft-
ft 8 I C02 I ppm 10-1000; 0-20001 CO I 19000 I+-1000 ft
ft I I I I I I *
* 9 I I ppm I I CH4 I 95000 I+-5000 *

* 8 I CO? I X 10-0,2; 0-0,5 I CO I 10 I +-1 #
ft I I I I I I «
ft 9 I I X I I CH4 I id I +-2 ft
ft I I I I I I ft
ft I I I I I I *
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?. КОЛИЧЕСТВО КАЖДОГО ГСО H 1, N 2, N 3, N 4,ft
*

N 7, ЗАТРАЧИВАЕМОГО НА ОДНУ ПОВЕРКУ ПРИ ВЫПУСКЕ ИЗ ПР0ИЗ- ft
ft

ВОДСТВА ИЛИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕИОНТЕ И ХРАНЕНИИ, СОСТАВ- ft
*

ЛЯЕТ В СРЕДНЕМ 25 л. КОЛИЧЕСТВО ГСО N 5, 3ATF A4HBAFMOE НА ft
*

ОДНУ ПОВЕРКУ, СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ 150 л. ft*

ПРИМЕЧАНИЯ:!. ГСО И ГАЗОВЫЕ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕИЗМЕ- 
РЯЕМЫЙ КОМПОНЕНТ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ БАЛАШИХИНСКИМ КИСЛОРОД
НЫМ ЗАВОДОМ (БКЗ). ГСО, КОТОРЫЕ НЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТ БКЗ <°>; 
ПОСТАВЛЯЮТСЯ СМОЛЕНСКИЙ ПО "АНАЛИТПРИБОР". ДОПУСКАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГСО, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ДРУГИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И 
АТТЕСТОВАННЫЕ ОРГАНАМИ ГОССТАНДАРТА СССР.
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* ми с.зз .* ----------------- .
* *
* ПРИЛОЖЕНИЕ 2 *
* *
* ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ *
* *
* ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ГИАМ-  *
* *
# к
« ЗАВОДСКОЙ НОМЕР____________________ «
* «
# ДАТА ВЫПУСКА______________________  *
# *
* ИЗМЕРЯЕМЫЙ КОМПОНЕНТ______________  *
* *
* ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ________________  *
* *
* ДАТА ПОВЕРКИ_______________________  *
* *
* *
* РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ *
* *
* *
« 1. ПРИ ВНЕШНЕМ ОСМОТРЕ ОБНАРУЖЕНО________________________ «
* (соответствие,несоот- *
* ветствие) *
* *
* ТРЕБОВАНИЯМ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. *
# *
* 2. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ _________________  *
м *
* СПАД. ДАВЛЕНИЯ ЗА 30 МИН_____________  *
* «
* 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ_________________ *
* *
* ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ _____________  *
* *
л 4. ПРОВЕРКУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ ТЕМПЕ- *
* *
* РАТУРЕ _______, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ _____________  И *
* *
* ИСПЫТАТЕЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ 800 В ГАЗОАНАЛИЗАТОР________________ *
* (выдержал, не *
* выдержал) *
* *
* 5. ОСНОВНАЯ ПРИВЕДЕННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ И ВАРИАЦИЯ ПОКАЗА- *
* *
* НИЙ *
* *
*--------------------------------------------------------------- *
* I I I  I *
* ОБ03НАЧЕНИЕ1ДИАПАЗОНЫ 1П0КАЗАНИЯ1ОСНОВНАЯ ПРИ-1ВАРИАЦИЯ ПО-*
* ИЗМЕРЯЕМ0Г01ИЗМЕРЕНИЯ 1ГА30АНА- 1ВЕДЕННАЯ ПО- 1КАЗАНИЙ, В *
* КОМПОНЕНТА 1ГА30АНАЛИ- 1ЛИЗАТ0РА,1ГРЕШН0СТЬ, IДОЛЯХ ОТ Уд*
* I3AT0PA, 10Б'ЕМНАЯ I Уд, X I  0 *
* Ю Б ' ЕМНАЯ I ДОЛЯ У I------------ 1------------ *
* 1Д0ЛЯ У I 1ФАКТЙ-1 ПО ТУ1ФАКТИ-1П0 ТУ*
* 1 1  1ЧЕСКИ I 1ЧЕСКИ I ** ---------- 1 ----------- х--------- X------- х------ 1------1---- *
* I I I I I I *
* I I I I I I *
* I I I I I I *
* I I I I I I *
* I I I I I I *
* I I I I I I *
* I I I I I I *



*  *

* ИИ С.34 *
* ------------------------------------ «
*  *

* 6. ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ЗА ГТГЛАМЕТИРОВАННЫЙ *
* «
* ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА *
# *
* --------------------------------------------------------- *
* ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВ-1 ПОКАЗАНИЯ 1ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДНОГО СИГ- *
* НОЙ РАБОТЫ 1 ГАЗОАНАЛИЗАТОРА,1НАЛА, В ДОЛЯХ ОТ / д  *
* I ОБ' ЕМНАЯ ДОЛЯ I-  *
w I X  1ФАКТИЧЕСКИ I ПО ТУ ** ---------------- 1---------------------х--------------- 1-------------- *
* I I I *
* 1 I I *
* I I I *
* I I I *
* I I I *
* I *
*  *

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* ЗАКЛЮЧЕНИЕ ________________________ *
* *
* ПОВЕРИТЕЛЬ ________________________ *
* *
«  *

МИ 1898-88
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