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Настоящий стандарт распространяется на антрацит н продукты 
термической переработки топлив, в которых выход летучих ве
ществ составляет менее 8 %.

Сущность метода заключается в нагревании навески топлива 
без доступа воздуха при температуре (900±Ю ) °С в течение 
15 мин и определении объема выделившихся летучих веществ по 
объему жидкости, вытесненной из аспиратора.

1. ОТБОР ПРОБ

Отбор проб и подготовка их к испытаниям — по ГОСТ 10742.

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

Печь трубчатая вертикальная электрическая с диаметром труб
ки 30—35 мм и регулятором для поддержания в рабочей зоне лечи 
постоянной температуры (900±10) °С, обеспечивающим достиже
ние этой температуры в течение 3—4 мин после внесения в нее про
бирки на глубину 145 мм (черт.1).

Печь должна быть оборудована термопарой, спай которой дол
жен находиться на уровне навески топлива.

Пробирка кварцевая высотой (190±10) мм, внешним диамет
ром (1 2±1 ) мм и толщиной стенок (I ,2 i0 ,5 ) мм по ГОСТ 19908.

Склянки одногорлыс с нижним тубусом по ГОСТ 25336 вмес
тимостью 2000 см3 (аспиратор) и 300 см3 (уравнительный сосуд).

Цилиндры мерные с носиком по ГОСТ 1770, вместимостью 25, 
250 и 500 см».

Издание официальное Перепечатка воспрещена
©  Издательство стандартов, 1990
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Трубчатая электропечь

I  —  гайка; 3 — *Л#ктросп»рэлУ: 3  —  «гмуаоркос
кольцо. 4 — кры ш ка; S — ко-кух; (  —  ткплояэсчмиаон- 
я и »  м а те р и м  я> волокиастсто  асОсста; 7 —  кераыихь; 

й —  ш пилька

Черт. I
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Весы аналитические с погрешностью взвешивания не более
0,0002 г.

Термопара по ГОСТ 3044 для измерения температуры 1000 °С с 
измерительным устройством.

Термометр ртутный стеклянный для измерения температуры от 
0 до 50 СС с ценой деления I °С.

Соединительные элементы (стеклянные трубки-переходы) по 
ГОСТ 25336.

Краны соединительные стеклянные но ГОСТ 7995.
Трубка хлоркальиневая по ГОСТ 25336.
Трубки резиновые по ГОСТ 5496.
Пробки резиновые по ТУ 38 1051835.
Мановакуумметр U-образный стеклянный с верхним пределом 

измерении 2,5 кПа но ГОСТ 9933.
Натрия хлорид по ГОСТ 4233, насыщенный раствор, подкислен

ный раствором соляной кислоты любой концентрации до перехода 
индикатора метилового красного или метилового оранжевого в 
красный цвет.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Прибор собирают по схеме, указанной на черт. 2.
При сборке прибора все соединения ныполннют при помощи 

Стеклянных трубок одинакового диаметра и толстостенных элас
тичных резиновых трубок.

Аспиратор через уравнительный сосуд заполняют раствором 
хлорида натрия.

Для проверки прибора на герметичность к установке присоеди
няю) зусгую кварцевую пробирку, открытый конец манометра за
крыли'"! резиновой пробкой н при закрытом кране П  открывают 
краны 9 и 14.

В герметичной системе через 2—3 мин раствор перестает выте
кать из аспиратора в цилиндр 15. Если это условие нс обеспечива
ется, проверяют установку на герметичность. Отсоединяют про
бирку н выливают раствор из цилиндра.

3.2 Трубчатую печь нагревают до температуры (900±10) °С.
3.3. Для определения поправки на объем воздуха, выделявше

гося нз пробирки при нагревании до (900±10) вС, проводят испы
тание, как указано в пп. 4.1 и 4.2, но с пустой пробиркой.

Объем воздуха, измеренный но количеству вытесненной нз ас
пиратора жидкости и приведенный к нормальным условиям, для 
дзнной пробирки является постоянной величиной, и его учитыва
ют при вычислении результатов испытания.

3 4. Аналитическую пробу испытуемого топлива перемешивают 
в откр’ пой банке на п а тую  глубину. Затем на разной глубине из
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двух-трех мест берут навеску массой (1±0,01) г, взвешенную с  
погрешностью 0,0002 г, и помещают в пробирку.

3.5. Если испытание проводят с целью классификации антраци
тов, зольность их не должна превышать 10 %.

Антрациты с зольностью свыше 10 % подвергают обогащению 
расслоением в тяжелой жидкости плотностью 1800 кг/м3.

Пели после обогащения пробы зольность ее превышает 10 %. 
то объемный выход летучих веществ всплывшей фракции опреде
ляют при полученной зольности.

В обогащенном и необогащенком антраците, для которого ус
тановлена норма зольности свыше 10%. объемный выход летучих 
веществ определяют при фактической зольности.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Навеску антрацита массой (1±0,01) г. взятую из тщатель
но перемешанной аналитической пробы, помещают в предваритель
но прокаленную и взвешенную кварцевую пробирку.

4.2. Предварительно прокаленную и взвешенную пробирку с на
веской соединяют с прибором и опускают в нагретую печь на глу
бину 145 мм на равном расстоянии от нагретой поверхности печи, 
при этом краны 7, 9 и 14 должны быть открыты. Во время испыта
ния температура в печн должна быть (900±10) °С.
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Температура, понизившаяся при установке пробирки в печь, 
должна снова подняться до (900±10)°С  в течение 3—4 мин. В 
противном случае испытание повторяют. ; • ■

При нагревании пробирки слив раствора хлорида натрия из ас
пиратора регулируют так, чтобы давление в приборе поддержи
валось постоянным, что фиксируют по мановакууммстру. Для со
хранения постоянства условий перед каждым испытанием аспира
тор полностью заполняют раствором.

4.3. Испытание продолжают 15 мин, в течение которых перио
дически, через 3 мин записывают температуру в аспираторе.

По истечении 15 мин закрывают краны 14, 7, .9 и вынимают 
пробирку из печи.

Объем газа, выделившегося при нагревании навески топлива 
или пустой пробирки, определяют по объему раствора, вытекаю
щего из аспиратора в цилиндр, с погрешностью не более:

0,25 смЛ — при использовании цилиндра вместимостью 25 см3;
I см3 — при использовании цилиндра вместимостью 250 см3;
2,5 см3 — при использовании цилиндра вместимостью 500 см3.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Объемный выход летучих веществ (К?. ) в см3/г вычисляют 
по формуле

г р •(
УгРг

27-i-H, 273+J* )  * {»)

где
Рщ — нормальное атмосферное давление, принимаемое рав

ным 101,3 кПа ( « 7 6 0  мм рт. ст.);
т — масса навески топлива, г;
V\ — объем газа, выделившегося при нагревании навески то

плива, см3;
Р\ — разность барометрического давления, при котором про

водился опыт с навеской, и давления в аспираторе, 
кПа;

/j — температура газа в аспираторе, вычисленная как сред
нее арифметическое результатов всех измерений, про
веденных во время опыта с навеской топлива, °С;

Vj — объем воздуха, выделившегося при нагревании пробир
ки без навески топлива, см3;

Р2 — барометрическое давление, при котором проводился 
опыт без навески, за вычетом давления в аспираторе, 
кПа;

tt — температура газа в аспираторе, вычисленная как сред
нее арифметическое результатов всех измерений, про
веденных во время опыта без навески топлива, °С.
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При массовой доле диоксида углерода карбонатов более 2 % 
объемный выход летучих веществ вычисляют с поправкой на диок
сид углерода (У*(С0^  ) в см3/ г по Формуле

293 / VtPt _  i'<co3>«
Кс(00,)^“  рм т  \ Ш1-Л ~ШТТГ j ы

12)

где V(co.)J, — объем диоксида углерода карбонатов, перешед
ших в газ, приведенный к нормальным условиям, 
в см*, вычисляют по формуле

m, -22>0o 244
V\co,)' 44-27.;

где т ,= 0 ,0 1 - (СО2) м -  масса диоксида углерода карбонатов, г, 
из 1 г навески антрацита;

(С 02)м  — массовая доля диоксида углерода кзрбо- 
натов в аналитической пробе, определя
емая по ГОСТ 13455, %;

22400 — молярный объем диоксида углерода при 
нормальных условиях, с мкмоль;

44 — молярная масса диоксида углерода, 
г/моль.

5.2. Пересчет результатов определения на другие состояния то
плива по ГОСТ 27313.

5.3. Если объемный выход летучих веществ определяют^ через 
12 ч и более после определения аналитической влаги в пробе, не 
доведенной до воздушно-сухого состояния, или через 7 сут и более 
в пробе, доведенной до воздушно-сухого состояния, определение 
аналитической влаги повторяют и при расчетах принимают новые 
данные массовой доли влаги в аналитической пробе.

5.4. Объемный выход летучих веществ определяют параллельно 
в двух навесках. Результаты анализа вычисляют до первою деся
тичного знака и окончательный результат округляют до целого 
числа.

5.5. Расхождения между результатами параллельных определе
ний не должны превышать 5 %  в одной лаборатории (V'P > и 
7 % — в разных лабораториях (V v ).

5.6. За результат определения принимают среднее арифметиче
ское результатов двух определений, если расхождение не превыша
ет указанных значений.

Если расхождение между результатами двух параллельных 
определений выше допускаемого, проводят третье определение и 
за окончательный результат принимают среднее арифметическое
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Г Г  бЛИЗКИХ Р^ьтатоп в пределах допускаемого рас

пускаемых расч?ждатГпо отношашк Я НахоЛигся в пределах до- 
двух предыдущих <>-.ределсннй ^  п ^ „ и ,ре3ульт-атам ка*Л°Г0 из 
ннмают среднее арифметическое n e ? I J S MbH“ " Результат при- | некое результатов трех определений;



С 8 ГОСТ 7303-90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством угольной промыш
ленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. Ф. Шакиро, А. С. Арцер, Л. В. Романова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по управлению качеством про
дукции и стандартам от 14.09.90 Я» 2529

3. Срок первой проверки — 1994 г.

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6708—89

5. ВЗАМЕН ГОСТ 7303—77

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУ 
МЕНТЫ

ОСоанааение НТД, па который лапа ссылка Помер пункта

ГОСТ 1770-7+ 2
ГОСТ 423Э -77 2
ГОСТ 5496—78 2
ГОСТ 7995-80 2
ГОСТ 9933 -75 2
ГОСТ 10742-71 1
ГОСТ 13455—76 5.1
ГОСТ 19908 - 80 2
ГОСТ 25336—62 2
ГОСТ 27313-89 5.2
ТУ 38 1061835 -88 2



Редактор Р. С. Федорова 
Технический редактор Г. А. ТерсСинкино 

Корректор Л. И. Зюбан

Сдано в иаб 1710.90 Поди. в осч. 01.12.» О,Л ус л. п. л. 0.15 уел кр-отт 0.43 уч.-иад. л. 
Тираж ЗМЮ Цена 10 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. №э57. Москве. ГСП 
Ноисттгсс навеки • пар,. 3.

Калужская ттшографня стандартов, ул. Московская. 256 Зак. 1500

ГОСТ 7303-90

http://files.stroyinf.ru/Index/109/10907.htm

