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УДК 62О17.743.5.089.6 : 006.354 Группа Т88.7

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная системе обеспечения 
единства намерений ГОСТ

ПРИЕМНИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Методы и средства поверки а диапазоне частот 

1—37,5 ГГц
Stole system for ensuring ihc uniformity of measure
ments. Measuring receivers. Methods and means ior ve

rification in frequency range from l to 37.5 GHz

8.254— 77

■замен
ГОСТ 12444—67

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 июля 1977 г. М? 1833 срок введения установлен

с 01.01 1979 г.

Настоящий стандарт распространяется на измерительные при
емники (в дальнейшем — приемники) по ГОСТ 13100—67 классов 
II, III и устанавливает методы и средства их первичной и периоди
ческой поверок в диапазоне частот 1—37,5 ГГц.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следую
щие операции:

внешний осмотр и опробование (п. 4.1); 
определение метрологических параметров (п. 4.2): 
определение коэффициента шума (п. 4.2.1); 
определение нестабильности показаний приемника (п. 4.2.2); 
определение погрешности измерения частоты входного сигнала 

по частоте (п. 4.2.3);
определение ослабления зеркального канала (п. 4.2.4): 
определение коэффициента стоячей волны /Сс-хи входа (п. 4 2.5); 
определение погрешности измерения температуры шум а 

(п. 4.2.6);
определение погрешности измерения отношения уровней при 

синусоидальном сигнале (п. 4.2.7);
определение погрешности измерения мощности синусоидально

го сигнала (п. 4.2.8):
определение дополнительной погрешности при измерении уров

ня импульсных сигналов (п. 4.2.9).
П р и м е ч а н и е .  Приемники поверяют по параметрам, нормированным а 

технической документации на поверяемый приемник.

Издание официально*
*

Перепечатка воспрещена
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2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.!. При проведении поверки должны применяться средства по
верки. перечисленные ниже.

Измерительные генераторы сигналов типов Г4-78, Г4-79, Г4-80. 
Г4-81. Г4-82, Г4-83, Г4-109, Г4-108, Г4-114, Г4-115;

измерительные линии типов Pl-25, Pl-22, Р!-3, PJ-28, Р1-29. 
PI-30. P1-3I;

частотомер типа 43-38 с блоками ЯЗЧ-42, ЯЗЧ-43, 45-13; 
калибратор мощности типов КМК-1-3. КМК-3-6, КМК-6-10, 

КМС-23, КМС-17А. КММ-11А. КММ-7А;
измерительные аттенюаторы типов Д2-33, ДЗ-ЗОА, ДЗ-29А, 

ДЗ-31 А, ДЗ-28А, ДЗ-27А. ДЗ-ЗЗА. ДЗ-34А. ДЗ-35А, ДЗ-36А;
развязывающий аттенюатор типов Д5-17, Д5-18, Д5-20, Д5-21. 

Д5-22 с KCJo не более 1,05 при ослаблении не менее 10 дБ; 
термисторный измеритель мощности типа МЗ-22; 
осциллограф типа С 1-67; 
вольтметр типа B3-43; 
импульсный генератор типа Г5-54;
детекторная секция типов Э7-5, Э7-6, Э7-7 из комплекта прибо

ра УЗ-29;
направленный ответвитель из комплекта прибора Д1-9; 
измеритель отношений напряжений типа В8-6; 
генератор шума типа Г2-5Б, Г2-6Б, Г2-8В. Г2-9В, Г2-10В, 

Г2-25А, Г2-41, Г2-42, Г2-43.
Основные параметры средств поверки приведены в обязатель

ном приложении I.
П р и м е ч а н и я :
1. Допускается применять другие находящиеся и применении средства повер

ни. прошедшие метрологическую аттестацию в органах государственной метроло
гической службы и удовлетворяющие по точности требованиям настоящего стан
дарта.

2. Развязывающие аттенюаторы выбирают из серийно ныпускаемых, При от
сутствии оазвязываюших аттенюаторов с К „ ц  не более 1.06 при ослаблении 
не меиее 10 дБ допускается использовать рвзвязызаюшис аттенюаторы с Ксги 
более 1,05, но при этом необходимо учитывать погрешность из-за рассогласова
ния при определении погрешности аттенюатора (пп 4.2.7 и 4.2.8). Значение по
грешности аттенюатора из-за рассогласования рассчитывают по формулам, при
веденным в справочном приложении 2.

2.2. Погрешность определения параметров приемников (пп. 4.2.3, 
4.2.6—4.2.9) не должна превышать Уз нормируемых погрешностей 
поверяемых прк»5оров, а погрешность измерения коэффициента 
стоячей волны (п. 4.2.5) — не более 10%.

При определении параметров приемника (пп. 4.2.2, 4.2.4) не
стабильность измерительных генераторов не должна превышать 
10~4 по частоте и ±0.1 дБ по уровню за 15 мин, а погрешность 
встроенного аттенюатора не должна превышать ±1 дБ.
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3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки приемников должны соблюдаться 
условия, приведенные в ГОСТ 22261 —76, разд. 2.

Допускается проводить поверку в рабочих условиях, если пове
ряемый приемник и образцовые средства поверки сохраняют свои 
метрологические параметры в этих условиях.

3.2. Приемник, представленный на поверку, должен быть уком
плектован технической документацией (техническим описанием с 
инструкцией по эксплуатации, паспортом или выпускным аттеста
том, градуировочными графиками и таблицами) и ЗИП.

В паспорте (формуляре) должны быть указаны нормы прове
ряемых параметров, а также класс точности по ГОСТ 13100—67.

3.3. При проведении поверки необходимо соблюдать требова
ния, указанные в технической документации на поверяемый при
емник и средства измерений, используемые при поверке.

3.4. Параметры проверяют в «ранних и средней частотах диа
пазона (поддиапазона) поверяемого приемника, кроме случаев, 
указанных в пп. 4.2.3, 4.2.9.

3.5. Приемник признают годным, если измеренные или вычис
ленные при поверке значения его параметров удовлетворяют требо
ваниям, указанным в паспорте (формуляре), и не превышают зна
чений, приведенных в ГОСТ 13100—67 для соответствующих клас
сов точности.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. В н е ш н и й  о с м о т р  и о п р о б о в а н и е
4.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установ

лено соответствие комплектности, маркировки, обозначений на шка
лах, техническому описанию поверяемого приемника, а также от
сутствие механических повреждений, которые могут повлиять на 
исправность приемника (например плохое крепление ручек управ
ления. повреждение стрелочных приборов, заедание ручек пере
стройки частоты, ручек регулировок аттенюаторов, повреждение 
изоляции или плохая заделка межблочного и сетевого кабелей и 
т. д.). Особенно следует обратить внимание на исправность и чисто
ту' высохочастотных соединителей.

4.1.2. При опробовании следует руководствоваться техническим 
описанием поверяемого приемника. Необходимо удостовериться о 
возможности калибровки приемника не менее чем в 10 точках его 
частотного диапазона, равномерно распределенных по нему, а так
же в возможности установки заданного тока смесителя во всем 
частотном диапазоне приемника. Кроме того, проверяют настройку 
приемника на слух и его работу' с внешними приборами.

4.1.3. При обнаружении дефектов прибор бракуют.
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4.2. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т р о в
4.2.1. Определение коэффициента шума
4 2.1.1. Коэффициент шума определяют в режиме квадратично

го детектирования. Включают калибровочный генератор н. пере
страивая приемник по частоте определяют частоту на которой 
коэффициент шума (наибольший (на этой частоте показания прием
ника минимальные).

Коэффициент шума К,» измеряют на частоте f ' следующим об
разом:

прн включенном калибровочном генераторе ручками усиления 
приемника устанавливают указатель его индикатора на числовую 
отметку по второй половине шкалы «, ;

калибровочный генератор включают и отсчитывают показания 
индикатора приемника о, .

Коэффициент чпума вычисляют по формуле

где 2*кал — избыточная температура шума калибровочного гене
ратора. значение которого приведено в паспорте на по
веряемый приемник;

Го = 293 К.
4.2.1.2. Приемник признают годным по указанному параметру, 

если вычисленное значение коэффициента шума удовлетворяет 
требованиям п. 3.5. в противном случае его бракуют.

4.2.2. Определение нестабильности показаний приемника п
4.2.2.1. При определении нестабильности показаний приемники

соединяют по схеме черт. 1.

/ — j n  vr-pinMMiu» гсисратор сигналов:
2 —аайс-рсс-кый привммкк; J —т (.стогом с?

Черт I

Измерительный генератор настраивают на требуемую частоту 
в режиме работы «НГ» (непрерывная генерация).

Уровень сигнала генератора регулируют до установления пока
зания на индикаторе а , , равного 90% полного отклонения шкалы.
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Через 10 мин отмечают показания на индикаторе приемника а , 
(предварительно следует убедиться, что частота и уровень сигнала 
генератора не изменились).

Нестабильность показаний приемника tj в процентах опреде
ляют по формуле

т}= 100. (2)

4.2.2.2. Нестабильность показаний необходимо проверять на уз
кой полосе пропускания поверяемого прибора при уровнях сигнала 
на входе приемника примерно I0-8 Вт на частотах, указанных 
в п. 3.4.

4.2.2.3. ПриеМннк признают годным по данному параметру, если 
определенные значения нестабильности удовлетворяют требовани
ям п. З.б, в противном случае его бракуют.

4.2.3. Определение погрешности измерения частоты входного си• 
гнала по частоте

4.2.3.1. Погрешность измерения частоты входного сигнала б/ 
определяют следующим образом:

приборы соединяют по схеме, указанной на черт. I;
измерительный генератор сигнала, работающий в режиме «НГ» 

настраивают на заданную частоту, а уровень сигнала на выходе 
генератора устанавливают на 20—30 дБ выше нижнего предела из
мерения мощности поверяемым приемником (по квадратичной 
шкале);

приемник настраивают на сигнал генератора и считывают зна
чение его частоты по частотной шкэле поверяемого приемника.

4.2.3.2. Значение погрешности 6fi на данной частоте в процен
тах вычисляют по формуле

,  ( 3 )

где f0i — значение частоты сигнала, измеренное частотомером, 
f„i —значение частоты сигнала, измеренное приемником.

4 2.3.3. Погрешность по частоте определяют на крайних и 5—6 
равномерно распределенных по диапазону приемника частотах.

4.2.3.4. Прибор признают годным по данному параметру, если 
значение определенных погрешностей по частоте удовлетворяет тре
бованиям п. 3.5. в противном случае его бракуют.

4.2.4. Определение ослабления зеркального канала
4.2.4.1. Для измерения ослабления сигнала частоты зеркально

го канала приборы соединяют по схеме, указанной на черт. 1. Уро
вень сигнала генератора в режиме «■НГ» устанавливают ниже вер
хнего предела мощности измеряемого приемником на величину по
давления зеркального канала в децибелах, указанную в техничес
кой документации на поверяемый приемник. Приемник настраи-
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вают на частоту генератора /0, стрелку выходного прибора прием
ника устанавливают во вторую половину шкалы на оцифрованную 
отметку а ; фиксируют показание шкалы аттенюатора генератора 
А\ в децибелах; затем частоту генератора изменяют на значение, 
равное удвоенной промежуточной частоте приемника

и /г '“ /о—2/Яр.
Опорную мощность генератора поддерживают такой же, как и 

при сигнале частоты /о. и уменьшают ослабление аттенюатора ге
нератора до значения Аа, при котором стрелка выходного прибора 
приемника устанавливается на прежнее деление а .

4.2.4.2. Ослабление по зеркальному каналу At в децибелах оп
ределяют по формуле

А3= А ,- А Л. (4)
4.2.4.3. Ослабление по зеркальному каналу определяют на час

тотах, указанных в п. 3.4.
4.2.4.4. Приемник признают годным по данному параметру, если 

измеренное значение ослабления по зеркальному каналу удовлет
воряет требованиям п. 3.5, в противном случае его бракуют.

4.2.5. Определение коэффициента стоячей волны КС1и входа 
приемника

4.2.5.1. Для определения К„(/приборы соединяют по схеме, ука
занной на черт. 2.

/—ммернтельви* генератор Снгивлва; 1— рв***»ыв»ющи« ягмкюи- 
тор; измерительна и ямгкя: < - поверяем и* врхеикик; 5—кнлкяатор

Черт. 2

4.2.5.2. Значение К сти определяют при всех положениях вход
ного делителя приемника. При измерении уровень сигнала на вхо
де приемника не должен превышать предела мощности измеряемо
го сигнала, указанного в паспорте на поверяемый прибор для каж
дого лоложения входного делителя. Ксти следует измерять только 
после настройки приемника на частоту сигнала генератора и при 
токе смесителя, соответствующем нормальной работе приемнихэ.
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4.2.5.3. Прибор признают годным по данному параметру, если 
измеренные значения удовлетворяют требованиям п. 3.5, в против
ном случае его бракуют.

4.2.6. Определение погрешности измерения температуры шума
4.2.6.1. Для определения погрешности измерения температуры 

шума или спектральной плотности мощности шума приборы со
единяют по схеме, указанной на черт. 3.

1 -------------- 2

/— rt«tpa?op ш уиа; N-aoecpnenwrt при
емник

Черт. 3

4.2.6.2. При определении бш измерения производят следующим 
образом:

поверяемый приемник калибруют; включают генератор шума и 
измеряют уровень его сигнала Яшн,- I измерения производят не ме
нее чем на 10 частотах, равномерно распределенных по частотному 
диапазону поверяемого приемника; для каждой частоты произво
дят не менее 10 измерений и определяют погрешность измерения 
6шг для каждого измерения по следующей формуле

6a i - J a g z f s S i  , (5)

где Р ш и /— уровень сигнала генератора шума, измеренный пове
ряемым приемником;

Р*о< — действительное значение уровня сигнала генератора 
шума на данной частоте, величину которого опреде
ляют по данным, указанным в паспорте на него.

4.2.6.3. Результаты измерений обрабатывают с целью опреде
ления значения систематической и случайной погрешностей на каж
дой частоте. Значение систематической погрешности измерения на 
данной частоте 6ШСиСГН вычисляют по формуле

систя—

где п — число измерений.
Значение предельной случайной погрешности Зо определяют 

по формуле

Зс= 3 1 /  <вст • (7)
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4.2.64. Для определения значения случайной погрешности при 
измерениях на нижнем пределе измерения температуры шума при
боры соединяют по схеме, указанной на черт. 4.

I—nesrpntoii tayva: } —  измерительны* 
япеитоатэр. 3—  поаерясмыА преемник

Чсрг. 4

Поверяемый приемник подготовляют к измерению уровня сиг
нала, соответствующего нижнему пределу измерения температу
ры шума в соответствии с инструкцией по его эксплуатации: ослаб
ление аттенюатора 2 устанавливают максимальным; включают ге
нератор шума и уменьшением ослабления аттенюатора 2 устанав
ливают указатель индикатора приемника на числовую отметку во 
второй половине шкалы; производят измерения не менее 10 раз и 
результаты измерений обрабатывают с целью определения случай
ной погрешности измерения по формуле (7). Измерения производят 
на частотах, указанных в п. 3.4.

4.2.6.5. Приемник признают годным по данному параметру, ес
ли вычисленные значения систематической и случайной погрешнос
тей на каждой частоте удовлетворяют требованиям п. 3.5, в про
тивном случае приемник бракуют.

4.2.7. Определение погрешности измерения отношения уровней 
при синусоидальном сигнале б А

4.2.7.1. Для определения тгогрешностн б Л приборы соединяют 
по схеме, указанной на черт. 5.

1ZHZHZHZHZHZI
i —ю мсрятеаы ш * генератор сигналов; раавкаыааюякй «ттехюатор; J—«янеритвлмш* 

аттенюатор; *—поверяемый приемник

Черт, о

Измерения производят следующим образом: настраивают при
емник на сигнал генератора и устанавливают органы регулировок 
в положение, соответствующее измерению верхнего предела мощ
ности. Изменяют уровень сигнала на входе поверяемого прибора 
изменением ослабления аттенюаторов 3, и изменение ослабления 
аттенюатора измеряют приемником в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации на него. Изменения ослабления производят через 
10 дБ, в пределах диапазона измерения отношений поверяемого 
приемника.

В каждой точке производят не менее 10 измерений.
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4.2.7.2. Результаты измерений обрабатывают с целью опреде
ления значений систематической и случайной погрешностей следу
ющим образом:

определяют погрешность измерения отношения для каждого из
мерения 6 At в децибелах по формуле

(8)
где А I  —значение изменения ослабления аттенюаторов 3, дБ: 

А л/ — значение разностного ослабления, отсчитываемое по
шкале аттенюатора 3, на данной частоте измере
ния, дБ.

Значение систематической погрешности 6 А ’жт на частоте из
мерения определяют по формуле

где л — число измерений.
Значение предельной случайной погрешности 

измерения определяют по формуле

(9)

З о ' на частоте

зв '-з ( 10)

4.2.7.3. Измерения производят на частотах, указанных в п. 3.4, 
если у поверяемого приемника имеются входные делители. Если 
входные делители отсутствуют, то измерения производят на одной 
частоте.

4.2.7.4. При отсутствии измерительных аттенюаторов измерения 
допускается производить, используя установки типа Д1.

4.27.5. Приемник признают годным по данному параметру, ес
ли вычисленные по формулам (9) и (10) погрешности удовлетворя
ют требованиям п. З.б, в противном случае приемник бракуют.

4.2.8. Определение погрешности измерения мощности синусо« 
идального сигнала 6р

4.2.8.1. При определении погрешности измерения мощности при
боры соединяют по схеме, указанной на черт. 6.

Г
EHZHZEHZHZHZI

/ — «мерительный генератор сигналов: ?—ра>вч»ыв» ссций *ттеиюатор: 3—кжерятельпый 
•стемоитор; <—«влибрвтор мощности: !—  терыисгорзмй мост, обеспечивающий работу к* 

либрвторв мощности; «—поверяемый преемник

Черт. 6
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4.2.8.2. Измерения производят в последовательности, приведен
ной ниже:

устанавливают аттенюатор 3 в положение, соответствующее 
разностному ослаблению 30 дБ;

настраивают и калибруют приемник, а его органы регулировок 
устанавливают в положение, соответствующее измерению верхнего 
предела мощности;

устанавливают сигнал генератора такой величины, чтобы пока
зания приемника соответствовали верхнему пределу мощности из
меряемого сигнала;

записывают уровень сигнала, измеренный приемником Р ,,i ;
уменьшают ток смесителя до нуля или отключают приемник от 

выхода калибратора мощности;
устанавливают аттенюатор 3 на нуль шкалы и записывают по

казания шкалы термисторного моста Р ;
производят не менее 10 измерений на каждой частоте.
4.2.8.3. Результаты измерений обрабатывают следующим обра

зом:
определяют погрешность измерения мощности Ьрс  д л я  каждо

го измерения по формуле

• (11>
где Р Л1 —действительное значение мощности, которое для каж
дой поверяемой отметки вычисляют по формуле

Рд |=Ю->/>И|« '(1 - |Г Т ), (12)
где а '  —коэффициент передачи калибратора мощности, указан

ный в его паспорте на данной частоте измерения;
|Г'| — модуль коэффициента отражения входа приемника на ча

стоте измерения, значение которого определено по резуль
татам измерений, приведенных в п. 4.2.5;

определяют значение систематической погрешности 6р'ист на
каждой частоте по формуле

а;Р сип -jr  2  6 р .,
п  Г - 1  '

(13)

где л — число измерений: ^
определяют значение предельной случайной погрешности (3 о ')  

на каждой частоте по формуле

3 o '= 3  y r - i T- , f l< Ч “ б'с*т)* • (14)

4.2.8.4. Определение погрешности измерения мощности синусо
идального сигнала производят на частотах, указанных в п. 3.4.
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4.2.8.5. При отсутствии калибраторов мощности определение по
грешности измерения мощности приемника следует производить по 
методике, изложенной в справочном приложении 2.

4.2.8.6. Приемник признают годным по данному параметру, ес
ли определенные значения погрешностей удовлетворяют требова
ниям п. 3.5, в противном случае приемник бракуют.

4.2.9. Определение дополнительной погрешности при измерении 
уровня импульсных сигналов бхо„

4.2.9.1. Для определения дополнительной погрешности при из
мерении уровня импульсных сигналов приборы соединяют по схеме, 
указанной на черт. 7.

I—MUBPHWU.HU* генератор сигналов; 7— импульсный генератор; 
з~яепрзелеияыА ответвитель; «—лете»торное сежци»: 5—осциллограф;

«—итиерктел&иыЯ аттеиювтор; 7— поверяемы* приемник

Черт. 7

4.2.9.2. Определение дополнительной погрешности производят 
следующим образом:

устанавливают уровень сигналов генератора примерно равным 
10”* Вт. а ослабление аттенюатора приблизительно 5 дБ;

модулируют генератор сигналов сигналом генератора импуль
сов, устанавливают длительность модулирующего сигнала 10 мкс, 
скважность 10, устанавливают режим работы приемника «пиковый»;

устанавливают ручками регулирования усиления приемника 
стрелку индикатора приемника на оцифрованную отметку во вто
рой половине шкалы и отмечают ослабление измерительного атте
нюатора Л0 в децибелах;

контролируют по осциллографу форму, амплитуду в временные 
параметры импульсного напряжения, затем длительность импуль
сов уменьшают до минимальных значении, указанных в техничес
кой документации на приемник, увеличивают скважность, при этом 
по изображению на осциллографе амплитуду импульсов поддержи
вают постоянной, изменяя выходную мощность генератора (при не
обходимости приемник подстраивают по частоте);

уменьшают ослабление измерительного аттенюатора до восста
новлении прежнего положения стрелки индикатора приемника;



Crp. 12 ГОСТ 1.254-77

записывают показания шкалы аттенюатора А в  децибелах, оп
ределяют по графику приемника разность поправок для скваж
ности 10 и т = 10  мкс и данной скважности а  в децибелах;

вычисляют дополнительную погрешность по формуле
в д о ч -М .-Л ) -а .  (15)

4.2.9.3. Дополнительную погрешность 6.0П определяют на выс
шей частоте частотного диапазона поверяемого приемника при 
максимальном значении скважности, указанной в технической до
кументации на приемник.

4.2.9.4. Приемник признают годным по данному параметру, ес
ли вычисленные значения Лдоп удовлетворяют требованиям п. 3.5, 
в противном случае приемник бракуют.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. При положительных результатах поверки, проведенной в 
органах государственной метрологической службы, выдают сви
детельство о государственной поверке по форме, установленной 
Госстандартом СССР.

5.2. При ведомственной поверке в паспорте поверяемого прием
ника производят запись, удостоверенную в порядке, установлен
ном ведомственной метрологической службой.

5.3. При отрицательных результатах поверки, проведенной в ор
ганах государственной метрологической службы, свидетельство о 
поверке аннулируют и выдают справку о непригодности. При отри
цательных результатах ведомственной поверки в паспорте приемни
ка делают запись о запрещении выпуска в обращение или примене
ния поверяемого приемника.



ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Обязательное

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДСТВ ПОВЕРКИ

Измерительные генераторы сигналов

тип
приборе

Лв»п»мт •«- 
етот. ГГц

Н С С Т »6И Д Ы 10С П .
«СТОГН. и« 

боле»
R p t v t  П П Т * М -'« Н » Ч

i . c c u O i u m  o c t h .  нам
Пестовал мтость

Vp.**4Ht J O .
н« Ooatt

Bp*»* on('t:t- 
иеста-

O i m m i o c t h , м и н

Г 4 -7 8  
Г 4 -7 9  
Г4—€0 
Г4—81 
Г 4 -8 2  
Г4—83 
Г 4 -1 0 9  
Г 4 -1 0 8

1.16—1.78
1 ,7 8 -2 .5 6
2 .5 6 -4
4 - 5 .6
6 - 7 . 5
7 .5 - 1 0 .5
8 .5 1 -1 2 ,1 6
12 .6 -16 .61

1<Г4 10
0.1

15

Г 4-1 1 4
Г 4 -1 1 5

17 .44-25 ,86
2 5 ,8 6 -3 7 ,5

0.15

Измерительные линии

ВЧ трагг

Тип npaOopa Д каш деи ч*стот. ГГц измерения
* Ои ММ

P I  - 2 5 1— 3 л 7 5 ( 1 6 / 4 .6 )

P I - 2 2 1— 7 .5
4

50 (1 6 ,-7 )

o ] _ 3 2-5— 10.5 10 5 0 ( 1 0 : 4 .3 )

P I - 2 8 8 . 2 4 - 1 2 .0 5 2 3 X 1 0

P I — 2 9 1 2 .0 5 - 1 7 .4 4
6

1 7 x 6

Р 1 - Э 0 17.44— 2 5 .8 6 1 1 X 5 .6

P ‘1— 31 2 5 ,8 6 - 3 7 .5 7 , 2 x 3 . 4

Частотомеры

7 ни вривор* Дидамои частот. ГГц Погтеипость njMtpeiiHt 
частоты, не Ocutc

4 3 —38 с блоками 
ЯЗЧ—41. Я ЗЧ -42.
ЯЗЧ—43 С преобразова- 
телсм 45—13

0 ,1 -7 0 ю -®
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Калибраторы мощности

Поерешвость ВЧ тракт.

Тип прибор» Ди«па>ом частот. ГГц аттестация во 
коэффициенту 

перегни, ч Ом ММ

К М  К - 1 - 3 1 - 3 75 ( 1 6 /4 .6 )
К М К —3 —6 3— 6 50 (1 6 ,7 )
К М К —6— 10 
К М С -2 3 А

6 - 1 0
8 .2 4 -1 2 ,0 5 2 .5

50 (1 0 /4 .3 )
2 3 У Ю

K M C - I 7 A  
К М М — 11А 
К М М —7А

1 2 ,0 6 -1 7 .5 5  
17,44— 25.86 
25 .86  -3 7 ,6

1 7 x 8
11 Х 5 .Д  
7 . 2 X 3 .4

Аттенюаторы

Тип прибора Осипа.1»с параметр* Лпгрссииост», нс более

Измерктелы1ке

Д 2 -3 3 0 - 1 *  ГГи. 59 дБ
ДЗ-ЗОА 2,14—ЗД ГГц, 80 дБ.
Д З -2 9 72X34
ДЗ—3IA 3,2-4.9 ГГи. 80 дБ
Д З-28А 3.94 -5 ,64  ГГц. 80 дБ. 

48X24
ДЗ—27 А 5.64—8.24 ГГи, 60 дБ
ДЗ-ЗЗА 60 дБ. 23X10 + 0.5% А* дБ
ДЗ-34А 12.05—17.44 ГГц. 60 дБ 

17X6
Д З-35А 17,44 - 25.86 ГГц. 60 дБ
Д З-36А 25.8-37.5 ГГц. 60 дБ.

7.2 X 3.4

Развязывающие

Д5—17 1 - 3  ГГц, 30 дБ. 
Кета <1.3. 75 Ом

Д о - 18 3—7 ГГц, 20 дБ. 
К сто <1.4. 50 Ом

Д 5-20 МД—17,5 ГГи. 30 дБ. 
К  сто <1.08

—

17x8
ДБ-21 8.3-21,5 ГГц. 30 дБ. 

/С е»<1.08. 23X10

Д 5 -2 2 7.15—10,2 ГГц. 30 дБ. 
К с,и <1.06. 28.5X12.6

* А — установленное значение ослабления в децибела*.
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Различные средства поасркн

Наим«»»мнив ■ тип
прибора Основные периметры

Измеритель мощности Пределы измерения 12—6000 мкВт;
типа М3—22 диапазон частот 0,03—53,6 ГГц ±  10

Осциллограф типа Полоса пропускания 0—ТО МГи; развертка
•С1—67 0.1 мкс/дел,—20 мс/дел-; погрешности измерения 

не более S5%
Вольтметр переменно- Пределы измерения 3 мВ—ЗВ; диапазон час

тот 10 кГц—1 ГГц; погрешность не более 6%тока типа ВЗ—42
Импульсный генератор Параметры сигналов F — 0.01—100 кГи;

типа Г5—64 т —0,1—1000 мкс; и =  50 В 
Погрешность установки длительности, мкс, 

0,1 т+0,03
Детекторные секции 

типов Э7—5. Э7—6,
ВЧ тракт 75 Ом;

23X10;
Э7—7 17X8

Направленный ответви- ВЧ тракт 35X15;
тель из комплекта типа 23ХЮ;
Д 1 -0 •17X8

Измеритель отношений 
типа BS—6

Диапазон частот 0,15—20 кГц; чувствительность
не более 1 мкВ; погрешность измерения отноше
ния напряжений в пределах I—10. ис более 1,5%

Генераторы шума

Тип прявор»
Ля*П»!««
частот.

ГГц

ВЧ тракт

I lL
ё 2 3 g 

>< г  к О

Я Ч -  . Г С * -Я

!11*1
|Шс  о а а

Метане болееОм мм

Г2—5Б 
Г 2 -6 Б

0 .5 -2  
0,8—4

75
ЕО -

18 -гО.З

1.6

Г2—8 Б 
Г 2 -9 В  
Г 2 - 10В

3,94—5.54 
5,64—8.24 
8.24-12.06

48X24
35X15
23X10

U S

Г2~ 25В 2.3—4.1 72X34 1.3

Г 2-41  
Г2—42 
Г2—43

12.04— 17.44
17,44-25.86
25,86-37,5

17X8
11X5.5
7.2Х3.4

1,25
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
С приемное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКОВ

ТрНкигмии к on 
1 ОСТ 13100-6?

ымимкаи па 
дли киассэс

Осиотые вврахетрк п 1 и 1.1

п» частотах ниже 
4 ГГ*

ив частот» х виз»
4 ГГц

Основная погрешность измерения 
напряженки или мощности синусо
идального сигнала. дБ. не более

2.5 - 3 —

Основная погрешность измерения 
отношения уровней при синусоидаль
ном сигнале. дБ. не более

1.5 1.5 1.5 1.5

Нижний предел мощности измеряе
мого сигнала. Вт. не более 3-10“ 1г ,0 -ю 1<Ги 10“®

Верхний предел мощности измеряе
мого синусоидального сигнала. Вт, 
не менее

10—4 КГ* 10"* К Г*

К с и  входа, не более 2 3 2 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ 
СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА

1. Для определения погрешности измерения мощности монохроматического 
сигнала приборы соединяют по следующей структурной схеме:

г Ш
[ ^ H Z X T H Z K

4 I l J
/ - -ючсркгсльниЯ генератор синился: 2, 4—раэиглывакицме 

йгтенюаторм. г— измерительный вттемювтор; S—поверяемый 
прием и*»;; 6- миллиплттметр СВЧ

2. Измерения производят в последовательности:
устанавливают генератор на требуемую частоту; к выходу аттенюатора 4 

подключают мнлхиваттметр С. аттенюатор 3 устанавливают в положение «Нуль* 
ослабления; регулировкой «Уровень сигнала» генератора устанавливают по ватт
метру мощность сигнала 10—4 Вт; аттенюатор 3 устанавливают а положение мак
симального ослабления; ваттметр отключают от аттенюатора 4 и вместо него 

подключают поверяемый приемник; приемник подготовляют к измерению верх-
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него предела мощности монохроматического сигнала; уменьшением ослабления 
аттенюатора 3 устамаилинают указатель индикатора уровня приемника на оциф
рованную отметку шкалы; по шкале аттенюатора 3 отсчитывают и фиксируют 
значение А в децибелах.

3. Погрешность поверяемого приемника рассчитывают по формуле

Л „  fu l f i l .

гае Рхлы< — значение уровня сигнала, измеренного приемником;

10 10(1 - |Г .|1 )

|Г0| — модуль коэффициента отражения входа ваттметра на частоте из
мерения, значение которого указано в паспорте на него.

4. Измерения следует производить нс менее Ю раз на каждой частоте. Об
работку результатов намерения производят как указано в п. 4.2.8 3 настоящего 
стандарта.

5. Погрешность поверки ба рассчитывают по формуле

ЪЛ* У  4 - г «а +(21»д 11«»1)*+(2|Г>1||Г1Ы1|)>+ 9о» ,

где б* — погрешность ваттметра;
бд — погрешность аттенюатора 3;
Г, — коэффициент отражения ваттметра;

Гкп — коэффициент отражения поверяемого приемника;
Гл  — коэффициент отражения выхода аттенюатора 4;

З а  — случайная погрешность измерения.
Погрешность разностного ослабления измерительных аттенюаторов из-за 

рассогласования б Ар в дебицелах вычисляют но формуле

дЛр= ± 8 .7 |Г г || r j  + |Г || (|Г ,| +  |Г ||) + |Г С| ( | r j + | r i | ) .

где |Гг| и |ГС| —вначения модулей коэффициентов отражения злсмситов, стоя
щих на входе Гг и выходе Гс измерительного аттенюатора 3; 

|Г»|. /Г,| и К — значения модулей коэффициентов отражения входа и выхода 
и модуля коэффициента передачи измерительного аттенюатора 
при первом отсчете:

|Г ,|. |Г}| и К — значения модулей коэффициентов отражения и коэффициента 
передачи измерительного аттенюатора при втором отсчете.
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