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Настоящ ий стандарт распространяется на лакокрасочны е материалы и относящ иеся к ним 
продукты — ньютоновские или приближающиеся к ним жидкости (полуфабрикаты, смолы и т.д.).

За условную вязкость лакокрасочных материалов, обладающих свободной текучестью, прини
мают время непрерывного истечения в секундах определенного объема испытуемого материала 
через калиброванное сопло вискозиметра типа ВЗ-246.

За условную вязкость лакокрасочных материалов густой консистенции, определяемую ш ари
ковым вискозиметром, принимают время прохождения в секундах стального ш арика между двумя 
метками вертикально установленной стеклянной трубки вискозиметра, наполненной испытуемым 
материалом.

(Измененная редакция, Изм. №  2).

1. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И ОБО РУДО ВАН ИЕ

1.1. Для определения условной вязкости применяют:
1.1.1. (Исключен, Изм. №  2).
1.1.2. Вискозиметр типа ВЗ-246 с диаметром сопла 2. 4 и 6 мм и вместимостью не менее 

(100 ± 1) см 3 по ГОСТ 9070.
Размер диаметра сопла вискозиметра указывают в норматив

но-технической документации на лакокрасочны й материал (при
ложения 1, 2).

Допускалось до 01.01.93 применять вискозиметры ВЗ-1 с 
диаметрами сопла 2,5 и 5,4 мм и ВЗ-4 с диаметром сопла 4 мм.

П р и м е ч а н и е .  Допускается использование вискозиметров дру
гой конфигурации и размеров, если это установлено в нормативно-тех
нической документации на лакокрасочный материал. В этом случае 
результаты испытаний отличаются от результатов испытаний по стан
дартному вискозиметру.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
1.1.3. Вискозиметр шариковый (черт. 2). представляющий 

собой стеклянную  трубку 3 , ниж ний конец которой закрыт проб
кой /, и комплекте со стальным шариком 4  диаметром 7,938 мм 
по ГОСТ 3722.

С теклянная трубка длиной 350 мм и диаметром 20 мм с 
нанесенными на ней метками 2  и 5. расстояние между которыми 
250 мм. вертикально укреплена в штативе 6.

920

I  — пробка: 2  — н и ж н яя м е ж а : J  — 
трубка. 4  — ш ар и к ; 5  — верхняя 

м етка: 6 — штатии

* Черт. I. (Исключен. Изм. №  2).
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1.1.4. Ш татив для укрепления вискозиметра в горизонтальном положении.
1.1.3, 1.1.4. (Введены дополнительно, Изм. №  1).
1.1.5. Термометр ртутный стеклянный лабораторный с пределами измерения от 0 до 55 *С и 

ценой деления шкалы не более 0,5 *С.
1.1.6. Секундомер с погрешностью не более 0.2 с.
1.1.5, 1.1.6. (Измененная редакция, Изм. №  2).
1.1.7. М ешалка.
(Введен дополнительно, Изм. №  1).
1.1.8. С ито (сетка №  0 .4—0,1 по ГОСТ 6613—86) с диаметром отверстия от 0.1 до 0.4 мм.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
1.1.9. Термостат, обеспечивающ ий температуру (20 ± 0,5) 'С .
1.1.10. П ластина из стекла размером не менее 90 х  120 мм или алюминиевый диск диаметром 

не менее 55 мм.
1.1.11. Сосуд вместимостью НО—150 см 3.
1.1.12. М ензурка по ГОСТ 1770, вместимостью 50 см3.
1.1.9—1.1.12. (Введены дополнительно, Изм. №  1).
1.1.13. Глицерин по ГОСТ 6259 или по ГОСТ 6824.
(Введен дополнительно, Изм. №  2).

2. ПОДГОТОВКА К И СП Ы ТА Н И Ю

2.1. Пробу испытуемого материала, отобранную  в соответствии с ГОСТ 9980.2, перед опре
делением условной вязкости тщ ательно перемешивают, избегая образования в ней пузырьков 
воздуха. Испытуемый лакокрасочны й материал должен быть однородным. Для устранения посто
ронних вешеств образец перемешивают, фильтруют через сито и непосредственно перед измерением 
снова тщательно перемешивают.

2.2. И спытание проводят при температуре воздуха (20 ± 2) "С. Вискозиметр и испытуемый 
материал непосредственно перед испытанием должны иметь температуру (20 ± 0,5) *С.

2.3. Вискозиметр и особенно сопло тщ ательно очищ аю т растворителем.
2.1—2.3. (Измененная редакция, Изм. №  1).
2.4. При необходимости температуру испытуемого материала в шариковом вискозиметре 

поддерживают помещением стеклянной трубки вискозиметра, заполненной испытуемым материа
лом , в стакан с водой необходимой температуры.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. О п р е д е л е н и е  у с л о в н о й  в я з к о с т и  п о  в и с к о з и м е т р у  т и п а
ВЗ-1

В ванну вискозиметра наливают воду для поддержания температуры испытуемого материала 
(20 ± 0.5) *С, закрывают сопло стержнем и во внутренний резервуар наливают испытуемый материал 
до уровня остриев крючков: при помощи установочных винтов штатива вискозиметр устанавливают 
так, чтобы все три острия крючков находились в одной атоскости и были едва заметны на 
поверхности испытуемого материала. Внутренний резервуар закрывают крыш кой, в отверстие 
которой вставляют термометр, п одсоач о  вискозиметра ставят мензурку. После поднятия пузырьков 
воздуха на поверхность испытуемого материала и при его температуре (20 ± 0,5) "С быстро вы ни
мают стержень, одновременно с появлением испытуемого материала из сопла вискозиметра 
включают секундомер. Когда испытуемый материал в мензурке достигнет точно уровня метки 
50 см 3, секундомер останавливают и отсчитывают время истечения с погрешностью не более 0.2 с.

3.2. О п р е д е л е н и е  у с л о в н о й  в я з к о с т и  п о  в и с к о з и м е т р у  т и п а  
ВЗ-246 (и ВЗ-4)

Вискозиметр помешают в штатив и с  помошью  уровня устанавтивают в горизонтальном 
положении. Под сопло вискозиметра ставят сосуд. Отверстие сопла закрывают пальцем, испытуе
мый материал наливают в вискозиметр с избытком, чтобы образовался выпуклый м ениск над 
верхним краем вискозиметра. Наполняю т вискозиметр медленно, чтобы предотвратить образование 
пузырьков воздуха. Избыток материала и образовавшиеся пузырьки воздуха удаляют при помощи 
стеклянной пластинки или алюминиевого диска, сдвигаемых по верхнему краю воронки в горизон
тальном направлении таким образом, чтобы не образовалось воздушной прослойки.
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Открывают отверстие сопла и одновременно с появлением испытуемого материала из сопла 
включают секундомер. В момент первого прерывания струи испытуемого материала секундомер 
останавливают и отсчитывают время истечения.

(Измененная редакция, Изм. №  I, 2).
3.3. О п р е д е л е н и е  у е л  o n  и о й  в я з к о с т и  п о  ш а р и к о в о м у  в и с к о з и м е т р у
3.3 . !. Определение условной вязкости прозрачных лакокрасочных материалов
Стеклянную  трубку вискозиметра устанавливают вертикально и заполняют испытуемым 

материалом на 1—2 см выше верхней метки. В случае образования пузырьков воздуха их удаляют 
стеклянной палочкой после поднятия на поверхность. Затем свободно опускают стальной ш арик в 
центр трубки и в момент достижения ниж ним краем шарика верхней метки включают секундомер. 
Когда ш арик достигнет ниж ним краем нижней метки трубки, секундомер останавливаю т и 
отсчитывают время прохождения ш арика в секундах между двумя метками трубки вискозиметра с 
погрешностью не более 0,2 с.

3.3.2. Определение условной вязкости непрозрачных материалов
В вертикально установленную стеклянную  трубку до нижней метки наливают глицерин, а 

затем трубку вискозиметра заполняют испытуемым материалом до верхней метки. Далее испытание 
проводят по п. 3.3.1. Вместо глицерина можно применять другую прозрачную жидкость, не 
смешивающуюся с испытуемым материалом.

3.4. Определение условной вязкости во всех типах вискозиметров проводят не менее трех раз. 
Повторное измерение проводят сразу после окончания предыдущего (без очистки вискозиметра) 
путем заполнения новой порцией испытуемого материала. После окончания измерения вискозиметр 
тщательно очищ аю т растворителем, особенно осторожно очищ ая сопло, чтобы предотвратить его 
повреждение.

(Измененная редакция. Изм. N° 1, 2).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. За результат испы тания принимаю т среднее арифметическое результатов не менее трех 
измерений времени истечения в секундах.

Для вискозиметров типов ВЗ-1 и ВЗ-4 условную вязкость (А) вычисляют по формуле
Х =  t -  К,

где / — среднее арифметическое значение времени истечения испытуемого материала, с:
К  — поправочный коэф ф ициент вискозиметра.

Допускаемые отклонения отдельных определений времени истечения от среднеарифметичес
кого значения при проведении испытания одним исполнителем не должны превышать ± 3 %, при 
проведении испытания разными исполнителями ± 5 %.

(Измененная редакция. Изм. N° 1, 2).
4.1.1. Поправочный коэф ф ициент для вискозиметров типов ВЗ-1 и ВЗ-4 определяют по 

приложению 3.
(Измененная редакция, Изм. .\°  2).
4.2. За величину условной вязкости, определенной по шариковому вискозиметру, принимают 

среднее арифметическое значение трех параллельных определений времени прохождения стального 
шарика между двумя метками вискозиметра.

Допускаемые отклонения отдельных определений от среднего значения не должны превышать
± 2,5 %.

4.3. (Исключен, Изм. N° 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Справочное

Оптимальное время истечения н t вискозиметра типа ВЗ-246 с соплами разного диаметра 
(ориентировочные пока taими)

Т ип вискозим етра Д и ам етр  сопла в и скози м етра, мм О птимальны м  л и л п л х ж  врем ени  
и стеч ен и я , с

В З -2 4 6 2 О т  7 0  д о  300
4 .  2 0  .  200
6 .  2 0  .  200

П р и м е ч а н и е .  Допускается измерять вискозиметром с диаметром сопла 4 мм время истечения от 12 
до 200 с при разбавлении материала до рабочей вязкости.

(Измененная редакция, Изм. S"  2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Зависимость времени истечения (с) от вязкости (мм2/с) 
лакокрасочного материала в вискозиметрах с различным диаметром сопла

(Введено дополнительно, Изм. №  1).



ГО С ! 8 4 2 0 -7 4  С. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДД1Я ВИСКОЗИМЕТРОВ 
ТИПОВ ВЗ-1 И ВЗ-4 (ПОВЕРКА ВИСКОЗИМЕТРОВ)

1.1. Поирпючный коэффициент для вискозиметров устанавливают сравнением времени истечения 
контрольной жилкости из контрольного и поверяемого вискозиметров при (20 ± 0.2) *С.

1.2. Для установления поправочного коэффициента применяют следующие контрольные жидкости: 
авиационное масло марки МС-20 или марки МК-22 по ГОСТ 21743 —,тля вискозиметра типа ВЗ-1 с

диаметром сопла 5,4 мм;
смесь. 1 ч трансформаторного масла по ГОСТ 982 и 0.5 ч авиационного масла марки МС-20 или марки 

МК-22 — для вискозиметра типа ВЗ-1 с диаметром сопла 2.5 мм:
смесь. 1 ч трансформаторного маета и 2 ч авиационного масла марки МС-20 или марки МК-22 — для 

вискозиметра типа ВЗ-4.
1.3. Поправочный коэффиние>гт (А) вычисляют по следующей формуле

где /, — время истечения контрольной жидкости из контрольного вискозиметра, с;
/, — время истечения контрольной жидкости из поверяемого вискозиметра, с.

Величина поправочного коэффициента должна быть в пределах от 0,9 до 1.1.
Не допускается определение условной вязкости но вискозиметрам с величиной поправочного коэффи

циента менее 0.9 и более 1,1. Величина поправочного коэффициента должна быть указана в паспорте на 
вискозиметр.

Установление поправочного коэффициента вискозиметров, находящихся и работе, проводят один раз в 
год и величину поправочного коэффициента указывают в соответствующем доку мен те о поверке вискозиметра.

1.4. Допускается при отсутствии контрольного вискозиметр! время истечения контрольной жидкости 
(г,) в секундах вычислять по следующим формулам:

для вискозиметр! типа ВЗ-1 с диаметром сопла 5,4 мм
/| »  0.063 v + 1,4;

для вискозиметра типа ВЗ-1 с диаметром сопла 2,5 мм
/, -  0,854 • v + 6:

для нискозимстр! типа ВЗ-4
г, = 0,185 ■ v + 10.

где v — кинематическая вязкость контрольной жидкости, определяемая по ГОСТ 33. при (20 ± 0,2) ‘С. сСт.
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