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1 0 С Г Д Л Р С Т В Е Н Н Ы И  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КАОЛИН ОБОГАЩЕННЫЙ

Метод определения водопоглощения

Мл4. ,  , _ Concentrated Kaolin.
Me.itod for determination of moisture absorption

гост
19609.21—88

ОКСТУ 5709

Срок действия с 0101.
до 01.01.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

и Н3 обогаЩенный каолин
” ' Л  ^  ® 1  Т0Д 0ПрсЛелеиия водопоглощения. Метод осно- 

на определении отношения массы воды, поглощенной обпач
!Г о  образца. °в°жжен,шм "К" |35»"С. « массе этого же обожже».

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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С. 2 ГОСТ 19609.21-33

Электрошкаф сушнлышй с номинальной температурой нагре
ва 250°С.

Весы технические 3-го класса точности с погрешностью взве
шивания 0.01 г по ГОСТ 24101—80-

Вакуумная установка, обеспечивающая получение остаточного 
давления ниже парциального давления паров воды— 2,0 КПа 
(15 мм рт. ст.), которая состоит из последовательно соединенных.

Вакуумный насос, обеспечивающий получение остаточного дав
ления 2.0 КПа (15 мм рт.ст.).

Склянки вместимостью 10 дм3 по ГОСТ 25336—82.
Трубка соединительная Т-образная по ГОСТ 25336—82.
Вакуумметр по ГОСТ 8625-77.
Кран трехходовой по ГОСТ 7995—80.
Эксикатор вакуумный по ГОСТ 23932—79.
Склянки вместимостью 1 дм3 по ГОСТ 25336—82.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Образцы изготовляют из каолиновой массы, подготовлен
ной по ГОСТ 19609.20-79.

При применении трубчатой электропечи сопротивления для об
жига из раскатанного пласта каолиновой массы вырезают формой 
с выталкивателем образцы диаметром 40 мм и толщиной 8 мм.

При применении печи другого типа для обжига изготовляют 
образцы размером 50X50X8 мм по ГОСТ 19609.20—79.

3.2. Образцы подсушивают при комнатной температуре в тече
ние 24 ч. а затем в сушильном шкафу в течение 3 ч при темпера
туре 105—П0°С. Затем образцы помещают в трубчатую электро
печь сопротивлении или печь другого типа или обжига.

3.3. Обжиг образцов ведут в режиме подъема температуры 
250—300°С в 1 ч до 1350°С. При 1350°С образцы выдерживают 
30 мин, охлаждают в закрытой печи до ЗОО̂ С, а затем в эксикато
ре до комнатной температуры.

3.4. Испытанию подвергают обожженные образцы, не имеющие 
дефектов поверхности (сколов, расслоений, трещин) при визуаль
ном осмотре.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Обожженные образцы, годные к испытанию, взвешивают, 
помешают в один ряд на фарфоровую вставку эксикатора и под
вергают вакуумированию до получения остаточного давления 
2,0 КПа (15 мм рт. ст.) н выдерживают под вакуумом 15 мин.

4.2. В эксикатор, где проводят вакуумирование, подают воду 
так, чтобы не более чем за 3 мин образцы были полностью ею по
крыты. Затем вакуумный насос отключают, а эксикатор с образ-
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цамн соединяют с атмосферой. После вакуумирования образцы 
выдерживают в воде пе менее 15 мин.

4.3. До 1 января 1991 г. допускается насыщение образцов во
дой проводить кипячением. Для этого образцы помещают в сосуд 
с металлической сеткой на дне для избежания соприкосновения с 
перегретым дном сосуда, затем заливают водой так, чтобы она 
была на 20—30 мм выше поверхности образцов, н кипятят в те
чение 4 ч. Во время кипячения необходимо подливать воду, чтобы 
слой воды над образцами не понижался.

После кипячения образцы выдерживают в той же воде в те
чение 24 ч.

4.4. Насыщенный водой образец по пп, 4.2 или 4.3 вынимают 
из волы, удаляют избыточную воду с поверхности образца при по
мощи хлопчатобумажной ткани, предварительно смоченной водой 
и тщательно отжатой, и немедленно взвешивают.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Водопоглощенис (^оогл) в процентах вычисляют по формуле

WtmrA — -100,

где то6ож — масса обожженного образца, г;
"Imo — масса насыщенного водой образца, г.

Значения водопоглощення округляют до целого значения.
За результат анализа принимают среднее арифметическое ре

зультатов пяти параллельных определений, допускаемое расхож
дение между которыми не должно превышать 1%.
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