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Система показателей качества продукции
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Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей 
качества радиоспектрометрических анализаторов, включаемых 
в технические задания на научно-исследовательские работы по 
определению перспектив развитии группы однородной продукции 
(ТЗ на НИР), государственные стандарты общих технических 
требований (ГОСТ ОТТ), а также показатели качества, включае
мые в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на про
дукцию, технические задания на олытно-конструхторекне работы 
(ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического 
уровня и качества продукции (КУ).

Код анализаторов радиоспектрометрических по ОКП 42 1543.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
РАДИОСПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые 
ими свойства радиоопектромстрических анализаторов приведены 
в табл. I.

Издание официальное Перепечатка аоспревцеиа

©  И здательство  стандартов, 1985
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Т а б л и ц а  I

НякмеиояыП1е показателя
<avKt»i

Обозначен»
показателя

качества

21«UVCK«ail»4C
характеризуемою

свойств

I. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Минимальное число регистри
руемых парамагнитных частиц на 
единичную ширину линии при по
стоянной времени I с, приведенное 
к отношении) сигнал/шум I : 1
(ГОСТ 16869—80), спии/Тл

1.2. Относительная разрешающая 
способность (ГОСТ 16869-80) *

1.3. Нестабильность резонансных 
условий (ГОСТ 16869-80). ч*'

1.4. Измеряемое время спин-реше- 
точной релаксации, с

1.5. Отношение енгнал.шум 
(ГОСТ 16869—80)

1.6 Предел измерения масличио- 
сти (жирности), 4}

1.7. Предел измерения влажности,
%

18 Предел допускаемого значения 
систематической составляющей по
грешности измерения масличиости 
(жирности) и влажности, у  абс Ч)*

1.9. Нестабильность поддержания 
температуры в месте расположения 
исследуемого образца, ±  К **

1.10. Погрешность установки тем
пературы в месте расположения ис
следуемого образца. ±  К**

1.11. Диапазон изменения индук
ции поляризующего магнитного поля 
(ГОСТ 16869-80). Тл

1.12. Индукция поляризующего 
магнитного поля. Тл

1.13. Максимальная амплитуда 
развертки индукции поляризующего 
магнитного поля (ГОСТ 16869—80). 
Тл

1.14. Максимальная амплитуда мо
дуляции поляризующего магнитного 
поля (ГОСТ 16669-80). Тл:

высокочастотной
низко частот к ОЙ
импульсной
1.15. Рабочая частота СВЧ гене

ратора, ГГц
1.16. Мощность СВЧ 

(ГОСТ 16869-80). мВт

N.

R

Кр у

h

Т я

х .

Ас.а

д В 

в
В  ГШ их

Диод

/евч

^СВЧ

Чувствительность

Постоянство во вре
мени отношения магнит
ного поля к частоте 

Время релаксации

Чувствительность ра
диоспектрометра ЯМР
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Продолжение табл. !

Нйкассиопапие амымгеля 
«аяестм

Об'лмжчеиие
пок§5атсдя
К4ЧССТВ»

Наич»09аи««
xipaumnytKixo

своАегм

1 17. Ослаблен»; мощности СВЧ •^евчна резонаторе (ГОСТ 16869—80), 
дБ

1.18. Нестабильность отиоеитель- к »
ной разрешающей способное™ 
(ГОСТ 16869 80). ч-|

1.19. Скорость преобразования Быстродействие
Фурье, байт/с .

1-20. Предел допускаемого зиаче- « * (3 )
ния среднего квадратического откло
нения случайной составляющей по
грешности измерения маслнчкостн 
(жирности) и влажности 

1.21. Врем» анализа, мин
1.22. Объем исследуемой пробы, —

см»
1.23. Диапазон изменения темпера- д  г

туры в месте расположения иссле
дуемою образца, К **

1.24. Скорость изменения темпера- Быстродействие
туры » месте расположения иссле
дуемого образца, К/мии**

1.25 Ширина линии хлороформа 
(ГОСТ 16869-80), Гп: 

на высоте боковых сигналов от
взаимодействия с ядром ‘Ю 

на V* высоты боковых сигналов от _
взаимодействия с ядром |5С 

1.26 Отношение амплитуд бокс-
вых сигналов от вращения и от 
взаимодействия с ядром »С  в спект
ре хлороформа (ГОСТ 16869—80) 

1.27. Габаритные размеры, мм Приспособленность

1.28 Масса, кг

к транспортированию и 
эксплуатации 

То же

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Средняя наработка па отказ
(ГОСТ 27.002-83). ч

То Безотказность

2.2. Полный срок службы
(ГОСТ 27.002—83), лет

Tea. и Долговечность

2.3. Средний срок службы 
(ГОСТ 27.002-83), лет

Тел То же

2.4. Среднее время восстановления 
работоспособного состояния 
(ГОСТ 27.002-83). ч

Т. Ремонтопригодность

2.5. Установленная безотказная 
наработке (ГОСТ 27.003-83), ч

Ту Безотказность
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Продолжение табл. /

Наименование показателя 
качеств»

Обоэапченне
пжэзателм

качества

HitxKoajra;
яарлктеризхеиосо

свойства

3- ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ И ЭНЕРГИИ

3.1. Расход хладагента, луч**

3.2. Потребляемая мощность, хВ-А

Экономичность по 
расходу хладоагекта 

Экономичность энер
гопотребления

4 ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Показатели, характеризующие 
степень соответегния изделия эрго
номическим требованиям к pafxwefl 
позе, зонам досягаемости, хватке 
руки (ГОСТ 16033—81)

4.1.1. Показатель соответствия из- —
дедня и его элементов размерам
тела человека к его частей, балл

4 2. Показатели, характеризующие 
степень соответствия изделия эрго
номическим требованиям к объему и 
скорости рабочих движений челове 
ка, его силе, условиям приема, пере
работки и выдачи информации 
(ГОСТ 160ЭЭ—&1)

4.2.1. Соответствие изделия сило- — 
выи возможностям человека, балл

4.2.2. Соответствие изделия (раз- — 
меров. формы, яркости, цвета и 
пространственного положения объек
та наблюдения) возможностям орга
нов зрения человека, балл

4.3. Показатели, характеризующие 
степень соответствия изделия эргоно
мическим требованиям к средствам 
информационного взаимодействия 
человека и изделия, а также фор
мирования навыков 
(ГОСТ 16035—81)

4.3.1. Соответствие изделия воз- —
можностим человека по восприятию, 
хранению и переработке информа
ции. балл

4.3.2. Соответствие изделия за- —
крепленным и вновь формируемым
навыкам человека (с учетом легко
сти и быстроты их формирования).
балл
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Продолжение табл. I

Ниимспгпапие показателя 
к»честь»

Обоша'Чви*
показателя
качества

Някмсиоаалвс
харяьтериауеиогэ

свойства

4.4. Показатели. характеризующие
непосредственное влияние среды ис
пользования и опосредованное влия
ние изделия через среду на эффек
тивность деятельности человека 
(ГОСТ 16035- 81)

4.4.1. Предельно допустимая плот- —
ностъ потока энергии электромагнит
ного поля (ГОСТ 12.1.006—84), 
мкВт/см-

4.4.2. Предельно допустимое зна
чение напряженности электрической 
составляющей электромагнитного 
поли в рабочем диапазоне частот 
(ГОСТ 12.1 006-84). В/м

-

4.4.3- Предельно допустимый уро
вень воздействия напряженности по
стоянного магнитного поля рассея
ния. мТл

5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

5.1. Показатеди информационной Информационная вы-
выразительности разительность

5 1.1. Оригинальность, балл —
5 1.2. Стклсиое решение, балл 
5 2. Показатели рациональности

“ “
Рациональность формы

формы
5.2.1. Функционально-конструктив

ная обусловленность, балл
5.2.2. Эргономическая обусловлен

ность, балл
5.3. Показатели совершенства про-

'
Совершенство пронз-

изводствснного исполнения и ста
бильности товарного вида 

5.3.1. Чистота выполнения конту
ров и сопряжений, балд

-

водсгвенного исполнения

5.3.2. Тщательность покрытий к 
отделки, балл

5.3 3. Четкость исполнения знаков —
сопроводительной документации, 
балл

5 3  4  Устойчивость к поврежде
ниям, балл

-

6 ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

6.1. Трудоемкость изготовления из
делия (ГОСТ 14.205—83), нормо-ч

т . Приспособленность к 
условиям производства

6.2. Удельная трудоемкость изго- Т у . То же
топления изделия
(ГОСТ 14.205—83). нормо-ч/ГВГ
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Продолжение габл. i

Наиыеховаим падлаат?.!* 
качества

О Со зхз «с* II а 
аоклателя 
качества

Htnitcnctatwe
хадоктсосзугмого

свойства

6.3. Технологическая себестои
мость изделия (ГОСТ 14205—83), 
руб.

Ст

6.4. Удельная материалоемкость 
изделия (ГОСТ 14.205—83), кг/[В)*

6.5. Энергоемкость изделия 
(ГОСТ 14.205—83), кВт-ч

Кун Экономичность по 
расходу материала

7. ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

7.1. Средняя трудоемкость подго
товки единицы продукции к транс-

— Приспособленность 
к транспортированию

портнрованию
(ГОСТ 22854-77), нормо-ч

8. ПОКАЗАТЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

8.1. Коэффициент применяемости К*9
(ГОСТ 23945.2—80), %

8 2. Коэффициент повторяемости Кя
(ГОСТ 23945 2-80), %

9. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

9.1. Показатель патентной защиты /70.»
(ГОСТ 22851-77)

9 2. Показатель патентной частоты Пе.ч
(ГОСТ 22851-77)

Патентная чистота из
делия 

То же

10. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ

101 Электрическая прочность изо
ляции токоведущих частей, с кото
рыми возможно соприкосновение че
ловека (ГОСТ 21657—83), В 

10.2 Электрическое сопротивление 
изоляции токоведущих частей 
(ГОСТ 21657—83), МОм

Безопасность работы

II. КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
11.1. Уровень автоматизации Наличие микропроцес

сора. автоматической об
работки результатов 
наблюдения, возмож
ность взаимосвязи 
с ЭВМ

* Определяющий параметр В. JB] — размерность определяющего пара
метра В.

Показатели применяются при наличии регулятора температуры иссле
дуемого образца.

П р и м е ч а н и е ,  Основные показатели нечестна набраны жирным 
шрифтом.
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2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
РАДИОСПБКТРОМЕТРИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ

2.1. Перечень основных показателей качества: 
минимальное число 'регистрируемых парамагнитных частиц на

единичную ширину линии при постоянной времени 1 с, приведен' 
ное к отношению сиги а л/шум 1: 1;

относительная разрешающая способность; 
нестабильность резонансных условий; 
измеряемое время спнн-рсшеточной релаксации; 
отношение сигнал/шум; 
предел намерения масличности (жирности); 
предел измерения влажности;
предел допускаемого значения систематической составляющей 

погрешности измерения масличности (жирности) и влажности;
нестабильность .поддержания температуры в месте расположе

ния исследуемого образца;
погрешность установки температуры в месте расположения 

исследуемого образца;
средняя наработка на отказ; 
полный срок службы; 
уровень автоматизации.
2.2. Применяемость показателей качества анализаторов радио- 

спехтрометрическнх, включаемых в ТЗ на НИР по определению 
перспектив развития продукции, в государственные стандарты 
с .перспективными требованиями, во вновь разрабатываемые и пе
ресматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, ТУ, КУ, 
приведена в табл. 2
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П р и м е ч а н и е .  Знак < + »  означает применяемость, знак «—*  — неяри- 
меияемость, знак « ± »  — ограниченную применяемость соответствующих пока
зателей качества.

«
+

+
+

+
+

I 
I +
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное'

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

HouW
показа

теля
по ТЙЙЛ. 1

Амп.7птуда модуляции поляризующего магнитного поля макси
мальная 1 Н

Амплитуда развертки индукции поляризующего магнитного поля 
максимальная 1-13

Время анализа 1-21
Время восстановления работоспособного состояния среднее 2.4
Время спян-решеточиой релаксации измеримое 1.4
Диапазон изменения индукции поляризующего магнитного поля 1.11
Диапазон изменения температуры в месте расположения иссле

дуемого образца 1 23
Значение напряженности электрической составляющей электро

магнитного поля и рабочем диапазоне частот предельно допустимое 4.4.2 
Индукция поляризующего магнитного поля 1.12
Коэффициент повторяемости 8 2
Коэффициент применяемости 81
Масса I -28
Материалоемкость изделия удельная 0.4
Мощность потребляемая 3.2
Мощность СВЧ Мб
Наработка иа отказ средняя 2.1
Наработка установленная безотказная 2.5
Нестабильность относительной разрешающей способн«>стн 1.18
Нестабильность поддержания температуры в месте расположения 

исследуемого образца 19
Нестабильность резонансных условий 1.3
Обусловленность эргономическая 5.25.
Обусловленность функционально-конструктивная 5.2.1
Объем исследуемой пробы I 22
Оригинальность 5.1.1
Ослабление мощности СВЧ на резонаторе 1.1?
Отношение амплитуд боковых сигналов от вращения и от взаимо

действия с ядром “ С в спектре хлороформа 126
Отношение сигвал/шум 1.5
Плотность потока энергии электромагнитного поля предельно 

допустимая <4-1
Погрешность установки температуры в месге расположения иссле

дуемого образца 1-Ю
Показатель патентной зашиты 9.1
Показатель патентной чистоты 92
Показатель соответствия изделия и его элементов размерам тела 

человека и его частей 4.1.1
Предел допускаемого значения систематической составляющей по

грешности измерения маслмчности (жирности) и влажности I 8
Предел допускаемого значения среднего квадратического отклоне

ния случайной составляющей сотое ш нос ти измерения маслмчности 
(жирности) и влажности 1.20
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Комор 
IK* s t a 

r t  ли
so  табл. I

Предел измерения влажности 1.7
Предел измерении масдичносгн (жирности) 1 6
Прочность изоляции токоведущих частей, с которыми возможно 

соприкосновение человека, электрическая 10.1
Размеры габаритные 1 27
Расход хладоагенга 31
Решение стилевое 5.1.2
Себестоимость изделия технологическая 03
Скорость изменения температуры в месте расположения исследуе

мого образца 1.24
Скорость преобразования Фурье 1.19
Соответствие изделия возможностям человека по восприятию, хра

нению и переработке информации 4.3.1
Соответствие изделия закрепленным и вновь формируемым навы

кам человека (с учетом легкости и быстроты их формирования) 4.3.2
Соответствие изделия (размеров, формы, яркости, цвета и про

странственного положения объекта наблюдения) возможностям орга
нов зреиая человека 4.2.2

Соответствие изделия силовым возможностям человека 4.2.1
Сопротивление изоляции токоведущнх частей электрическое 10 2
Срок службы полный 22
Срок службы средний 23
Трудоемкость изготовления изделия 6.1
Трудоемкость изготовления изделия удельная 6,2
Трудоемкость подготовки единицы продукция к транспортирова

нию средняя 71
Тщательность покрытий и отделка 5.3.2
Уровень автоматизации 11.1
Уровень воздействия напряженности постоянного магнитного поля 

предельно допустимый 4.4.3
Устойчивость к повреждениям 5,3.4
Частота СВЧ генератора рабочая 1.15
Четкость исполнения знаков и сопроводительной документации Б.3.3
Число регистрируемых парамагнитных частиц из единичную шири

ну линии при постоянной времени I с. приведенное к отношению саг- 
иал/шум I : I, минимальное 1.1

Чистота выполнения контуров и сопряжений 5.3.1
Ширина линии хлороформа 1.25
Энергоемкость изделия 6.5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ■ СТАНДАРТЕ. И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Наииогоаншс схжамтеля 
качаете

Номгр
показа
теля

по табл. 1
Пояснение

Время анализа 1.21 Время, необходимое для исследо
вания вещества от момента помеще
ния его в изделие до получения ин
формации о его составе

Диапазон измевеиия темпе
ратуры в месте расположения 
исследуемого образца

1.23 Предельные значения изменения 
температуры в области 7ермостатк- 
ровавия

Измеряемое время спик-ре- 
щеточной релаксации

1.4 Характеристическое время экспо
ненциальной функции, по которой 
происходит изменение намагниченно
сти парамагнитного вещества, при 
скачкообразном изменении постоян
ного магнитною поля, в котором 
это вещество находится

Нестабильность поддержа
ния температуры в месте 
расположения исследуемого 
образца

1.9 Отклонение установившейся темпе
ратуры от среднего значения за 
определенный период времени

Предел допускаемого значе
ния систематической состав
ляющей погрешности измере
ния масличиости (жирности) 
и влажности

1.8 Показатель точности измерений 
масличное™ (жирности) и влажно
сти Метрологическая характеристи
ка по ГОСТ 8.009-72

Предел допускаемого значе
ния среднего квадратического 
отклонения случайной состав
ляющей погрешности измере
ния масличиости (жирности) 
и влажности

1.20 То же

Погрешность установки тем
пературы в месте расположе
ния исследуемого образца

1.10 Разность между заданной н уста
новившейся температурой

Предел измерения влажно
сти

1.7 Диапазон измерения влажности 
образца в абсолютных процентах

Предел измерения маелвчио- 
cni (жирности)

16 Диапазон измерения масличиости 
(жирности) образца в абсолютных 
процентах

Расход хладозгемта 3.1 Расход хладоагента (жидкого азо
та, гелия и др.) в единицу времени. 
Определяет экономичность н время 
непрерывной работы системы термо- 
статирования
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Продолжение

Нккмсиомиме гокьыимя 
качества

Номер 

по табл. 1

Скорость преобразования 
Фурье

1.19 Время преобразования определен
ного объема информации, представ
ляющей взаимозависимый сигнал.

Скорость изменения темпе
ратуры в месте расположения 
исследуемого образца

в частотную форму
1.24 Изменение в единицу времени тем

пературы в области исследуемого 
образца. Характеризует температур
ную инерционность системы
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