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Термины и определения
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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 5 ноября 1971 г. Н« 2420 ср ок действия установлен

с 01.01.75

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения 
основных понятий, относящихся к газовым ионизационным детек
торам.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного 
термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять, когда исключена возможность их различного 
толкования.

Если существенные признаки понятия содержатся в букваль
ном значении термина, определение нс приведено и соответствен
но в графе «Определение» поставлен прочерк.

Недопустимые к применению термины-синоннмы приведены в 
стандарте в качестве справочных н обозначены пометой «Ндп*.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты на английском (Е) н французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов 
на английском и французском языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма светлым, а недопустимые термины-синони
мы — курсивом.

И здм ш в официальное 

★
Переиздание. Нюнь 1987 г.

Перепечатка воспрещена
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Т е р т ы О о в е я е л е и в е

ОБЩ ИЕ ПОНЯТИЯ
1. Газовый ионизационный де- Ионизационный детектор, принцип дейст-

ТСКТОр
E. G as ionization detector
F. Detecteur d'ionisation a gaz 
2. Газ-наполнитель ионизацион

вия которого основан на использовании 
м етрического разряда в газе под дейст
вием ионизирующего излучения

ного детектора
Газ-наполннтель
E. Filling gas
F. Gaz dc rcmplissage
3. Общее давление газа-напол- 

иителя газового ионизационного 
детектора

Обшсе давление газа-наполни-

Сумма парциальных давлений газов 
внутри газового ионизационного детектора

теля
E. Filling gas to(al pressure of 

gas ionization detector
F. Pression totaie du gaz de 

remplissagc du detecteur 
d'ionisation a gaz

4 Радиатор газового иониза
ционного детектора

Радиатор
Е. Gas Ionization detector radia

tor

Вещество, которое под воздействием ре
гистрируемого излучения испускает ионизи
рующие частицы

F. Radialeur du detecteur 
d’ionisation £ gaz 

5. Поверхностная плотность ра
диатора газового ионизационного 
детектора

Поверхностная плотность радиа

Масса радиатора газового ионизацион
ного детектора на единицу площади, по
крытой радиатором

тора
E. Surface density of gas ioni

zation detector radiator
F. Dcnsitc de surface du radia- 

teur du detecteur d'ionisation 
& gaz

6. Импульс газового ионизацион
ного детектора

Импульс
E. Gas ionization detector pulse
F. Impulsion du ditecteur 

d'ionisation a gaz

Кратковременное изменение электриче
ского сигнала, возникающее в результате 
прохождения через газовый ионизационный 
детектор ионизирующей частицы или одно
временно нескольких частиц

7. Ложный выходной сигнал 
газового ионизационного детекто
ра

Ложный выходной сигнал
E. Spurious output signal of gas 

ionization detector
F. Signal de sortie parasite du 

detecteur d'ionisation

Выходной сигнал, вызванный любом при
чиной, кроме прохождения через газовый 
ионизационный детектор ионизирующего 
излучения, для регистрации которою он 
предназначен
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Теоммх

П(ххк>лусение

Опведел«л»г

8 Послеразряд газового иони
зационного детектора

После разряд
E. Aftcrdischarge of gas ioni

zation detector
F. Aprcs decharge du dclecteur 

d ionisation & gaz
9 Чувствительный объем газо

вого ионизационного детектора
Чувствительный объем 
Е Sensitive volume 
F. Volume sensible 
tO. Рабочая поверхность газово

го иопизаиионного детектора 
Рабочая поверхность
E. Working stiriace
F. Surface travaillante

t!  Гашение разряда в газовом 
ионизационном детекторе

Гашение разряда
E. Gas discharge quenching
F. Coupage de decharge
12. Первичная ионизация в га

зовом ионизационном детекторе 
Первичная ионизация
E. Primary ionization of gas 

ionization detector
F. Ionization primatre du de- 

tecteur d’ionisation i  gaz
13 Газовое усиление газового 

ионизационного детектора 
Газовое усиление
E. Gas amplification of gas ioni

zation detector
F. Amplification gazeuse du dc

lecteur d'ionisation a gaz
M Порог Гейгера
E. Geiger threshold
F. Seuil de Geiger
15. Перенапряжение а счетчике 

Гейгера — Мюллера 
Перенапряжение
E. Overvoltage in Geiger-Mill- 

ler counter
F. Surtension dans Ic compteur 

de Geiger-Milller

Газовый разряд, вызывающий ложный 
выходной сигнал, который следует за раз
рядом, вызванным ионизирующим излуче
нием

Объем газового ионизационного детекто
ра. в котором акты ионизации могут вы
зывать разряды, приводящие к появлению 
выходных импульсов

Часть поверхности газового ионизацион
ного детектора, после прохождения через 
которую или в результате взаимодействия 
с которой частина t фотон) может произве
сти ионизацию в чувствительном объеме и 
вызвать выходной сигнал 

Процесс окончания разряда в газовом 
ионизационном детекторе

Ионизация, вызываемая регистрируемым 
излучением в чувствительном объеме газо
вого ионизационного детектора

Процесс увеличения ионизации в газс- 
наг.олиитсле газового ионизационного де
тектора за счет энергии электрического 
поля

Наименьшее напряжение, при которой в 
счетчике Гейгера — Мюллера заряд в им
пульсе ие зависит от первичной ионизации 

Разность между рабочим напряжением и 
порогом Гейгера

? -756
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Продолжение

ТссИИа Определение

ВИДЫ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ СЧЕТЧИКОВ И ИОНИЗАЦИОННЫХ КАМЕР
16. Газоразрядный счегчик
Счетчик
E. G as discharge counter
F. Compleur dc decharge a gaz

17. Пропорциональный счетчик
E. Proportional counter
F. Compteur proportionnel

18 Счегчик с ограниченной про
порциональностью

E. Limited proportionality coun
ter

F. Compteur к proportionnalll6 
limitcc

19. Счетчик Гейгера — А\юллера
E. Geiger-Muller counter
F. Compteur de Geiger-Miillcr

20 Коронный счетчик
E. Corona «w nter
F. Compteur a cffluves

21. Искровой счетчик
E. Spark counter
F. Compteur a ctinccllcs
22 Несамогасящийся счегчик
E. Non-self-qncnched counter
F. Compteur nou autocoupeur 
23. Слмогасяшийся счетчик
F Self-quenched counter 
F Compteur autocoupeur 
24 Счетчик с гашением органи

ческим паром
E. Organic vapour quenched co

unter
F. Compteur к vapeur organique

Газовый ионизационный детектор, имею
щий коэффициент газового усиления боль
ше единицы, d котором отдельные акты 
ионизации вызывают появление на выходе 
электрических импульсом.

П р и м е ч а н и е .  В зависимости ог вида 
регистрируемого излучения наименование 
газоразрядных счетчиков строят с добав
лением терминоэлсмента, называющего вид 
регистрируемого излучении Например: счет
чик альфа-частиц (краткая «форма «.а счет
чик»), счегчик бега-чаепш (краткая форма 
«Э-счетчнк»), счегчик нейтронов (краткая 
форма «л-счетчик»), счетчик рентгеновско
го излучения (краткая iJiopMa «х-счетчих») 
И т. д,

Газоразрядный счетчик, работающий а 
режиме несамостоятельного газового раз
ряда, в котором заряд в импульсе пропор
ционален первичной ионизации, а коэффи
циент газового усиления больше единицы 
и вс зависит от первичной ионизации

Газоразрядный счетчик, работающий в 
режиме несамостоятельного газового раз
ряда, в котором коэффициент газового 
усиления зависит от первичной ионизации

Газоразрядный счетчик, работающий я 
режиме нестабильного самостоятельного 
разряда, я котором за ряд в импульсе ж- 
зависит от первичной ионизации 

Газоразрядный счетчик, работающий в 
режиме коронного разряда, у которого им
пульс тока при прохождении ионизирующей 
частииы превышает шум короны 

Газоразрядный счегчик, работающий в 
режиме искрового разряда

Счетчик Гейгера — Мюллера, и котором 
гашение разряда происходит за счет ис- 
нолыовамия нисшней гасящей цепи 

Счетчик Гейгера — Мюллера, э котором 
гашение разряда происходит за счет соот
ветствующего гасящего агента 

Спмогасящийся счетчик, в котором гася
щим агентом является пар органического 
вещества
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Продолжение

Терм на | Определение

25. Счетчик с гашением галоге
ном

Галогенный счетчик
E. Halogen quenched counter
F. Compteur & lialogdne
26. Счетчик с гашением кисло

родом
Кислородный счетчик 
F.. Oxygen quenched counter 
F, Compteur a oxygfine 
27 Счетчик ядер отдачи 
E. Recoil nuclei counier 
R  Compteur a noyaux de recul
28. Счетчик делений
E. Fission counter
F. Compteur & fission
29. Борный счетчик
E. Boron counter
F. Compteur й bore

30. Гелий-3 счетчик 
He1 счетчик
E. Hclium-3 counter
F. Compteur a helium-3
31. Газоразрядный счетчик для 

жидкостей
E. Liquid sample counter
F. Compteur a source liquide
32. Погружной газоразрядный 

счетчик
Погружной счетчик 
Е Immersion counter 
F  Compteur a immersion
33. Проточный газоразрядный 

счетчик
Проточный счетчик
E. G as flow counter
F. Compteur й circulation dc 

gaz
34. Газоразрядный счетчик вну

треннего наполнения
Счетчик внутреннего наполнения
E. G as sample counter
F. Compteur к source gazeusc 
35 Счетчик с внешним катодом 
E. External cathode counter
F Compteur a cathode externe

Счетчик Гейгера — Мюллера, а которой 
гасящим агентом является галоген

Счетчик Гейгера — Мюллера, в котором 
гасяшим агентом является кислород

Счетчик быстрых нейтронов, содержащий 
в качестве радиатора вещества с легкими 
атомамн

Счетчик нейтронов, содержащий в каче
стве радиатора делящиеся вещества

Счетчик тепловых и надтепловых ней
тронов, содержащий в качестве радиатора 
бор или его соединения.

П р и м е ч а н и е .  Для счетчика, содержа
щего BFj. допустим термин «BFs-счетчик»

Счетчик нейтронов, содержащий в качест
ве радиатора газ гелий-3

Газоразрядный счетчик, предназначенный 
для измерения активности нуклидов в жид
костях

Газоразрядный счетчик для жидкостей, 
предназначенный для погружения н них

Газоразрядный счетчик, предназначенный 
для регистрации частиц (фотонов), через 
который постоянно пропускается газ-напол
нитель

Газоразрядный счетчик, предназначенный 
для измерения активности нуклидов в газе- 
наполнителе

Газоразрядный счетчик, в котором като
дом служит покрытие из электропроводя
щего материала на внешней поверхности 
баллона, изготовленного из непроводящего 
материала

2‘
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Термин

36. Газоразрядный счетчик с 
окном

Счетчик с окном
E. Window counter
F. Compteur a {entire
37. Торцевой газоразрядный 

счетчик
Торцевой счетчик 
Е End window counter 
F. Compieur & fenetre en bout 
33. Тонкостенный газоразрядный 

счетчик
Тонкостенный счетчик
E. Thin wall counter
F. Compteur A paroi mince
39. Тканезкяивалситиый счетчик
E. Tissue equivalent counter
F. Compteur equivalent en ilssu
40. Счстчнк с телесным углом

4я№ »)
4 л: (2 л)-счетчик
E. Four-pi (two-pi) counter.

4л(2л) counter
F. Compteur 4л (2л)
41. Газовая ионизационная ка

мера
Ионизационная камера
E. Gas ionization chamber
F. Chambre d’ionisation & gaz

42. Интегральная ионизационная 
камера

Интегральная камера
E. Intergrating ionization cham 

ber
F. Chambre in teg ra ls  d'lonlsa- 

tion

Продолж ение

Определение

Газоразрядный счстчих, в хотором часть 
баллона обладает слабым поглощением 
регистрируемого излучения

Счетчик с окном, которое расположено 
перпендикулярно его оси

Газоразрядный счетчик, в котором бал
лон выполнен достаточно тонким и позво
ляет регистрировать излучение с низкой 
проникающей способностью

Газоразрядный счетчик, выходной сигнал 
которого пропорционален мощности дозы, 
поглощенной биологической тканью 

Газоразрядный счетчик, обеспечивающий 
регистрацию излучения источника в преде
лах телесного угла 4л (2л) стерадиан

Газовый ионизационный детектор, в ко
тором электрическое поле используется для 
собирания без газового усиления зарядов, 
возникающих в чувствительном объеме под 
воздействием ионизирующего излучения

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от вида 
регистрируемого излучения наименование 
ионизационных камер строят с добавлением 
терминоэлемента, называющего вид измеря
емого излучения. Например, ионизационная 
камера альфа-частиц (краткая форма 
«а-кзмера»), ионизационная камера бета- 
частиц (краткая форма «0 камера*), иони
зационная камера нейтронного излучения 
(краткая форма «я-камера»), ионизацион
ная камера рентгеновского излучения 
(краткая форма «х-камера») и т д.

Ионизационная камера, в которой заряд, 
накопленный в течение некоторого интер
вала времени под воздействием ионизирую 
Щего излучения, приводит к изменению 
разности погекпиалов между электродами 
камеры
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Продолжение

Термин Определение

43. Токовая ионизационная ка
мера

Токовая камера 
Е. Current ionization chamber 

. F. Chambre d'ionisation <i cou- 
rant

44. Импульсная ионизационная 
камера

Импульсная камера
E. Pulse ionization chamber
F. Chambre d'ionisation eompte-

use
45. Дифференциальная иониза

ционная камера
П. Differential ionization cham

ber
F. Chambre d’ionisation differen- 

tlelle
46. Компенсационная камера
E. Compensation chamber
F. Chambre de compensation

47. Гслий-З камера
П. Helium-3 chamber 
F. Chambre a helium-3 
46 Камера делений
E. Fission chamber
F. Chambre i  fission 
49 Борная камера
F. Boron chamber 
F. Chambre a bore

50. Ионизационная камера ядер 
отдачи

E. Recoil nuclei ionization cham
ber

F. Chambre d'ionisation a noyaus 
de recul

51. Проточная ионизационная 
камера

Проточная камера
E. Gas flow ionization chamber
F. Chambre d’ionisation a circu

lation dc gaz
52. Ионизационная камера вну

треннего наполнения
E. Gas sample ionization cham

ber
F. Chambre d’ionisation a source 

gazeuse

Ионизационная камера, предназначенная 
для регистрации излучения по среднему 70- 
ку, возникающему в ней под воздействием 
этого излучения

Ионизационная камера, предназначенная 
для регистрации излучения по импульсам 
тока, возникающим при прохождении че
рез" нее отдельных ионизирующих частиц

Система из двух ионизационных камер, 
питаемых от напряжений противоположных 
знаков, выходной сигнал которой опреде
ляется разностью ионизационных токов 
этих камер

Дифференциальная ионизационная каме
ра. конструкции которой позволяет исклю
чить влияние волнового излучения на ре
зультат измерения регистрируемого излу
чении

«-камера, содержащая а качестве радиа
тора газ гслий-З

«-камера, содержащая в качестве радиа
тора делящиеся вещества

Камера тепловых и надтепловых нейтро
нов. содержащая в качестве радиатора 
бор или его соединения

П р и м е ч а н и е .  Для камеры, содержа
щей BFj, допустим термин «BFj-каиера»

Камера быстрых нейтронов, содержащая 
в качестве радиатора вещества с легкими 
атомами

Ионизационная камера, предназначенная 
ДЛЯ регистрации частиц (фотонов), через 
которую постоянно пропускается газналол- 
иитгль

Ионизационная камера, предназначенная 
для измерения активности нуклидов в газе- 
наполяитслс



Стр. 8 ГОСТ 19189—7J

Продолжение

•Тернии Определение

53. Ионизационная камера с те
лесным углом 4л(2л)

4л (2.т) камера
Е. 4 я (2 я ) ionization chamber
54. Бссстсиочная ионизационная 

камера
E. Free air ionization chamber
F. Chambre d'ionisation ii air 

libre

Ионизационная катера, обеспечивающая 
регистрацию излучения источника в преде
лах w лесного угла 4я{2я) стерадиан

Воздушная ионизационная камера, кон
струкция которой обеспечивает отсутствие 
взаимодействия ионизирующего излучения 
с электродами, полное использование энер
гии вторичных электродов и полное соби-

55. Воздухоэквивалентяая иони- 
заиионнаи камера

E. Air wail ionization chamber
F. Chambrc d'ionisation a pa- 

rois d'air
56. Гкаиеэквивалентная иониза

ционная камера
E. Tissue equivalent ionization 

chamber
F. Chambrc d'ionisation Equiva

lence en tissu
57. Полосная ионизационная ка

мера
Иди. Наперсгкоаан камера 

Брегга—Грея
E. Cavity ionization chamber
F. Chambrc d'ionisation 4 cavite 
53 Ионизационная камера с

сеткой
E. Grid Ionization chamber
F. Chambrc d'ionisation 4 grille 
59. Ионизационная камера с ко

лодцем
Ндп. Колодезная камера
E. Well type ionization chamber
F. Chambrc d'ionisation 4 puits

ранне зарядов, созданных излучением в 
точно определяемом рабочем объеме

Ионизационная камера, выходной сигнал 
которой пропорционален мощности дозы, 
поглошенвой воздухом

Ионизационная камера, выходной сигнал 
которой пропорционален мощности дозы, 
поглощенной биологической тканью

Ионизационная камера, применяемая для 
измерения экспозиционной н поглощенной 
лоз ионизирующего излучения, чувстви
тельный объем которой." давление газа, 
свойства материала стенок н их толщина 
удовлетворяют условиям Брегга — Грся

Ионизационная камера с дополнительным 
электродом в виде сетки, предназначенная 
Для измерения энергии альфа-частиц нлн 
осколков деления

Ионизационная камера, имеющая «коло
дец», в который вводится источник измеря
емого излучения, предназначенная для из
мерения активности гамма-излучающих 
нуклидов.

П р и м е ч а н и е .  Под «колодцем» пони
мают специальное углубление » корпусе 
ионизационной камеры

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВЫХ ИОНИЗАЦИОННЫХ 
ДЕТЕКТОРОВ

60. Заряд в импульсе газово
го ионизационного детектора

Заряд в импульсе
E. Charge in a pulse
F. Charge dans unc impulsion

Полный заряд одного знака, собираю
щийся на электродах газоаого ионизацион
ного детектора в процессе формирования 
электрического импульса
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Термин !
6J. Коэффициент га юного усиле

ния газового ионизационного де
тектора

Коэффициент газового усиления 
К ГУ

Е. Gbs amplification factor of 
gas ionisation detector 

E Pacteur d'amplificatiou ga- 
« u se  do detectcur dionisattoii 
a  gas

62 Амплитуда импульса напря
жения газового ионизационного 
детектора

E. Voltage pulse amplitude of 
gas ionization detector

F. Amplitude de {‘impulsion de 
tension du dctccteur d'iortisa- 
lion ii gaz

63 Наибольший рабочий выход
ной сигнал газового ионизацион
ного детектора

Наибольший рабочий пихЪдной 
сигнал

£ Maximum operating output 
signal

F Signal dc sortie maximum 
utile

64. Ход с Жесткостью газового 
ионизационного детектора

Ход с жесткостью
65, Напряжение начала счета 

газового ионизационного детекто- 
ра

Напряжение начала счета
E. Threshold voltage of g as ioni

zation detector
F. Tension de scuil du deiocleur 

d‘ionisation A gaz
66 Счетная характеристика га

зового ионизационного детектора
Счетная характеристика
E. Counting rate versus vol

tage characteristic of gas 
Ionization detector

F. Caracteristique de eomptage 
du d£teeteur d'ionisation a 
gar.

Продолжение

Определение

Отношение заряда в импульсе газового 
ионизационного детектора к заряду пер
вичной ионизации

Наибольшее значение импульса напряже
ния на выходе газового ионизационного 
детектора, измеряемое в определенных ус
ловиях действия излучения и для опреде
ленной измерительной установки

Наибольшее значение выходного сигнала 
(скорость счета. ток |, получаемого на выхо
де газового ионизационного детектора в 
системе с заданными характеристиками, 
при котором его параметры остаются в за 
данных пределах

Зависимость эффективности регистрации 
газового ионизационного детектора от энер
гии излучения

Наименьшее значение напряжения, при
ложенного к газовому ионизационному де
тектору, при котором импульсы могут быть 
зарегистрированы системой с заданными 
характеристиками

Зависимость скорости счета от напряже
ния питания газового ионизационного де
тектора. измеряемая при постоянном по
токе или мощности дозы излучения и опре
деленных параметрах измерительного уст
ройства
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Продолжение

Теомим Оиределение

67. Плато счетной характеристи
ки газового ионизационного де
тектора

Плато
E. Plateau oi counting-ratc-vcr- 

sus-voltage characteristic (it 
gas ionization detector

F. Plateau de la caraclcristiquc 
dc comptage dn detecteur 
d'lonisation a gaz

Пологам часть счетной характеристики 
газового ионизационного детектора с на
клоном, нс превышающим заданного зна
чения

68. Наклон плато счетной харак
теристики газового ионизационно
го детектора

Наклон плато
E. Plateau slope of gas ioniza

tion detector
F. Pente du plateau du d&ec- 

tcur d ionisation a gaz

Изменение схорости счета газового иони
зационного летехтора на 5 В изменения 
напряжения, выраженное в процентах

69. Напряжение качала (конца) 
плато счетной характеристики га
зового ионизационного детектора

Напряжение начала (конца) 
плато

E. P lateau threshold voltage ol 
gas ionization detector

F. Tension de debut du plateau 
du detecteur d’ionisation a gaz

Наименьшее (наибольшее) значение на
пряжения. прн-котором наклон плато счет
ной характеристики газового ионизационно
го детектора нс превышает заданного зна
чения

70. Протяженность плато счет
ной характеристики газового иони
зационного детектора

E. Plateau length of gas ioniza
tion detector

F. Longcur du plateau du dctec- 
teur d’lonfsaflon a gaz

Разность между напряжениями конца и 
начала плато счетной характеристики газо
вого ионизационного детектора

71 Нагрузочная характеристика 
газового ионизационного детекто
ра

Нагрузочная характеристика 
Ндп. Дояоаая характеристика
E. Load characteristic of gas 

ionization detector
F. C araderistiauc dc charge du 

ddecteur d’ionisation a gaz

Зависимость выходного сигнала газового 
ионизационного детектора (скорости счете, 
тока) от потока частиц или мощности дозы 
излучения
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Продолж ение

Теомкн Определен в«

72. Линейный участок нагрузоч
ной характеристики газового иони
зационного детектора

Линейный участок нагрузочной 
характеристики

К, Linear pari of load characte
ristic of gas ionization dete
ctor

F. Partie lincaire de la caracl6- 
ristique de charge du detc- 
cieuf d'ionisatlon h gaz

73. Время нарастания импульса 
газового ионизационного детекто
ра

Время нарастания импульса
E. Pulse rise time of gas ioni

zation detector
F. Temps de montOe de I’unpul- 

sion du deteclcur d’ionisation 
a gaz

74. Статистическое время запаз
дывания газового ионизационного 
детектора

Время запаздывания
E. Lag time of g as ionization 

detector (statistical)
F. Temps de delat du d^tecteur 

d’ionisation a gaz
75. Мертвое время газового ио

низационного детектора
.Мертвое время
П. Dead time of gas ionization 

detector
F. Temps mort du dctcctcur 

d’ionisation A gaz
76. Время восстановления газо

вого ионизационного детектора
Время восстановления
E. Recovery time of gas ioniza

tion detector
F. Temps dc restitution du de- 

tecteur d’ionisation & gaz
77. Время разрешения газового 

ионизационного детектора
Время ра (решения
E. Resolution time of gas ioni

zation detector
F. Temps de resolution du dc- 

tecteur d’ionisation a gaz

Участок нагрузочной характеристики га
зового ионизационного детектора, на кото
ром выходной сигнал (скорость счета, ток) 
пропорционален потоку частиц иди мощно
сти дозы излучения

Интервал времени, в течение которого 
импульс газового ионизационного детектора 
возрастает от 01, до 0.9 амплитудного зна- 
чсиип

Интервал времени между первичным 
актом ионизации и появлением импульса 
на выходе газового ионизационного детек
тора

Интервал времени после возникновения 
разряда, в течение которого газовый иони
зационный детектор не способен регистри
ровать частицы (фотоны)

Интервал времени от начала разряда до 
момента, когда амплитуда ближайшего им
пульса газового ионизационного детектора 
достигает 0.9 максимального значения, воз
можного в данных условиях

Наименьший интервал времени между 
двумя попаданиями ионизирующих частиц 
в газовый ионизационный детектор, при ко
тором эти частицы регистрируются раз
дельно
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Продолжение

Терки» Определение

78. Шум коронного разряда га
зоразрядного счегчика

E. Corona discharge noise о\ gas 
discharge counter

F. Bruit corona du compteur 
d'ionisation a gaz

79 Ток коронного разряда газо
разрядного счетчика

E. Corona discharge current of 
g as discharge counter

F. Courant corona du compteur 
d'ionisation a gaz

80. Характеристика газового 
усиления газоразрядного счегчика

Характеристика газового усиле
ния

Е Oas amplification characteris
tic

F C aractM stiquc d'amplification

i  g,1Z8I Ток насыщения токовой ка
меры

E. Saturation current of current 
chamber

F. Courant <te saturation dc la 
chambre a courant

82 Напряжение насыщения ио
низационной камеры

Е. Saturation voltage of ioniza
tion chamber

F Tension de saturation de la 
chambre d'ionisation

83 Максимальное допустимое 
напряжение ионизационной каме-
ры

E. .Maximum permissible voltage 
ot ionization chamber

F. Tension maximum admissible 
de la chambre d'ionisation

Амплитуда флуктуаций тока (напряже
ния) стабильного коронного разряда и 
счетчике при отсутствии источника излуче
ния

Значение тока коронного разряда и вы
ходной цепи газоразрядного счетчика при 
заданном рабочем напряжении а отсутст
вие источника излучения

Зависимость коэффициента газового уси
ления от напряжения питания газоразряд
ного счетчика

Ток в цепи собирающего зле к г род а то- 
копой камеры, соответствующий напряже
нию насыщения

Наименьшее значение напряжения между 
электродами ионизационной камеры, при 
котором обеспечивается полное собирание 
зарядов, возникших в результате первич
ной ионизации

Наибольшее значение напряжения меж
ду электродами ионизационной камеры, 
при котором основные параметры, камеры 
(чувствительность, собственный фон) не 
превышают допустимых пределов
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Амплитуд» импульс» напряжения газового ионизационного детектора 62
Время восстзкойлення 77
Время восстановления газового ионизационного детектора 77
Время запаздывания 74
Время запаздывания газового иомизацио-иого детектора статистическое 74
Время мертвое 75
Время мертвое газового ионизационного детектора 75
Время нарастания импульса 73
Время нарастания кнпульса газового ионизационного детектора 73
Время разрешения 77
Время разрешения газового ионизационного детектора 77
Газ-наполнитель 2
Газ-наполнитель газового ионизационного детектора 2
Г антенне разряда 11
Гашение разряда в тазовом ионизационном детекторе 1 ]
Давление та.«а-наполнителя общее 3
Давление газа-наполнителя газового ионизационного детектор» общее 3
Детектор ионизационный газовый 1
Заряд в импульсе 60
Заряд в импульсе газового ионизационного детектора СО
Импульс 6
Импульс газового ионизационного детектора 6
Ионизация в газоном ионизационном детекторе первичная 12
Ионизация первичная 12
Камера борная 49
Камера внутреннего наполнения ионизационная 52
Камера гелий-3 47
Камера Нс* 47
Камера делений 48
Камер» дифференциальная 45
Камера импульсная 44
Камера интегральная 42
Камера ионизационная 41
Камера ионизационная бесстеночиая 54
Камера ионизационная воздухоэквивадентная - 55
Камера ионизационная газовая 41
Камера ионизационная дифференциальная 45
Камера ионизационная импульсная 44
Камера ионизационная интегральная 42
Камера ионизационная полостная 57
Камера ионизационная проточная 51
Камера ионизационная токовая 43
Камера ионизационная тканеэквияллеигная 56
Камера ко.годеэная ' 59
Камера компенсационная 46
Камера иаперегковая Брэгга-~Г рея 57
Камера проточная 51
Камера с колодцем ионизационная 59
Камера с сеткой ионизационная 56
Камера с телесным углом 4д(2л ) ионизационная 56
Камера токовая 43
Камера-4л(2л) 53
Камера ядер отдачи ионизационная 50
КГУ 61
Коэффициент газового усиления 61



Стр. 14 ГОСТ 19189-7J

Коэффициент газового усиления газового ионизационного детектора
Наклон плато
Наклон плато счетной характеристики газового ионизационного детектора 
Напряжение ионизационной камеры максимально допустимое 
Напряжение насыщения ионизационной камеры
Напряженке начала (конца) плато счетной характеристики 
Напряжение начала (конца) плато счетной характеристики газового иони

зационного детектора
Напряжение начала счета
Напряжение начала счета газового ионизационного детектора 
Объем газового ионизационного детектора чувствительный
Объем чувствительный 
Перенапряжение
Перенапряжение в счетчике Гейгера — Мюллера
Плато
Плато счетной характеристики газового ионизационного детектора
Плотность радиатора поверхностная
Плотность радиатора газового ионизационного детектора поверхностная 
Поверхность газового ионизационного детектора рабочая
Поверхность рабочая 
Порог Гейгера
Поелеразряд
Послеразряд газового ионизационного детектора
Протяженность плато
Протяженность плато счетной характеристики газового ионизационного де

тектора
Радиатор
Радиатор газового ионизационного детектора
Сигнал выходной ложный
Сигнал газового ионизационного детектора
Сигнал выходной рабочий наибольший
Сигнал газового ионизационного детектора выходной рабочий наибольшим
Способность разрешающая 
Счетчик
Счетчик борный
Счетчик внутреннего наполнения
Счетчик внутреннего наполнения газоразрядный
Счетчик газоразрядный
Счетчик газоразрядный погружной
Счетчик газоразрядный проточный
Счетчик газоразрядный тонкостенный
Счетчик газоразрядный торцевой
Счетчик галогенный
Счетчик Гейгера — Мюллера
Счетчик гелий-3
Счетчик Не*
Счетчик делений
Счетчик для жидкостей
Счетчик для жидкостей газоразрядный
Счетчик искровой
Счетчик кислородный
Счетчик коронный
Счетчик иесамогасящийся
Счетчик погружной
Счетчик пропорциональный
Счетчик проточный
Счетчик самогасяшийся

GI
68
68
83
82
69

69
65
65

9
9

I5
15
67
67
5
5

10
10
14
8
8

70

70
4
4
7
7

62
63
61
16
29
34
34
16
32
33
38
37
25
19
30
30
28
31
31
21
20
20
22
32
17
33
23
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Счетчик с внешний катодом 115
Счетчик е гашением галогеном 25
Счетчик с гашением кислородом 26
Счетчик с гашением органическим паром 24
Счетчик с ограниченной пропорциональностью 18
Счетчик с окном 36
Счетчик с окном газоразрядный 36
Счетчик с телесным углом 4 л (2л ) 40
Счетчик тканеэкяивалекгнып 39
Счетчик тонкостенный 38
Счетчик торцевой 37
Счетчик 4я(2л) 40
Счетчик ядер отдачи 27
Ток коронного разряда газоразрядного счетчика 79
Ток насыщения токовой камеры 81
Усиление газовое 13
Усиление газовое газового ионизационного детектора 13
Участок нагрузочной характеристики линейный 72
Участок нагрузочной характеристики газового ионизационного детектора ли

нейный 72
Характеристика газового ионизационного детектора счетная 66
Характеристика газового усиления 80
Характеристика газового усиления газоразрядного счетчика 80
Хирактериаикч Оо:*овй * 71
Характеристика нагрузочная 71
Характеристика нагрузочная газового ионизационного детектора 71
Характеристика счетная 66
Ход с жесткостью 64
Ход е жесткостью газового ионизационного дегектора 64
Шум коронного разряда газоразрядного счетчика 78

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Aflerdischargc of gas ionisation detector 8
Air wall ionization chamber 55
Boron chamber 49
Boron courier . 29
Cevlty ionization chamber 57
Charge in a pulse 60
Compensation chamber 46
Corona counter - 20
Corona discharge current of gas discharge counter 79
Corona discharge noise ot g as discharge counter 78
Counting rate versus voltage characteristic ot gas ionization detector 66
Current ionization diamber 43
Dead time of gas ionization detector 75
Differential ionization chamber 45
End window counter 37
External cathode counter 35
Filling gas 2
Filling gas total pressure of gas ionization detector 3
Fission chamber 48
Fission counter 28
Four-pi (two-pi) counter 40
4я(2я) counter 40
4я(2п) ionization diamber 53
Free a ir  ionization chamber 54
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Gas amplification characteristic
Gas amplification factor of gas ionization detector
G as amplification of gas ionization detector
G as discharge counter
G as discharge quenching
Gas flow counter
Gas ilow ionization chamber
G as ionization chamber
Gas ionization detector
Gas ionization detector pulse
G as ionizatipn detector radiator
Gas sample counter
Gas sample Ionization chamber
Geiger-MiiUler counter
Geiger threshold
Grid ionization chamber
Halogen quenched counter
Helium-3 chamber
Helium-3 counter
Immersion counter
Integrating  ionization chamber
l.ag lime of gas ionization detector (statistical)
Linear part of toed characteristic of gas Ionization detector 
Limited proportionality counter 
Liquid sample counter
Load characteristic of g as ionization detector
Maximum operating output signal
Maximum permissible voltage of Ionization chamber
Non-self-quenched counter
Organic vapour quenched counter
Overvoltage in Gcigcr-MGlIer counter
Oxygen quenched counter
Plateau length of gas ionization detector
Plateau of counting rate-versus-voltage characteristic of g as ionization 
detector
Plateau slope of gas ionization detector
Plateau threshold voltage, of gas ionization detector
Primary ionization of gas' ionization defector
Proportional counter
Pulse ionization chamber
Pulse rise time of gas ionization detector
Recoil nuclei counter
Recoil nuclei ionization chamber
Recovery time of gas ionization detector
Resolution lime ol g as ionization detector
Saturation current oT current chamber
Saturation voltage of ionization chamber
Self-quenched counter
Sensitive volume
Spark counter
Spurious output signal of gas Ionization detector 
Surface density oi gas ionization detector radiator 
Thin wall counter
Threshold voltage of gas ionization detector
Tissue equivalent counter
Tissue equivalent ionization chamber
Voltage pulse amplitude of g as ionization detector
Well type ionization chamber

SO
61
13
16
II
33
51
41

1
6
4

34
52
19
14
58
25
47
30
32
42
74
72
18
31
71
63
S3
22
24
15
26
70

67
68
69
12
17
44
73
27
50
76
77
81
82
23

9
21
7
5

38
65
39
56
62
59
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Window counter 
Working surface

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА Ф РАН Ц УЗС КО М  ЯЗЫКЕ

Amplification gazeuse du dckctcur d'ionisation к gaz
Amplitude dc I’impulston de tension du detecteur d'ionisation a gaz
Apres decliargc du dciecteur d'ionisation a gaz
bruit corona du compteur d'ionisation a gaz
Caractcristiquc d'ampiiticatlon a gaz
Caracteristique de charge du detecter d'ionisation a gaz
Caractcristique de comptagc du dctectcur d'ionisalion a gaz
Chambre a bore
Cliambe a fission
Chambre a helium-3
Chambre dc compensation
Chambre d'ionisalion a air librc
Chambre d'ionisalion 3 cavity
Chambre d'ionisation ii circulation de gaz
Chambre d’ionisation a courant
Chambre d’ionisation a gaz
Chambre d'ionisation a grille
Chambre d’ionisation a noyaux dc rccul
Chambre d'ionisation ii parois d'air
Chambre d’ionisation a puits
Chambre d'ionisation i  source gazcusc
Chambre d'ionisalion compteuse
Chambre d'ionisation diffcrcntklic
Chambre d'ionisation equivalents cn tissu
Chambre d'ionisation 4я(2я)
Chambre integraile d'ionisation 
Charge dans line impulsion 
Compteur a bore 
Compteur a cathode externe 
Compteur a circulation de gaz 
Compteur a effluvcs 
Compteur a ctincelles 
Compicur a fenfire 
Compteur a ienetre en bout 
Compteur a fission 
Compteur a halogcnc 
Compteur a ht-iiiim-3 
Compicur & immersion 
Compteur a noyaux dc rccul 
Compteur i  oxygdne 
Compteur a puroi mince 
Compteur a proportionnalitc limilce 
Compteur a source gazeuse 
Compteur a source liquide 
Compteur к vapeur organique 
Compteur autocoupeur 
Compteur de dcchargc a gaz 
Compteur de Geiger-MOIIer 
Compteur equivalent en tissu 
Compteur non autocoupeur 
Compteur proportkmnel 
Compteur 4n(2n>

36
10

13
02
8

78
80
71
66
49
48
47
40
54
57
51
43
41
58
50
55
59
52
44
45
56
53
42
60
29
35
33
20
21
36
37
28
25
30
32
27
26
38
18
34
31
24
23
16
19
39
22
17
40
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Coupagc de decharge
Courant corona du complcur d'ionisation 4 gaz
Courant de saturation de la chambrc a courant
Dcnsitc dc surface du radiatcur du detecteur d'ionisation a gaz
Detecteur d'ionisation a gar
Factenr d'amplification gazeuse du detecteur d'ionisation 4 gaz 
Gaz dc rcmnlissage
Impulsion au deledeur d'ionisation a gaz 
Ionisation primaire du detecteur d'ionisation a gaz 
Longeur du plateau du detecteur d’ionisation a gaz
Parlic lintaire de la caractcristiquc dc charge du d&tecteur d'ionisation a gaz 
Pcntc du plateau du detecteur d'ionisation a gaz
Plateau de la caractcristiquc de comptage du detecteur d'ionisation a gaz 
Prcssion tolale du gaz de remplissage du detecteur d’ionisation 4 gaz 
Radiatcur du detecteur d'ionisation 4 gaz 
Seuil de Geiger
Signal de sortie maximum utile
Signal de sortie parasite du detecteur d'ionisation a gaz 
Surface travaillante
Surtcnsion dans It- compteur de Gelgcr-Miiller
Temps dc delai du detecteur d'ionisation 4 gaz
Temps dc monlee de 1'impulsion du deledeur d'ionisation 4 gaz
Temps de resolution du detecteur d’ionisation a gaz
Temps de restitution du detecteur d'ionisation 4 gaz
Temps mort du di-tecteur d'ionisation a gaz
Tension dc debut du plateau du dftecteur d'ionisation a gaz
Tension de saturation de la chambrc d'ionisation
Tension dc seuil du detecteur d'ionisation a gaz
Tension maximum admissible de la chambre d’ionisation
Volume sensible

II
79
81

5
2
I

6!
6

12
70
72
68
67

3
4

14
63

7
10
15
74
73
77
76
75
69
82
65
83

9



Стр. »V

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 19189-73 
Справочное

Параметры дат акторов к  о п т и р у ю щ и х  излучений

Т с О Ч И Е Опоеделекис

1. Диапазон измерений газово
го ионизационного детектора

2. Напряжение зажигания ко
ронного разряде газоразрядного 
счетчика

3 Рабочее напряжение газово
го ионизационного детектора

4. Рабочий интервал напряже
ний газового ионизационного де
тектора

5. Интегральное распределение 
амплитуд импульсов газового ио
низационного детектора

Диапазон значений измеряемой величины 
(плотности потока частиц, мощности дозы, 
анергии н т. д .), в которой параметры газо
вого ионизационного детектора и погреш
ность результатов измерений сохраняют за
данные значения

Напряжение, при котором в газоразряд
ном счетчике зажигается стабильный ко
ронный разряд

Напряжение, при котором рекомендуется 
эксплуатировать газовый ионизационный 
детектор

Интервал напряжений. » котором можно 
эксплуатировать газовый ионизационный 
детектор, при этом его параметры находят
ся а заданных пределах

Зависимость скорости счета импульсов 
газового ионизационного детектора с ам
плитудами. превышающими напряжение 
дискриминации, от напряжения днекрнми-

6 Дифференциальное распреде
ление амплитуд импульсов газово
го ионизационного детектора

7 Относительная полуширина 
дифференциального распределения 
амплитуд импульсов напряжении

8. Нестабильность параметра 
газового ионизационного детекто
ра во времени

9. Температурный диапазон га
зового ионизационного детектора

10. Чувствительность газового 
ионизационного детектора

нации
Зависимость скорости счета импульсов от 

амплитуд импульсов газового ионизацион
ного детектора при определенной ширине 
полосы пропускания

Выраженное в процентах отношение ши
рины кривой дифференциального распреде
ления амплитуд импульсов, измеренной на 
половине высоты кривой распределения, 
к наиболее вероятной амплитуде импуль
сов

Изменен не параметра газового нониза?ш- 
оаного детектора во время его работы при 
постоянных условиях эксплуатации (рабо
чем напряжении, плотности потока частиц, 
мощности дозы и г, д )

Значения температур, при которых пара
метры газового ионнзациоивого детектора 
сохраняют заданные значения во время 
работы

Отношение изменения выходного сигна
ла газового ионизационного детектора (ско
рости счета, тока) к вызывающему его из
менению измеряемой величины (активности 
нуклсидв, мощности дозы излучения, плот
ности потока частиц и т. д.)
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IJpodo.vKffwe

Термин Определение

I ] Фоточувсгвительность газо
вого ионизационного детектора 

12 Эффективность газового ио
низационного детектора

13. Относительная эффектив
ность газового ионизационного де
тектора

14. Радиационная помехоустой
чивость газового ионизационного 
детектора

15. Радиационная стойкость га 
зового ионизационного детектора

16 Устойчивость к воздействию 
электромагнитных полей

17. Скорость счета импульсов 
газового ионизационного детекто
раСкорость счета

16 Энергетическое разрешение 
газового ионизационного детекто
ра

19, Минимальная регистриру
емая энергия излучения газового 
ионизационного детектора

20. Фон газового ионизационно
го детектора

21 Собственный фон газового 
ионизационного детектора

Чувствительность газового ионизацион
ного детектора к фотонам света 

Выраженное в процентах отношение чис
ла зарегистрированных ч а с т и  (фотонов) 
к числу частиц (фотонов) данного вала из
лучения. попавших на рабочую поверхность 
газового ионизационного детектора 

Отношение эффективности газового иони
зационного детектора к эффективности га
зового ионизационною детектора, условно 
признанного за образец 

Способность газового ионизационного де
тектора выполнять заданные функции при 
воздействии радиационных излучений, для 
измерения которых он не предназначен 

Способность астехтора выполнять свои 
функции н сохранять параметры в пределах 
установленных норм во время и после воз
действия заданных уровней радиации.

П р и м е ч а н и е .  Следует различать ра
диационную стойкость в рабочих условиях 
и условиях хранения

Способность газового ионизационного 
детектора выполнять заданные функции 
при воздействии электромагнитных полей 

Отношение числа импульсов, зарегистри
рованных за некоторый интервал времени, 
к этому интервалу

Наименьший интервал между двумя зна
чениями энергии излучения, при котором 
соответствующие нм пики в энергетическом 
спектре могут быть разделены 

Наименьшее значение энергии излучения 
газового ионизационного детектора, при ко
тором наблюдается повышение скорости 
счета по сравнению со скоростью счета 
собственного фона

Выходной сигнал (скорость счета, ток) 
при отсутствии излучения, для измерения 
которого предназначен газовый иониза
ционный детектор

Выходной сигнал газового ионизацион
ного детектора (скорость счета, ток), вы
званный естественным радиационным фо
ном. радиоактивностью конструкционных 
материалов и ложными сигналами



Стр. 21

Продолжение

Терния Определение

22. Вольтамперная характери
стика газо&ого ионизационного 
детектора

Зависимость тока от напряжения пита
ния газового ионизационного детектора при 
постоянном потоке нлн мощности дозы из-

23. Наклон вольтамперной ха
рактеристики газового ионизаци
онного детектора

24. Рабочий диапазон энергии 
излучении

Нал. Энергетический рабочий 
диапазон

25. Отсчет

лучения и определенных параметрах изме
рительной установки

Относительное значение изменения тока 
на 1 В изменения напряжения, выраженное 
в процентах

Диапазон значений энергии излучения, 
измеряемый с помощью данного газового 
ионизационного детектора

1. Импульс, который был зарегистриро
ван.

2. Число импульсов, зарегистрированных 
огечетным устройством за оговоренный ин
тервал времени
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