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Настоящий стандарт устанавливает тнтриметрнческиА и атом
но-абсорбционный методы определения хрома в феррованадии при 
массовой доле его от 0.3 до 3.0%.

1.1. Общие требования к методам анализа— по ГОСТ 27349.
1.2. Лабораторная проба должна быть прнготовленз в виде по

рошка с максимальным размером частиц 0,16 мм по ГОСТ 26201.

2.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод основан на отделении хрома, марганца и железа гид

роксидом натрия от основной массы ванадия и последующем окис
лении хрома в сернокислой среде надсернокиелым аммонием до 
ш е с т  валентного состояния. Определение хрома заканчивают ме
тодом обратного титрования, титруя избыток раствора двухвалент
ного железа раствором марганцевокислого калия.

2.2. Р е а к т и в ы  и р а с т в о р ы
Кислота серная но ГОСТ 4204. растворы I : 4 и 3 :97 ,
Кислота азотная по ГОСТ 4461.
Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552.
Аммоний надс.ернокнслый по ГОСТ 20485. раствор с массовой 

концентрацией 250 г/дм*.
Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277. раствор с массовой кон

центрацией 2.5 г/дм1.
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Натрия гидроокись по ГОСТ 4328, растворы с массовой кон
центрацией 10 г/дм4 и 250 г/дм3.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233, раствор с массовой концен
трацией 50 г/дм3.

Натрий углекислый по ГОСТ 83, раствор с массовой концен
трацией 2 г/дм3.

Фенилантранилоная кислота, раствор с массовой концентраци
ей 2 г/дм3: 0,2 г феннлантраннловон кислоты растворяют при на
гревании в 100 см3 раствора натрия углекислого.

Калий двухромовокислый по ГОСТ 4220, раствор с 
(7вК2Сг10 ?) = 0 ,0 5  моль/дм3: 2,4517 г при необходимости пере- 
крнсталлнзоваиного и просушенного до постоянной массы при 

температуре 180°С двухромовокислого калия растворяют в 150 см3 
бидистиллированнон воды ы мерной колбе вместимостью 1 дм3, 
доливают до метки той же водой и перемешивают.

1 см3 раствора содержит 0,000867 г хрома.
Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мо

ра) по ГОСТ 4208, раствор с  (FeSO «-(N H 4) j * S 0 «- 6 H3 0 ) =  
— 0,05 моль/дм3: 20 г соли растворяют в 800 см3 раствора серной 
кислоты 3 : 9 7  в мерной колбе вместимостью 1 дм3, после чего до
ливают до метки тем же раствором серном кислоты и перемеши
вают.

Массовую концентрацию раствора соли Мора устанавливают 
по раствору двухромовокнелого калия. Для этого в коническую 
колбу вместимостью 500 см3 помещают 25,0 см3 раствора двухро- 
мово'кнелого калия, затем прибавляют 200 см3 воды, 30 см3 раство
ра серной кислоты 1 :4 , 5 см3 ортофосфорной кислоты. К раство
ру прибавляют 5—6 капель фенилантраниловой кислоты и титру
ют раствором соли Мора до перехода сине-фиолетовой окраски ра
створа в изумрудно-зеленую.

Массовую концентрацию (с) раствора соли Мора, выраженную 
в г/см;' хрома, вычисляют по формуле

где — массовая концентрация раствора двухромовокнелого ка
лия. выраженная в г/см3 хрома;

V, — объем раствора двухромовокислого калия, взятый для 
титрования, см3;

V — объем раствора соли Мора, израсходованный на титро
вание раствора двухромовокнелого калия, см8.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490, раствор 
с (7ьКМ п04) = 0 .0 5  моль/дм3: 1.58 г реактива растворяют в 500— 
600 см3 воды, переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм3, ДО-
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ливаюг водой до метки и перемешивают. Раствор переливают в 
склянку из темного стекла, выдерживают в течение 10 сут, а за
тем си фон и ру ют в другую склянку из темного стекла.

Для устанонки соотношения между растворами марганцово
кислого калия и соли Мора в колбу вместимостью 250 см3 при
ливают из бюретки 25,0 см3 раствора соли Мора, 100 см3 волы, 
50 см3 серной кислоты 1 :4  и титруют раствором марганцовокис
лого калия до слабо-розовой окраски, устойчивой в течение 1 мин.

Соотношение растворов марганцовокислого калия и соли Мора 
(К)  вычисляют по формуле

где Vj — объем раствора марганцовокислого калия, израсходо
ванный на титрование раствора соли Мора, см3;

Уз — объем раствора соли Мора, взятый для титрования, см3. 
Массовую концентрацию раствора марганцовокислого калия 

(*2), выраженную в г/см3 хрома, вычисляют по формуле

где с — массовая концентрация раствора соли .Мора, выражен
ная в г/см3 хрома;

— объем раствора марганцовокислого калия, израсходо
ванный на титрование раствора соли Мора, см3;

Уз — объем раствора соли Мора, взятый для титрования, 
см3.

2.3. П р о в е д е н и е  а н а л и з а
2.3.1. Навеску пробы массой 1 г помещают в коническую колбу 

вместимостью 250 см3, приливают 40 см3 раствора серной кисло
ты 1 :4 ,  затем 2 см3 фтористоводородной кислоты, нагревают до 
растворения, приливают азотную кислоту до прекращения вспе
нивания раствора и еще в избыток 2 см3. Раствор выпаривают до 
выделения паров серной кислоты.

После охлаждения соли растворяют при нагревании в 100 см4 
поды. Охлаждают и нейтрализуют раствором гидроксида натрия 
250 г/дм3 до желтовато-зеленого цвета и вливают при перемеши
вании в колбу вместимостью 500 см3, в которой находится 50 см ' 
горячего раствора гидроксида натрия 250 г/см3. Раствор с осадком 
кипятят 5 мин, осадок отфильтровывают на фильтр средней плот
ности. промывают 6—8 раз горячим раствором гидроксида нат
рия 10 г/дм3. Затем осадок смывают водой в колбу, в которой 
проводилось осаждение гидроксидов. Фильтр промывают 30 см3 
горячей серной кислоты 1 : 4 и 4—5 раз горячей водой, собирая 
промывные воды в ту же колбу. Содержимое колбы нагревают до 
растворения осадка. Охлаждают и нейтрализуют раствором гид- 
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роксида натрия 250 г/см3 до желтого цвета. Затем раствор при 
перемешивании вливают в колбу вместимостью 500 см3, в которой 
находится 50 см3 горячего раствора гидроксида натрия 250 г/см3. 
Раствор с осадком кипятят 5 мин. а затем осадок отфильтровыва- 
ют на фильтр средней плотности и промывают 6—8 раз горячим 
раствором гидроксида натрия 10 г/дм3. Промытый осадок смы
вают водой в колбу, в которой проводилось осаждение. Фильтр 
промывают 30 см3 горячей серной кислоты 1 :4  к 4—5 раз горя
чей водой, собирая промывные воды в ту же колбу. Фильтр от
брасывают. Содержимое колбы нагревают до растворения осадка, 
приливают 20 см3 раствора серной кислоты 1 :4 ,  5 см3 оргофос- 
форной кислоты, доводят объем раствора водой до 250 см3 и на
гревают до кипения.

К горячему раствору приливают 10 см3 раствора азотнокисло
го серебра, 30 см3 раствора надсернокислого аммонии и умерен
но кипятят до полного окисления .хрома и разложения избытка 
надсернокислого аммония. Колбу снимают с плитки, осторожно 
приливают 10 см3 раствора хлористого натрия и кипятят раствор 
в течение 3 —5 мин для восстановления марганцовой кислоты.

Раствор охлаждают, приливают из бюретки раствор соли Мора 
до перехода желтой окраски раствора в зеленую, после чего до
бавляют еще 5— 10 см1 раствора соли Мора. Избыток соли Мора 
при энергичном перемешивании оттитровывают раствором марган
цовокислого калия до появления устойчивой в течение 2 мин ро
зовой окраски раствора.

2.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.4.1. Массовую долю хрома (X) в процентах вычисляют по 

формуле

х = _ <у (У - У ,- У ь)100 ^
/п ’

где с* — массовая концентрация раствора марганцовокислого 
калия, выраженная в г/см* хрома;

V* — объем раствора соли Мора, добавленный к раствору 
пробы, см3;

V i— объем раствора марганцовокислого калия, израсходо
ванный на титрование избытка раствора соли Мора, 
см3;

/( — соотношение растворов марганцовокислого калия и со
ли Мора;

т — масса навески пробы, г.

2.4.2. Нормы точности и нормативы контроля точности опреде
ления массовой доли хрома приведены в табл. 1.
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3. АТОМ НО-АБСОРБЦИОННЫЙ МЕТОД

3.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Метод основан на измерении атомной абсорбции хрома и пла

мени закись азота-ацетилен при длине волны 357,9 нм с предва
рительным растворением пробы в серной кислоте.

3.2. А п п а р а т у р а ,  р е а к т и в ы  и р а с т в о р ы
Атомно-абсорбинонный спектрометр со всеми принадлежно

стями.
Кислота азотная по ГОСТ 4461.
Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484.
Кислота серная по ГОСТ 4204 и растворы 1 :4  и 1: 2 .
Кислота солянзя по ГОСТ 3118.
Железо металлическое.
Раствор железа 10 г/дм3: 10 г железа растворяют нрн нагре

вании в 40 см1 соляной кислоты, приливают 5  см3 азотной кисло
ты, раствор кипятят до удаления оксидов азота. Охлажденный 
раствор переносят в мерную колбу вместимостью I дм3, доливают 
водой до метки и перемешивают.

Ванадия (V) оксид.
Раствор ванадия 10 г/дм*: 17,9 г оксида ванадия растворяют при 

нагревании в 100 см3 соляной кислоты, приливают 5 см3 азотной 
кислоты н кипятят до удаления оксидов азота. Охлажденный рас
твор переносят в мерную колбу вместимостью 1 дм*, доливают 
водой до метки и перемешивают.

Хром металлический.
Стандартный раствор хрома: 1,6000 г хрома растворяют п 

S0 см3 раствора серной киелоты 1 :2 , окисляют азотной кислотой, 
выпаривают раствор до начала выделения паров серной кислоты. 
Соли растворяют в воде при нагревании, охлаждают и переносят 
о мерную колбу вместимостью 1 дм*, доливают водой до метки и 
перемешивают.
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Массовая концентрация хрома в растворе равна 0,001 г/см3.
3.3. П р о в е д е н и е  а н а л и з а
3.3.1. Навеску пробы массой 0,5 г помещают во фторопласто

вый стакан или чашку из платины или сгеклоуглерода, прилива
ю т 20 см1 раствора серной кислоты 1 :4 , затем 2 см3 фтористово
дородной кислоты, нагревают до растворения, приливают азот
ную кислоту до прекращения вспенивания раствора и еще в избы
ток 2 см3. Раствор выпаривают до выделения паров серной кисло
ты и охлаждают. Затем еоли растворяют в 20 см3 воды при на
гревании и охлаждают. Раствор переносят в мерную колбу вме
стимостью 100 см3, доливают водой до метки и перемешивают.

Атомную абсорбцию хрома измеряют параллельно в растворе 
контрольного опыта, растворе пробы, растворах для построения 
градуировочного графика, растворе стандартного образца при дли
не волны 357.9 нм в пламени закись азота-аиетнлен.

3.3.2. После вычитания значения атомной абсорбции раствора 
контрольного опыта из значения абсорбции раствора пробы нахо
дят массовую долю хрома в пробе методом сравнения со стандарт
ным образцом, с химическим составом, соответствующим требова
нии у настоящего стандарта, или методом градуировочного графи
ка, или методом добавок.

3.3.2.1. При применении метода сравнения навеску стандарт
ного образца проводят через все стадии анализа, как указано в 
п. 3.3.1.

3.3.2.2. При применении метола градуировочного графика в ряд 
стаканов помещают растворы ванадия и железа в количествах, со
ответствующих их содержаниям в пробе, стандартный раствор хро
ма. согласно табл. 2. В один стакан стандартный раствор хрома 
не помещают. Во все стаканы приливают по 20см а раствора сер
ной кислоты 1 :4  и далее поступают, как указано в и. 3.3.1.

Т а б л и ц а  2

М * с в о * * я  д о л я  х р о м * . \
М « е с *  х р о м *  *  » ? о м я > »  

р у а к о м  р « е т а < ф е . м г
О б г л м  с т а и д а р г и о г *  
р а с т в о р *  х р о м а , ем *

От 8 . 3  ДО 0.6 ЪКЯЮЧ 1 . 5 - 3 . 8 1 - 3

С е  0 . 6  »  1 . 5  > 3  0 - 7 . 5 3 - 8

>  1 . 6  >  3 , 0  * 7 5 - 1 5 8 — 1 6

Градуировочный график строят по результатам, полученным 
после вычитания значения абсорбции раствора, не содержащего 
стандартный раствор хрома, из значений абсорбции растворов, со
держащих стандартный раствор, и соответствующим им массам 
хрома.

3.3.2.3. При применении метода добавок к навеске пробы до
бавляют такое количество стандартного раствора хрома, чтобы
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значение атомной абсорбции пробы с добавлением стандартного 
раствора составляло не более двухкратного значения атомной аб
сорбции раствора пробы и находилось в линейном диапазоне гра
дуировочного графика. Далее анализ проводят по п. 3.3.1.

3.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
3.4.1. Массовую долю хрома (X j) в процентах, определяемую 

методом сравнения, вычисляют по формуле

х < - 3 2 5 ь ‘ , > ф>

где .4 — аттестованное значение массовой доли хрома в стан
дартном образце, %;

Р  __ значение атомной абсорбции раствора пробы;
/) ,— значение атомной абсорбции раствора контрольного 

опыта;
D2 — значение атомной абсорбции раствора стандартного об

разца.
3.4.2. (Массовую долю хрома (Ха) в процентах, определяемую 

методом градуировочного графика, вычисляют по формуле

(6)
т

где mi — масса хрома, найденная по градуировочному графику, г ; 
т — масса навески пробы, г.

3.4.3. Массовую долю хрома (Ха) в процентах, определяемую 
методом добавок, вычисляют по формуле

X  -  (7) .
J (D j-O )m

где т г — масса хрома в стандартном растворе, добавленная ic 
пробе, г;

р — значение атомной абсорбции раствора пробы без до
бавления стандартного раствора хрома;

— значение атомной абсорбции раствора контрольного 
опыта;

р х — значение атомной абсорбции раствора пробы с добав
лением стандартного раствора хрома; 

т — масса навески пробы, г.
3.4.4. Нормы точности и нормативы контроля точности опре

деления массовой доли хрома приведены в табл. I.

44



ГОСТ I32I7 .8 -90  С. 8

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР 

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Мизин, Т. А. Перфильева, С. И. Ахмаиаев, Л. М. Клей
нер, Г. И. Гусева

2. УТВЕРЖ Д ЕН  И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Государственного комитета СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам от 04.05.90 «*6 1098

3. ВЗАМЕН ГОСТ 13217 .8 -79

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМ ЕН
ТЫ

06о*в«*и1ие HTJL на который 
лаза ссылка Н омер Пункта

ГО С Т  83— 79 2.2
ГО С Т  1277— 75 2 2
Г О С Т  3 1 1 8 - 7 7 3 2
ГО С Т  -4204— 77 2  2. 3  2
ГО С Т  4 2 -3 8 -7 2 2 2
ГО С Т  4 2 2 0 - 7 5 2 2
ГО С Т  4 2 .3 3 -7 7 2.2
ГО С Т  4328— 77 2.2
ГО С Т  1461—77 2  2. 3  2
Г О С Т  0 5 5 2 —80 2.2
ГО С Т  10484 --78 3 2
ГО С Т  2 0 4 8 5 -7 6 2 2
ГО С Т  2 0 4 9 0 -  75 2  2
ГО С Т  2 6 2 0 1 -8 4 1 2
ГО С Т  2 7 3 4 9 -8 7 М

\

ГОСТ 13217.8-90

http://files.stroyinf.ru/Index/283/28351.htm

