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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется из кожу и устанавли
вает комллексонометрический метод определения растворимых 
солей магния MgS04*7Hj0 в зольном остатке кожи или в неор
ганических водовымываемых веществах из кожи.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор проб производят по ГОСТ 938.0—75-

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

2.1. Для определения растворимых солей магния в коже при
меняют:

весы технические типа ВТБ-500А или другие, обеспечивающие 
аналогичную точность взвешивания;

весы аналитические типа ВЛР-200 или другие, обеспечиваю
щие аналогичную точность взвешивания;

колбы мерные вместимостью 1000, 250, 100 см3 по ГОСТ 
1770—74;

пипетки вместимостью 50. 25. 10 см3 по ГОСТ 1770—74;
цилиндры мерные вместимостью 500, 50, 10, 5 см3 по ГОСТ 

1770-74;
колбы конические вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336—82;
стаканы химические вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336—82;
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(натр едкий) по ГОСТ 4326—77,

кислоту соляную по ГОСТ 3118—77, 2 моль/дм3 10%-ный рас
творы;

аммиак водный по ГОСТ 3760—79, 2 моль/дм*. 25 и 10%-ные 
растворы;

натрия гидрат окиси 
2 моль/дм3 раствор;

аммоний хлористый то ГОСТ 3773—72; 
аммиачно-хлористоаммониевый -буферный раствор; 
трилон Б (комплексом III, двунатриевая соль этилендиамин- 

тетрауксусной кислоты) иго ГОСТ 10652—73; 
хромоген черный ЕТ-00 (зриохром черный Т);
-цннков\тк> пыль или иинк металлический гранулированный по 

ГОСТ 989—75;
магний сернокислый (фиксанал);
магний сернокислый по ГОСТ 4623—77;
натрий хлористый по ГОСТ 4233—77;
кислоту азотную по ГОСТ 4461—77;
железо хлорное то ГОСТ 4147—74, 10%-'НЫЙ раствор;
кислоту щавелевую по ГОСТ 22180—76, 5%-ный раствор.

3. ПОДГОТОВКА К  ИСПЫТАНИЮ

3.1. П р и г о т о в л е н и е  и н д и к а т о р а  х р о м о г е н а  ч е р 
н о г о  ЕТОО

Одну часть хромогена черного ЕТ-00 хорошо смешивают с 
300 частями твердого мелкокристаллического хлористого натрия. 
К титруемому раствору индикатор прибавляют в твердом виде.

3.2. П р и г о т о в л е н и е  а м м и а  ч и о-хл о р и с т о  а м м о н и- 
е в о г о  б у ф е р н о г о  р а с т в о р а

(54±0,01) г хлористого аммония и 350 см3 25%-ного раствора 
аммиака вносят в мерную колбу вместимостью 1000 см*, раство
ряют в (500 ±5) см* дистиллированной воды, затем доливают до 
метки и перемешивают.

3.3. П р и г о т о в л е н и е  и у с т а н о в к а  т и т р а  0,01 моль/дм3 
р а с т в о р а  т р и л о н а  Б

Трилон Б сушат при 80—82еС в течение 4—5 ч. затем взвеши
вают (3,7220±0.0002) г, вносят в мерную колбу вместимостью 
1000 ом3, приливают (50О±5) см3 дистиллированной воды, раст
воряют трилон Б при перемешивании, доводят объем раствора 
до метки и еще раз перемешивают. Раствор хранят в закрытых 
полиэтиленовых сосудах.

Для установки титра 0,01 моль/дм3 раствора трилона Б взве
шивают на аналитических весах 0.16—0,17 г химически чистой 
цинковой пыли или цинка металлического, заливают (200±5) см* 
2 моль/дм3 раствора соляной кислоты и нагревают на водяной
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бане до полного растворения. После этого раствор 'переливают в 
мерную колбу вместимостью 250 см3 и после охлаждения доводят 
до метки той же 'кислотой. 25 см3 этого раствора отбирают пипет
кой и вносят в коничеохую колбу, разбавляют 50 см3 дистилли
рованной воды и добавляют 30 см3 2 моль/дм5 раствора ам
миака.

Индикатор хромоген черный ЕТОО прибавляют до отчетливо
го красного окрашивания 0,1—0.2 г, затем раствор титруют 
0,01 моль/дм3 раствором трилона Б до перехода в чисто-синий 
цвет (без красного оттенка). Для определения поправочного 
коэффициента 0,01 моль/дм5 раствора трилона Б вначале рассчи
тывают теоретический объем этого раствора, расходуемого на 
титрование приготовленного раствора цинка (1 см3 0,01 моль/дм3 
раствора трилона Б соответствует 0,6538 мг цинка).

Теоретический объем 0,01 моль/дм* трилона Б (V|) в см5 оп
ределяют но формуле

где т 1 — навеска цинка, мг.
Затем вычисляют поправочный (коэффициенты {К) 

0,01 моль/дм3 раствор трилона Б по формуле

А =

на

где Vi — теоретический объем трилона Б, см3;
— объем 0,01 моль/дм3 раствора трилона Б, израсходо

ванный на титрование (экспериментальная величи
на), см3.

Если нельзя установить титр трилона Б по цинку, допускает
ся установление титра по 0,005 моль/дм3 раствору фиксанала 
сернокислого магния или по реактиву магния сернокислого с 
предварительным определением в нем MgSO« весовым методом. 
Для этого л клеткой берут 50 см3 0,005 моль/дм3 раствора соли 
магния, добавляют 5 см3 аммиачно-хлористоаммониевого раство
ра, 0,1—0,2 г индикатора хромогена черного ЕТ-00 и при интен
сивном перемешивании медленно титруют раствором трилона Б.

Коэффициент поправки (/С) для 0,01 моль,/дм3 раствора три
лона Б вычисляют по формуле

50 К 
VV2

где А'| — поправочный коэффициент для 0,005 моль/дм3 раство
ра сернокислого магния;
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V* — объем раствора трилона Б, израсходованный па тит
рование, см3;

50 — объем 0.005 моль/дм3 раствора MgSO«, взятый на тит
рование. см3.

3.4. П о д г о т о в к а  з о л ь н о г о  о с т а т к а  к о ж и
3.4.1. Удаление фосфат-ионов
К золе, полученной в тигле после озоления кожи (по ГОСТ 

938.2—67), приливают 5 см3 10%-ного раствора соляной кислоты 
и растворяют при нагревании. Полученный раствор сливают в 
стакан вместимостью 250 см5, ополаскивают тигель и сливают рас
твор в стакан. Затем разбавляют дистиллированной водой до 
50—60 см5. В полученный раствор приливают 3 см3 10%-ного 
раствора аммиака, 4—о  капель концентрированной азотной кис
лоты и 4—5 капель 10%-ного раствора хлорного железа. Рас
твор подщелачивают аммиаком до выпадения осадка и появления 
запаха аммиака, затем нагревают. Образовавшийся осадок дол
жен иметь явно выраженный коричневый цвет. При отсутствии 
цвета в раствор, снова добавляют соляную кислоту до полного 
растворения осадка, прибавляют по 4—5 капель хлорного железа 
и аммиака. Эту процедуру повторяют до получения осадка чисто 
коричневого цвета. Раствор кипятят до исчезновения запаха амми
ака н еще теплым фильтруют.

Фильтр с осадком промывают горячей дистиллированной во
дой. В фильтрате, соединенном с промывными водами, определя
ют массовую долю MgSO.«*7HjO после удаления возможно при
сутствующих ионов кальция.

3.4.2. Удаление ионов кальция
Золу и тигле растворяют в соответствии с требованием п. 3.4.1 

или применяют фильтрат, полученный после удаления фосфат- 
ионов.

К раствору золы или к фильтрату, полученному по и. 3.4.1, 
приливают 7,5—8.0 см3 10%-ного раствора аммиака и 2 см3 
5%-ного раствора щавелевой кислоты, предварительно нейтрали
зованной аммиаком (по индикаторной бумаге). Раствор нагрева
ют до кипения, затем его переливают в мерную колбу вмести
мостью 100 см3 и после охлаждения доводят до метки дистилли
рованной водой, ‘перемешивают и фильтруют через складчатый 
фильтр. 10 см3 фильтрата пипеткой переносят в коническую 
колбу вместимостью 250 см3, разбавляют 100 см3 дистиллирован
ной воды-

3.5. П од  г otobik а н е о р г а н и ч е с к и х  в о д о в ы м ы в а е 
м ы х  в е щ е с т в  из  к о ж и

В тигель, содержащий неорганические вещества, определяе
мые по ГОСТ 938.6—68. приливают 5—7 см3 2 моль/дм3 раствора



ГОСТ 12*03—35 Crp. 5

соляной кислоты и растворяют при нагревании. Полученный рас
твор •переливают в коническую колбу вместимостью 250 см3. Ти
гель ополаскивают сначала 3—4 см3 2 моль/дм3 соляной кисло
ты, затем дистиллированной водой. Раствор нейтрализуют в при
сутствии метилового оранжевого 2 моль/дм3 раствором аммиака 
или едкого натра и кипятят. Полученный раствор охлаждают и 
разбавляют 150 см3 дистиллированной воды.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. К раствору, полученному по п. 3.4.2, или л. 3.5, прилива
ют 20 см3 буферного раствора, доводят температуру до 50*0 и 
добавляют индикатор хромоген черный ЕТ-00 до отчетливого 
покраснения раствора (0,1 —0,2 «г). Титруют 0,01 моль/дм3 раство
ром трилона Б до перехода цвета испытуемого раствора в чисто- 
синий (без красного оттенка).

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. .Массовую долю растворимых солей магния вычисляют в 
процентах в пересчете на MgSO« • 7НгО или MgO по формулам:

M gSO .-T H .O -^-^  0-002465 10 100 , '
т т

MgO = у-к -о-юомз-ю-ню _  v-K -Q.ua
т т '

где V — объем 0,01 моль/дм* раствора трилона Б, израсходо
ванный на титрование, см3;

К — коэффициент поправки для 0,01 моль/дм3 раствора 
трилона Б;

т — масса навески кожи, г;
0,002465 —количество MgSO«-7H20, соответствующее 1 см3 

0,01 моль/дм3 раствора трилона Б, г;
0,000403 —количество MgO. соответствующее 1 см3 

0,01 моль/дм3 раствора трилона Б, г.
5-2. Допускаемое отклонение от среднего арифметического 

двух параллельных определений для растворимых солей магния 
не должно превышать 0,2% абс.

Результат определения подсчитывают с точностью до второго 
десятичного знака. Окончательный результат округляют до од
ного десятичного знака.

5.3. Пересчет результатов анализа на абсолютно сухую хожу 
или кож)' с условным содержанием влаги проводят по ГОСТ 
938.1-67.



Редактор Н. В. Бобком 
Технический редактор В. И. Тушеа 

Корректор В. Ф. Малютина

Сдако а паб. 
Тир. ЮЛ»

Орде*» «Знак

120555 Подл, а  печ 120*86 0.Б уел. п. я . 0.S уел. кр.-отт. 0.3* у* .-ем - я.
U«n* 3 аоп.

Почетз» Издательство етаадарто», 123810, Мосг.а*. ГСП. Н овоти*см а«*1 вер.. 3 
Тил. «Мскхоасаай г и а т п о  Москаа, Лалак пер.. 0. Заж  538

ГОСТ 12608-85

http://files.stroyinf.ru/Index/292/29243.htm

