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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТЕЙ 

ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

State system for ensuring the uniform ity o f measurements. State verification scheme for means of measuring the 
maximum values of Impulse electric and magnetic fields strengths

Дата введения — 2013— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств изме
рений максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей [рису
нок А.1 (приложение А)] и устанавливает порядок передачи единиц максимальных значений 
напряженностей импульсных электрического — вольт на метр (В/м) и магнитного —  ампер на метр (А/м) 
полей от государственного первичного специального эталона единиц максимальных значений напря
женностей импульсных электрического и магнитного полей с помощью вторичных эталонов рабочим 
средствам измерений с указанием погрешностей, неопределенностей и основных методов поверки.

2 Государственный первичный специальный эталон

2.1 Государственный первичный специальный эталон единиц максимальных значений напряжен
ностей импульсных электрического и магнитного полей (далее — государственный первичный специ
альный эталон) включает в себя:

- полеобразующую систему ПС-1 типа ТЕМ-ячейки с двумя рабочими зонами в ианосекундном ди
апазоне;

- полеобразующую систему ПС-2 типа ТЕМ-ячейки в субнаносекундном диапазоне;
- генератор однократных импульсов высокого напряжения экспоненциальной формы с источником 

питания Г-1;
- комплект генераторов периодических импульсов напряжения прямоугольной формы;
- компаратор максимального значения напряженности импульсного электрического поля экспо

ненциальной формы КЕИ;
- компаратор максимального значения напряженности импульсного магнитного поля экспоненци

альной формы КН-1;
- компаратор максимального значения напряженности импульсного электрического поля ступен

чатой формы КЕ-2;
- систему стабилизации и управления:
- систему регистрации и обработки результатов измерений.
2.2 Диапазоны максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитно

го полей, воспроизводимых государственным первичным специальным эталоном при импульсах экспо
ненциальной формы (однократный режим работы) с длительностью фронта импульса тф не более 
8 • 10-9 с между уровнями 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности и постоянной времени 
спада импульса те на уровне 0,367 от максимального значения напряженности не менее 1,5 • 10-4 с, со
ставляют 1 • 104 ... 2 • 105 В/м и 25 ... 5 • 102 А/м.

И здание оф ициальное
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Диапазоны максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного по
лей. воспроизводимых государственным первичным специальным эталоном при импульсах ступенча
той формы (однократный или периодический режим работы) с длительностью импульса ти от 1 • 10~® до 
1 • 10-7 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности, составляют:

от 20 до 1 .10* В/м и от 5 - 10 2 до 250 А/м —  при длительности фронта импульса тф между уровня
ми 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности не более 1,0 • 10~9 с;

от 1.3 102 до 6.5 • 103 В/м и от 35 ■ 10~2 до 17 А/м — при длительности фронта импульса тф между 
уровнями 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности не более 0.5 10-9 с;

от 20.0 до 1.3 • 102 В/м и от 5 • 10-2 до 35 • 10~2 А/м —  при длительности фронта импульса тф между 
уровнями 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности не более 0.3 • 10 э с.

2.3 Государственный первичный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единиц 
максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей со средним 
квадратическим отклонением результатов измерений S0, не превышающим 0,4 ■ 10-2 при импульсах экс
поненциальной и ступенчатой формы при 10 независимых наблюдениях.

Границы неисключенных систематических погрешностей для максимальных значений напряжен
ностей импульсных электрического (-)оЕ и магнитного 0оН полей не превышают:

а) при импульсах экспоненциальной формы:
1 • 10-2 —  для максимальных значений напряженности импульсного электрического поля.
2 ■ 10-2 —  для максимальных значений напряженности импульсного магнитного поля;
б) при импульсах ступенчатой формы:
3 • 10'2 —  для максимальных значений напряженности импульсного электрического поля от 20,0 

до 2.6 102 В/м,
5 -10 -2 —  для максимальных значений напряженности импульсного электрического поля от

2.6 -102 до 1.0-10* В/м,
4 • 10-2 —  для максимальных значений напряженности импульсного магнитного поля от 5 -10-2 до 

70 -10-2 А/м.
6 • 10-2 —  для максимальных значений напряженности импульсного магнитного поля от 70 • 10-2 до 

250 А/м.
Расширенные неопределенности для максимальных значений напряженностей импульсных элек

трического UpE и магнитного UpH полей составляют:
а) при импульсах экспоненциальной формы:
1 • 10-2 —  для максимального значения напряженности импульсного электрического поля.
1.5 • 10-2 — для максимального значения напряженности импульсного магнитного поля;
б) при импульсах ступенчатой формы:
2 -10-2 — для максимальных значений напряженности импульсного электрического поля от 20,0 

до 2.6 102 В/м.
3 .5 -1 0 '2 — для максимальных значений напряженности импульсного электрического поля от

2.6 -102 до 1 ,0-105 В/м,
3 • 10~2 —  для максимальных значений напряженности импульсного магнитного поля от 5 • 10*2 до 

70 -10-2 А/м.
4.5 • 10-2 —  для максимальных значений напряженности импульсного магнитного поля от 70 • 10-2 

до 250 А/м.
Нестабильность v государственного первичного специального эталона за год составляет 2 • 10-3.
2.4 Государственный первичный специальный эталон применяют для передачи единиц макси

мальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного полей вторичным этало
нам непосредственным сличением и методом прямых измерений и рабочим средствам измерений 
методом прямых измерений. Расширенные неопределенности передачи единиц Upo при доверительной 
вероятности 0.95 и коэффициенте охвата к = 1.65 составляют от 1 ■ 10-2 до 3 • 10-2, относительные по
грешности 6 i:0 при доверительной вероятности 0,95 составляют от 1 • 10-2 до 4 • 10~2.

3 Вторичные эталоны

3.1 В качестве вторичных эталонов единиц максимальных значений напряженностей импульсных 
электрического и магнитного полей используют:
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а) меры максимальных значений напряженности импульсного электрического поля в диапазоне 
от 1 • 102 до 5 • 105 В/м с длительностью фронта импульсов от 0.5 • 10-6 до 5.0 - 10 е с между уровня
ми 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длительностью импульсов ти от 1 • 10 3 до 1 с 
на уровне 0.5 от максимального значения напряженности;

б) меры максимальных значений напряженности импульсного электрического поля в диапазоне 
от1 -К )2 до 5 -10* В/м с длительностью фронта импульсов-ф от 1 Ю " 1адо1 ■ 10_т с между уровнями 0.1 и 
0.9 от максимального значения напряженности и длительностью импульсов т„ от 1 • 10 э до 1 • 10-3 с на 
уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

в) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазо
не от 1 -102 до 5 • 105 В/м с временем нарастания переходной характеристики от 1 • 10-9 до 1 • 10-7 с 
между уровнями 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной ха
рактеристики от 1 • 10 а до 1 10-3 с на уровне 0.5 от максимального значения напряженности;

г) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазо
не от 1 • 102 до 5 • 10* В/м с временем нарастания переходной характеристики тм от 1 Ю~10 до 1 • 10“fl с 
между уровнями 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной ха
рактеристики от 1 • 10-э до 1 - 10-7 с на уровне 0.5 от максимального значения напряженности:

д) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазо
не от 1 до 5 ■ 106 В/м с временем нарастания переходной характеристики гн от 0.8 ■ 10-1С до 5 ■ 10-10 с меж
ду уровнями 0,1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной 
характеристики тпх от 1 • 10~1° до 1 • 10~в с на уровне 0.5 от максимального значения напряженности:

е) меры максимальных значений напряженностей импульсных электрического и магнитного по
лей в диапазонах: от 1 до 1 • 10* В/м и от 2.6 10-3 до 26 А/м с длительностью фронта импульсов тф от 
0,8 • 10~10 до 5 • 10"10 с между уровнями 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длитель
ностью импульсов т„ от 1 • 10-10 до 1 10-° с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

ж) меры максимального значения напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне 
от 0.25 до 1.0 ■ 103 А/м с длительностью фронта импульсов тф от 0.5 • 10*6 до 5.0 10 6 с между уровня
ми 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длительностью импульсов ти от 1 • 10 3 до 1 с 
на уровне 0.5 от максимального значения напряженности;

и) меры максимального значения напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне 
от 0.25 до 1.0 • 103 А/м с длительностью фронта импульсов т4 от 1 • 10-,Q до 1 • 10 7 с между уровнями 0,1 
и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью импульсов т„ от 1 • 10*э до 1 ■ 10~3 с на 
уровне 0.5 от максимального значения напряженности;

к) измерительные преобразователи напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне от 
0,25 до 1.0 ■ 103 А/м с временем нарастания переходной характеристики ти от 1 • Ю 'э до 1 • 10*7 с между 
уровнями 0,1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характерис
тики тпх от 1 • 10-в до 1 • 10-3 с на уровне 0.5 от максимального значения напряженности;

л) измерительные преобразователи напряженности импульсного магнитного поля в диапазоне от 
0,25 до 1.0 ■ 103 А'м с временем нарастания переходной характеристики ти от 1 ■ 10~10 до 1 • 10 9 с между 
уровнями 0.1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характерис
тики тпх от 1 • Ю 'э до 1 • 10-7 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности.

3.2 Расширенные неопределенности вторичных эталонов Up при доверительной вероятности 0.95 
и коэффициенте охвата к = 1.65 составляют от 2 ■ 10-2 до 6 • 10-2. относительные погрешности 50 при до
верительной вероятности 0.95 составляют от 3 • 10~2 до 8 • Ю Л

3.3 Вторичные эталоны применяют для передачи единиц максимальных значений напряженнос
тей импульсных электрического и магнитного полей рабочим средствам измерений методом прямых из
мерений и сличением с помощью компаратора. Расширенные неопределенности U^  передачи единиц 
при доверительной вероятности 0.95 и коэффициенте охвата к = 1.65 составляют от 1.5 ■ 10-2 до 7 • Ю Л  
относительные погрешности St0 при доверительной вероятности 0.95 составляют от 2 10*2 до 10 • Ю Л

4 Рабочие средства измерений

4.1 В качестве рабочих средств измерений используют;
а) высокоточные измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического 

поля в диапазоне от 10 до 5 • 105 В/м с временем нарастания переходной характеристики тн от 5 • 10-11 до 
1 ■ 10-6 с между уровнями 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длительностью пере

з
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ходмой характеристики от 1 ■ 10-9 до 1 ■ 10 3 с на уровне 0.5 от максимального значения напряжен
ности:

б) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазо
не от 10 до 5 ■ 105 В/м с временем нарастания переходной характеристики гн от 1 • 10 б до 1 • 10*7 с между 
уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характерис
тики Гц, от 1 • 10 3 до 1 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

в) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазо
не от 10 до 5 ■ 105 В/м с временем нарастания переходной характеристики ти от 1 • 10-® до 1 ■ 10-7 с между 
уровнями 0,1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характерис
тики от 1 • 10-6 до 1 ■ 10-2 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

г) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазо
не от 10 до 5-10° В/м с временем нарастания переходной характеристики ги от 1 • 10_,° до 1 • 10~9 с между 
уровнями 0.1 и 0,9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной характерис
тики гл< от 1 • 10~* до 1 Ю - 7 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженности;

д) измерительные преобразователи напряженности импульсного электрического поля в диапазо
не от 1 до 5 • 10s В/м с временем нарастания переходной характеристики тм от 5 • 10-11 до 10 10 ” с меж
ду уровнями 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длительностью переходной 
характеристики т„, от 1 Ю * 10 до 1 • 10"® с на уровне 0.5 от максимального значения напряженности;

е) измерительные преобразователи максимального значения напряженности импульсного маг
нитного поля в диапазоне от 0.25 до 1,5 • 103 А/м с временем нарастания переходной характеристики ти 
от 1 • 10'6 до 1 • 10 '7 с между уровнями 0.1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длитель
ностью переходной характеристики тпх от 1 • 10-3 до 1 с на уровне 0.5 от максимального значения напря
женности;

ж) измерительные преобразователи максимального значения напряженности импульсного маг
нитного поля в диапазоне от 0.25 до 1.5 • 103 А/м с временем нарастания переходной характеристики тн 
от 1 • 10-9 до 1 • 10-7 с между уровнями 0,1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длитель
ностью переходной характеристики тпх от 1 • 10_6 до 1 ■ 10‘2 с на уровне 0,5 от максимального значения 
напряженности;

и) измерительные преобразователи максимального значения напряженности импульсного маг
нитного поля в диапазоне от 0.25 до 1.5 • 103 А/м с временем нарастания переходной характеристики тн 
от 1 -10-10 до 1 ■ 10-9 с между уровнями 0,1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длитель
ностью переходной характеристики тпх от 1 • 10-9 до 1 ■ 10-7 с на уровне 0.5 от максимального значения 
напряженности;

к) высокоточные измерительные преобразователи напряженности импульсного магнитного поля в 
диапазоне от 0,25 до 1,5 103 А/м с временем нарастания переходной характеристики тм от 1 ■ 10-10 до 
1 10 б с между уровнями 0,1 и 0.9 от максимального значения напряженности и длительностью пере
ходной характеристики тпх от 1 • 10-9 до 1 • 10 3 с на уровне 0,5 от максимального значения напряженнос
ти.

4.2 Расширенные неопределенности рабочих средств измерений Up при доверительной вероят
ности 0,95 и коэффициенте охвата к  = 1.65 составляют от 5 10-2 до 15 • 10-2, относительные погрешнос
ти рабочих средств измерений 50 при доверительной вероятности 0,95 составляют от 7 • 10-2 до 20 ■ 10-2.
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Г О С Т  8 .5 4 0 -2 0 1 1

П ри л ож ение  А 
(обязате льное )

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НАПРЯЖЕННОСТЕЙ
ИМПУЛЬСНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ

Государственный первичный специальный эталон единиц максимальных значений 
напряженностей импульсных электрического и магнитного полей

при импульсах экспоненциальной формы при импульсах ступенчатой формы
(однократный режим работы эталона) (однократный или периодический режим работы эталона)

М О 4 .. 2-10® В/м. 2S ... б-Ю2 А/м 20 ... 1-10® В/м, S-102 ... 250 А/м
Тф» 0,3-10*... 1,0-104  С 

ти = М О *  МО*7 с

S0 = 0.4-10*; 0 с£ = 3-1О'2 ... 5-10*2: в оН = 4 -10* ... 6-10*

= 1-10*: 1.5-10* иы

тф < 8 Ю * с  

1,5-10* С
S „ = 0.4-10*; в оЕ = М 0  2: 0 оН = 2 Ю*2

v  ■ 2-10 ° = 2 -10* ... 3.5-10*: = 3 -1 0 * ...  4.5-10*

3г0
1о
ш

I

^  Непосредственное ̂  
сличение

и р о *  П О * . . .  2-10*

Ш

■ МО 3-10*

Метод прямых ^  
измерений 

иад*1 -1 0 '2 . 3 -10* 
. « М О *  4 -10* .

=L
Метод прямых Л  

измерений

Уро в 1,5-10*... 3-10* I 
. 6ц ." 2-10* 4-10* J

Меры максимального Меры максимального
значения значения

напряженности напряженности
импульсного импульсного

электрического поля электрического поля

1-102 ... 5-10® В/м 1-10? ...5*10® В/м

тф = 0 ,5 -10*..5 -10* с Тф= 1-10‘ 1О...1*10‘7 с
т „ = 1-10* ... 1 с ги =  1 -10* ... 1-10* с

Up - 2 - 1 0 * . . .  3.5-10* U p *  М О * . -.3 ,5-10*

S0 = 3 -1 0 * ... 5*10* 80 = 3 -10 * .  .5  -10*

(  Метод прямых 
измерений 

Ш ро- 1.5-10*. ..3.5-10*| 
I  й ■ 2-10*...5-10*

Метод прямых 
измерений

*  2 -1 0 * ... 4,5-10* 
й , •  3 -1 0 * ..  .6  -10*

Измерительные 
преобразователи 
напряженности 

импульсного 
электрического поля 

1-10?...5-10® В/М 
ти = 1-10*.. 1-10*7 с 

^  = 1-10*... 1-10*0 
Up *  2-10*. ..5-10* 

60 = 3-10* 7-10*

= □ =
:личение с  помощь 

компаратора
Upg ■ 3,5-10* ... 7-10* 
й „  ■ 5-10*. ..10-10*

Высокоточные измери
тельные преобразова
тели напряженности 

импульсного 
электрического поля 

10 ... 5 -10*В/м 

тн ■ 0,5-1 О*10... М О *  в 
тто= 1-10* 1 • 10*3 с
Up «5  -10*. ..7  -10* 

Sft = 7 -10* ... 10-10*

Измерительные 
преобразователи 
напряженности 

импульсного 
электрического поля 

10 5-10® В/м

^ ■ 1 - 1 0 * . . .М 0 * 7 е 
tw  = 1 - 1 0 * . . .1 c 

U p *  7 -1 0 * ...1 0 -1 0 *  

8 „ = 10-10* 15-10*

Измерительные 
преобразователи 
напряженности 

импульсного 
электрического поля 

10... 5-10® 8/м 

тн « М 0 * . . .М 0 * 7 С 
хт = 1 -10*... 1-10* с 
U p *  7 -1 0 * ...  15-10* 

8Л = 10-10* 20-10*

Измерительные 
преобразователи 
напряженности 

импульсного 
электрического поля 

М О 2 .5-10® В/м

Т н ^ -Ю * 1
Tm=1-10-S

...М О 1*  

... МО*7
U p *  2-Ю'2 ... 5-10* 

60 = 3 -1 0 * . .7 -1 0 *

I
жив с помощью* 

компаратора
^  3 .5 -1 0 * ...7 -1 0 *  

iC l *  5 -10* ... 10-10*

Измерительные 
преобразователи 
напряженности 

импульсного 
электрического поля 

1 ...  5-10® В/м 

^ « О .в -Ю '’ 0 .5-10*1О« 
„ М - Ю * 10.. М О * с  
U p *  2 -1 0 * ...5 -1 0 *  

8в = 3 -10* 7-10*

I
1ичение с помощ| 

компаратора
■ 3 ,5 -1 0 * ... 7-10* 
■ 5 -1 0 * ... 10-10*

Меры максимальных 
значений 

напряженности 
импульсных 

электрического 
и магнитного полей 

1 ... 1-104 В/м 
2,5-10* .2 6  А/м 

Тф ■0,8-10'1°...5-10'1°с 
ти ■ 1-10'10 1-10*  с
Up = 2-10* с,п*5-10

= 3-10*^ 7-10*

Метод прямых 
измерений

Upg •  2 -10* ... 4,5-10* 
■ 3 -1 0 * ...  в-10*

-1_________ 1
Измерительные

--------- 1_________1___
Измерительные

преобразователи преобразователи
напряженности напряженности

импульсного импульсного
электрического поля электрического поля

10 . 5-10® В/м 1 ... 5-10* В/м

тн “  1-10’10. 1-10*С ти ■ 5-10’11.,.Ю -10'и  с
= 1 -10* . . .  1-10* с тте = 1-Ю*1 0 .. 1-10* с

U p *  7 -1 0 * ... 15-10* U p *  7 -1 0 * ...  15-10*

80 = 10-10* 20-10* 80 = 10-10* 20-10*

Меры максимального Меры максимального
значения значения

напряженности напряженности
импульсного импульсного

магнитного поля мвтитного поля
0.25 ...1-103 А/м 0,25... 1-103 А/м

тф = 0 ,5 -10*. 5 -1 0 *с Тф =1-Ю '10...1 Ю '7 с
г „ =  1 -1 0 * ... 1с ти =1-10’9 .. М О * с

UP - 3 -1 0 *  .4 .5-10* U p *  3 -1 0 * ...4 ,5 -1 0 *

80 = 4 -1 0 * ...6 -1 0 * 8 „ = 4 -10* .6 -1 0 *

Измерительные Измерительные
преобразователи преобразователи
напряженности напряженности

импульсного импульсного
магнитного поля магнитнего поля

0.25 ... М О 3 А/м 0.25 ... М О 3 А/м

т „=  1-10*... М О*7 с ти « М < Г 10...М О *С
tw = 1 -1 0 * ... 1-10* с тпх = 1 -1 0 * .. 1-10'7 с
U p *  3 -1 0 * . ..в -1 0 * иР* з-ю*... ею *
60 = 4 - 1 0 * . .8 -1 0 * 8в = 4 -1 0 * ... 8-10*

Метод прямых 
измерений

Ugg* 1.5-10* ... 3,5-10’2|" 
« „ ■ 2 * 1 0 * .  . .5 - 1 0 * .

Метод прямых 
измерений 

Upg* 2 -1 0 * ...5 -1 0 *  
й • 3 -1 0 * . . .  7-10*

Сличв***е с помощью 
компаратора

Upg *  3 ,5 -10*... 7-10* 
« „ ■ 5 - 1 0 * . . .  10-10*

Измерительные Измерительные Измерительные Высокоточные иэмери-
преобразователи преобразователи преобразователи тельные преобразэва-
напряженности напряженности напряженности тели напряженности

импульсного импульсного импульсного импульсного
магнитного поля магнитного поля магнитного поля магнитного поля

0.25... 1,5-103 А/м 0.25... 1,5-103 А/м 0.25... 1,5-Ю3 А/м 0.25 ...1 ,5 -Ю 3 А/м

тн = 1-10*...1-10"7 с тн = 1-10*...1-10'7 с ти = 1-10*1° . . . М 0 * с т„ = 1-Ю'10. . . М 0 *  с
г „ ,  = 1 -1 0 * . . .1 с тП|( = 1 -10*  ... 1*10* с ! „ =  1 -1 0 * ... 1-10"7 с тПХ = 1 -10*  ... 1*10* с

Up *  8 -10* .10 -10* Up « 8 -1 0 * .  15-10* Up *  8 -10 *  .15-10 * U p *  в -1 0 * . ..8 -1 0 *

й0 = 12 -10*... 15-10* б „=  12-10*...20-10* 50 = 1 2 -10*. ..20-10* 50 = 8 -1 0 * ..1 2 -1 0 *

О бозначения:
Гф -  длительность фронта импульса между уровнями 0.1 -  0,9: 
ти -  длительность импульса на уровне 0,5;
тн -  время нарастания переходной характеристики между уровнями 0.1 -0 .9 ; 
тпх-  длительность переходной характеристики на уровне 0.5; 
тс -  постоянная времени спада на уровне 0,387: 
v  -  нестабильность за год;

S0 -  среднее квадратическое отклонение:
Upp, Uрн -  расширенные неопределенности для значений напряже«<ностей 

импульсных электрического и магнитного попей соответственно;
0 оЕ, 0 , ^  -  неисключенные систематические погрешности для значений 
напряженностей импульсных электрического и магнитного попей 
соответственно;

Upg -  расширенная неопределенность передачи единиц;
UP -  расширенная неопределенность средства измерений;

-  погрешность передачи единищ 
«0 -  погрешность средства измерений

Рисунок А . 1
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