
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
8.608—
2012

Государственная система обеспечения 
единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ХРОМАТИЧЕСКОЙ 

ДИСПЕРСИИ В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ

2019

контроль строительства

https://www.mosexp.ru


ГОСТ 8.608—2012

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский на
учно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 24 мая 2012 г. № 41)

За принятие проголосовали:

Краткое наим енование страны  по 
М К (И С О  3 1 6 6 )0 0 4 -9 7

Код  страны
по  М К (ИСО  3166) 0 0 4 -9 7

С окращ енное наим енование национального органа 
по  стандартизации

Азербайджан AZ Азсгандарт
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан КZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт

Молдова MD Молдова-Стандарт
Россия RU Росстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября 
2012 г. № 553-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.608—2012 введен в действие в качестве нацио
нального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2019 г.
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Информация об изменениях к настоящ ему стандарту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты », а т е к с т  изменений и поправок — в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты ». В случае пересмотра (замены) или о т 
мены настоящ его стандарта соответствую щ ее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты ». С оответствую щ ая информация, уведом
ление и те кс ты  размещаются такж е в информационной системе общего пользования — на офи- 
циальном сайте Федерального агентства  по техническому регулированию и метрологии в сети  
И нтернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ. оформление. 2013, 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
ХРОМАТИЧЕСКОЙ ДИСПЕРСИИ В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ

State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for measuring instruments of chromatic dispersion in optical fiber

Дата введения — 2014— 01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств из
мерений (далее — СИ) хроматической дисперсии (далее — ХД) в оптическом волокне и устанавливает 
назначение государственного первичного специального эталона (далее — ГПСЭ) единицы ХД <D> — 
пс/нм (пикосекунда на нанометр) в оптическом волокне, комплекс основных СИ, входящих в его состав, 
основные метрологические характеристики ГПСЭ и порядок передачи единицы от ГПСЭ с помощью ра
бочих эталонов рабочим СИ с указанием погрешностей и основных методов передачи единицы (см. ри
сунок 1).

2 Государственный первичный специальный эталон

2.1 ГПСЭ применяют для воспроизведения, хранения и передачи единицы ХД в оптическом во
локне и передачи единицы с помощью рабочих эталонов рабочим СИ.

2.2 ГПСЭ состоит из эталонного измерителя ХД. фазометра, перестраиваемых лазеров, эталонно
го измерителя длины волны лазерного излучения, блока управления электроолтическим модулятором, 
компаратора хроматической дисперсии, эталонных мер ХД. прецизионной регулируемой оптической 
линии задержки, осциллографа, персонального компьютера, блока стабилизированных источников из
лучения, вспомогательных устройств.

2.3 Диапазон значений ХД. воспроизводимых ГПСЭ, D = [(-400)... (+400)] пс/нм.
2.4 ГПСЭ обеспечивает воспроизведение единицы ХД в оптическом волокне в диапазоне 

D = [(-400) ... (+400)] пс/нм со средним квадратическим отклонением (далее — СКО) результата из
мерений. SD £ 0.1 пс/нм при десяти независимых наблюдениях и неисключенной систематической по
грешностью (далее — НСП) 0 О = 0,6 пс/нм. При этом стандартная неопределенность по типу А — 
ил £ 0.1 пс/нм. стандартная неопределенность по типу В — ив « 0.31 пс/нм. суммарная стандартная 
неопределенность — ис = 0.33 пс/нм. а расширенная стандартная неопределенность — U= 0,66 пс/нм.

2.5 Для обеспечения воспроизведения единицы ХД в оптическом волокне с указанной погреш
ностью следует соблюдать правила хранения и применения ГПСЭ. утвержденные в установленном 
порядке.

2.6 Государственный первичный специальный эталон применяют для передачи единицы ХД в оп
тическом волокне рабочим эталонам, эталонным мерам и высокоточным рабочим СИ методом прямых 
измерений или сличением с помощью компаратора.
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3 Рабочие эталоны
В качестве рабочих эталонов (РЭ) единицы ХД в оптическом волокне используют РЭ. включаю

щий в себя измеритель ХД в комплекте с набором компараторов. Диапазон воспроизводимых рабочим 
эталоном значений ХД О = [(-350)... (+350)] пс/нм.

Доверительные границы абсолютной погрешности рабочих эталонов при доверительной вероят
ности 0,95 -  Дс = ±1 пс/нм.

Рабочие эталоны применяют для поверки рабочих СИ методом прямых измерений или методом 
сличений с помощью компаратора.

4 Эталонные меры

В качестве эталонных мер ХД в оптическом волокне используют эталонные меры на основе тер- 
мостатируемых оптических волокон.

Доверительные границы абсолютной погрешности эталонных мер ХД при доверительной вероят
ности 0.95 -  Д0 = ±1.0 + О.ОО50иам) пс/нм.

Эталонные меры ХД применяют для поверки рабочих СИ методом прямых измерений.

5 Рабочие средства измерений

В качестве рабочих СИ ХД используют анализаторы ХД в оптическом волокне в спектральном 
диапазоне ДА = (1260 ... 1650) нм. Диапазон измерений ХД -  0  = [(-350)... (+350)] пс/нм. Предел допу
скаемой основной абсолютной погрешности составляет Д0 = (1,5 + 0,010 ИЗМ) пс/нм.

6 Высокоточные средства измерений

В качестве высокоточных СИ ХД используют анализаторы ХД в оптическом волокне в спектраль
ном диапазоне ДА = (1260 ... 1650) нм. Диапазон измерений ХД составляет О = [(-350)... (+350)] пс/нм. 
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности — Д0 = 1.2 пс/нм.
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Г«судфсге»м<*я по«*|мучк*яас*м»для средств ютрпшЯ  
х р о ш п ш ко й  дмслвреяи в ormnacMw волоки»

X — рабочая д лина  полны : Д с  -  предел абсолю тной допускаем ой погреш ности измерений ХД . О р1Ы - -  значение измеряемой 

ХД. « 0  — граница неисклю чеииой систематической погреш ности воспроизведения единицы ХД; SD — среднее  квадратическое 
отклонение результатов измерений при воспроизведении единицы ХД; иА — стандартная неопределенность типа А ; t/B — стан 

дартная неопределенность типа В . ос  — суммарная стандартная неопределенность :!/ — расш иренная неопределенность

Рисунок 1
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