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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Титримотрический метод определения содержания кальция

Milk and milk products. Titrimetric method of calcium content determination

Дата введения — 2014— 01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на молоко (сырое, питьевое, молочный напиток) и молоч
ные продукты (далее — продукты) и устанавливает титриметрический метод определения содержания 
кальция.

2 Нормативные ссы лки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требо

вания
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требо

вания к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требова

ния и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. 

Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие тре

бования
ГОСТ 61 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия
ГОСТ 1770 (ИСО 1042—83. ИСО 4788—80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 3760 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия
ГОСТ 4204 Реактивы. Кислота сорная. Технические условия
ГОСТ 5712 Реактивы Аммоний щавелевокислый 1-водный. Технические условия
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия
ГОСТ 13928 Молоко и сливки заготовляемые. Правила приемки, методы отбора проб и подготов

ка их к анализу
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и 

размеры

Издание официальное
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ГОСТ 26809.1 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб 
к анализу

ГОСТ 27752 Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будиль
ники. Общие технические условия

ГОСТ 28498 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы ис
пытаний

ГОСТ 29227 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требо
вания

ГОСТ 29251 (ИСО 385-1—84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требо
вания

ГОСТ Р 52738 Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения
ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические тре

бования. Испытания
ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из

мерений. Часть 6. Использование значений точности на практике

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссыпка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины, установленные нормативным правовым актом Рос
сийской Федерации (1]. ГОСТ Р 52738.

4 Сущ ность метода

Метод основан на осаждении кальция оксалатом аммония в фильтрате, полученном после осаж
дения белков молока трихлоруксусной кислотой, и последующем титримотрическом определении мас
совой доли кальция.

5 Средства измерений, вспомогательное оборудование, посуда 
и реактивы

Весы неавтоматического действия по ГОСТ Р 53228 с пределами допускаемой абсолютной по
грешности ±2 мг.

Весы со значением СКО. не превышающим 0.3 мг. и с погрешностью от нелинейности ±0.6 мг по 
документации изготовителя.

Часы электронно-механические по ГОСТ 27752.
Термометр лабораторный жидкостный диапазоном измерения температуры от О °С до 100 °С це

ной деления шкалы 1 еС по ГОСТ 28498.
Баня водяная термостатируемая, обеспечивающая поддержание температуры от 0 °С до 100 °С с 

допустимой погрешностью ±2 еС.
Центрифуга, обеспечивающая 1400 об./мин.
Бюретки 1-1-1-2-0.01 поГОСТ 29251.
Колбы мерные 1-50-2,1-100-2 по ГОСТ 1770.
Пипетки исполнения 1-1-2-5,1-1-2-10,1-2-2-20 по ГОСТ 29227.
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Пробирки П-1-25-0,2 ХС по ГОСТ 1770.
Цилиндры мерные 1(3)-100-2 по ГОСТ 1770.
Колбы Кн-1-250-24/29 ТС по ГОСТ 25336.
Стаканы В-1-50. В-1-500 ТС по ГОСТ 25336.
Воронки В-75-110 ХС по ГОСТ 25336.
Устройство отсасывающее — баллон (груша), соединенный с пипеткой.
Бумага фильтровальная обеззоленная ФМ-I по ГОСТ 12026.
Палочки стеклянные оплавленные.
Аммиак водный по ГОСТ 3760.
Аммоний щавелевокислый 1-водный по ГОСТ 5712, насыщенный раствор, охлажденный.
Калий марганцовокислый стандарт-титр для приготовления раствора молярной концентрации 

с(КМп04) = 0.02 моль/дм3.
Кислота серная по ГОСТ 4204.
Кислота трихлоруксусная, растворы массовой концентрации 120 и 200 г/дм3.
Кислота уксусная по ГОСТ 61. раствор объемной долей 20 %.
Метиловый красный, спиртовой раствор массовой концентрации 0.5 г/дм3.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Спирт этиловый объемной долей 96 %.

Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками и обо
рудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже вышеу
казанных.

6 Отбор проб

Отбор проб — по ГОСТ 26809.1 со следующим дополнением.
В случае если анализ не может быть проведен сразу после отбора проб, их хранят в холодильнике 

при температуре (4 ± 2) °С — не более 1 сут.

7 Подготовка к вы полнению  измерений

7.1 Подготовка проб для анализа

Анализируемую пробу продукта переносят в стакан вместимостью 500 см3, нагревают до темпе
ратуры (20 ± 2) °С и аккуратно перемешивают. Если молоко негомогенизированное. пробу медленно на
гревают до температуры (40 ± 2) °С. аккуратно перемешивают и охлаждают до температуры (20 ± 2) °С.

7.2 Приготовление раствора трихлоруксусной кислоты массовой концентрации 200 г/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают (20.00 ± 0,01) г трихлоруксусной кислоты, рас
творяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Объем раствора доводят дистиллирован
ной водой до метки.

Срок хранения раствора при температуре (20 ± 5) “С в бутыли из темного стекла — не более 
1 мес.

7.3 Приготовление раствора трихлоруксусной кислоты массовой концентрации 120 г/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают (12.00 ± 0.01) г трихлоруксусной кислоты, рас
творяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Объем раствора доводят дистиллирован
ной водой до метки.

Срок хранения раствора при температуре (20 ± 5) °С в бутыли из темного стекла — не более 
1 мес.

7.4 Приготовление насыщенного раствора аммония щавелевокислого

Раствор готовят непосредственно перед проведением измерения. В коническую колбу вместимо
стью 250 см3 помещают (34.60 ± 0.01) г щавелевокислого аммония, добавляют 100 см3 кипящей дис
тиллированной воды и аккуратно перемешивают. Раствор охлаждают до температуры (20 ± 2) “С.
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7.5 Приготовление спиртового раствора метилового красного массовой концентрации
0.5 г/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают (0,050 ± 0,001) г метилового красного, раство
ряют в небольшом количестве этилового спирта (96 % по объему). Объем раствора доводят этиловым 
спиртом до метки.

Срок хранения раствора при температуре (20 ± 5) °С в темном месте в склянке из темного стекла — 
не более 3 мес.

7.6 Приготовление раствора уксусной кислоты объемной долей 20 %

В мерную колбу, вместимостью 100 см3 помещают 20 см3 концентрированной уксусной кислоты. 
Растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Объем раствора доводят дистиллиро
ванной водой до метки.

Срок хранения раствора при температуре (20 ± 5) °С — не более 3 мес.

7.7 Приготовление раствора аммиака (I)

Смешивают объемы раствора аммиака массовой долей 25 % и дистиллированной воды в соот
ношении 1:1.

Срок хранения раствора при температуре (20 ± 5) °С — не более 3 мес.

7.8 Приготовление раствора аммиака (II)

В мерную колбу, вместимостью 100 см3 помещают 2 см3 раствора аммиака массовой долей 25 %. 
Растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды. Объем раствора доводят дистиллиро
ванной водой до метки.

Срок хранения раствора при температуре (20 ± 5) °С — не болев 3 мес.

7.9 Приготовление раствора серной кислоты

Мерным цилиндром отмеривают 20 см3 концентрированной серной кислоты и осторожно, неболь
шими порциями, приливают к 80 см3 дистиллированной воды. После охлаждения раствор тщательно 
перемешивают.

Срок хранения раствора при температуре (20 ± 5) °С в темном месте в склянке из темного стекла — 
не более 3 мес.

7.10 Приготовление раствора калия марганцовокислого молярной концентрации
с(КМ п04) = 0,02 моль/дм3

Раствор готовят из стандарт-титра согласно прилагаемой к нему методике.
Следует избегать соприкосновения раствора марганцовокислого калия с резиновыми трубками 

или пробками.
Срок хранения раствора при температуре (20 ± 5) °С в темном месте в склянке из темного стекла 

с пришлифованной пробкой — не более 1 мес.

8 Условия проведения измерений

При выполнении измерений в лаборатории должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха.......................................... ........................................... (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха...................................................................................... (55 ± 25) %;
- атмосферное давление..................................................................................................... (96 ± 10) кПа;
- частота переменного тока....................................................................................................... (50 ± 5) Гц;
- напряжение в сети................................................................................................................(220 ± 10) В.

9 Проведение измерений

9.1 В мерную колбу вместимостью 50 см3 помещают (20.00 ± 0,01) г анализируемого продукта. 
Постепенно добавляют раствор трихлоруксусной кислоты массовой концентрации 200 г/дм3 (7.2). по
стоянно помешивая и доводя объем раствора до метки. Сильно встряхивают несколько секунд и остав
ляют при комнатной температуро на (30 ± 1) мин.
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Раствор фильтруют через обезволенный фильтр, фильтрат должен быть прозрачным.
9.2 В центрифужную пробирку помещают 5 см3 фильтрата, приготовленного по 9.1, приливают 

5 см3 раствора трихлоруксусной кислоты массовой концентрации 120 г/дм3 (7.3). 2 см3 насыщенного 
раствора щавелевокислого аммония (7.4). 2 капли спиртового раствора метилового красного (7.5) и 
2 см3 раствора уксусной кислоты (7.6). Смесь тщательно перемешивают аккуратным встряхиванием.

9.3 В раствор по 9.2 постепенно каплями добавляют раствор аммиака (I) (7.7) до появления свет
ло-желтого окрашивания. Затем добавляют несколько капель раствора уксусной кислоты (7.6) до по
явления розового окрашивания и оставляют раствор на 4 ч при комнатной температуре.

9.4 В раствор (по 9.3) добавляют 20 см3 дистиллированной воды и центрифугируют при 1400 об ./мин 
в течение 10 мин. Прозрачную надосадочную жидкость удаляют пипеткой, соединенной с грушей.

Стараясь не задеть осадок кальция щавелевокислого, ополаскивают стенки центрифужной про
бирки 5 см3 раствора аммиака (II) (7.8). Центрифугируют при 1400 об./мин в течение 5 мин и также 
удаляют надосадочную жидкость. Эту процедуру проводят дважды.

9.5 В пробирку с осадком щавелевокислого кальция добавляют 2 см3 раствора серной кислоты 
(7.9) и 5 см3 дистиллированной воды.

Пробирку помещают в кипящую водяную баню. Когда осадок щавелевокислого кальция полно
стью растворится, проводят титрование раствором калия марганцовокислого молярной концентрации 
0,02 моль/дм3 (7.10) до появления розового окрашивания. При титровании температура раствора долж
на оставаться около (58 ± 2) °С.

Объем раствора калия марганцовокислого, пошедшего на титрование, записывают с точностью 
до 0,01 см3.

9.6 Контрольная проба

Параллельно проводят контрольный опыт, используя вместо анализируемой пробы 20 см3 
дистиллированной воды.

10 Обработка результатов измерений

10.1 Массовую долю кальция в продукте X. %. вычисляют по формуле

Х  =
0,004(У -  У
--------------------^ - 100.

т
( 1)

где 0.004 — количество кальция, соответствующее 1 см3 раствора марганцовокислого калия молярной 
концентрации 0.02 моль/дм3, г/см3;

V — объем раствора калия марганцовокислого молярной концентрации 0.02 моль/дм3. пошед
шего на титрование анализируемой пробы продукта, см3;

Vq — объем раствора калия марганцовокислого молярной концентрации 0.02 моль/дм3, пошед
шего на титрование контрольной пробы, см3;

f  — поправочный коэффициент на объем осадка, полученного при осаждении трихлоруксусной 
кислоты (таблица 1);

т — масса анализируемой пробы продукта, г;
100 — коэффициент перевода полученного значения в проценты.

10.2 Поправочный коэффициент на объем осадка, полученного при осаждении трихлоруксусной 
кислоты, представлен в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

М ассовая допя жира я продукте, % Поправочный коэф ф ициент f

Менее 0.1 0.989

От 0,1 до 1.4 вкпюч. 0.985

От 1,5 до 2.4 включ. 0.980

От 2.5 до 3.4 вкпюч. 0.976

От 3.5 до 6.0 включ. 0.972

5
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За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение результатов двух па
раллельных определений, округленное до третьего десятичного знака.

11 Контроль точности результатов измерений

11.1 Метрологические характеристики метода определения массовой доли кальция

Приписанные характеристики погрешности и ее составляющих метода определения содержания 
кальция при Р = 0.95 приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Диапазон измерений массо
вой доли кальция. %

Предел повторяемости
г  %

Предел воспроизводимости
Я. %

Границы абсолютной 
погреш ности ± Л , %

0 ,1 0 0 — 1 .5 0 0 0 .0 0 3 0 .0 0 7 0 .0 0 5

11.2 Проверка приемлемости результатов определений, полученных в условиях
повторяемости

Проверку приемлемости результатов определения массовой доли кальция в анализируемой про
бе продукта, полученных в условиях повторяемости (два параллельных определения, п = 2). проводят 
с учетом требований ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 (пункт 5.2.2).

Результаты определений считаются приемлемыми при условии:

1*,-**1 S ' -

где X ,, Х2 — значения результатов двух параллельных определений массовой доли кальция в анализи
руемом продукте, полученные в условиях повторяемости, %; 

г— предел повторяемости (сходимости), значение которого приведено в таблице 2, %.
Если данное условие не выполняется, то проводят повторные определения и проверку при

емлемости результатов измерений в условиях повторяемости в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 (пункт 5.2.2).

При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлет
ворительным результатам анализа.

11.3 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях
воспроизводимости

Проверку приемлемости результатов определения массовой доли кальция в анализируемых про
дуктах. полученных в условиях воспроизводимости (в двух лабораториях, т = 2), проводят с учетом 
требований ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 (пункт 5.3.2.1).

Результаты измерений, выполненные в условиях воспроизводимости, считаются приемлемыми 
при условии:

где Х ;.Х ^  —  значения результатов двух определений массовой доли кальция в анализируемой пробе 
продукта, полученные в двух лабораториях в условиях воспроизводимости, %;

R — предел воспроизводимости, значение которого приведено в таблице 2. %.
Если данное условие не выполняется, то выполняют процедуры в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002 (пункт 5.3.3).

12 Оформление результатов измерений

Результат определения массовой доли кальция в анализируемой пробе продукта представляют в 
документах, предусматривающих его использование, в виде:

6
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X = Хср ± Д. %. при Р = 0.95,

где хср — среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений, %;
Д — границы абсолютной погрешности измерений, % (таблица 2).

13 Требования безопасности

13.1 При выполнении работ необходимо соблюдать следующие требования.
- помещение лаборатории должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 
должно превышать норм, установленных требованиями ГОСТ 12.1.005:

- требования техники безопасности при работе с химическими реактивами в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 12.1.007;

- требования техники безопасности при работе с электроустановками в соответствии с 
требова- ниями ГОСТ Р 12.1.019.

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 и быть оснащено средствами пожаротушения в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.009.

13.2 Требования к оператору

Выполнение измерений может проводить специалист, имеющий специальное образование, ос
воивший метод и уложившийся в норматив контроля точности при выполнении процедур контроля 
точности.

7
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