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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия. обновления и омены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский на
учно-исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»)

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии. Техническим комитетом по стандартизации ТК 024 «Метрологическое обеспечение добычи 
и учета углеводородов»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 7 июня 2013 г. N9 43)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование о р а н ы  
no М К <ИСО 3166) 004— 97

Код страны
по М К (И С О  3166) 0 0 4 - 9 7

С окращ енное наименование национального органа 
по стандартизации

Беларусь ВУ Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан

Киргизия KG Кыргызстандарт

Молдова MD Молдова-Стандарт

Россия RU Росстандарт

Таджикистан TJ Таджикстандарт

Узбекистан UZ Узстандарт

Украина UA Минэкономразвития Украины

(Поправка)
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 

2013 г. No 1688-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.614—2013 введен в действие в качестве на
ционального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8.190—76

6 ИЗДАНИЕ (февраль 2019 г.) с Поправкой (ИУС 8—2015)
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок —  в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведом
ление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи- 
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет (www.gost.ru)
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В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
ОБЪЕМНОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for instruments measuring the volumetric water cut of oil and oil products

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств изме
рений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов (рисунок А.1) и устанавливает назначение 
государственного специального эталона единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродук
тов. в процентах, комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метроло
гические параметры эталона и порядок передачи единицы объемного влагосодержания нефти и не
фтепродуктов от первичного специального эталона с помощью эталонов 1-го и 2-го разрядов рабочим 
средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов.

2 Эталоны

2.1 Государственный первичный специальный эталон

2.1.1 Государственный первичный специальный эталон предназначен для воспроизведения и 
хранения единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, передачи единицы с помо
щью компаратора установкам для поверки и калибровки средств измерений объемного влагосодер
жания нефти и нефтепродуктов — рабочим эталонам 1-го и 2-го разрядов, передачи единицы непо
средственным сличением эталонным влагомерам — рабочим эталонам 1-го и 2-го разрядов, и рабочим 
средствам измерений в целях обеспечения единства измерений.

2.1.2 В основу измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов должна быть по
ложена единица, воспроизводимая указанным государственным эталоном.

2.1.3 Государственный первичный специальный эталон состоит из: 
системы глубокой осушки нефти,
системы контроля осушки и оценки остаточного влагосодержания; 
средств измерений параметров качества осушенной нефти и воды; 
системы и средств дозирования воды и осушенной нефти, 
устройства для диспергирования воды в нефти.
2.1.4 Диапазон значений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, воспроизводи

мых эталоном, составляет 0,01 %  . . .  99.90 % .
2.1.5 Государственный первичный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы 

со средним квадратическим отклонением результата измерений S. не превышающим;
в диапазоне 0,01 % ... 0.10 % 1 - 10~3 %;
в диапазоне 0.1 % ... 10,0 % 1.8 10~3 %;
в диапазоне 10 % ... 60 % 2,2 10_3 %;
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в диапазоне 60,0 % ... 99,9 % 4,3 10*3 %.
при неисключенной систематической погрешности (-). не превышающей: 
в диапазоне 0,01 % ... 0.10 % 3 • 10"3 %:
в диапазоне 0,1 % ... 10.0 % 1,14 Ю ‘ 2 %;
в диапазоне 10 % ... 60 % 2,86 10'2 %;
в диапазоне 60,0 % ... 99,9 % 5,73 ■ 10" 2 %.
2.1.6 Для воспроизведения единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов с ука

занной точностью должны быть соблюдены правила хранения и применения эталона, утвержденные в 
установленном порядке.

2.1.7 В качестве компаратора для передачи единицы используют средство измерений объемного 
влагосодержания нефти и нефтепродуктов, обладающее стабильными характеристиками.

2.2 Рабочие эталоны

2.2.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют установки для поверки и калибровки 
средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, а также эталонные влагоме
ры.

2.2.2 Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности .S рабочих эталонов 1-го разряда 
от 0,01 % до 0.10 % объемной доли воды в зависимости от значения влагосодержания.

2.2.3 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют установки для поверки и калибровки 
средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, а также эталонные влаго
меры.

2.2.4 Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности .S рабочих эталонов 2-го разряда 
от 0,02 % до 0,50 % объемной доли воды в зависимости от значения влагосодержания.

2.2.5 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единицы объемного влагосодержа
ния нефти и нефтепродуктов рабочим эталонам 2-го разряда с помощью компаратора или непосред
ственными сличениями, а также рабочим средствам измерений непосредственными сличениями.

2.2.6 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единицы объемного влагосодер
жания нефти и нефтепродуктов рабочим средствам измерений методом непосредственных сличений.

3 Рабочие средства измерений

3.1 В качестве рабочих средств измерений применяют влагомеры для нефти и нефтепродуктов.
3.2 Пределы допускаемых погрешностей рабочих средств измерений составляют от 0.05 % до 

2,50 % в зависимости от значения влагосодержания.
3.3 Соотношение пределов допускаемых погрешностей рабочих эталонов и рабочих средств из

мерений должно быть не менее 1:2 при любом значении влагосодержания из диапазона измерений.
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Приложение А 
(обязательное)
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Государственная поверочная схема для средств измерений 
объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов

Государстве** ый первичный спецншъмый этапом еданлда Р и н и т е  
впапхэдврэажкя нефти и нефтепродуктов 

8  0.01 * + « . 0 *  в

■ дштааонвОДМ % ... 0.10% -1-10*% ; в д о го н »  0.01 % ... 0.10% -3-te4  %;
■ о тп аян»0,1 % ... 10,0% -1  Д-104 %; в д о го н » 9.1 % ... 10.0 % -1,14-1 O’2 %;
а диапазон» 10% ...80 % —2,2-ИГ1 К; адотзю нв 10 % ..ДО %-2Дв-ИГг %:
в д н я м »  09,0 % ... 99.9% -4 ,3 -10* * .  а д о го н »  «0.0 К .. Д9Д % -  0,73*104  К.

Мзгшимм пом ри* ь*»
0,01%...89,90%

8-o.oi%...o.«%

>т»ло**ы» вшпвщв i
9.01% ...89,80%

0-0,01%...0.1 О *

метано ми пааяро ч ь » 
0,01 % ... 89Д0 %

* - 0 ,0 2 * .  ..0.60%

Лишенные влагсаюры
0,01%...89.80%

6 ■0,92% ...0,60%

Влвч щ и
0.01 % ... Е»Д0% 

8 -  0.06 % ... 2,50 %
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Поправка к ГОСТ 8.614— 2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Госу
дарственная поверочная схема для средств измерений объемного влагосодержания нофти и неф
тепродуктов

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Пункт 3. 
Таблица согласования

Узбекистан UZ Уэстандарт

(И УС М ?8 2015 г.)
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