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Введение

Определение гранулометрического состава твердого биотоплива проводят трем я метода
ми. которы е установлены соответственно в ГОСТ 32989.1. ГОСТ 32989.2 и ГОСТ 32989.3.

ГОСТ 32989.1 устанавливает метод определения гранулометрического состава проб топлива с 
размером кусков 1.0 мм и более с помощью качающихся сит.

ГОСТ 32989.2 устанавливает метод определения гранулометрического состава проб топлива с 
размером частиц 3.15 мм и менее с помощью вибрационных сит.

ГОСТ 32989.3 устанавливает инновационный метод определения гранулометрического состава 
биотоплива с помощью вращающихся сит. позволяющий сделать менее значительным завышение вы
хода мелких классов биотоплива. В настоящее время метод не является широко распространенным и 
представлен с целью его дальнейшего изучения и усовершенствования, а также для осуществления 
контроля качества биотоплива в отдельных случаях, когда требования к качеству продукции по взаим
ной договоренности поставщика и потребителя устанавливаются с использованием данного метода.
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ГОСТ 32989.3—2014 
(CEN/TS 15149-3:2006)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

БИОТОПЛИВО ТВЕРДОЕ 

Определение гранулометрического состава 

Ч а с т ь  3

Метод с применением вращающихся сит

Solid biofuels. Determination of particle size distribution.
Part 3: Rotary screen method

Дата введения — 2016—04—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения гранулометрического состава твердого 
биотоплива с применением рассева в ротационном грохоте с вращающимися барабанными ситами.

Метод предназначен только для кускового биотоплива, полученного путем измельчения более 
крупных кусков (большинство видов древесного топлива) либо являющегося таковым по своей природе 
(например, оливковые косточки, ореховая скорлупа, зерно и др.).

Стандарт распространяется на непрессованное топливо с размером кусков 3,15 мм и более (на
пример, щепа, измельченное топливо, оливковые косточки и др.).

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты.
ГОСТ EN 14774-1 Биотопливо твердое. Определение содержания влаги. М етод с применением 

сушки в сушильном шкафу. Часть 1. Общая влага. С тандартны й м етод1 >
ГОСТ 32975.2 (EN 14774-2:2009) Биотопливо твердое. Определение содержания влаги высуши

ванием. Часть 2. Общая влага. Ускоренный метод
ГОСТ 32989.1 (EN 15149-1:2010) Биотопливо твердое. Определение гранулометрического со

става. Часть 1. М етод ситового анализа на качающихся ситах с размером отверстий 1 мм и более
ГОСТ 32989.2 (EN 15149-2:2010) Биотопливо твердое. Определение гранулометрического со

става. Часть 2. Молюд с применением вибрационных с и т  с размером отверстий 3.15 мм и менее
ГОСТ 33104 (EN 14588:2010) Биотопливо твердое. Термины и определения
ГОСТ 33255 (EN 14780:2011) Биотопливо твердое. Методы подготовки проб
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации, метрологии и сертификации (wvy%v.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который

^  В Российской Федерации д ействует ГОСТ Р 54186— 2010 (ЕН 14774-1:2009) «Биотопливо твердое. 
Определение содержания влаги высушиванием. Часть 1. Общая влага. С тандартны й метод».

Издание официальное
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дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33104.

4 Сущность метода
Метод основан на рассеве пробы топлива через вращающиеся барабанные сита в механической 

установке — ротационном грохоте, в результате чего проба разделяется на классы крупности в порядке 
увеличения размера кусков.

5 Аппаратура
5.1 Ротационный грохот

Принцип действия ротационного грохота с вращающимися барабанными ситами показан на рисун
ке 1. Ротационный грохот состоит из пяти соединенных друг с другом барабанных сит в виде цилиндров 
с внутренним диаметром (500 ±15) мм. Высота (длина) каждого барабана — 400 мм. Ширина непер
форированной («слепой») поверхности барабанов не должна превышать 20 мм с каждой стороны для 
того, чтобы полезная длина каждого барабана составляла не менее 360 мм. Пять барабанных сит (ци
линдров) одинаковой длины соединяют таким образом, чтобы внутренняя поверхность образующегося 
барабана в местах соединений сит была гладкой и куски пробы могли беспрепятственно перемещаться 
из одного сита в другое. Наклон ротационного грохота по отношению к горизонтали (а) -  3е (± 0.2°) вниз 
по направлению движения пробы. Скорость вращения ротационного грохота — 16 об/мин.

Вследствие наклона и вращения грохота проба топлива постоянно перемещается из верхней ча
сти в нижнюю часть грохота, последовательно проходя вращающиеся барабанные сита. Куски пробы 
разделяются по классам крупности, проходя через отверстия сит и попадая в сборные лотки, установ
ленные под каждым из пяти барабанных сит. Большие куски, не прошедшие сквозь отверстия ни одного 
из сит, собираются в последний сборный лоток, установленный у нижнего края грохота. Вместимость 
кахщого из сборных лотков — не менее 70 % от начального объема пробы.

Сита должны соответствовать требованиям [1 ] и [2]. Размеры отверстий сит выбирают в зави
симости от крупности материала пробы. Рекомендуется использовать сита с отверстиями диаметром 
3,15: 8; 16; 45 и 63 мм. Барабанные сита ротационного грохота соединяют в порядке возрастания раз
меров отверстий, чтобы барабан с наименьшим размером отверстий находился в месте загрузки пробы 
(см. рисунок 1).

Пример конструкции ротационного грохота показан на рисунке А.1.
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1 —  загрузка пробы 2  —  направление увеличения размеров отверстий; 3 —  сборны е n o rm  (поддоны^. 
4 —  направление движ ения пробы

Рисунок 1 — Схема операции рассева в ротационном грохоте

5.2 Весы

Весы с пределом допускаемой погрешности ± 0.1 г.

6 Подготовка проб
6.1 Объем пробы

Пробу отбирают в соответствии с [3]. Для определения гранулометрического состава минималь
ный объем пробы должен составлять 8 дм3. Для мелко зернистого биотоплива, у которого 100 % ку
сков проходят через сито с отверстиями диаметром 45 мм, объем пробы должен составлять не менее 
4 дм3.

П р и м е ч а н и е  —  Объем пробы должен быть достаточным для определения гранулометрического состава 
и массовой доли влаги.

6.2 Подготовка пробы

Для предотвращения слипания частиц материала топлива и потери влаги в процессе испытаний 
массовая доля влаги в пробе должна быть менее 20 %. Если необходимо, пробу предварительно сушат 
по ГОСТ 33255.

П р и м е ч а н и е  —  Предварительной сушкой по ГОСТ 33255 влажность пробы приводят в равновесие с 
влажностью окружающей атмосферы.

Массовую долю влаги определяют из отдельной представительной порции пробы по ГОСТ EN 14774-1 
или ГОСТ 32975.2 одновременно с определением гранулометрического состава.

7 Проведение испытаний
Ротационный грохот собирают в соответствии с 5.1 и приводят в действие.
Взвешивают пробу с пределом допускаемой погрешности ♦ 0,1 г.
Пробу загружают непрерывно в ротационный грохот со скоростью 1 дм3 в минуту. Для загрузки 

рекомендуется применять подающий желоб, установленный таким образом, чтобы материал пробы 
ссыпался с него, попадая на край внутренней поверхности первого барабанного сита.

П р и м е ч а н и я
1 Равномерная загрузка материала достигается либо применением подающего механизма, либо вручную с 

помощью подающего желоба. В случае если применяется способ подачи вручную, проба должна быть разделена

3
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на несколько частей (например, на восемь частей) равного объема. Части пробы постепенно друг за другом, не 
делая между ними перерыва и затрачивая на каждую приблизительно одно и то же время, ссыпают в подающий 
желоб (например. 8 * 1  мин), обеспечивая равномерную и непрерывную подачу материала на всем этапе загрузки.

2 Если объем пробы превышает обьем. указанный в 6.1 (> 8 дм3), пробу делят на две или более частей, кото
рые рассеваюг по очереди. В противном случае возможно переполнение сборных лотков.

Прекращают вращение ротационного грохота, когда в барабанных ситах не останется материала 
пробы. В случае застревания кусков пробы в отверстиях сит вращение прекращают, застрявшие куски 
извлекают и загружают в ротационный грохот повторно, после чего возобновляют вращение. Рассев 
продолжают до тех пор. пока ротационный грохот не останется пустым и чистым.

Куски размером более 100 мм (в наибольшем измерении) делят на требуемое число классов круп
ности вручную независимо от того, с какого сита или сборного лотка они были собраны.

Взвешивают материал, находящийся на каждом сборном лотке с пределом допускаемой погреш
ности ± 0.1 г. и записывают полученные данные по схеме в соответствии с таблицей 1.

П р и м е ч а н и я
1 Во многих случаях полезно определить размер самого крупного куска (его наибольший размер) и вписать 

его в таблицу 1. Информация о самом длинном куске может быть необходима для вычисления среднего размера 
кусков или для иллюстрации результатов в виде кривой, отображающей зависимость суммарною выхода классов 
крупности от размера кусков.

2 При определении гранулометрического состава методом ситового анализа некоторые из тонких кусков, 
которые по длине превышают размер отверстия, проходят через сито и смешиваются с кусками меньшего класса 
крупности. Большинство таких кусков оставляют в том сборном лотке, в котором они оказались. Лишь куски, длина 
которых превышает 100 мм. выбирают и сортируют вручную независимо от того, на каком из сборных лотков они 
обнаружены.

Определение гранулометрического состава той части пробы, которая прошла через барабанное 
сито с наименьшими отверстиями (первое), проводят по ГОСТ 32989.2.

8 Обработка результатов
Результат определения отдельных классов крупности выражают в процентах от общей массы всех 

классов крупности. Если пробу просеивают двумя и более отдельными частями, то массы одинаковых 
классов крупности всех частей пробы должны быть сложены перед расчетом доли каждого класса. 
Форма записи показана в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Результаты определения гранулометрического состава

Сборный лоток
Класс

крупности.
им

(1)
Масса класса 

крупности 
в части 

пробы 1. г

(2)
Масса класса 

крупности 
а части 

пробы 2. г

(3>
Масса класса 

крупности 
в части пробы 
3. г (добавьте 
столбцы, если 

требуется)

<<)
Общая масса 

классов 
крупности 
в столбцах 
1,2 и 3 (или 
больше), г

(5)
Массовая 

доля класса 
крупности. 

% (от общей 
массы 

в столбце 4)

1-й лоток Менее 3.15

2-й лоток 3.15—8

3-й лоток 8—16

4-й лоток 1 6 -4 5

5-й лоток 45—63

6-й лоток 63— 100

Ручная сортировка Вписать

Ручная сортировка Вписать

Общая масса всех 
классов крупности Все 100%

4
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Прочно данные:
Общая масса пробы, г

Кол-во кусков, превышающих подлине, мм (указатьдлину)

Кол-во кусков, превышающих подлине, мм (указать длину)

Длина самого длинного куска, мм (если требуется)

Разница между общей массой пробы и общей массой всех классов крупности 
(столбец 4), % от общей массы пробы

Массовая доля влаги пробы. %

Разница между общей массой пробы и общей массой всех классов крупности в соответствии с 
данными таблицы 1 не должна превышать 2 % от общей массы пробы. Большие различия могут воз
никать из-за потери частиц пробы, или их застревания в отверстиях сит, или в связи с изменением 
массовой доли влаги в процессе испытаний. В этом случае причины отклонений должны быть исследо
ваны. а испытание должно быть проведено повторно. В случае если повторное испытание невозможно 
или результаты повторного испытания также дают отклонение более 2 %. это должно быть отражено в 
протоколе.

9 Прецизионность
Из-за различного происхождения твердого биотоплива, на которое распространяется настоящий 

стандарт, достоверно установить показатели повторяемости и воспроизводимости в настоящее время 
не представляется возможным.

10 Протокол испытаний
Протокол испытаний должен содержать:
а) идентификацию лаборатории и дату проведения испытаний;
б) идентификацию продукции или испытуемой пробы по [3f.
в) ссылку на настоящий стандарт;
г) описание любого отклонения от требований настоящего стандарта;
д) описание особенностей, замеченных во время испытаний, которые могли повлиять на их ре

зультат;
е) результаты испытаний в соответствии с таблицей 1;
ж) расхождение между общей массой пробы и общей массой всех классов крупности (столбец 4 

таблицы 1), если оно превышает 2 %.

5
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Приложение А 
(справочное)

Примор конструкции ротационного грохота

1— 7 —  С борные лотки

Рисунок А.1 —  Пример конструкции ротационного грохота

6
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