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Введение

Настоящий стандарт разработан Целевой группой по глобальной гармонизации (GHTF) — добро
вольным сообществом, состоящим из представителей регулирующих органов модицинсхой промыш
ленности. Настоящий стандарт не предназначен как обязательное руководство для использования его 
в регулировании медицинских изделий.

Настоящий стандарт предназначен для изготовителей медицинских изделий и регулирующих ор
ганов. Он также может быть использован для образовательных целей, но не предназначен для ис
пользования его для оценки или аудита на соответствие нормативным требованиям. Ожидается, что 
пользователь настоящего стандарта знаком с нормативными требованиями к системе менеджмента 
качества (СМК) в промышленности медицинских изделий.

Для целей настоящего стандарта предполагается, что изготовитель медицинского изделия имеет 
СМК. которая требует от изготовителя документирования ряда процессов, с целью обеспечения того, 
что медицинские изделия, выпускаемые в обращение, являются безопасными и результативными. На
пример, такие требования включены в ИСО 13485 «Изделия медицинские. Системы менеджмента ка
чества. Системные требования для целей регулирования», «Постановление министерства Японии по 
стандартам по контролю за производством и контролю за качеством медицинских изделий и изделий 
для in vitro диагностики (MHLW’ > Постановление Министерства N9 169)», «Предписание для Систем 
качества FDA2> 21 CFR. Часть 820» или требования к системам качества соответствующих европейских 
директив по медицинским изделиям.

Для этих целей изготовитель должен устанавливать процессы и определять соответствующие 
меры управления для мониторинга выявления несоответствий и потенциальных несоответствий и их 
анализа. Кроме того, изготовитель должен разработать процедуры, определяющие, когда и как должны 
быть предприняты коррекции, корректирующие или предупреждающие действия. Эти действия должны 
быть адекватны риску возникновения несоответствия или потенциального несоответствия.

Термины, примененные в настоящем стандарте, касающиеся рисков, менеджмента рисков и свя
занной с ними терминологией, определены в ИСО 14971 «Изделия медицинские. Применение менед
жмента риска для медицинских изделий».

Сокращение «САРА» не будет использоваться в настоящем стандарте, так как понятие корректи
рующих и предупреждающих действий было неправильно интерпретировано, предполагая, что преду
преждающие действия требуются для каждого корректирующего действия.

В рамках настоящего стандарта рассматривается процесс получения информации из различных 
«активных» и «пассивных» источников, которые будут иметь основу для корректирующих или преду
преждающих действий.

Изготовитель должен обосновать выбор типа источников данных, на основании которых будут 
определены корректирующие или предупреждающие действия.

Независимо от характера источника данных дальнейшая оценка и последующее расследование 
являются идентичными, включая этапы расследования, выявления причин, определение необходимых 
последующих действий, верификацию их реализации и оценку результативности.

Настоящий стандарт включает описание процессов измерения, анализа и улучшения в виде пол
ных и интегрированных процессов.

Министерство Японии по здравоохранению, труду и благосостоянию.
2) Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США). 
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Система менеджмента качества 

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Руководство по корректирующим и предупреждающим действиям и связанным процессам
системы менеджмента качества

Quality management system. Medical devices. Guidance on corrective action and preventive action
and related QMS processes

Дата введения — 2016—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт содержит рекомендации для установления адекватных процессов измере

ния. анализа и улучшения в системе менеджмента качества, связанных с коррекцией и/или корректиру
ющими действиями в случае выявления несоответствий или предупреждающих действий для потенци
альных несоответствий системы, процессов или продукции.

2 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями. 

В скобках даны ссылки на пункты ИСО 9000.
2.1 коррекция (correction): Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответ

ствия (3.6.2).

Примечания
1 Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием (3.6.5).
2 Коррекция может включать в себя, например, переделку (3.6.7) или снижение градации (3.6.8).

2.2 корректирующее действие (action corrective): Действие, предпринятое для устранения при
чины обнаруженного несоответствия (3.6.2) или другой нежелательной ситуации.

П р и м е ч а н и я
1 У несоответствия может быть несколько причин.
2 Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события, тог

да как предупреждающее действие (3.6.4) — для предотвращения возникновения события.
3 Существует различие между коррекцией (3.6.6) и корректирующим действием.

2.3 источники получения данных (data sources): Процессы внутри системы менеджмента каче
ства. позволяющие получать качественную информацию, которая может быть использована для иден
тификации несоответствий или потенциальных несоответствий.

2.4 разрешение на отклонение (concession): Разрешение на использование или выпуск продук
ции. которая не соответствует установленным требованиям (3.6.11).

2.5 предупреждающее действие (preventive action): Действие, предпринятое для устранения 
причины потенциального несоответствия (3.6.2) или другой потенциально нежелательной ситуации.

П р и м е ч а н и я
1 У потенциального несоответствия может быть несколько причин.
2 Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как 

корректирующее действие (3.6.5) — для предотвращения повторного возникновения события.

Издание официальное
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2.6 несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования (3.1.2).
2.7 верификация (verification): Подтверждение на основе представления объективных свиде

тельств (3.8.1) того, что установленные требования (3.1.2) были выполнены.

П р и м е ч а н и я
1 Термин «верифицировано» используется для обозначения соответствующего статуса.
2 Деятельность по подтверждению может включать:
- осуществление альтернативных расчетов:
- сравнение научной и технической документации (3.7.3) по новому проекту с аналогичной документацией 

по апробированному проекту;
- проведение испытаний (3.8.3) и демонстраций;
- анализ документов до их выпуска.

2.8 валидация (validation): Подтверждение на основе представления объективных свидетельств 
(3.8.1) того, что требования (3.1.2), предназначенные для конкретного использования или применения, 
выполнены.

П р и м е ч а н и я
1 Термин «подтверждено» используется для обозначения соответствующего статуса.
2 Условия применения могут быть реальными или смоделированными.

3 Общий обзор
Изготовитель отвечает за внедрение и поддержание СМК. которая позволяет организации произ

водить безопасные и результативные медицинские изделия, отвечающие требованиям потребителей и 
нормативным требованиям.

Несоответствие, как это определено в 2.6. является невыполнением требования. Важно пони
мать. что требования могут относиться к продукции, процессу или СМК.

Когда несоответствие идентифицировано, изготовитель должен определить его значимость, свя
занные риски и вероятность его повторения.

После того как это было сделано, изготовитель может принять решение о том. что несоответствие 
имеет незначительные риски или вряд ли повторится. В таких случаях изготовитель может решить про
вести только коррекцию.

Если несоответствие повторяется в СМК. в процессе производства или после того как медицин
ское изделие было поставлено потребителю, это признак того, что соответствующие действия могут 
быть необходимы. В любом случае СМК требует, чтобы корректирующие действия проводились с целью 
предотвращения повторения несоответствия. Корректирующие действия могут быть как простыми, как 
переподготовка сотрудников, так и более сложными, как реинжиниринг производственного процесса.

Изготовитель может столкнуться с ситуациями, которые на самом деле не являлись причиной 
несоответствий, но могли создать их в будущем. Такие ситуации могут потребовать принятия преду
преждающих действий. Например, анализ трендов производства или приемо-сдаточных испытаний 
показывает, что процесс приближается к предельным значениям и требуется пересмотр параметров 
приемки продукции или технологических параметров производства (процессов, оборудования или 
производственных объектов). Эти изменения могут представлять собой предупреждающие действия. 
Предупреждающие действия не должны включать такие корректировки, которые бы предназначались 
для увеличения номинальных значений в диапазоне регулирования производственных процессов.

Меры, принятые для устранения выявленных несоответствий в рамках одной СМК (независимо от 
того, предпринимались ли действия более чем на одной производственной площадке или в филиалах, 
функционирующих в рамках этой СМК). будут рассматриваться как корректирующие действия. Тем не 
менее подобные действия, применяемые в другой СМК (независимо от того, распространяется ли она 
на эту площадку, или филиал, или организацию в целом), в которых еще не возникали подобные несо
ответствия. будут рассматриваться как предупреждающие.

На рисунке 1 показаны типичные этапы, которые необходимо учитывать при планировании, осу
ществлении и поддержании результативности процессов измерения, анализа, улучшения и ответствен
ности высшего руководства. В приложении А представлен перечень возможных мероприятий, соответ
ствующих этапам на рисунке 1.

В качестве проверки результативности определенных процессов высшее руководство должно ре
гулярно пересматривать выходы процессов и актуализировать их по мере необходимости.

2
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Документированные процедуры, требования и записи должны быть определены изготовителем 
для обеспечения и демонстрации результативного планирования, функционирования и управления 
процессами. Документированные свидетельства принятия решений и осуществления каких-либо дей
ствий должны являться частью СМК.

4 Этап I. Планирование
Планирование включает определение процессов и связанных с ними ресурсов для удовлетво

рения конкретных целей. Факторы, которые следует учитывать на этапе планирования, должны быть 
согласованы с общим бизнес-планом изготовителя, включая предполагаемое использование изделия, 
анализ рынка, обратную связь от потребителей, а также нормативные требования.

Должно быть определено участие высшего руководства (например, анализ, утверждение) на со
ответствующих уровнях в случаях выявления несоответствий или потенциальных несоответствий. Выс
шее руководство должно обеспечить, чтобы критерии измерений и источники данных были определены 
и доведены до сведения всей организации.

4.1 Планирование процессов измерения, анализа и улучшения

Факторы, которые следует учитывать в ходе планирования, должны быть согласованы с общим 
бизнес-планом изготовителя и как минимум должны включать в себя тип производимого изделия, пред
назначенные рынки, потребителей и нормативные требования. В рамках планирования высшее ру
ководство должно определить процессы, критически важные для деятельности, влияющей на ка-
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чество и нормативные требования, и выбирать соответствующие источники данных для измерения, 
анализа и содействовать улучшению по мере необходимости.

В процессе планирования измерения и анализа изготовитель должен учитывать источники дан
ных, измерение элементов данных в пределах каждого источника данных, включая периодичность мо
ниторинга и анализа, которые должны быть осуществлены по каждому источнику данных или несколь
ким источникам данных.

Измерение элементов данных должно быть осуществлено таким образом, чтобы обеспечивать 
изготовителя результативной управленческой деятельностью и поддерживать результативность СМК. 
Каждый из элементов данных должен быть определен, запланирован в соответствии с конкретными 
требованиями для измерения, которые периодически подвергаются мониторингу.

Область применения СМК и область применения процессов измерения, анализа и улучшения 
определяют, является ли источник данных активным (корректирующие действия) или пассивным (преду
преждающие действия).

Этапы планирования должны обеспечивать следующее:
- определение соответствующих внутренних и внешних источников данных, являющихся индика

торами процесса и эксплуатационных характеристик изделия;
- обеспечение адекватными ресурсами и установление ответственности и полномочий для того, 

чтобы осуществить необходимые действия. Ресурсы могут включать в себя технических экспертов, ис
пытательные лаборатории, данные, инфраструктуру, обучение и т. д.;

- определение требований для каждого идентифицированного источника данных, включая огра
ничения. критерии приемлемости, критерии развития, механизмов отчетности о несоответствиях или 
потенциальных несоответствиях;

- анализ элементов данных в пределах источников данных:
- взаимосвязь и анализ данных, полученных из источников данных.
Для каждого элемента данных должны быть определены отдельные критерии, однако критерии 

могут быть определены и для комбинации элементов данных. Критерии должны быть количественны
ми, когда это возможно, чтобы максимально обеспечить согласованность и воспроизводимость для 
последующего анализа. Если критерии и данные являются качественными, то субъективность должна 
быть устранена или сведена к минимуму.

Критерии приемлемости должны быть основаны на данных системы менеджмента качества, про
дукции и процессов, спецификаций или требований, которые обычно определяются в ходе проектиро
вания и разработки. Это включает в себя процессы проектирования, разработку и поддержание про
цессов производства, доставки, обслуживания и процессов монтажа.

Критерии развития, используемые для целей реализации процесса улучшения (см. раздел 6). мо
гут быть представлены в виде уровней действий, триггерных точек, порогов и т. д., и их необходимо 
документировать. Эти критерии развития включают в себя определенные уровни действий общего ха
рактера. а также конкретные действия в рамках деятельности по управлению рисками. В частности, 
критерии должны быть установлены для конкретных случаев. Например, в случае инцидента, который 
привел к летальному исходу или серьезным травмам, следует приступить к немедленным действиям в 
рамках этапа улучшения (см. раздел 6).

Для новых технологий и существующих, но с новым подходом применения, первоначальные кри
терии развития иногда трудно определить в рамках процесса мониторинга. Поэтому изготовитель дол
жен планировать ресурсы для анализа информации, чтобы подтвердить первоначальные предположе
ния и установить или пересмотреть критерии развития.

Планирование должно предусматривать подтверждение того, что критерии приемлемости и раз
вития, механизмы отчетности о несоответствиях или потенциальных несоответствиях по-прежнему со
ответствуют ранее определенным источникам и элементам данных. Там. где должны быть определены 
новые источники данных, следует подтвердить, что они были выявлены и их критерии определены.

4.2 Определение источников данных и критериев

Изготовитель должен определить и документировать соответствующие источники данных и эле
менты данных, как внутренние, так и внешние по отношению к организации. Элементы данных должны 
предоставлять информацию о несоответствиях, потенциальных несоответствиях и результативности 
процессов в определенных источниках Данных.

Примерами источников данных могут являться:
- нормативные требования;
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- анализ со стороны руководства;
- поставщики (взаимодействиеУуправление);
- жалобы/обращения;
- отчеты о неблагоприятных событиях;
- мониторинг процессов;
- готовая продукция;
- аудиты (внутренние/внешние):
- отзывы о продукции;
- статистика по комплектующим;
- отчеты по обслуживанию;
- возвраты продукции.
- исследование рынкаУклиентуры;
- научная литература;
- источники СМИ;
- процессы жизненного цикла продукции (проектирование, закупки, производство и обслужива

ние. обратная связь от потребителей);
- менеджмент рисков.
Дополнительные примеры элементов данных приведены в приложении В.
Когда проблема выявляется из одного источника данных, изготовителю необходимо проанализи

ровать аналогичную информацию из других источников данных. Более того, также следует анализиро
вать информацию, полученную из внешних источников данных. Получение информации из нескольких 
источников данных в результате приведет к комплексной оценке данных. Это поможет изготовителю 
лучше определить необходимые меры.

5 Этап II. Измерение и анализ с помощью источников данных
После того как были определены источники данных, элементы данных и критерии приемлемости 

как часть процесса планирования, изготовитель должен осуществлять процессы измерения, монито
ринга и анализа, чтобы подтвердить соответствие или выявить несоответствие.

Программное обеспечение, используемое при измерении, мониторинге и анализе, будь то при
обретенное или специально разработанное, должно быть валидировано для использования его по на
значению.

Например, опросы клиентов, проводимые отделом маркетинга, показали, что существует общее 
недовольство относительно упаковки продукта X. При дальнейшем расследовании (внутри этого ис
точника данных и среди других источников), например по данными из жалоб, возвратам продукции, от
четам и др.. стало очевидно, что существует вероятность возникновения несоответствий: небезопасно
го использования или повреждения изделия в результате использования текущего варианта упаковки. 
В результате этого анализа на стадии III (см. раздел 6) было определено, что в данном случае целесо
образно осуществить предупреждающие действия.

5.1 Измерение

В рамках настоящего стандарта измерение представляет собой набор операций для определения 
значения элемента данных (количество, качество).

Данные, полученные по результатам измерений продукции, процессов и СМК. накапливаются на 
протяжении всего жизненного цикла изделия. Изготовитель должен определить, например, частоту из
мерения. величину точности и достоверности данных. Изготовитель также должен убедиться, что со
бранные текущие данные являются актуальными.

Данные результатов измерений должны быть сохранены в виде записей. Изготовитель должен со
хранять данные в виде, позволяющем их извлекать, при этом данные должны являться подходящими 
для анализа и отвечающими как СМК. так и нормативным требованиям.

Мониторинг является систематическим и регулярным сбором результатов измерений. Изгото
витель должен определить на этапе планирования, какие, когда и каким образом собранные данные 
должны быть проверены. Полученные данные должны быть таковыми, чтобы они смогли быть проана
лизированы для дальнейших действий. Мониторинг данных может быть непрерывным или периодиче
ским. в зависимости от типа источника данных и элементов данных. Процессы мониторинга должны 
периодически пересматриваться для целей их дальнейшей пригодности.
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5.2 Анализ

В настоящем стандарте анализ представляет собой систематический сбор данных и их оценива
ние посредством измерений для формирования заключений.

Изготовитель должен иметь документированные процедуры для анализа данных в соответствии с 
критериями, установленными в 4.1. Анализ необходимо проводить с целью выявления несоответствий 
или потенциальных несоответствий или с целью определения области, где необходимо инициировать 
дальнейшее расследование. Кроме того, анализ используется для демонстрации пригодности и ре
зультативности продукции, процессов и СМК. Анализ может быть выполнен с использованием анали
тических инструментов, групп экспертов, владельцев процессов или с помощью независимого анализа. 
Результаты анализа должны быть задокументированы.

После того как определено, что необходимо измерять, должны быть определены статистические 
методы для идентификации области изменчивости и тем самым помочь изготовителю поддерживать 
или повышать результативность и эффективность. Эти методы также способствуют лучшему использо
ванию имеющихся данных для оказания помощи в принятии решений. Статистические методы оказы
вают помощь в выявлении, оценке, анализе, интерпретации и моделировании изменчивости.

Для анализа несоответствия могут быть применены как статистические, так и нестатистические 
методы.

Примеры статистических методов:
- графики статистического управления процессами;
- анализ Парето:
- тренды данных;
- линейный и нелинейный регрессионный анализ;
- опытно-конструкторские (DOE — планирование эксперимента) и анализ отклонений:
- графические методы (гистограммы, диаграммы рассеяния и т. д.).
Примеры нестатистических методов:
- анализ СМК со стороны руководства;
- результаты совещаний по качеству;
- комиссии по надежности (внутренние/внешние);
- анализ видов и последствий отказов (FMEA);
- анализ древа неисправностей (FTA).
Анализ, как правило, проводится в нескольких различных точках (во времени и/или на организа

ционном уровне). Например, определенный объем анализа и возможности расследования отказов (где 
есть доказательства несоответствия) будет необходим для каждого источника данных.

В дополнение к анализу из источников данных необходимо определить уровень анализа между 
источниками данных, чтобы определить степень и значимость несоответствия или потенциального не
соответствия. Связь данных из различных источников данных называется «горизонтальный анализ». 
С помощью горизонтального анализа можно:

- определить, что предложенное действие, исходя из анализа источника данных, является доста
точным. без дальнейших дополнительных действий в этапе III (см. раздел 6); или

- предоставить информацию о необходимости дополнительных действий на этапе III (см. раздел 6), 
независимо от того, выявил ли анализ источников данных несоответствия или потенциальные несоот
ветствия.

Варианты выходных данных измерения и анализа приведены на рисунке 2.
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В представленном ниже примере приведена более подробная информация, разъясняющая рису
нок 2. Каждый вариант, показывающий различные выходы результатов измерения и анализа, описыва
ется на основе приведенного ниже примера.

Пример — В процессе проектирования и разработки не бы ли вы полнены  требования к  составу 
документации. Недостающая документация включала в себя замену одного поставщ ика электронной  
платы на другого. Требование заключалось в документировании наименования поставщ ика и его реги
ст рационного номера в итоговом отчете.

Вариант А Коррекции не требуется. Измерение и мониторинг осуществляются в текущем режиме. 
Принимается, решение не предпринимать никаких коррекций и не предпринимать никаких дей
ствий с данным несоответствием на этапе III (см. раздел 6).

Пример Несоответствие Регистрационный номер поставщика не был включен в итоговый отчет. од
нако наименование поставщика было задокументировано.

Основные результа
ты измерения и ана
лиза

Анализ показывает, что процедура является адекватной и пользователю 
хорошо известен данный процесс.
После рассмотрения этого вопроса принимается решение о проведении 
внеплановой проверки.
Указанное требование предполагалось только для удобства.

Выводы Коррекции не требуется. В итоговый отчет изменения вносить не обяза
тельно, так как поставщик документально идентифицирован по наимено
ванию. следовательно, прослеживаемость имеет место.
Действий на этапе III не требуется.

Вариант В Требуется коррекция. Измерение и мониторинг осуществляются в текущем режиме.
Принимается решение осуществить начальную коррекцию, но не предпринимать никаких дей
ствий с данным несоответствием на этапе III (см раздел 6).

Пример Несоответствие Наименование поставщика и его регистрационный номер не были вклю
чены в итоговый отчет.

Основные результа
ты измерения и ана
лиза

Анализ показывает, что процедура является адекватной и пользователю 
хорошо известен данный процесс.
После рассмотрения этого вопроса принимается решение о проведения 
внеплановой проверки.
Указанное требование обеспечивает прослеживаемость поставщика, и ин
формация может быть потеряна, если в итоговый отчет не будут внесены 
изменения.

Выводы Начальная коррекция должна быть сведена к внесению изменений в ито
говый отчет.
Действий на этапе III не требуется.

Вариант С Коррекция и осуществление дальнейших действий на этапе улучшения
Принимается решение осуществить начальную коррекцию. Тем не менее существует необходи
мость для последующих действий на этапе III (см. раздел 6) в результате проведенного анализа 
для дальнейшего расследования, чтобы определить необходимые корректирующие действия.

Пример Несоответствие Наименование поставщика и его регистрационный номер не были вклю
чены в итоговый отчет.

Основные результа
ты измерения и ана
лиза

Анализ показывает, что процедура гложет являться неадекватной и быть 
не очень понятной для пользователей, участвующих в данном процессе. 
Проблема была выявлена в нескольких отчетах. В одних случаях про
слеживаемость поставщика могла быть осуществлена с помощью иных 
средств, но в других случаях это было невозможно.

Выводы Начальная коррекция должна быть сведена к внесению изменений в ито
говый отчет с указанием наименования и регистрационного номера по
ставщика (в случаях, когда можно было идентифицировать поставщика). 
Переход на этап III для осуществления корректирующих действий.
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Окончание

Вариант D Дальнейшее исследование проблемы осуществляется на этапе улучшения.
Принимается решение о том. что на данный момент недостаточно информации, чтобы опреде
лить конкретное действие, поэтому последующие действия будут осуществлены на этапе III.

Пример Несоответствие Наименование поставщика и его регистрационный номер не были вклю
чены в итоговый отчет.

Основные результа
ты измерения и ана
лиза

Анализ показывает, что процедура может являться неадекватной и быть 
не очень понятна для пользователей, участвующих в данном процессе. 
Проблема была выявлена в нескольких отчетах.
Прослеживаемость поставщика не может быть осуществлена с помощью 
каких-либо средств.

Выводы Коррекция невозможна, т. к. поставщик неизвестен, коррекция не может 
быть осуществлена.
Переход на этап III для осуществления корректирующих действий.

Документированные процедуры должны четко разграничить и определить, когда требуется пере
ход на зтап III.

Обычно изготовители имеют в наличии организационные группы или связанные процессы из ос
новных источников данных (например, обработка жалоб, информация о несоответствиях, материалы 
наблюдательных советов, процессы управления изменениями). В рамках этих групп или процессов 
определенные виды деятельности, отраженные на рисунке 2. могут быть реализованы без дальнейших 
действий на этапе III.

Однако могут иметь место определенные события, действия по которым в связи со значимостью 
риска могут перейти на этап III без замедления. В случае выявления потенциального несоответствия 
последующие действия также могут переходить на этап III (см. раздел 6) для осуществления необходи
мых действий по предотвращению возникновения потенциального несоответствия.

В случае невозможности коррекции или если коррекция может быть принята в группах или про
цессах. необходимы мониторинг и анализ источников данных (например, в тренде) для определения 
того, какая накопленная информация может потребоваться на этапе III. Всякий раз. когда проблема 
переходит на этап III, любая информация, полученная в рамках, определяемых деятельностью этих 
групп или процессов, должна быть использована в какой-либо деятельности этапа III, например «рас
следование» (см. 6.1) или «определение действий» (см. 6.3).

6 Этап III. Улучшение
Этап «улучшение» в виде корректирующих или предупреждающих действий предназначен для 

устранения или смягчения последствий несоответствия или потенциального несоответствия.
Деятельность по улучшению зависит от конкретного несоответствия или потенциального несоот

ветствия. Все предыдущие данные этапа II должны быть использованы в качестве входных данных в 
процессах этапа III.

Этап «улучшение» и мероприятия, приведенные на рисунке 3. должны быть задокументированы. 
Улучшение обычно включает следующие виды деятельности, которые изготовитель будет осущест
влять последовательно или иногда одновременно:

- всестороннее расследование отчетов о несоответствиях;
- глубокий анализ причин возникновения несоответствий;
- определение необходимых действий;
- верификация выполнения этих действий:
- разработка мероприятий;
- проверка результативности реализованных мероприятий.

6.1 Расследование

Цель расследования заключается в идентификации основной причины существующих или, по 
возможности, потенциальных несоответствий, а также в выработке рекомендации для решения про
блемы. Масштаб/рамки расследования должны быть соизмеримы с риском выявленного несоответ
ствия.
8
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Практика показывает, что документально план должен быть разработан до начала проведения 
расследования (см. приложение D). План должен включать:

- описание несоответствия, выраженное в виде постановки задачи.
- область расследования;
- группу по расследованию и обязанности членов группы;
- описание деятельности, которая должна быть выполнена:
-  ресурсы;
- методы и средства;
- временные рамки.
Из информации, полученной в ходе всего процесса, постановка задачи может быть пересмотрена 

и уточнена в зависимости от обстоятельств.
Расследование должно:
- определить степень несоответствия или Потенциального несоответствия;
- принимать во внимание, что есть, вероятно, несколько причин события: следовательно, рассле

дование не должно быть прекращено досрочно;
- отличать симптомы несоответствия от истинных причин его возникновения и требовать устране

ния первопричины, а не только симптомов;
- определить конечную точку расследования. Чрезмерно исчерпывающее расследование может 

являться неоправданной отсрочкой осуществления коррекции несоответствия или понести дополни
тельное увеличение затрат [например, если устранить 80 % выявленных причин, то вполне вероятно, 
что значительные причины были устранены (метод Парето)];

- принять во внимание выходные Данные менеджмента риска;
- согласовать вид и форму доказательств. Например, доказательства должны включать следую

щую информацию:
a) 1яжесть;
b ) вероятность наступления события;
c) анализ последствий, вытекающих из события.
Для облегчения анализа расследование должно предусматривать сбор данных и основываться на 

любом анализе, оценках и расследованиях, которые были ранее осуществлены (см. раздел 5). Лицам, 
осуществляющим расследование, потребуется идентифицировать, определить и затем документиро
вать наблюдаемые замечания/несоответствия или уже известные причины, чтобы гарантировать по
нимание контекста и масштаба расследования. Также необходимо:

- проанализировать и уточнить полученную информацию:
- провести анализ любой дополнительной информации, полученной с помощью горизонтального 

анализа;
- рассмотреть, является ли это системной или несистемной проблемой;
- собрать дополнительные доказательства, если это необходимо;
- провести опрос владельцев лроцессов/олераторов или других заинтересованных сторон:
- провести анализ документов;
- проверить объекты или аспекты окружающей среды.

9
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Должны быть проанализированы предыдущие расследования с целью определения, является ли 
данное событие новым или повторяющимся, когда, например, ранее реализованные действия явились 
нерезультативными. Следующие вопросы помогут принять решение:

- Несоответствие получено из одного источника данных?
- Соотносится ли данное несоответствие с несоответствиями, полученными из других источников 

данных?
- Идентифицирует ли несоответствие несколько источников данных?
- Оказывают ли влияние на расследуемую проблему другие несоответствия?
Многие из инструментов, которые используются в расследованиях, основаны на причинно-след

ственной связи между событием и симптом этого события. Чтобы убедиться, что выявлены именно 
причины, а не симптомы, необходимо следующее.

- четкое описание причины и ее влияния. Также должна быть описана связь между причиной и 
нежелательным результатом;

- каждое описание причины также должно включать условия, способствующие возникновению 
нежелательного эффекта.

Бездействие может рассматриваться как причина только в случае, если существует требование 
какого-либо действия. Требование действия может быть определено в процедуре, регламенте, стан
дартах, руководящих принципах или другого разумно ожидаемого действия.

Некоторые из наиболее распространенных инструментов и методов включают следующее:
- причинно-следственные диаграммы:
- метод «5 почему»:
- схемы Парето;
- причинно-следственные диаграммы «рыбий скелет» Исикавы;
- анализ изменений;
-  методы анализа рискив;
- метод «Да/Нет».
Итогом расследования должно быть следующее:
- четко определенная постановка задачи;
- информация, которая была собрана, проанализирована и/или оценена;
- результаты анализа/оценивания информации;
- идентификация причин(ы) или способствующих факторов;
- действия в отношении причин(ы) или способствующих факторов.

6.2 Определение основных причин

Причины или факторы, способствующие возникновению несоответствия или потенциального не
соответствия. должны быть незамедлительно выявлены, чтобы могли быть приняты корректирующие 
действия для предотвращения повторения события или предупреждающие действия для предотвра
щения его возникновения. Процесс определения основных причин следует начинать с выхода(ов) рас
следования (см. 6.1).

При оценке соответствующих данных необходимо учитывать следующее:
-  систематическое накопление причинно-следственных выводов. Документально подтвержден

ных данных;
- оценка значимых или скрытых причин и их влияние на проблему;
- уверенность, что идентифицируются причины, а не симптомы:
- проверка более одной первопричины (анализ других процессов в случае необходимости).
Причины или способствующие факторы возникновения несоответствий или потенциальных несо

ответствий могут включать следующее:
- отказ или неисправность: поступающих материалов, процессов, инструментов, оборудования 

или производственных объектов, в которых выпускается продукция, осуществляются хранение и ис
пользование. в том числе оборудования и систем в нем:

- неадекватные или отсутствующие процедуры и документация;
- несоблюдение процедур;
- неадекватное управление процессом:
- несоответствующее планирование;
- недостаток обучения:
- неадекватные условия труда;
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- недостаточные ресурсы (человеческие или материальные);
- измвнчивость прицела.
Для получения дополнительной информации по аспектам, которые будут рассмотрены при вы

полнении анализа основных причин, см. приложение С.
Результатом анализа основной причины должно являться четкое изложение фундаментальной 

причины возникновения несоответствия (см. приложение D).

6.3 Определение действий

Когда причина(ы) определена(ы), изготовитель должен определить и задокументировать необ
ходимые коррекции и/или корректирующие действия или предупреждающие действия. Эти действия 
должны быть проанализированы с целью обеспечения того, что идентифицированы все необходимые 
действия. Анализ может быть полезен для процессного подхода. В случае необходимости решения от
носительно управления продукцией также должны быть документированы.

Возможно получение следующих результатов, которые должны быть задокументированы:
Не требуется никаких дополнительных действий (при условии, что отсутствуют вопросы, связан

ные с безопасностью или регулирующими требованиями):
a) продолжается непрерывный мониторинг.
b) принимается решение об отклонении и продолжается мониторинг.
Коррекции
Коррекция может быть необходима, чтобы сделать первые корректировки с целью решения во

просов безопасности или снижения риска (например, прекращение выпуска, приостановка отгрузки/ 
поставки, предоставление пояснительных уведомлений). Эта деятельность проводится до завершения 
расследования и выявления причины. Однако после проведения расследования и определения основ
ных причин могут потребоваться необходимые дополнительные и/или. возможно, иные коррекции.

Корректирующие действия
Корректирующие действия должны решать системные проблемы. Например, изменение процеду

ры и обучение персонала пересмотренной процедуре само по себе не всегда может быть целесообраз
ным или достаточным для решения системных(ой) проблем(ы).

Предупреждающие действия
Разработка предупреждающих действий не предполагает наличия ранее выявленных несоответ

ствий.
В результате этой деятельности перечень действий должен быть задокументирован. Он может 

включать:
- подробное описание осуществления работ;
- анализ регулирующих требований (лицензирование, сертификация и т. д.);
- функции и обязанности лиц. связанных с выполнением действий;
- определение необходимых ресурсов (например, информационное обеспечение, инфраструкту

ра. производственная среда):
- протоколы верификации и/или валидации с критериями приемлемости;
- график выполнения работ, включая временную последовательность.
- методы или данные для определения результативности с критериями приемлемости;
- идентификацию начальной точки мониторинга и конечной точки в виде коррекций и/или коррек

тирующих действий или предупреждающих действий, как было изложено выше.

6.4 Верификация действий

Перед осуществлением действий, которые были определены, изготовитель должен верифици
ровать идентифицированные действия и утвердить их реализацию. Кроме того, может дополнительно 
потребоваться валидация или ревалидация там. где меняются потребности пользователей или предпо
лагаемое использование и будет необходима валидация процесса проектирования.

Деятельность по верификации должна обеспечить, чтобы все элементы предлагаемого действия 
(документация, обучение и т. д.) удовлетворяли требованиям предполагаемого действия. Эти меропри
ятия должны быть выполнены лицами, которые компетентны в процессе проектирования или процессе, 
который является предметом корректирующих или предупроедающих действий. Верификация преду
преждающего действия может быть достигнута путем создания условий, в которых можно соответству
ющую ситуацию подтвердить, и при этом несоответствие не возникает.
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С помощью валидации деятельности накапливаются данные и информация, которые подтверж
дают вероятность результативности корректирующих действий для исключения несоответствия или 
предлагаемого несоответствия.

Примеры вопросов, которые будут рассмотрены при планировании верификации/валидации, 
включают в себя:

- Устранит ли действие выявленную причину?
- Охватывает ли действие все необходимые процессы/продукцию?
- Влияет ли отрицательно действие на готовую продукцию?
- Можно ли завершить действия в соответствии с запланированным графиком (ресурсы, сырье/ 

материалы, логистика, связь и т. д.)?
- Является ли действие соизмеримым со степенью ранее установленных рисков?
- Возникнут ли новые риски или несоответствия после этих действий?

6.5 Осуществление действий

Следующие элементы, которые могут быть затронуты при осуществлении действий и которые 
должны быть задокументированы:

- принимающие участие стороны:
- материалы;
-  прициссы;
- обучение;
- коммуникации;
-  инструменты;
- временные рамки осуществления действий.
Также необходимо верифицировать, что осуществление всех действий завершено.

6.6 Определение результативности осуществленных действий

Изготовитель должен накапливать данные, связанные с результативностью, в течение всего вре
мени осуществления действий (примеры приведены в приложении D).

Высшее руководство должно обеспечить проведение анализа и свое участие в нем с целью под
тверждения того, что предпринятые действия были результативными, а новые вопросы или проблемы 
не возникают. Следующие вопросы должны быть рассмотрены на соответствующих этапах осуществле
ния действий и включены в окончательный анализ:

- Существующая проблема была всесторонне рассмотрена?
- Определена ли степень проблемы (например, диапазон выпускаемых изделий, информация от 

пациентов, процессы, производственные линии, оператор)?
- Выявлены ли первопричины/способствующие факторы этой проблемы и решены ли они?
- Определены ли действия, направленные на улучшение? Запланированы ли они, задокументи

рованы. верифицируются и осуществляются ли?
Если изготовитель считает действия нерезультативными, он должен повторно инициировать дея

тельность этапа III (см. раздел 6). Если изготовитель считает действия нерезультативными или в ходе 
осуществления действий возникают новые проблемы или несоответствия, то он должен перейти к дей
ствиям этапа II (см. раздел 5).

7 Этап IV. Входные данные для высшего руководства
Высшее руководство на разных уровнях организации должно быть вовлечено в каждое действие 

улучшения посредством утверждения действий или отчетности.
Отчет для высшего руководства является основным механизмом, чтобы гарантировать, что систе

ма менеджмента качества в целом является результативной.

7.1 Отчет для высшего руководства

Изготовитель должен иметь механизм/процедуру. который оперативно реагировал бы на вопросы, 
связанные с безопасностью, или другие проблемы в управлении с высоким риском. Эти вопросы могут 
быть идентифицированы в источниках данных, фазах улучшения (см. раздел 6) или возникать из источ
ников. внешних по отношению к системе менеджмента качества. В дополнение к этому оперативному
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механизму изготовитель должен определить обязанности высшего руководства и сотрудников (напри
мер, владельцев процессов) касательно процессов измерения, анализа и улучшения процессов, чтобы 
гарантировать, что процессы и реализуемые действия результативны. Для этого в данном механизме 
должно быть предусмотрено управление на разных уровнях, чтобы получать актуальную информацию 
или данные:

- из деятельности по измерению и анализу из отдельных источников данных;
- расследований, действий, осуществления и т. д. из процессов улучшения.

7.2 Анализ со стороны руководства

Изготовитель должен иметь процедуры для получения входных данных для анализа со сторо
ны руководства, включая соответствующую информацию процессов улучшения, таких как действия по 
улучшению (корректирующие и/или предупреждающие действия), а также важных изменений.

Изготовитель должен определить, какие данные должны быть представлены для анализа со сто
роны руководства. Данные должны учитывать специфику целей в области качества изготовителя и ана
лизироваться на регулярной основе. Простое предоставление ряда мероприятий по улучшению или 
данных о том, какое количество действий по улучшению было включено в анализ со стороны руковод
ства, не является достаточным для оценки результативности процессов.

В анализ должна быть включена оценка любых возможностей для улучшения продукции, процес
сов системы менеджмента качества или самой организации в целом.

Выходными данными анализа могут являться выделение дополнительных ресурсов или персо
нала в ту или иную области, проект или производство продукции, в которых анализ выявил проблемы, 
связанные с невыполнением требований клиентов, регулирующих требований, требований безопасно
сти и ожидания необходимой результативности.
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Приложение А 
(справочное)

Примеры этапов деятельности

Перечень возможной деятельности на соответствующих этапах приведен на рисунке 1.
Ниже приведены примеры из основных пунктов настоящего стандарта. Они не предназначены в качестве 

обязательных и не должны использоваться в качестве таковых, но могут быть использованы как примеры взаи
мосвязи этапов и деятельности описанных в настоящем стандарте. Приведенные в скобках номера пунктов/видов 
деятельности не означают строгой последовательности — некоторые могут выполняться параллельно.

Т а б л и ц а  А.1

Этап Д еятельность

Планирование 1 Определение всех источников данных (внутренних.1 внешних) по типу продукции
(4.1)
2 Определение необходимых ресурсов и ответственности персонала для измере
ния каждого источника данных (4.1)
3 Определение требований для каждого источника данных и элементов данных в 
пределах каждого источника данных, которые будут измерены и проанализированы
(4.1)
4 Определение требований к переходу на этап улучшения (4.1)
5 Определение требований для мониторинга измерений в источниках данных (5.1)
6 Определение источников данных (4.2)

Измерение и анализ с по
мощью источников дан
ных

7 Измерение и анализ всех источников данных, в которых возникают несоответ
ствия и потенциальные несоответствия (5. 5.1 и 5.2)
8 Были сообщения о несоответствии или потенциального несоответствия из более 
чем одного источника данных?
9 Является несоответствие или потенциальное несоответствие системным?

Расследование 10 Определение обьема и необходимых выходных данных по расследованию (6.1)
11 Расследование несоответствий или потенциальных несоответствий (6.1)
12 Анализ первопричины несоответствия или потенциального несоответствия (6.2)
13 Определение действия (коррекция, корректирующие действия или предупреж
дающее действие) (6.3)
14 Верификация предлагаемых действий до начала их реализации (6.4)
15 Реализация предлагаемых мер (6.5)
16 Определение результативности действий (валидация, если это возможно) (6.6)

Входные данные для 
высшего руководства

17 Формирование отчета по расследованию и выходных данных для высшего руко
водства (7.1)
18 Проведение анализа расследования и его результатов (6.6. 7.2)
19 Если анализ не устраивает, переход к шагу 10
20 При необходимости подготовка отчета для регулирующих органов ( П р и м е ч а 
н и е  — отчетность гложет потребоваться ранее, в зависимости от проблемы)*
21 Проведение аудита системы менеджмента качества в определенные интервалы*
22 Если количество несоответствий или потенциальных несоответствий превышает 
целевые показатели, пересмотр всех процессов СМК’

* Шаги 20—22 не описаны в настоящем стандарте, но добавлены в эту таблицу в качестве напоминания об 
общих управленческих функциях в этой области СМК.
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Приложение В 
(справочное)

Примеры источников данных и элементов данных

Примеры источников данных и элементов данных приведены в таблице В.1, но не ограничиваются этой табли
цей.

Т а б л и ц а  В.1

Источники данных Элементы денных

Регулирующие требования Результаты проверок регулирующими органами 
Новые или пересмотренные регулирующие требования

Анализ СМК со стороны высшего 
руководства

Выходные данные отчета по анализу высшего руководства

Управление поставщиками Количество поставок 
Информация о поставках и отгрузках 
Результаты проверок и протоколы испытаний 
Количество брака или отклонений от качества 
Причины брака
Сортировка по поставщикам, если существует более чем один поставщик 
Использование продукции или услуги 
Проблемы с поставщиками

Работа с жалобами'обращениями Количество 
По видам продукции
По клиентам (врачи, медучреждения, пациенты, другие)
Причины жалоб
Классификация жалоб
Серьезносты'тяжесть
Иные компоненты

Отчет о неблагоприятных собы
тиях

События
Количество
По видам продукции
По клиентам (врачи, медучреждения, пациенты, другие)
По типам событий (смертельные случаи, серьезные увечья, другое) 
Иные компоненты

Управление процессами По видам продукции 
Владельцы процессов 
Работа по сменам
Используемые оборудование и>‘или инструменты 
Результаты проверок и протоколы испытаний 
Результаты пооперационного контроля 
Параметры управления процессами 
Процессы проведения инспекций 
Окончательная приемка 
Отклонения
Специальные процессы 
Результаты валидации 
Мониторинг процессов

Готовая продукция Результаты проверок и протоколы испытаний

Аудиты СМК (внутреннив/внеш- 
ние)

Наблюдения (количество, категории, корпоративная политика, регулирую
щие требования, важность, другое)
Повторные наблюдения (подтверждение результативности)
Периодичность
Общая приемлемость подрядчика и поставщика 
Соблюдение графиков аудитов 
Аудит персонала
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Окончание таблицы В. 1

Источники данны х Э лементы  данны х

Отзывы о продукции Своевременное реагирование на отзывы 
Классификация отзывов
Проверка результативности по работе с отзывами

Статистика по комплектующим Периодичность замены 
Номера партий комплектующих
Сортировка по поставщикам, если существует более чем один поставщик 
По потребителям
По местонахождению потребителя

Отчеты по обслуживанию Отчеты по монтажу 
Ввод в эксплуатацию 
Периодичность обслуживания 
Виды ремонтов 
Частота ремонтов 
Частота использования 
Замена запчастей 
Обслуживающий персонал

Возврат продукции Количество
Причины возврата продукции 
Статистика по клиентам
Виды выявленных дефектов возвращенной продукции

Исследование рынка/клиентов Требования потребителей
Время и сроки обслуживания клиентов
Информация о новой или модифицированной продукции

Научная литература Научные работы

Средства массовой информации Статьи в профессиональных журналах

Жизненный цикл продукции (про
ектирование. закупка, производ
ство и обслуживание, обратная 
связь от потребителей)

Результаты анализа проектирования и разработки 
Результаты сертификации проектирования и разработки 
Результаты валидации проектирования и разработки
Изменения проектирования и разработки (причина изменений, результатив
ность изменений, другое)
Управление закупками (см. выше «Управление поставщиками»)
Верификация закупленной продукции
Входной контроль и испытания закупленной продукции
Процессы производства и обслуживания, включая очистку продукции
Стерилизация
Результаты монтажа
Обслуживание и эксплуатация, если применимо (см. также «Отчеты по об
служиванию»)
Результаты верификации и валидации процессов производства и обслужи
вания. в том числе одобрение оборудования и квалификация персонала 
Прослеживаемость данных
Управление устройствами для мониторинга и измерений 
Калибровка и техническое обслуживание оборудования 
Информация для клиентов: для новых и постоянных
Отзывы клиентов в иных формах, нежели жалобы или возвращенная про
дукция (данные служб поддержки, повторных отфузок. данные о поставках»' 
дистрибьюторах)

Менеджмент риска Опубликованные отчеты/литературные данные о нежелательных событиях 
с аналогичной продукцией
Проблемы, которые затрагивают заинтересованные стороны и обществен
ность
Критерии приемлемости риска
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Приложение С 
(справочное)

Примеры факторов, способствующих возникновению несоответствий

Примеры возможных способствующих факторов, которые рассматриваются при выполнении анализа основ
ных причин:

Материалы:
- несоответствующее сырье (сырье сделано не в соответствии со спецификацией):
- проблема связанных партий;
- проблема проектирования (неправильно выбрано сырье для продукции, неправильные спецификации):
- проблема поставщика (отсутствие управления поставщиками, отсутствие альтернативного поставщика);
- нехватка сырья.
Машины/оборудование:
- неправильный выбор инструмента:
- недостаточное техническое обслуживание или проектирование — калибровка;
- оборудование эксплуатировалось не в соответствии с рекомендациями изготовителя;
- поврежденное оборудование или инструмент;
- заканчивается срок эксплуатации;
- человеческая ошибка — недостаточная подготовка.
Производственная среда:
- неправильно организовано рабочее место;
- не осуществляется контроль соблюдения режима — температуры, влажности, давления, чистоты:
- несоответствующее планирование работы.
Менеджмент:
- недостаточное участив в управлении:
- стресс:
- человеческий фактор;
- отсутствие ограждений опасных объектов:
- было ли извещено руководство/предприняло ли оно меры.
Методы:
- нечеткие процедуры;
- наследование на практике предписанной методологии;
- плохие коммуникации.
Система менеджмента:
- недостаточное обучение или образование:
- плохое вовлечение сотрудников;
- плохое распознавание опасности;
- предыдущие опасности не устранены.
Измерение, мониторинг и улучшение:
- неадекватные процессы измерения и улучшения.

17



ГОСТ Р 56430—2015

Приложение D 
(справочное)

Примеры документирования процессов улучшения

Таблица D.1 представляет собой руководство для документирования различных требований процессов улуч
шения.

Т а б л и ц а  D.1

Необходимые действия Примеры доку цент и кования

Формулировка
проблемы

- Четкое определение формули
ровки проблемы.
- Представление доказательства 
(что. когда, кто. где и сколько, если 
применимо)

В ходе процесса испытаний готовой продукции два 
изделия из 30 были признаны несоответствующими 
требованиям проектного документа № 123456. пере
смотр А. Примечание 2.1 в тексте проектного документа 
№ 123456 требует, чтобы шероховатость поверхности 
была максимум 32 мкдюйма по всей внешней поверх
ности. Два несоответствующих изделия имели шерохо
ватость поверхности выше максимальной:
- серийный номер 54321. шероховатость — 67 мкдюй- 
мое;
- серийный номер 65432 — 38 мкдюймов

Коррекции Основные примеры:
- изолирование;
- приостановка оттрузки/поставки:
- выдача пояснительного уведом
ления;
- осведомление персонала об ин- 
циденте/обучение:
- изменение или приостановление 
производственного процесса

Поставщик бьш уведомлен о проблеме.
Поставщик провел информационное обучение об инци
денте для операторов.
Идентифицирована проблема —  поставщик № 678. 
Все неиспользуемые компоненты и изделия, произве
денные из компонентов из этой партии, находятся под 
контролем. Ни одно изделие из этой партии не было от
гружено

Расследования - Определение проблемы (актуа- 
лизация’уточнение. если была вы
явлена новая информация).
- Какая информация была собра
на. проанализирована и/или оце
нена.
- Результаты анапиза/оценивания 
информации.
- Идентификация причин или со
путствующих факторов

Рассмотрен источник проблемы. Последующее рассле
дование подтвердило, что проблема была ограничена 
поставщиком N9 678. Все дополнительное количество 
доступного компонента было проверено в соответствии 
с планом проверки (95/95) и не было обнаружено ника
ких проблем.
Процесс проверки компонента был осуществлен в соот
ветствии с FMEA. результаты проанализированы и были 
признаны адекватными.
Анализ готовой продукции за прошедший год не выявил 
брака из-за этого компонента по параметру шерохова
тости поверхности.
Для решения проблемы были использованы следую
щие инструменты и методы в ходе расследования этого 
вопроса с обработкой поверхности.
- Анализ «рыбья кость» — во вложенном файле с над
писью «поверхности —  шероховатость — анализ».
- Конференц-связь с поставщиком и анализ документа
ции. См. прикрепленный файл, который содержит мате
риалы конференц-связи.
Результаты исследования были следующие. Два разных 
вида сырья смешали на финишном этапе процесса по
ставщика. Один вид сырья предназначался для отгрузки 
продукции клиенту «А» (партия N9 10000-100 с требова
ниями к обработке поверхности максимум 32 мкдюйма). 
а другой вид сырья был предназначен для клиента «Б» 
для продукции, которая могла иметь значения шерохо
ватости поверхности более 32 мкдюймов
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Окончание таблицы D. 1

Необходимые действия Примеры документирования

Идентификация 
причин несоот
ветствий

Результатом анализа первопричин 
должно быть четкое изложение 
самых основных причин, приводя
щих к несоответствию

Был сделан вывод, что причиной появления этого несо
ответствия явились неадекватные процедуры у постав
щика

Планирование
деятельности

Укажите:
- Что необходимо сделать?
- Кто это будет делать?
- Когда это должно быть сделано?

Корректирующее действие: поставщик добавил в до
кументированные процедуры требования к технологи
ческой линии по параметрам обрабатываемой поверх
ности

Верификация
деятельности

Деятельность по верификации 
должна обеспечить, чтобы все 
элементы предложенного дей
ствия (документация, обучение и 
т. д.) удовлетворяла требованиям 
предлагаемого действия. 
Валидация деятельности создает 
данные и информацию, которые 
подтверждают вероятность ре
зультативности корректирующих 
действий по устранению несоот
ветствия или предлагаемого несо
ответствия

Общие примеры приведены ниже. Фактическая доку
ментация должна быть более конкретной:
- анализ и утверждение изменений в процедуре перед 
их использованием;
- проведение пилотных работ по новой процедуре по 
конкретному проекту/отделу по выполнению всего цик
ла;
- верификация того, что в обновленном порядке по
ставщиком рассматривается именно тот процесс, кото
рый вызвал несоответствия;
- верификация того, что материалы для обучения со
трудников посвящены конкретному процессу, который 
вызвал несоответствия;
- сравнение спецификации нового проекта с аналогич
ным проектом предыдущей спецификации;
- выполнение расчетов с использованием альтернатив
ного метода;
- осуществление верификации оборудования, про
граммного обеспечения, производственных процессов, 
методов испытаний, компонентов и т. д.

Пример — Анализ и утверждение поставщиком  
и заказчиком процедуры XXX. разработанной по
ставщиком. с целью подтверждения достаточно
сти внесенных изменений обновленного процесса

Верификация
результатив
ности

Методы или данные для опреде
ления результативности с крите
риями приемлемости:
- цель — улучшения;
- доказательства (источники дан
ных). которые будут использовать
ся в целях поддержания резуль
тативности (например, это может 
быть источник данных, где изна
чально образовалась проблема);
- временные рамки, в которые 
результативность будет контроли
роваться (например, после завер
шения действий или через три или 
шесть месяцев в зависимости от 
обстоятельств);
- необходимый объем выборки 
для демонстрации результатив
ности

«X» месяцев после внедрения:
- проведение анализа данных электронной системы 
производственного контроля для верификации отсут
ствия отклонений по шероховатости готовой продукции 
по результатам приемочного контроля;
- проведение проверки у поставщика функционирова
ния процедуры, выполнения процедуры операторами 
и предоставления доказательств, что они следуют згой 
процедуре
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