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Предисловие
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и отмены»
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ГОСТ 33427—2015 
(ISO 14902:2001)

С Т А Н Д А Р ТМ Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

КОРМА

Определение трипсинингибирую щ ей активности в продуктах из сои

Feeds. Determination of trypsin inhibitor activity of soya products

Дата введения — 2017—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на норма и устанавливает метод определения трипсин

ингибирующей активности (ТИА) в продуктах из сои.
Значения активности ингибитора трипсина являются показателем степени тепловой обработки 

этих продуктов.
Нижний предел определения активности ингибитора трипсина составляет 0.5 мг/г.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 61 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавто

матического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 1770 (ИСО 1042— 83. ИСО 4788— 80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилин

дры. мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 4328 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ ИСО 5 7 2 5 - Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из

мерений. Часть 1. Основные положения и определения
ГОСТ ИСО 5 7 2 5 -гТ о чн о ст ь  (правильность и прецизионность) методов и результатов из/хе- 

рвний. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного 
метода измерений

ГОСТ ISO 6498 Корма, комбикорма. Подготовка проб для испытаний
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 13496.0 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы отбора проб
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и 

размеры
ГОСТ 29227 (ИСО 835-1— 81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. 

Часть 1. Общие требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации. метрологии и сертификации (wvr.v.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который

1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002.
2t В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-2—2002.

Издание официальное
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дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, 
не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применен следующий термин с ш о п  тети пвующим определением.
3.1 трипсинингибирую щ ая активность; ТИА: Отношение массы трипсина, ингибируемого по 

методике, описанной в настоящем стандарте, к массе навески пробы.
П р и м е ч а н и е  — Трилсинингибирующую активность выражают в миллиграммах на грамм.

4 Сущность метода
Сущность метода заключается в экстракции ингибитора трипсина из навески при 9.5 ед. pH. ин

гибировании активности трипсина, используя в качестве субстрата бенэоил-Ьаргинин-р-нитроанилид, 
определении оставшейся активности трипсина путем спектрофотометрического измерения высвобож
денного р-нитроанилина и вычислении трипсинингибирующей активности.

5 Реактивы и растворы
5.1 Реакт ивы

5.1.1 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
5.1.2 Натрия гидроокись по ГОСТ 4328.
5.1.3 Кислота соляная по ГОСТ 3118.
5.1.4 Кислота уксусная ледяная по ГОСТ 61.
5.1.5 Кальций хлористый двухводный. СаС12 2Н20 , с  массовой долей основного вещества не ме

нее 99.0 %.
5.1.6 Трипсин крупного рогатого скота.
5 .1.7 Бензоил-1_-аргинин-р-нитроанилид (L-BAPA) с содержанием основного вещества не менее

99.0 %.
5.1.8 Трис-(гидроксиметил) аминометан (Трис) с содержанием основного вещества не менее

99.0 %.
5.1.9 Диметилсульфоксид (ДМСО) с содержанием основного вещества не менее 99.5 %.

П р и м е ч а н и е  — Допускается использование реактивов аналогичной или более высокой квалифика
ции. изготовленных по другой нормативной докуг/внтации.

5.2 Пригот овление раст воров

5.2.1 Пригот овление  раствора гидроокиси натрия c(NaOH) = 0,01 моль1дм3
В мерной колбе вместимостью 1000 см3 растворяют 0.4 г гидроокиси натрия и доводят объем 

раствора до метки дистиллированной водой.
5.2.2 Пригот овление  раствора соляной кислоты  c(HCI) = 6 м оль/дм3
Раствор готовят смешиванием соляной кислоты и дистиллированной воды в соот юш ении 1:1 

по объему.
Срок хранения раствора не ограничен.
5.2.3 Пригот овление  раствора соляной кислоты  c(HCI) = 1 моль/бм 3
В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят 83 см3 концентрированной соляной кислоты и 

доводят объем раствора до метки дистиллированной водой (см. 5.1.1).
Срок хранения раствора не ограничен.
5.2.4 Пригот овление  раствора соляной кислоты  c(HCI) = 0,1 моль/дм3
В мерную колбу вместимостью 1000 см3 пипеткой вносят 8.3 см3 концентрированной соляной 

кислоты и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой (см. 5.1.1).

П р и м е ч а н и е  — Допускается готовить раствор из стандарт-титра соляной кислоты молярной 
концентрации с(НС1) = 0.1 моль/дм3 или разбавлением раствора соляной кислоты с(НС1) = 1 моль/дм3 в 7 0 раз.

Срок хранения раствора не ограничен.
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5.2.5 Пригот овление  раствора соляной кислоты  c(HCI) = 0,001 моль 1дм3
Готовят разбавлением в 100 раз раствора соляной кислоты  с(НС1) = 0,1 моль /дм2.
Срок хранения раствора не ограничен.
5.2.6 Пригот овление  уксусной кислоты  с(СН3СООН) = 5,3 моль/дм3
В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят 303 см3 ледяной уксусной кислоты и доводят 

объем раствора до метки дистиллированной водой.
Срок хранения раствора не ограничен.
5.2.7 Пригот овление  раствора хлорида кальция в  соляной кислоте
Растворяют 735 мг двухводного хлористого кальция (см. 5.1.5) в 1000 см3 раствора соляной кис

лоты (см. 5.2.5) и проверяют pH раствора, который должен быть равен (3,0 ± 0.1) ед. pH.
Срок хранения раствора не ограничен.
5.2.8 Пригот овление  основного раствора трипсина
Трипсин (см. 5.1.6) перед использованием заранее достают из холодилыюка и оставляют на 

некоторое время для нагревания до температуры окружающей среды.
Растворяют 27,0 мг трипсина в растворе хлорида кальция (см. 5.2.7) в мерной колбе вместимо

стью 100 с  л»3 (см. 6.1) и доводят до метки раствором хлорида кальция.
Срок хранения раствора трипсина при комнатной температуре —  в течение пяти дней, при 

необходимости хранения раствора более пяти дней его хранят в холодильнике при температуре 
(4 ± 2) °С (см. 6.3).

5.2.9 П ригот овление  рабочего раствора трипсина
В мерную колбу вместимостью 100 см3 (см. 6.1) вносят 5 см3 основного раствора трипсина 

(см. 5.2.8) и доводят до метки раствором хлорида кальция (см. 5.2.7).
Раствор используют в день приготовления.
5.2.10 П ригот овление буф ерного раст вора
В мерной колбе вглестимостью 1000 см3 растворяют 6,05 г Трис (см. 5.1.8) и 735 мг двухводного 

хлористого кальция (см. 5 .1.5) в 900 c m j  дистиллированной воды (см. 5 .1.1). Регулируют pH раствора 
до (8.2 ± 0,1) ед. pH с помощью раствора соляной кислоты (см. 5.2.2). Объем доводят дистиллирован
ной водой до метки.

Срок хранения раствора 2 мес.
5.2.11 Пригот овление реактива L-BAPA
Растворяют 60 мг L-BAPA (см. 5.1.7) в 1 см3 ДМСО (см. 5.1.9) в мерной колбе вместимостью 

100 см3 (см. 6.1) и доводят до метки буферным раствором (см. 5.2.10).
Раствор готовят в день использования.

6 Средства измерения, вспомогательное оборудование
Используют обычное лабораторное оборудование, в частности следующее:
6.1 Колбы мерные 1(2. 2а)— 100(1000)— 2 по ГОСТ 1770.
6.2 Кюветы с толщиной поглощающего свет слоя 10 мм.
6.3 Холодильник, поддерживающий температуру (4 ± 2) ’ С.
6.4 pH-метр с пределом допускаемой погрешности ± 0,05 ед. pH.
6.5 Устройство для смешивания.
6.6 Спектрофотометр, позволяющий проводить измерения на длине волны 410 нм.
6.7 Секундомер.
6.8 Баня водяная с циркуляционным насосом, поддерживающая температуру (37 ± 0.25) °С.
6.9 Мельница, снабженная ситом с отверстиями диаметром 0.5 мм.
6.10 Центрифуга лабораторная с частотой вращения не менее 1500 об/мин.
6.11 Центрифужные пробирки.
6.12 Колбы конические Кн-2— 100— 42— ТХС по ГОСТ 25336.
6.13 Весы неавтоматического действия с пределами допускаемой абсолюпьюй погрешности 

х  0.001 г по ГОСТ OIML R  76-1 или нормативному документу, действующему на территории госу
дарства. принявшего данный стандарт.

6.14 Пипетки 1(2)— 1(1а, 2. 2а)— 1(2)— 1(2. 5. 10) по ГОСТ 29227.
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6.15 Цилиндры 1(2, 3. 4J— 50(700. 500>—2 по ГОСТ 1770.
6.16 Колбы мерные 1(2)— 100(1000)— 2 по ГОСТ 1770.

П р и м е ч а н и е  — Допускается использование других средств измерений и оборудования с метрологи
ческими характеристиками не хуже указанных.

7 Отбор проб
Отбор проб — по ГОСТ 13496.0.
Поступающая в лабораторию проба должна быть представительной, не поврежденной 

и не претерпевшей изменений во время транспортирования и хранения.
Проба должна храниться в условиях, предотвращающих ее порчу или изменение состава.

8 Подготовка анализируемой пробы
Анализируемую пробу готовят в соответствии с ГОСТ ISO 6498 си следующим дополнением: ре

презентативную часть пробы размалывают с помощью мельницы  (см. 6.9) с минимальным нагревани
ем. Размолотую пробу тщательно перемешивают.

9 Проведение испытаний
9.1 Количество испы таний

Для каждой пробы  выполняют два параллельных определения трипсинингибирующей активно
сти в соответствии с 9.2. 9.3 и 9.5 в условиях повторяемости.

9.2 Экстракция

Навеску массой (1,000 z  0,001) г помещают в коническую колбу ьместимистью 100 им3 (см. 6 .12), 
добавляют 50 с/х3 раствора гидроокиси натрия (см. 5.2.1).

Доводят значение pH полученного раствора до (9.5 ± 0,1) ед. pH раствором соляной кислоты 
(см. 5.2.3 или 5.2.4), при этом электрод промывают минимальным количеством дистиллированной 
воды (см. 5.1.1).

Закрывают коническую колбу пробкой и оставляют на ночь (от 15 до 24 ч) в холодильнике (см. 6.3). 
Также в холодильник помещают дистиллированную воду в количестве, необходимом для проведения 
экстракции проб.

Содержимое колбы переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 (см. 6.1), доводят объем 
раыпьири до метки дистиллированной водой из холодильника, перемешивают и оставляют на 15 мин.

Подготовленный экстракт используют в течение рабочего дня при хранении в холодильнике.
Надосадочную часть экстракта используют для дальнейшего разбавления дистиллированной во

дой комнатной температуры. Степень разбавления зависит от ожидаемой величины ТИА.

9.3 Разведение экстракта

Оценивают значение ТИА пробы и готовят три различных разведения экстракта на основе схе
мы разведения, представленной в таблице А.1 приложения А, так, чтобы в результате измерения ТИА 
(см. 9.5) хотя бы одно из трех значений процентного содержания ингибитора было бы получено в преде
лах от 40 % до 60 %.

Если ни один из трех результатов не входит в этот диапазон, то следует подобрать другое раз- 
ведение и повторить процедуру.

9.4 Проверка активности трипсина

Активность трипсина (см. 5.1.6) проверяют в каждой партии. Для этого готовят контрольный (про
бирка N° 1) и анализируемый (пробирка N° 2) растворы трипсина.

В центрифужные пробирки (см. 6.11) № 1 и №  2 последовательно вносят по 5 см3 реактива 
L-BAPA (см. 5.2.11), по 3 см3 дистиллированной воды, в пробирку №  1 добавляют 1 см3 раствора уксус
ной кислоты (см. 5.2.6).

Содержимое пробирок перемешивают с помощью устройства для смешивания (см. 6.5) и помеща
ют пробирки на водяную баню (см. 6.8) на 10 мин.
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Затем в каждую пробирку добавляют по 1 см3 рабочего раствора трипсина (см. 5.2.9). Содержи
мое пробирок снова перемешивают с помощью устройства для смешивания (см. 6.5) и помещают цен
трифужные пробирки обратно на водяную баню (см. 6.8). Через (600 ± 5) с в пробирку ЛЛ» 2 добавляют 
по 1 см3 раствора уксусной кислоты (см. 5.2.6).

Содержимое пробирок перемешивают с помощью устройства для смешивания и центрифугируют 
в течение 10 мин при 1500 об/мин.

Эти растворы остаются стабильными в течение 2 ч.
Измеряют оптическую плотность надосадочной жидкости в каждой пробирке относительно дис

тиллированной воды на спектрофотометре (см. 6.6) при длине волны 410 нм в кюветах (см. 6.2).
Разница между оптической плотностью анализируемого раствора трипсина и оптической плот

ностью контрольного раствора трипсина (Ar ~ A bJ  должна быть (0.380 ± 0.050) е. о. л. Если условие 
не выполнено, то используют новый трипсин.

9.5 Измороние трипсинингибирую щ ей активности

Для каждого разведения экстракта пробы (см. 9.3) готовят анализируемый и контрольный рас
творы  пробы. Подготовку анализируемых растворов пробы и соответствующих контрольных раство
ров пробы проводят параллельно, включая центрифугирование.

В центрифужные пробирки (по две пробирки для раствора трипсина и для каждого разведения 
экстракта пробы) последовательно вносят по 5 см3 реактива L-BAPA (см. 5.2.11). в пробирки с раство
рами трипсина по 3 см3 дистиплированной воды, в пробирки с растворами проб —  по 1 см3 экстракта 
проб и по 2 см3 дистиллированной воды. В пробирки, в которых готовят контрольные растворы трип
сина и пробы, вносят по 1 см3 раствора уксусной кислоты.

Содержимое пробирок перемешивают с помощью устройства для смешивания (см. 6.5) и помеща
ют пробирки в водяную баню (см. 6.8) на 10 мин.

Затем в каждую пробирку добавляют по 1 см3 рабочего раствора трипсина (см. 5.12). Содержимое 
пробирок снова перемешивают с помощью устройства для смешивания и помещают центрифужные 
пробирки обратно в водяную баню. Через (600 ± 5) С в пробирки, « которых готовят анализируемый 
растворы трипсина и пробы, добавляют по 1 см3 раствора уксусной кислоты (см. 5.2.6).

Содержимое пробирок перемешивают с помощью устройства для смешивания (см. 6.5). Затем 
все пробирки с растворами центрифугируют в центрифуге (см. 6.10) в течение 10 мин при 1500 об/мин.

Полученные растворы остаются стабильными в течение 2 ч.
Измеряют оптическую плотность надосадочной жидкости во всех пробирках на спектрофото

метре (см. 6.6) при длине волны 410 нм в кюветах (см. 6.2).

10 Обработка результатов
10.1 Вы числение содержания ингибитора т рипсина  в  анализируемом раст воре пробы

Содержание ингибитора трипсина /', %. в анализируемом растворе пробы  вычисляют по формуле

-Л Л .лп
( А г ~ \ г )

где Аг —  оптическая плотность анализируемого раствора трипсина, в. о. л.;
АЬг —  оптическая плотность контрольного раствора трипсина, о. о. л.;
As —  оптическая плотность анализируемого раствора пробы, о. о. л.;

Ab"s —  оптическая плотность контрольного раствора пробы, в. о. л..
100 —  коэффициент пересчета в проценты.

10.2 Вычисление коэф ф ициент а разведения экст ракт а пробы

Коэффициент разведения экстракта пробы f, вычисляют по формуле

, 100-100

1 V

где 100 —  объем экстракта анализируемой пробы (см. 9.2). см3.
100 —  объом разведенного экстракта анализируемой пробы, см3:

V — объем, полученный на основе данных в соответствии с приложением А

( 2)

. таблица А.1. см3.
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10.3 Вы числение трипсинингибирую щ ей активности

Трипсинингибирующую активность ТИА. мг/г. вычисляют по формуле

ТИА = .
100 mQ

(3)

где / —  содержание ингибитора трипсина в анализируемом растворе пробы. %. вычисляемое по 
формуле (1):

т ,  —  масса трипсина, мг;
7, —  коэффициент  разведения экстракта пробы, вычисленный по формуле (2)\
/j, —  поправочный коэффициент, равный 2.8 Ю  4. основанный на чистоте трипсина (56 %, см. (1] 

и [2]) и разбавлении трипсина согласно 5.2.8 и 5.2.9;
100 —  коэффициент перевода из процентов: 
т0 —  масса навески пробы, г.

Полученный результат округляют до 0.1 мг/г.

11 Прецизионность
11.1 М ежлабораторные испы тания
Результаты межлабораторных испытаний в отношении прецизионности метода определения 

трипсинингибирующей активности приведены в приложении Б. Значения, полученные при проведе
нии этих испытаний, не применимы к диапазонам концентраций и пробам, отличающимся от описанных 
в настоящем стандарте.

11.2 Повторяемость (сходимость)
Абсолютное расхождение между результатами двух отдельных независимых испытаний, получен

ными одним и тем же методом на одной лабораторной пробе в одной и той же лаборатории одним и тем 
же оператором на одном и том же экземпляре оборудования е течение короткого промежутка време
ни. не должно превышать предел повторяемости г. приведенный в таблице 1. более чем в 5 % случаев.

Т а б л и ц а  1 — Предел повторяемое™ г и предел воспроизводимости R
В миллиграммах на грамм

Наименование Трипсинингибирующап Предел повторяемости Предел воспроизводимости
анализируемо» пробы активность с R

Соя 1 1.53 0.18 1.11

Соя 2 1.30 0.09 2.11

Обжаренная соя 2.08 1.03 1.88

11.3 В оспроизводим ость

Абсолютное расхождение между результатами двух отдельных испытаний, полученными одним 
и тем же методом на идентичных пробах в разных лабораториях разными операторами на различных 
экземплярах оборудования, не должно превышать предел воспроизводимости R. приведенный в табли
це 1. более чем в 5 % случаев.

12 Протокол испытания
Протокол испытания должен включать в себя следующее:
а) всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;
б) используемый метод отбора проб, если известен;
в) используемый метод испытания со ссылкой на настоящий стандарт;
г) все обстоятельства, не указанные в настоящем стандарте или рассматриваемые как не

обязательные. которые могли повлиять на результат(ы) испытания;
д) полученный(е) результат(ы) испытания, среднеарифметическое значение двух испытаний, 

если проверена повторяемость.
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Приложение А 
(обязательное)

Схема разведения экстракта пробы

В таблице А.1 приведены схемы разведения экстракта пробы. На рисунках А.1 и А.2 показаны примеры 
графического представления схемы разведения.

Т а б л и ц а  А.1 — Схема разведения экстракта пробы

Предполагаема и ТИЛ. мг/г

Теоретические разведения экстракта c v 3/100  см3, при процентном содержании 
ингибитора трипсина

40 % 5 0 % 6 0 %

0.5 61 76 91
1.0 30 38 45
1.5 20 25 30
2.0 15 19 23
2.5 12 15 18
3.0 10 13 15
3.5 8.6 11 13
4.0 7.6 9.5 11
4.5 6.7 8.4 10
5.0 6.0 7.6 9.1
6 5.0 6.3 7.6
7 4.3 5.4 6.5
8 3.8 4.7 5.7
9 3.4 4.2 5.0
10 3.0 3.8 4.5
11 2.7 3.4 4.1
12 2.5 3.2 3.8
13 2.3 2.9 3.5
14 22 2.7 3.2
15 2.0 2.5 3.0
16 1.9 2.4 2.8
17 1.8 2.2 2.7
18 1.7 2.1 2.5
19 1.6 2.0 2.4
20 1.5 1.9 2.3
25 12 1.5 1.8

ТЬоретмеаве р а и р н п  пробы, юЛюО  <ш3

Рисунок А.1 — Соотношение между трилсинингибирующей активностью и теоретическим разбавлением пробы
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Теирспнвсяж реявденю правы, cwVlOQ cat9

Рисунок А.2 — Фрагмент рисунка А. 1
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Приложение Б 
(справочное)

Результаты межлабораторных испы таний

Прецизионность метода была установлена в 1998 г. в результате межлабораторных испытаний, выполнен
ных в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-1 и ГОСТ ИСО 5725-2 для определения воспроизводимости. Для определе
ния предела повторяемости семь лабораторий проводили испытания пробы сои в двух повторностях. Для опре
деления предела воспроизводимости испытания двух проб сои и одного образца обжаренной сои были проведены 
семью лабораториями.

Статистические результаты межлабораторных испытаний приведены в таблице Б. 1.

Т а б л и ц а  Б.1 — Статистические результаты межлабораторных испытаний

Наименование показателя
Значение показателя дпя проб’

1 2 Э

Количество лабораторий 7 7 7

Количество лабораторий после удаления выбросов 7 7 7

Среднее значение активности ингибитора трипсина, мг/г 1.30 1.53 1,88

Стандартное отклонение повторяв мост и sr  мг/г 0.03 0.06 0.37

Коэффициент вариации повторяемости. % 2.31 4.18 1.03

Предел повторяемости г (г = 2.8 х sfi). мг/г 0.09 0.18 1.03

Стандартное отклонение воспроизводимости SR, г/г 0.75 0.40 0.67

Коэффициент вариации воспроизводимости. % 57.7 25.9 35.7

Предел воспроизводимости R {R  = 2.8 х SR), мг/г 2.11 1.11 1.88

* Пробы 1 и 2: соя; проба 3: обжаренная соя.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сопоставление структуры  настоящего стандарта со  структурой 
примененного в нем международного стандарта

Т а б л и ц а  ДА.1

Структура настоящего стандарта Структура международного стандарта ISO  14902:2001

Подраздел | Пункт Подраздел | Пункт

Раздел 5 Раздел 5

5.1 5.1.1 5.1 —

5.1.2 5.2 —

5.1.3 5.3 —

5.1.4 5.4 —

5.1.5 5.5 —

5.1.6 5.6 —

5.1.7 5.6

5.1.8 5.7 —

5.1.9 5.8 -

5.2 5.2.1 5.9 —

5.2.2 5.10 -

5.2.3 5.11 —

5.2.4 5.12 -

5.2.5 5.13 —

5.2.6 5.14

5.2.7 5.15 —

5.2.8 5.16 —

5.2.9 5.17 —

5.2.10 — —

5.2.11 — —

Раздел 6 Раздел 6

6.1 — 6.1 —

6.2 — 6.2 —

6.3 — 6.3 —

6.4 — 6.4 —

6.5 — 6.5 —

6.6 — 6.6 —

6.7 — 6.7 —

6.8 — 6.8 —

10
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Окончание таблицы ДА. J

C tp /ктура настоящего стандарта Структура международною стандарта ISO  14902:2001

Подраздел Пункт Подраздел Пункт

6.9 — 6.9 —

6.10 — 6.10 —

6.11 — 6.11 —

6.12 — — —

6.13 — — —

6.14 — — —

6.15 — — —

6.16 — — —

Раздел 7 Раздел 7

Раздел 8 Раздел 8

Раздел 9 Раздел 9

Раздел 10 Раздел 10

Раздел 11 Раздел 11

Раздел 12 Раздел 12

Приложение

А

Приложение

А

Б В

ДА —

Библиография Библиография

П р и м е ч а н и я
1 Сравнение структур стандартов приведено, начиная с раздела 5. так как предыдущие разделы стандар

тов и их иные структурные элементы (за исключением предисловия) идентичны.
2 Раздел 5 разделен на подразделы 5.1 «Реактивы» и 5.2 «Приготовление растворов*.
3 В раздел 6 настоящего сгандарта введены подразделы с неуказанным в международном стандарте 

оборудованием.
4 В соответствии с ГОСТ 1.5—2001 и ГОСТ 1.3—2014 настоящий стандарт дополнен приложением ДА «Со

поставление структуры настоящего сгандарта со структурой примененного в нем международного стандарта».
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