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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Методика определения лактофоррина 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

Milk and dairy products.
Method for determination of the lactoferrin by high performance liquid chromatography

Дата введения —  2016— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на молоко и молочные продукты (молоко сырое, молоко 
питьевое, сливки сырые, сливки питьевые, кисломолочные продукты, творог, сыры, сухие молочные 
продукты) и устанавливает методику определения лактоферрина методом высокоэффективной жид
костной хроматографии.

Диапазон измерений массовой концентрации (массовой доли) лактоферрина от 0.01 до
10.00 мг/см3 (мг/г) включительно.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требо

вания
ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требо

вания к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 

общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требова

ния и номенклатура видов защиты
ГОСТ 12.4.009 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты обьектов. 

Основные виды. Размещение и обслуживание
ГОСТ 12.4.021 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие тре

бования
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтомати

ческого действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 1770 (ИСО 1042— 83. ИСО 4788— 80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ ИСО 5725-6— 20031' Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из

мерений. Часть 6. Использование значений точности на практике
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и 

размеры
ГОСТ 25794.1— 83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основ

ного титрования

1> В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-6— 2002.

Издание официальное
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ГОСТ 26809.1 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб 
к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты

ГОСТ 27752 Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часы-будильни
ки. Общие технические условия

П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации. метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов 
по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действу
ющий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после при
нятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, 
затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. 
Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в ча
сти. не затрагивающей эту ссылку.

3 Сущность метода

Метод основан на удалении из пробы жира и казеиновой фракции белка и определении в по
лученном фильтрате содержания лактоферрина высокоэффективной жидкостной хроматографией 
по обращенно-фазовому механизму при помощи спектрометрического детектора при длине волны 
205 нм.

4 Средства измерений, вспомогательное оборудование, 
посуда и реактивы

Хроматограф, включающий следующие элементы:
- колонку С18 с размером пор 300 А длиной 250 мм, внутренним диаметром 4.6 мм;
- устройство петлевое для ввода пробы рабочим объемом петли 0,020 см3;
- спектрофотометрический детектор с переменной длиной волны, позволяющий проводить из

мерения оптической плотности при длине волны 205 нм, снабженный проточной кварцевой кюветой 
объемом 1 см3;

- программное обеспечение для статистической обработки полученных результатов измерений.
Микрошприц для ВЭЖХ вместимостью 0.1 см3.
Весы неавтоматического действия по ГОСТ OIML R 76-1 или весы по нормативным документам, 

действующим на территории государств, принявших стандарт, с пределом допускаемой абсолютной 
погрешности ± 0,001 г.

Анализатор потенциометрический диапазоном измерения от 1 до 12 ед. pH с погрешностью 
± 0.02 ед. pH.

Центрифуга лабораторная со скоростью вращения не менее 5000 мин*1.
Дозаторы пипеточные переменного объема дозирования в диапазоне 0.020— 5.000 см3 с относи

тельной погрешностью дозирования ± 1 %.
Часы 2-го класса точности по ГОСТ 27752.
Баня ультразвуковая с рабочей частотой не менее 20 Гц и объемом не менее 1 дм3.
Колбы 1— 25— 2. 1— 1 00-2 . 1— 1000— 2 по ГОСТ 1770.
Пробирки П-1— 10— 0.1 ХС по ГОСТ 1770.
Цилиндры 1— 50— 2, 1— 100— 2 по ГОСТ 1770.
Колба К-1— 1000-29/32 по ГОСТ 25336.
Стаканы В-1— 25. В-1— 150 по ГОСТ 25336.
Фильтры мембранные с диаметром пор не более 0.5 мкм.
Ацетонитрил для жидкостной хроматографии, с содержанием основного вещества не менее 99.98 %.
Кислота соляная по ГОСТ 3118, х. ч. раствор молярной концентрации 1 моль/дм3.
Кислота трифторуксусная (ТФУ), с содержанием основного вещества не менее 99.0 %.
Лактоферрин. с содержанием основного вещества не менее 99.9 %.
Вода бидистиллированная.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
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Допускается применение других средств измерения, вспомогательного оборудования, не уступа
ющих вышеуказанным по метрологическим и техническим характеристикам и обеспечивающих необ
ходимую точность измерения, а также реактивов и материалов по качеству не хуже вышеуказанных.

5 Отбор проб и подготовка их к анализу

Отбор проб и подготовка их к анализу —  по ГОСТ 26809.1 и другим нормативным документам, 
действующим на территории государств, принявших стандарт.

В случае если определение не может быть проведено сразу после отбора проб, их хранят в холо
дильнике при температуре (4 ± 2) °С не более 48 ч.

6 Подготовка к проведению измерений

6.1 Приготовление раствора соляной кислоты молярной концентрации c(HCI) = 1 моль/дм3

Раствор готовят в соответствии с требованиями ГОСТ 25794.1— 83 (раздел 2).
Срок хранения раствора при температуре (20 ± 5) °С —  не более 1 мес.

6.2 Подготовка пробы исследуемого продукта

6.2.1 Пробы жидких продуктов массой (20.000 ± 0.001) г помещают в центрифужную пробирку и 
центрифугируют при скорости вращения 5000 мин'1 в течение 15— 30 мин. При этом она разделяется 
на два слоя: верхний —  жировой и нижний —  белковый.

Для осаждения казеина полученную белковую фракцию переливают в мерный цилиндр вмести
мостью 50 см3, помещают в него электроды pH-метра и по каплям добавляют раствор HCI молярной 
концентрацией 1 моль/дм3 до pH 4.6 ед. pH. Переливают полученный раствор в градуированные цен
трифужные пробирки и центрифугируют 15 мин при скорости вращения 5000 мин'1, фиксируют конеч
ный объем раствора.

Проводят два параллельных определения.
6.2.2 Пробы пастообразных, сухих продуктов массой (5,000 ± 0.001) г растворяют в 50 см3 дистил

лированной воды, помещают туда электроды и по каплям добавляют раствор HCI молярной концентра
цией 1 моль/дм3 до pH 4.6 ед. pH. После достижения указанной величины раствор переносят в мерную 
колбу вместимостью 100 см3 и доводят до метки дистиллированной водой. Дают отстояться в течение 
30 мин. Затем фильтруют через складчатый фильтр. В случае недостаточного осаждения казеина про
водят центрифугирование фильтрата: переливают полученный фильтрат в центрифужные пробирки и 
центрифугируют 5 мин при скорости вращения 5000 мин-1.

Полученный экстракт используют для измерений.

6.3 Приготовление подвижной фазы для жидкостной хроматографии (элюенты А, В)

Для приготовления элюента А к ацетонитрилу добавляют 0.1 % ТФУ по объему.
Для приготовления элюента В к бидистиллированной воде добавляют 0.1 % ТФУ по объему.
Полученные элюенты рекомендуется профильтровать через мембранный фильтр. Перед ис

пользованием подвижную фазу дегазируют в круглодонной колбе под вакуумом на ультразвуковой 
бане.

Срок хранения элюента А в плотно укупоренной темной посуде при температуре (4 ± 2) X  —  не 
более 3 мес.

Элюент В используется свежеприготовленным.

6.4 Приготовление раствора лактоферрина массовой концентрации 1 мг/см3

Взвешивают (0.025 ± 0,001) г лактоферрина. количественно переносят в мерную колбу вместимо
стью 25 см3, доводят до метки бидистиллированной водой и аккуратно перемешивают.

Срок хранения раствора при температуре (4 ± 2) °С —  не более 1 мес.

6.5 Приготовление раствора лактоферрина массовой концентрации 0,5 мг/см3

В стакан вместимостью 25 см3 отмеряют 1 см3 раствора лактоферрина массовой концентрации 
1 мг/см3. приливают 1 см3 бидистиллированной воды и аккуратно перемешивают.
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6.6 Приготовление раствора лактоферрина массовой концентрации 0,25 мг/см3

В стакан вместимостью 25 см3 отмеряют 1 см3 раствора лактоферрина массовой концентрации 
0.5 мг/см3. приливают 1 см3 бидистиллированной воды и аккуратно перемешивают.

6.7 Приготовление раствора лактоферрина массовой концентрации 0,1 мг/см3

В стакан вместимостью 25 см3 отмеряют 0.1 см3 раствора лактоферрина массовой концентрации 
1 мг/см3, приливают 0,9 см3 бидистиллированной воды и аккуратно перемешивают.

6.8 Построение градуировочной зависимости

Построение градуировочной зависимости и проверку приемлемости градуировки проводят в со
ответствии с руководством пользователя программного обеспечения, прилагаемым к хроматографу, с 
использованием растворов лактоферрина по 6.4— 6.7.

Градуировку проводят при изменении условий хроматографического анализа, при несоответствии 
результатов метрологическим требованиям.

Проверку градуировки проводят непосредственно после выполнения градуировки, а в дальней
шем —  периодически, перед каждой серией измерений.

6.9 Подготовка хроматографа к работе

Подготовку хроматографа к работе проводят в соответствии с прилагаемой к хроматографу ин
струкцией.

6.9.1 Условия хроматографирования
Градиентный режим разделения:
- подвижная фаза: элюент А —  элюент В.
Элюент А: с 35 % до 60 % за 30 мин.

с 60 % до 90 % за 5 мин. 
с 90 % до 35 % за 5 мин.

- длина волны детектора —  205 нм:
- чувствительность детектора —  0.08 единицы оптической плотности по шкале (ориентировочное 

значение):
- скорость потока подвижной фазы —  1.2 см3/мин;
- температура (20 ± 2) °С.

7 Условия проведения измерений

При выполнении измерений в лаборатории следует соблюдать следующие условия:
- температура сжружающеги воздуха.......................... от 20 °С до 25 °С:
- относительная влажность воздуха............................ от 40 % до 80 %;
- атмосферное давление.............................................. от 84 до 106 кПа;
- напряжение в электросети.......................................... (220 ± 10) В:
- частота тока в электросети......................................... от 49 до 51 Гц.

8 Проведение измерений

После выхода системы в режим равновесия в хроматограф вводят 20 мкл экстракта (6.2) и де
тектируют с помощью спектрофотометрического детектора при длине волны 205 нм. Приблизительное 
время удерживания лактоферрина 18— 20 мин.

9 Обработка результатов измерений

9.1 Массовую концентрацию лактоферрина X, мг/см3, в жидких продуктах определяют по градуи
ровочному графику.

9.2 Массовую долю лактоферрина Х1 ,мг/г. в пастообразных и сухих продуктах определяют по фор
муле

X , - — . (1)
т
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где С —  массовая концентрация лактоферрина, определенная по градуировочному графику, мг/см3; 
V—  объем раствора, полученный после разведения пробы продукта, см3: 
т —  масса пробы продукта, г.

9.3 За окончательный результат измерений принимают среднеарифметическое значение резуль
татов двух последовательных определений, выполненных в условиях повторяемости, округленное до 
второго десятичного знака.

10 Контроль точности результатов измерений

10.1 Метрологические характеристики метода

Приписанные характеристики погрешности и ее составляющих метода определения лактоферри
на в молоке и молочных продуктах при Р  = 0,95 приведены в таблице 1.

Таблица  1

Д иапазон определения 
лактоф еррина. мг.'с<и3 (мг/г)

Предел повторяемости.

W  *

Предел воспроизводимости 

«отн • *

Границы, относительной 
погреш ности. ± S. %

0 .0 1 — 1 0 .0 0 2 0 2 8 2 0

10.2 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях 
повторяемости

Проверку приемлемости результатов определения лактоферрина в молоке и молочных продуктах, 
полученных в условиях повторяемости (два последовательных определения, п = 2), проводят с учетом 
требований ГОСТ ИСО 5725-6— 2003 (пункт 5.2.2).

Результаты измерений считаются приемлемыми при условии

| * , - Х г К , „ ° - 0 1 * с р -  <2>

где Xv  Х2 —  значения результатов двух последовательных измерений массовой концентрации 
(массовой доли) лактоферрина в молоке и молочных продуктах, полученных в условиях 
повторяемости, мг/см3 (мг/ г);

Хср —  среднеарифметическое значение двух последовательных измерений массовой концен
трации (массовой доли) лактоферрина в молоко и молочных продуктах, мг/см3 (мг/г); 

готи —  предел повторяемости (сходимости), значение которого приведено в таблице 1. %.
Если данное условие не выполняется, то проводят повторные измерения и проверку 

приемлемости результатов измерений в условиях повторяемости в соответствии с требованиями 
ГОСТ ИСО 5725-6— 2003 (пункт 5.2.2).

10.3 Проверка приемлемости результатов измерений, полученных в условиях 
воспроизводимости

Проверку приемлемости результатов определения массовой концентрации (массовой доли) 
лактоферрина в молоке и молочных продуктах, полученных в условиях воспроизводимости (в двух 
лабораториях, т  = 2), проводят с учетом требований ГОСТ ИСО 5725-6— 2003 (пункт 5.3.2.1).

Результаты измерений, выполненные в условиях воспроизводимости, считаются приемлемыми 
при условии

|X , ' -* j|s R w 0 ,0 1 -V  (3)
где Х[.Х'2 —  значения результатов двух результатов определения массовой концентрации (массовой 

доли) лактоферрина в молоко и молочных продуктах, полученных в двух лабораториях в 
условиях воспроизводимости, мг/см3 (мг/г):

Хср —  среднеарифметическое значение результатов определения массовой концентрации (мас
совой доли) лактоферрина в молоке и молочных продуктах, выполненных в условиях 
воспроизводимости, мг/см3 (мг/г);

RotH —  предел воспроизводимости, значение которого приведено в таблице 1, %.
Если данное условие не выполняется, то выполняют процедуры в соответствии с требованиями 

ГОСТ ИСО 5725-6— 2003 (пункт 5.3.3).

5
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11 Оформление результатов

Результат определения массовой концентрации (массовой доли) лактоферрина в молоке и молоч
ных продуктах представляют в документах, предусматривающих его использование, в виде

Хср ± 6 0,01 Хср. при Р  = 0.95, (4)

где Хср —  среднеарифметическое значение результатов двух последовательных определений, мг/см3 (мг/г);
6 —  границы относительной погрешности измерений. % (см. таблицу 1).

12 Требования, обеспечивающие безопасность

При выполнении работ необходимо соблюдать следующие требования:
- помещение лаборатории должно быть оборудовано общей приточно-вытяжной вентиляцией в 

соответствии с ГОСТ 12.4.021. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно пре
вышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005;

- требования техники безопасности при работе с химическими реактивами —  в соответствии с 
ГОСТ 12.1.007;

- требования техники безопасности при работе с электроустановками —  в соответствии с 
ГОСТ 12.1.019.

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в соот
ветствии с ГОСТ 12.1.004 и быть оснащено средствами пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

13 Требования к оператору

Выполнение измерений может проводить специалист, имеющий специальное образование, осво
ивший метод и уложившийся в норматив контроля точности при выполнении процедур контроля точ
ности.
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Приложение А 
(справочное)

Пример хроматограммы определения массовой концентрации лактоферрина
в молочном продукте

А.1 Пример хроматограммы определения массовой концентрации лактоферрина в молоке приведен на ри
сунке А. 1.

mV

800 ’

600 - 

400 •

200 •

\

0 2 4 6

5

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 мин

1 —  БСА; 2  —  сс-Лактоальбуыии; 3 —  Л актоф еррии: 4 —  р-Лактоглобулии А. 5 —  |1-Ла«тоглобупин В

РисунокА.1
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