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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЖИДКОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ 

Определение температуры кипения

Cooling liquids. Determination of boiling point

Дата введения —  2017— 07— 01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения равновесной температуры кипения 
охлаждающих жидкостей. Равновесная температура кипения указывает на температуру, при которой 
образец начнет кипеть в системе охлаждения при равновесных условиях при атмосферном давлении.

П р и м е ч а н и я
1 Охлаждающие жидкости могут продаваться в готовом к использованию виде (предварительно разбавлен

ные). Настоящий стандарт применим к разбавленным и к концентрированным растворам.
2 Процедура получения представительного образца раствора охлаждающей жидкости, содержащей присад

ку для предотвращения утечки, установлена в ASTM D 1176.

1.2 Значения, указанные в единицах СИ, считают стандартными. Значения в скобках приведены 
только для информации.

1.3 В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обеспечения безопас
ности. связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за 
установление соответствующих правил по технике безопасности и охране здоровья, а также определя
ет целесообразность применения законодательных ограничений перед его использованием.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для 
недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его 
изменения)1).

ASTM D 1176, Standard practice for sampling and preparing aqueous solutions of engine coolants or 
antirusts for testing purposes (Стандартная практика отбора проб и приготовления водных растворов 
охлаждающих жидкостей или противокоррозионных присадок для проведения испытаний)

ASTM Е 1. Standard specification for ASTM liquid-in-glass thermometers (Стандартная спецификация 
на стеклянные жидкостные термометры ASTM)

ASTM Е 230, Standard specification and temperature-electromotive force (EMF) tables for standardized 
thermocouples [Стандартная спецификация и таблицы зависимости электродвижущей силы (ЭДС) от 
температуры для стандартных термопар]

3 Сущность метода

3.1 Кипятят 60 мл (две унции) образца при равновесных условиях при атмосферном давлении в 
колбе вместимостью 100 мл. Температура жидкости с поправкой на барометрическое давление явля
ется температурой кипения.

1> Ссылки на стандарты ASTM можно уточнить на сайте ASTM website, www.astm.org или в службе поддержки 
клиентов ASTM service@astm.org. а также в информационном томе ежегодного сборника стандартов ASTM (Web
site standard's Document Summary).

Издание официальное
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4 Аппаратура (см. рисунок 1)

1 —  выпуск воды. 2 —  рубаш ка водяного охлаж дения; 3  —  впусх воды; 4 —  устройство измерения температуры 
(экологически безопасны й термометр или термопара); 5  —  гранулы  д л я  предотвращ ения б ур н о ю  кипения

Рисунок 1 —  Аппарат для определения температуры кипения

4.1 Круглодонная колба из жаропрочного стекла вместимостью 100 мл. оснащенная двумя корот
кими горлышками: центральное горлышко снабжено пришлифованной муфтой с конусным соединени
ем 19/38, боковое горлышко наружным диаметром 10 мм (0.4 дюйма) расположено таким образом, что
бы обеспечить размещение кончика устройства измерения температуры в центре колбы на расстоянии 
6,5 мм (0.26 дюйма) от ее дна (см. рисунок 2).

2
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1 —  конусное соединение 19/38: 2  —  оплавлено: 3  —  валик наружным диаметром  приблизительно 14 мм 

Рисунок 2 —  Корогкогорлая колба вместимостью 100 мл

4.2 Обратный холодильник с прямой стеклянной трубкой и рубашкой для водяного охлаждения 
длиной 200 мм (7.9 дюйма). Нижний конец холодильника должен иметь стандартный пришлифованный 
керн с конусом 19/38 и наконечником для стекания капель.

4.3 Гранулы для предотвращения бурного кипения. Для каждого определения используют три или 
четыре гранулы карбида кремния размером №? 8 или другие подходящие гранулы из инертного матери
ала. Для сильно пенящихся образцов можно добавить большее количество гранул.

4.4 Устройство измерения температуры (экологически безопасный термометр или термопара). 
Используют термометр ASTM частичного погружения диапазоном от минус 5 °С до плюс 300 °С (от 
20 eF до 580 °F). соответствующий требованиям к термометрам 2С или 2F по ASTM Е 1, или другое 
подходящее, не содержащее ртути устройство измерения температуры, например термопару, работаю
щую в том же диапазоне температур и имеющую одинаковую или более высокую точность, как указано 
в ASTM Е 230 (см. раздел 10). Данные, представленные в этом разделе, получены с использованием 
только ртутных стеклянных термометров.

4.5 Источник тепла

Используют электрический колбонагреватель. обеспечивающий получение достаточного количе
ства тепла в соответствии с требованиями к скоростям нагревания с обратным холодильником, при
веденным в разделе 7.

5 Образцы для испытаний

5.1 Образец неиспользованного концентрата охлаждающей жидкости для определения темпера
туры кипения получают следующим образом.

5.1.1 Выдерживают полученный в контейнере изготовителя продукт до достижения равновесия с 
температурой окружающей среды, но не ниже 20 °С (68 °F).

5.1.2 Встряхивают контейнер для перемешивания фаз. которые могли разделиться.
5.1.3 Сразу отбирают образец для испытания.
5.2 Для приготовления разбавленного раствора любого состава тщательно перемешивают об

разец. пипеткой отбирают необходимый объем в калиброванную мерную колбу и доводят содержимое

3
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колбы дистиллированной водой до соответствующего объема при поддержании температуры кали
бровки.

5.3 Процедура получения представительного образца раствора охлаждающей жидкости, содер
жащей присадку для предотвращения утечки, приведена в ASTM D 1176.

6 Подготовка аппаратуры

6.1 Используют калиброванное устройство измерения температуры (термометр или термопару).
6.2 Помещают калиброванное устройство измерения температуры в боковую трубку колбы, пока 

кончик устройства не будет на расстоянии 6.5 мм (0,26 дюйма) от дна в центре колбы. Фиксируют 
устройство для измерения температуры в боковом горле колбы коротким отрезком резиновой трубки 
или другим подходящим средством.

6.3 Помещают в колбу 60 мл (2 унции) испытуемого образца вместе с тремя или четырьмя грану
лами карбида кремния.

6.4 Присоединяют химически очищенный холодильник к колбе и устанавливают колбу в колбона- 
греватель. Закрепляют стеклянную посуду на опорном кольце лабораторного типа. Фиксируют аппарат 
с помощью зажима. Присоединяют к холодильнику впускную и выпускную трубки для охлаждающей 
воды.

7 Проведение испытаний

7.1 Включают подачу охлаждающей воды к собранному в соответствии с рисунком 1 аппарату и 
нагревают колбу электрическим нагревателем для колб с такой скоростью, чтобы образец достигал 
температуры кипения в течение 15 мин. Нагревают образец до температуры кипения, затем медленно 
уменьшают подачу тепла до получения требуемой скорости обратного потока. В течение 10 мин регу
лируют скорость обратного потока до 1— 2 капель в секунду. Для получения точных результатов важно 
тщательно определить и поддерживать заданную скорость обратного потока в течение 2 мин перед 
считыванием температуры.

7.2 Регистрируют наблюдаемые температуру и атмосферное давление.

8 Вычисления

8.1 Погрешность устройства для измерения температуры

Корректируют значение наблюдаемой температуры с использованием поправки на погрешность 
термометра или термопары с помощью полученного при калибровке поправочного коэффициента 
(см. 6.1).

8.2 Отклонение от стандартного атмосферного давления

После корректировки значения наблюдаемой температуры на погрешность термометра или тер
мопары вводят поправку на отклонение от стандартного барометрического давления. Для определения 
поправки на барометрическое давление используют таблицу 1.

Т а б л и ц а  1 —  Поправка на барометрическое давление*)

Н аблю даемая температура с поправкой ма погреш ность устройства 
измерения температуры

Поправка ма разность давлений 
1 ыы рт. CT.fl>

-с •F

До 100 *С (212 ’ F) включ. 0.03 0.06

Св. 100 "С (212 Т )  до 190 'С  (374 Т )  включ. 0.04 0.07

Св. 190 "С (374 ’ F) 0.04 0.08

4
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Окончание таблицы  1

А> Настоящая таблица является приближенным представлением уравнения Сиднея —  Янга

Сс = 0.000095 (760 ± Р) (273 ± tc).

где Сс —  поправка, вводимая в наблюдаемую температуру <с;
Р —  фактическое барометрическое давление, мм рт. ст.
Для корректировки показаний устройства измерения температуры в градусах Фаренгейта используют 

уравнение

С, = 0.000095 (760 ± Р) (460 ± t,).

где С ,—  поправка, вводимая в наблюдаемую температуру (,.

В) Поправку прибавляют при барометрическом давлении ниже 760 мм и вычитают при барометрическом 
давлении выше 760 мм.

9 Протокол испытаний

9.1 В протоколе испытаний регистрируют следующую информацию.
9.1.1 Значение равновесной температуры кипения в качестве наблюдаемой температуры с уче

том поправок на погрешность термометра или термопары и барометрическое давление, округленное с 
точностью до 0.3 °С (0.5 °F).

10 Прецизионность и смещение

10.1 Прецизионность

10.1.1 Воспроизводимость
Расхождение результатов испытаний разбавленных образцов с температурой кипения ниже 100 5С 

(212 °F) не должно превышать 1.4 °С (2,5 aF), а расхождение результатов испытаний разбавленных об
разцов с температурой кипения выше 100 °С (212 °F) не должно превышать 2.5 °С (4.5 ®F).

10.1.2 Расхожаение результатов испытаний образцов неиспользованных концентратов с темпе
ратурой кипения ниже 100 *С (212 °F) не должно превышать 1.4 аС (2.5 °F). а расхождение результатов 
испытаний образцов неиспользованных концентратов с температурой кипения выше 100 вС (212 °F) не 
должно превышать 5.6 °С (10 °F).

10.2 Смешение

Смещение не определено в связи с отсутствием принятых стандартных образцов для определе
ния смещения.

5
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных стандартов ASTM межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

О бозначение и наименование 
ссы лочного  стандарта ASTM

Степень
соответствия

О бозначение и наименование межгосударственного стандарта

ASTM D 1176 — •

ASTM Е 1 — •

ASTM Е 230 — •

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо
вать перевод на русский язык данного стандарта.

6
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Поправка к ГОСТ 33594— 2015 Жидкости охлаждающие. Определение температуры кипения

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Узбекистан UZ Узстандарт

(ИУС № 2 2019 г.)
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