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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СРЕДСТВА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ. 
СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗВУКА ЦИФРОВЫЕ

Классификация.
Технические требования и методы контроля

Accessory means for disabled people. Digital sound signaling devices. Classification. Technical requirements
and methods of control

Дата введения — 2022—10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на цифровые сигнализаторы звука (далее — сигнализато
ры, аппаратура) для людей с инвалидностью по слуху и устанавливает общие технические требования 
к сигнализаторам и методы их испытаний.

Обязательные требования к качеству сигнализаторов, обеспечивающие реабилитационный эф
фект, электромагнитную совместимость и безопасность для жизни и здоровья людей, приведены в 
5.5.2, 5.4 и разделе 6.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.1.003 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности 
ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие 

требования безопасности
ГОСТ 12.3.019 Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. 

Общие требования безопасности
ГОСТ 20.57.406 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, кванто

вой электроники и электротехнические. Методы испытаний
ГОСТ 27.301 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения 
ГОСТ 1770 (ИСО 1042— 83, ИСО 4788— 80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилин

дры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 4233 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия
ГОСТ 6613 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия 
ГОСТ 7396.1 (МЭК 83— 75) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного 

назначения. Основные размеры
ГОСТ 7399 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия 
ГОСТ 9042 Соединители антенные и заземляющие для бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 

Технические условия
ГОСТ 11478 (МЭК 68-1— 88, МЭК 68-2-1— 90, МЭК 68-2-2— 74, МЭК 68-2-3— 69, МЭК 68-2-5— 75, 

МЭК 68-2-6—82, МЭК 68-2-13— 83, МЭК 68-2-14—84, МЭК 68-2-27—87, МЭК 68-2-28—90, МЭК 68-2-29—87, 
МЭК 68-2-32— 75, МЭК 68-2-33— 71, МЭК 68-2-52— 84) Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Нормы 
и методы испытаний на воздействие внешних механических и климатических факторов

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных кли
матических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздей
ствия климатических факторов внешней среды

Издание официальное
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ГОСТ 18275 Аппаратура радиоэлектронная. Номинальные значения напряжений и силы токов 
питания

ГОСТ 22505 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриаль
ные от радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 
Нормы и методы испытаний

ГОСТ 24346 Вибрация. Термины и определения
ГОСТ 24838 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры 
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и 

размеры
ГОСТ 25874 Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные функ

циональные обозначения
ГОСТ 28201 (МЭК 68-2-3— 69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. 

Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим
ГОСТ 28216 (МЭК 68-2-30— 87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. 

Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12 часовой цикл) 
ГОСТ 28594 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование 

и хранение
ГОСТ 29073— 91 Совместимость технических средств измерения, контроля и управления про

мышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие по
ложения

ГОСТ 30428 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриаль
ные от аппаратуры проводной связи. Нормы и методы испытаний

ГОСТ 30804.4.2 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний

ГОСТ 30851.1 (МЭК 60320-1:1994) Соединители электрические бытового и аналогичного назна
чения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 30988.1 (IEC 60884-1:2013) Соединители электрические штепсельные бытового и анало
гичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 32144 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. 
Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ Р 8.563 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) 
измерений

ГОСТ Р 8.674 Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к 
средствам измерений и техническим системам и устройствам с измерительными функциями

ГОСТ Р 15.111 Система разработки и постановки продукции на производство. Технические сред
ства реабилитации инвалидов

ГОСТ Р 27.403 Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной 
работы

ГОСТ Р 50015 Совместимость видеомагнитофонов бытовых электромагнитная. Устойчивость к 
электромагнитным полям и наведенным высокочастотным токам и напряжениям. Методы испытаний 

ГОСТ Р 50779.12 Статистические методы. Статистический контроль качества. Методы случай
ного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1— 88) Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требо
вания безопасности

ГОСТ Р 50444 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования 
ГОСТ Р 50628 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость машин 

электронных вычислительных персональных к электромагнитным помехам. Требования и методы ис
пытаний

ГОСТ Р 51264 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. 
Общие технические условия

ГОСТ Р 51317.4.6— 99 (МЭК 61000-4-6— 96) Совместимость технических средств электромаг
нитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными по
лями. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51318.14.1 (СИСПР 14-1— 93) Совместимость технических средств электромагнитная. 
Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных 
устройств. Нормы и методы испытаний
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ГОСТ Р 51318.20 (СИСПР 20:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. При
емники звукового и телевизионного вещания и связанное с ними оборудование. Характеристики поме
хоустойчивости. Нормы и методы измерений

ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22—97) Совместимость технических средств электромагнитная. Радио- 
помехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний

ГОСТ Р 51320 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустри
альные. Методы испытаний технических средств — источников индустриальных радиопомех

ГОСТ Р 51513 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование распре
делительных сетей приемных систем телевидения и радиовещания. Нормы электромагнитных помех, 
требования помехоустойчивости и методы испытаний

ГОСТ Р 53575 (МЭК 60268-5:2003) Громкоговорители. Методы электроакустических испытаний
ГОСТ Р МЭК 60065 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования без

опасности
ГОСТ Р МЭК 60950 Безопасность оборудования информационных технологий

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24346, а также следующие термины 
с соответствующими определениями:

3.1.1 цифровые сигнализаторы звука: Электронная цифровая аппаратура, позволяющая опо
вещать людей с инвалидностью по слуху о звуковых событиях с помощью незвуковых сигналов раз
личного рода (например, световых, вибрационных).

3.1.2

амплитуда гармонических колебаний (вибрации): Максимальное значение величины (харак
теризующей вибрацию) при гармонических колебаниях (вибрации).

[ГОСТ 24346— 80, статья 30]

3.1.3 сигнализаторы с универсальным питанием: Сигнализаторы, питание которых осущест
вляется от сети напряжением 220 В, частотой 50 Гц и от автономных источников постоянного тока (или 
источников сети транспортных средств) с возможностью переключения источника питания.

3.1.4 измерительная точка: Точка, в которой измеряют значение вибрации (удара).

П р и м е ч а н и е  — Допускается использовать как контрольную и опорную точку.

3.1.5

интерфейс: Стыкующая часть (плата, блок), расположенная между устройствами системы или 
частями одного устройства, через которую происходит обмен информацией.

[ГОСТ 26.003— 80, приложение 1]

3.1.6 исходные требования к сигнализаторам: Требования, установленные в техническом за
дании, тематической карточке, предложении-заявке на выполнение научно-исследовательской и опыт
но-конструкторской работы по созданию сигнализаторов.

3.1.7 контрольная точка: Точка, расположенная на крепежном приспособлении, испытательном 
стенде или на сигнализаторе как можно ближе к одной из точек крепления и, в любом случае, жестко 
связанная с ним.
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П р и м е ч а н и е  — Для выполнения требований, предъявляемых к испытанию, необходимы несколько кон
трольных точек. При наличии четырех или менее точек крепления каждую точку следует использовать в качестве 
контрольной. При наличии более четырех точек крепления необходимы четыре типичные точки крепления как кон
трольные. В особых случаях, например, сигнализаторов сложной конфигурации, контрольные точки необходимо 
указывать в технических условиях, если они не могут находиться вблизи точек крепления.

3.1.8 комбинированные сигнализаторы (комплекс): Сигнализаторы, состоящие из конструк
тивно законченных входящих устройств, выполняющих самостоятельные функции и имеющих соб
ственную конструкторскую документацию.

3.1.9 носитель записи: Запоминающее устройство, использующее в качестве носителя твердо
тельный носитель информации (флеш-память), накопители на жестких магнитных дисках, магнитофон
ную, видеомагнитофонную ленту, компакт-диск, грампластинку и т. п. с записанными на них аудио-, 
видеопрограммами, которые воспроизводятся на аппаратуре конкретного вида.

3.1.10

опасное напряжение: Напряжение, значение которого превышает 42,4 В пикового значения 
напряжения переменного тока или 60 В напряжения постоянного тока в цепи, не отвечающей требо
ваниям, предъявляемым к цепям с ограничением тока или к цепям НТС.

[ГОСТ IEC 60950-1— 2014, пункт 1.2.8.6]

3.1.11 опорная точка: Одна из контрольных точек, сигнал которой предназначен для регулирова
ния параметров испытательного воздействия.

3.1.12 основная потребительская функция: Функция, определяемая назначением электронной 
аппаратуры, установленным в разделе «Область применения» государственного стандарта на аппара
туру конкретного вида.

3.1.13 предельная температура: Температура, после воздействия которой сигнализатор дол
жен выполнять установленные эксплуатационным документом функции, при этом значения параметров 
должны соответствовать установленным стандартами и (или) техническими условиями.

3.1.14

расчет надежности: Процедура определения значений показателей надежности объекта с ис
пользованием методов, основанных на их вычислении по справочным данным о надежности элемен
тов объекта, по данным о надежности объектов-аналогов, данным о свойствах материалов и другой 
информации, имеющейся к моменту расчета.

[ГОСТ 27.301— 95, пункт 3.1]

3.1.15 реабилитационный эффект: Показатель эффективности (полезности) применения сиг
нализаторов в целях устранения или компенсации ограничений жизнедеятельности человека.

3.1.16 резонанс: Отклик колебательной системы на периодическое воздействие частотой, близ
кой к частоте ее собственных колебаний.

П р и м е ч а н и е  — При резонансе резко увеличивается амплитуда вынужденных колебаний колебательной 
системы.

3.1.17 рабочая температура: Температура, при которой сигнализатор должен выполнять уста
новленные эксплуатационным документом функции, при этом значения параметров должны оставаться 
в пределах, установленных стандартами и (или) техническими условиями для испытаний данного вида.

3.1.18 специальное свойство (функция) аппаратуры: Свойство, которое позволяет компенси
ровать, ослабить или нейтрализовать ограничение жизнедеятельности человека.

3.1.19 точка крепления: Точка, принадлежащая части сигнализатора, связанная с крепежным 
приспособлением или испытательным (вибрационным, ударным) стендом в том месте, где сигнализа
тор, как правило крепят в процессе эксплуатации.

П р и м е ч а н и е  — Если для крепления используют часть собственного крепежного устройства сигнализато
ра, то точками крепления считают точки крепления этого устройства, а не сигнализатора.

3.1.20 прочность электронной аппаратуры к внешним воздействующим факторам: Свой
ство электронной аппаратуры, заключающееся в способности выполнять функции и сохранять значе
ния параметров в пределах установленных норм после действия на нее определенных внешних воз
действующих факторов.
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3.1.21 стойкость электронной аппаратуры к внешним воздействующим факторам: Свойство 
электронной аппаратуры, заключающееся в способности выполнять функции и сохранять значения па
раметров в пределах установленных норм во время и после действия на нее внешних воздействующих 
факторов.

3.1.22 устойчивость электронной аппаратуры к внешним воздействующим факторам:
Свойство электронной аппаратуры, заключающееся в способности выполнять функции и сохранять 
значения параметров в пределах установленных норм во время действия на нее внешних воздейству
ющих факторов.

3.1.23 цикл качания частоты: Плавное изменение частоты в заданном диапазоне один раз в 
каждом направлении, например, 10— 150— 10 Гц.

3.1.24 экспериментальный метод контроля показателей надежности: Метод контроля пока
зателей надежности, основанный на использовании статистических данных, получаемых при испытани
ях изделий на надежность, или данных опытной или подконтрольной эксплуатации.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ВВФ — внешний воздействующий фактор;
НД — нормативный документ;
ТС — технические средства;
ТУ — технические условия на аппаратуру конкретного вида;
ЭД — эксплуатационный документ.

4 Классификация

4.1 Сигнализаторы в зависимости от условий их эксплуатации подразделяют на группы, указан
ные в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Группы в зависимости от условий эксплуатации

Группа Условия эксплуатации Категория исполнения 
по ГОСТ 15150

I В жилых помещениях 4.2

II В транспортных средствах (встроенная) 2.1

III На открытом воздухе, но не в условиях движения 1.1

IV На открытом воздухе, в том числе в условиях движения (на ходу, в салоне 
автомобиля, катера и т. п.)

1.1

4.2 Сигнализаторы в зависимости от возможных последствий отказа в эксплуатации относят к 
классу Б или Г по ГОСТ Р 50444.

4.3 По видам электропитания сигнализаторы подразделяют:
- на сетевые, питание которых осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц;
- с питанием от автономных источников постоянного тока;
- с питанием от источников сети транспортных средств;
- с универсальным питанием.

5 Общие технические требования

5.1 Общие требования

5.1.1 Общие требования к составу изделия
В состав изделий, предназначенных для людей с инвалидностью по слуху, должны входить:
- приемники сигнала, содержащие дисплеи с отображением текста на русском языке, в следую

щих исполнениях: настольном (настенном), карманном (напоясном), наручном;
- передатчики сигнала;
- датчики событий (датчики утечки воды, датчики дыма, датчики срабатывания сигнализации, дат

чики движения, датчики открытия дверей и окон);
- ретрансляторы сигнала для увеличения дальности (при необходимости).
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5.1.2 Порядок разработки и постановки сигнализаторов на производство — по ГОСТ Р 15.111.
5.1.3 Применяемые в сигнализаторах импортные входящие устройства и комплектующие изде

лия должны быть сертифицированы в соответствии с ГОСТ Р 51264 в установленном порядке.
5.1.4 Методики выполнения измерений должны быть аттестованы в соответствии с ГОСТ Р 8.563.
5.1.5 В условное обозначение сигнализаторов при заказе должны входить:
- полное торговое наименование сигнализатора;
- обозначение соответствующего стандарта и (или) ТУ.

5.2 Технические требования

5.2.1 Питание сигнализаторов должно осуществляться от сети переменного тока 220 В, частотой 
50 Гц (далее — сеть 220 В, 50 Гц) по ГОСТ 32144 при значениях напряжения (220 ± 22) В и (или) от 
автономных источников постоянного тока, номинальное значение напряжения которых соответствует 
данным из ряда по ГОСТ 18275 с допустимыми отклонениями от плюс 10 % до минус 30 % и указанным 
в соответствующих стандартах и (или) ТУ.

П р и м е ч а н и е  — Для аппаратуры группы II параметры сети питания — в соответствии с установленными 
стандартами и (или) ТУ.

5.2.2 В ТУ на сигнализаторы должны быть установлены следующие требования:
а) значения параметров входных и выходных цепей.

П р и м е ч а н и е  — Для аудио- и видеоаппаратуры, сходной с бытовой радиоэлектронной аппаратурой, ре
комендуемые значения параметров — по ГОСТ 24838;

б) параметры, обеспечивающие реабилитационный эффект;
в) продолжительность непрерывной работы.

П р и м е ч а н и е  — Если сигнализатор имеет неограниченную продолжительность непрерывной работы, 
это должно быть указано в ТУ;

г) потребляемая мощность от сети 220 В;
д) предельно допустимые уровни выходных сигналов, влияющих на реабилитационный эффект 

и безопасность жизни и здоровья пользователя (уровни яркости, контрастности и т. п.), возникающие 
при переходных процессах включения и выключения сигнализаторов и при работе в условиях одной 
неисправности.

П р и м е ч а н и е  — Требования перечисления д) устанавливают на аппаратуру класса Б по ГОСТ Р 50444.

5.2.3 В сигнализаторах должны быть применены стандартные интерфейсы, если иное не пред
усмотрено исходными требованиями к сигнализаторам.

5.2.4 Входящие устройства и комплектующие изделия сигнализаторов (электрорадиоэлементы, 
электромеханические, механические и т. п.) должны быть применены в режимах эксплуатации, установ
ленных соответствующими стандартами и (или) ТУ.

5.2.5 В ТУ на сигнализаторы с автономными источниками питания рекомендуется устанавливать 
продолжительность работы от одного комплекта источников питания.

5.3 Требования надежности

В соответствующих стандартах и (или) ТУ устанавливают следующие показатели надежности:
- среднюю наработку на отказ Г0, ч;
- средний срок службы Тсл, лет.

П р и м е ч а н и е  — Наработку на отказ нормируют исходя из экспоненциального распределения времени 
безотказной работы.

Критерии отказов и предельные состояния по ГОСТ Р 27.403 устанавливают в ТУ.

5.4 Требования электромагнитной совместимости

5.4.1 По уровню излучаемых радиопомех сигнализаторы, содержащие источники радиопомех, 
должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51318.14.1 — аудио-, видео- и сходная с ней аппаратура;
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- ГОСТ 22505 — радиоприемная аппаратура, телевизоры и сходная с ними аппаратура с преоб
разованием радиочастоты;

- ГОСТ Р 51318.22 — аппаратура информационной техники, в частности, аппаратура группы В;
- ГОСТ 30428 — аппаратура проводной связи;
- ГОСТ Р 51513 — аппаратура, сходная с бытовой радиоэлектронной аппаратурой.
Критерий качества функционирования при воздействии внешних электромагнитных полей по 

ГОСТ 29073— 91 (пункт 3.1).
Степень жесткости воздействия помех (в полосе частот от 150 кГц до 80 МГц) в соответствии с 

ГОСТ Р 51317.4.6— 99 (таблица 1).
5.4.2 Аппаратура должна быть устойчива к электростатическим разрядам и электромагнитным 

полям, нормы воздействия которых установлены:
- ГОСТ Р 51318.20 — для аппаратуры, сходной с бытовой радиоэлектронной аппаратурой;
- ГОСТ 30804.4.2 со степенью жесткости 3 — для остальной аппаратуры;
- ГОСТ Р 50628 — для аппаратуры, сходной с вычислительными электронными персональными 

машинами.

П р и м е ч а н и е  — Перечень измеряемых параметров, значения критериев качества функционирования 
(А или В по ГОСТ 29073) устанавливают в соответствующих стандартах и (или) ТУ.

Для предотвращения травм пользователя в соответствующих стандартах и (или) ТУ (при необхо
димости) должны быть установлены требования к стабильности выходных параметров аппаратуры при 
воздействии помех.

5.5 Требования стойкости, прочности и устойчивости к ВВФ

5.5.1 Аппаратура в процессе эксплуатации должна быть стойкой, прочной и устойчивой к воздей
ствию механических и климатических ВВФ, значения параметров которых установлены в таблице А.1 
(приложение А), и биологических ВВФ — по 5.5.2.

П р и м е ч а н и я
1 Конкретные значения рабочей пониженной температуры среды для аппаратуры или входящих устройств 

могут быть уточнены и приведены в соответствии с условиями эксплуатации, что должно быть установлено в соот
ветствующих стандартах и (или) ТУ.

2 Требования стойкости и прочности аппаратуры к воздействию солнечного излучения, пыли и соляного 
тумана не предъявляют, если иное не установлено исходными требованиями к аппаратуре.

5.5.2 В аппаратуре, постоянно контактирующей с телом человека, рекомендуется учитывать воз
действие биологической среды, если это указано в ТУ, в том числе:

а) для частей аппаратуры, постоянно контактирующих в рабочем положении с телом человека, — 
воздействие имитатора пота;

б) для частей аппаратуры, постоянно контактирующих в рабочем положении с участками тела 
человека, восприимчивыми к стафилококку, — воздействие стафилококка.

5.5.3 Аппаратура (части аппаратуры), которую по условиям применения могут эксплуатировать 
многие пользователи, должна быть устойчива к дезинфекции.

5.6 Требования к конструкции

5.6.1 Сигнализаторы должны соответствовать конструкторской документации, указанной в ТУ.

П р и м е ч а н и е  — Если требования к качеству внешнего вида сигнализаторов не могут быть полностью 
определены конструкторской документацией, то на аппаратуру должен быть разработан эталон-образец, утверж
денный изготовителем.

5.6.2 Материалы, применяемые в сигнализаторах и постоянно контактирующие с телом челове
ка, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

5.6.3 Внешние части сигнализаторов и входящих устройств (при наличии) не должны иметь 
острых кромок, заусенцев и т. п., которые могут нанести травму пользователю при эксплуатации аппа
ратуры в соответствии с ЭД.

5.6.4 Все органы управления сигнализаторов должны быть закреплены так, чтобы они не могли 
быть сняты или ослаблены при нормальной эксплуатации. Органы управления, регулирование которых 
может представлять опасность для здоровья пользователя, должны быть закреплены так, чтобы пока
зания всех шкал всегда соответствовали положениям органа управления.

7



ГОСТ Р 59810—2021

П р и м е ч а н и е  — Точность соответствия показаний шкал значениям выходного сигнала — согласно уста
новленной стандартами и (или) ТУ.

5.6.5 Надписи или условные функциональные обозначения (символы) органов управления, регу
лирования, индикации и соединителей аппаратуры — по ГОСТ 25874, ГОСТ Р МЭК 60065, а также по НД 
на символы, наносимые на аппаратуру для людей с различными ограничениями жизнедеятельности.

5.6.6 Маркировка разъемов, регуляторов, шкал должна быть четко различима и не должна сти
раться в течение срока службы.

П р и м е ч а н и е  — Конструктивное исполнение маркировки должно обеспечивать ее различимость для лю
дей с ограничениями жизнедеятельности, на которых рассчитано применение аппаратуры.

5.6.7 В соответствующих стандартах и (или) ТУ должны быть установлены требования к сигнали
заторам, относящиеся:

а) к массе;
б) габаритным размерам (в трех плоскостях).
5.6.8 В цепи электропитания сигнализаторов от сети 220 В должны быть установлены плав

кие вставки (предохранители). Конструкция крепления внешних плавких вставок должна обеспечи
вать их замену пользователем без применения специального инструмента (с учетом требований 
ГОСТ Р МЭК 60065).

П р и м е ч а н и е  — Допускается установка предохранителей внутри сигнализаторов.

5.6.9 На электрических разъемах сигнализаторов должны быть нанесены обозначения, позволя
ющие пользователю определить части разъемов, подлежащие соединению между собой.

5.6.10 При наличии в составе сигнализаторов нескольких входящих устройств с питанием от сети 
220 В рекомендуется подавать на них питание от сетевых розеток, установленных в одном из входящих 
устройств.

5.6.11 Шнур, предназначенный для подключения сигнализаторов к сети питания 220 В, 50 Гц, 
должен соответствовать требованиям ГОСТ 7399. Длина шнура от ввода в сигнализатор до ввода в 
сетевую вилку — не менее 1,2 м.

5.6.12 Соединители для подключения сигнализаторов к сети питания — по ГОСТ 30988.1, 
ГОСТ 7396.1 и ГОСТ 30851.1.

5.6.13 Антенные и заземляющие соединители (при наличии) — по ГОСТ 9042.
5.6.14 Типы соединителей сигнализаторов (внешних и для соединения входящих устройств) — 

в соответствии с установленными стандартами и (или) ТУ.

П р и м е ч а н и я
1 Рекомендуемые типы соединителей для аудио- и видеоаппаратуры — по ГОСТ 24838.
2 При применении в аппаратуре нескольких соединителей одного типа в случае, если их неправильное со

единение может нанести вред здоровью пользователя, должны быть приняты конструктивные меры, не допускаю
щие возможность их неправильного соединения.

5.6.15 Требования износоустойчивости механических, коммутирующих и регулирующих элемен
тов — в соответствии с установленными стандартами и (или) ТУ.

Количество циклов срабатывания должно быть не менее:
- 3000 — оперативные выключатели, переключатели и регуляторы с ручками, в том числе элек

тронные;
- 300 — разъемы и соединители (кроме сетевых).
5.6.16 Для обеспечения ремонта внутренний объем сигнализаторов должен быть доступен без 

применения специального инструмента, если иное не установлено в соответствующих стандартах и 
(или) ТУ; детали и компоненты, предположительно нуждающиеся в замене в течение срока службы 
аппаратуры, должны быть легкодоступными и легкозаменяемыми.

П р и м е ч а н и е  — Рекомендуемые требования к ремонтопригодности сигнализаторов — по [1].

5.6.17 В текстовой конструкторской, технической, торгово-сопроводительной, эксплуатационной 
документации должно быть указано полное торговое наименование сигнализатора.

5.6.18 Приемники сигнала должны содержать дисплеи с отображением текста на русском языке.
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5.6.19 Приемники сигнала должны содержать меню, позволяющее реализовать следующие 
функции:

- запись и просмотр истории событий с указанием времени произошедшего и (или) пропущенного 
события и описания характера события на русском языке;

- функция будильника или информатора, активирующая индикацию в заданное инвалидом по 
слуху время.

5.6.20 Настольные (настенные) приемники сигнала должны обладать возможностью одновремен
но в световом (за счет свечения и вспышек), звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском язы
ке) информировать инвалидов по слуху о происходящем событии.

5.6.21 Карманные (напоясные) приемники сигнала должны обладать возможностью одновре
менно в световом (за счет свечения и вспышек), звуковом, текстовом виде (за счет текста на русском 
языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций) информировать инвалидов по слуху о проис
ходящем событии.

5.6.22 Наручные приемники сигнала должны обладать возможностью одновременно в световом 
(за счет свечения и вспышек) и в вибрационном виде (за счет вибраций) информировать инвалидов по 
слуху о происходящем событии.

5.6.23 У настольных и карманных (напоясных) приемников сигнала должна быть возможность ре
гулирования уровня громкости и мелодии звуковых сигналов, цвета световых сигналов в целях подбора 
оптимальной конфигурации под каждый тип события.

5.6.24 Приемники сигнализатора звука должны иметь возможность ситуационного включения и 
отключения видов индикации (световой, звуковой, вибрационный) в зависимости от их типа (стацио
нарный, карманный, наручный).

5.6.25 Все типы приемников должны иметь возможность автономной работы от аккумулятора или 
сменных элементов питания (батарей), а также обеспечивать индикацию уровня заряда. Время авто
номной работы должно быть не менее 3 сут.

5.6.26 При наличии у инвалида по слуху нескольких приемников должна быть реализована воз
можность отключения индикации о происходящем событии на остальных приемниках при подтвержде
нии инвалидом по слуху факта принятия сигнала на любом из них.

5.6.27 В составе системы могут быть следующие датчики и передатчики сигнала от датчиков к 
приемникам:

а) датчик дыма;
б) датчик утечки воды;
в) датчик срабатывания сигнализации (с возможностью регулирования уровня чувствительности 

микрофона во избежание ложных срабатываний);
г) датчик дверного звонка или передатчик дверного звонка со встроенной кнопкой звонка;
д) датчик срабатывания сигнала домофона с регулированием уровня чувствительности во избе

жание пропуска сигнала и ложных срабатываний;
е) датчик звонка или входящего сообщения на сотовый телефон инвалида по слуху;
ж) для инвалидов по слуху, имеющих маленьких детей — датчик плача ребенка с возможностью 

регулирования уровня чувствительности микрофона во избежание пропуска сигнала и ложных сраба
тываний;

и) для реализации ситуационных потребностей инвалидов по слуху в составе комплекта сигна
лизаторов звука могут быть датчики движения, датчики открывания окон, дверей (герконы), датчики 
утечки газа и пр.

Для обеспечения потребностей инвалидов по слуху в состав комплекта сигнализаторов звука мо
гут быть включены передатчики сигнала на личные мобильные телефоны (смартфоны, планшеты).

5.6.28 Все датчики и передатчики должны иметь возможность автономной работы от встроенных 
аккумуляторов или сменных элементов питания (батарей).

5.6.29 Все датчики и (или) передатчики сигнала (как комбинированные в едином корпусе вместе 
сдатчиками, так и отдельные) должны иметь кнопку проверки работоспособности, нажатие на которую 
вызывает передачу тестового сигнала на приемники.

5.6.30 Настольные (настенные) передатчики могут иметь возможность проводного или беспро
водного подключения специального внешнего вибрационного устройства (так называемой «вибропо
душки»), предназначенной для использования ее в качестве выносного будильника или сигнализатора 
во время сна, отдыха и пр.
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5.7 Комплектность

5.7.1 Состав ЭД, запасных и входящих устройств аппаратуры, инструмента и принадлежностей, 
материалов и т. п., поставляемых с аппаратурой, — в соответствии с установленным стандартами и 
(или) ТУ.

5.8 Требования к маркировке и упаковке

5.8.1 На сигнализатор должна быть нанесена маркировка, содержащая:
а) товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
б) обозначение стандарта и (или) ТУ;
в) порядковый номер сигнализатора;
г) отметку о приемке.

П р и м е ч а н и я
1 В дополнение к (словесному) товарному знаку применяют буквенно-цифровое обозначение аппаратуры, 

в котором указывают:
- для аппаратуры, имеющей видеоэкран, — размер изображения по диагонали в сантиметрах;
- порядковый номер модели (модификации).
2 Допускается в случае невозможности размещения на аппаратуре всей маркировочной информации [за ис

ключением товарного знака и (или) наименования предприятия-изготовителя и порядкового номера аппаратуры] 
приводить ее в ЭД.

3 Допускается наносить на аппаратуру дополнительные информационные элементы, в том числе класс за
щиты по ГОСТ Р МЭК 60065, сведения о соответствии требованиям стандартов к электромагнитной совместимости 
и другие сведения по усмотрению изготовителя (или помещать их в ЭД).

4 Если аппаратура состоит из входящих устройств, имеющих самостоятельное наименование и (или) то
варный знак, то полное наименование аппаратуры допускается указывать на основном входящем устройстве или 
в ЭД.

5.8.2 Сигнализаторы должны быть упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по 
ГОСТ 28594.

5.8.3 Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке — по ГОСТ 28594.

6 Требования безопасности

6.1 Требования безопасности к сетевой аппаратуре и аппаратуре, содержащей опасные напряже
ния, — по ГОСТ Р МЭК 60065, класс защиты II.

6.2 Аппаратура связи и сходные с ней устройства должны дополнительно удовлетворять требо
ваниям ГОСТ 12.2.007.0.

6.3 Аппаратура класса Б по ГОСТ Р 50444 должна удовлетворять требованиям ГОСТ Р МЭК 60065 
и дополнительно ГОСТ Р 50267.0.

7 Правила приемки

7.1 Общие требования

7.1.1 Категории испытаний, которым подвергают сигнализаторы при разработке, постановке 
на производство и в процессе производства, — по ГОСТ Р 15.111.

7.1.2 Порядок предъявления сигнализаторов на приемо-сдаточные испытания (далее — ПСИ) 
и периодические испытания (далее — ПИ), объем и планы контроля, порядок оформления результатов 
испытаний, формы предъявительской и отчетной документации — в соответствии с установленными в ТУ.

7.1.3 В процессе испытаний запрещается подстраивать аппаратуру и заменять входящие в нее 
блоки и компоненты. В отдельных случаях, если это установлено в ТУ, допускается вскрывать аппа
ратуру и подключать средства измерений к внутренним контактам аппаратуры, а также подстраивать 
аппаратуру органами регулирования, указанными в ЭД.

7.2 Приемо-сдаточные испытания

ПСИ проводят по правилам ГОСТ Р 15.111 методом сплошного контроля в объеме требований, 
установленных в соответствующих стандартах и (или) ТУ.
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7.3 Периодические испытания

7.3.1 Правила проведения ПИ — по ГОСТ Р 15.111 с дополнениями по 7.3.2— 7.3.7.
7.3.2 ПИ проводят на случайной выборке аппаратуры в соответствии с ГОСТ Р 50779.12 в полном 

объеме требований настоящего стандарта, соответствующих стандартов и (или) ТУ.
7.3.3 Минимальный объем выборки аппаратуры для испытаний, кроме испытаний на соответ

ствие требованиям безопасности и электромагнитной совместимости, — в зависимости от размера 
партии, за который принимают общий выпуск аппаратуры данного вида за интервал времени, прошед
ший с момента окончания предыдущих ПИ (контрольный интервал времени).

Объем выборки, шт., не менее:
а) 2 — при размере партии до 60 шт.;
б) 3 — при размере партии свыше 60 шт.
7.3.4 Испытания проводят не реже одного раза в год, кроме испытаний на стойкость, прочность 

и устойчивость к механическим и климатическим ВВФ и проверки стойкости к воздействию биологиче
ской среды, которые проводят не реже одного раза в два-три года.

П р и м е ч а н и е  — При изменениях конструкции, материалов и (или) технологии изготовления, которые мо
гут привести к снижению стойкости, прочности и устойчивости аппаратуры к ВВФ, проводят испытания на соответ
ствие требованиям 5.5.

7.3.5 Если в процессе ПИ обнаружено несоответствие сигнализаторов хотя бы одному из тре
бований настоящего стандарта и анализ этого несоответствия показал, что оно вызвано единичным 
дефектом, то проверку несоответствия проводят повторными испытаниями на удвоенной выборке сиг
нализаторов.

П р и м е ч а н и я
1 Испытания на удвоенной выборке сигнализаторов проводят в процессе ПИ не более одного раза для каждо

го выявленного несоответствия. Всего допускается не более трех испытаний на удвоенной выборке сигнализаторов.
2 В технически обоснованных случаях, если это установлено в ТУ, допускается вместо проведения испыта

ний на удвоенной выборке сигнализаторов проводить испытания на прежней выборке и удвоенной выборке только 
тех входящих устройств, в которых локализованы единичные дефекты. Испытания этих устройств должны быть 
проведены при условии имитации взаимодействия испытуемого устройства с другими входящими устройствами 
сигнализаторов.

В случае положительных результатов этих испытаний ПИ продолжают на прежней выборке сиг
нализаторов. В случае положительных результатов последующих испытаний результаты ПИ считают 
положительными, а в случае обнаружения несоответствия хотя бы одному из требований настоящего 
стандарта результаты ПИ считают отрицательными.

При получении отрицательных результатов испытаний приемку и отгрузку ранее изготовленных 
сигнализаторов приостанавливают.

7.3.6 Повторные ПИ проводят после устранения единичных дефектов и причин, вызвавших их.

П р и м е ч а н и е  — В состав удвоенной выборки могут быть включены доработанные образцы сигнализато
ров, ранее проходившие ПИ.

Допускается повторные ПИ проводить не в полном объеме, а по сокращенной программе, в кото
рую обязательно включают испытания сигнализаторов по требованиям, по которым выявлено несоот
ветствие и по которым испытания не проводили.

7.3.7 Образцы аппаратуры, прошедшие ресурсные испытания, испытания на вибропрочность, 
ударную прочность, прочность при транспортировании и на электробезопасность по ГОСТ Р МЭК 60065, 
отгрузке потребителю и в торговую сеть не подлежат.

7.4 Порядок испытаний на соответствие требованиям электромагнитной совместимости и элек
тробезопасности (периодичность, количество испытуемых образцов аппаратуры) — в соответствии 
с требованиями стандартов, указанных в 5.4 и разделе 6.

7.5 Испытания на надежность проводят на этапах:
- разработки (в составе приемочных испытаний);
- постановки на производство (в составе квалификационных испытаний);
- серийного производства — не реже одного раза в три года.
Допускается проводить испытания на надежность в составе периодических, сертификационных 

или типовых испытаний, контролируя показатели безотказности не реже одного раза в три года. Кон
кретный срок периодических испытаний — в соответствии с установленным в ТУ.
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8 Методы испытаний

8.1 Общие положения

8.1.1 Испытания проводят в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150 (да
лее — нормальные климатические условия), если иные условия не установлены настоящим стандар
том, соответствующими стандартами и (или) ТУ.

8.1.2 При проведении испытаний необходимо соблюдать требования безопасности по 
ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.3.019. Специфические требования безопасности — в соответствии с установ
ленными стандартами и (или) ТУ.

8.1.3 Состав средств измерений и испытательного оборудования — в соответствии с ГОСТ Р 8.674, 
соответствующими стандартами и (или) ТУ.

8.1.4 Состав, последовательность и общие правила испытаний — в соответствии с установлен
ными стандартами и (или) ТУ.

8.1.5 Измерения проводят при номинальном значении напряжения сети питания (220 ± 4) В, если 
иное значение не установлено соответствующими стандартами и (или) ТУ.

П р и м е ч а н и е  — Номинальное значение напряжения источников автономного питания и источников пита
ния транспортных средств — в соответствии с установленным стандартами и (или) ТУ.

8.1.6 Если до начала измерений аппаратура находилась в климатических условиях, отличных 
от нормальных, то перед проведением измерений ее следует выдержать в нормальных климатических 
условиях не менее 12 ч, если иное не установлено стандартами и (или) ТУ.

8.1.7 Требования к оборудованию, применяемому при испытаниях на воздействие механических 
и климатических ВВФ, его характеристики и указания по проведению испытаний — по приложению А.

8.2 При изменениях напряжения сети питания (5.2.1) проверяют работоспособность аппаратуры:
а) с питанием от сети 220 В, 50 Гц — при значениях напряжений 242 и 198 В;
б) с питанием от автономных источников — при значениях напряжений, отклоняющихся от номи

нальных на плюс 10 % и минус 30 %.
При максимальном и минимальном напряжении питания проверяют параметры, установленные 

стандартами и (или) ТУ.
8.3 Методы проверки значений параметров входных и выходных цепей аппаратуры [5.2.2, пере

числение а)] — в соответствии со стандартами и (или) ТУ.
8.4 Продолжительность непрерывной работы [5.2.2, перечисление в)] проверяют при непрерыв

ной работе аппаратуры в режиме, установленном стандартами и (или) ТУ. Не менее одного раза за 
период испытаний и после их окончания проверяют параметры и характеристики аппаратуры, установ
ленные стандартами и (или) ТУ.

Аппаратуру с питанием от автономных источников проверяют, используя источники питания, не 
находившиеся в употреблении.

Если продолжительность непрерывной работы не ограничена, необходимость проведения испы
таний и интервал времени, в течение которого проводят испытания, определяют в соответствии с тре
бованиями ТУ.

8.5 Потребляемую мощность от сети питания 220 В [5.2.2, перечисление г)] проверяют при работе 
аппаратуры в режиме, установленном стандартами и (или) ТУ, методом «вольтметра— амперметра».

8.6 Предельно допустимые уровни выходных сигналов [5.2.2, перечисление д)] проверяют по ме
тодике, установленной в ТУ, при работе аппаратуры в номинальных условиях, установленных стан
дартами и (или) ТУ. Выполняют три цикла включения и выключения аппаратуры и измеряют значения 
параметров, установленные стандартами и (или) ТУ.

П р и м е ч а н и е  — Допустимые уровни выходных сигналов в условиях одной неисправности измеря
ют по методике, установленной в ТУ, при проверках на соответствие требованиям электробезопасности по 
ГОСТ Р МЭК 60065 (ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ Р МЭК 60950 для аппаратуры соответствующих видов).

8.7 Правильность применения интерфейсов, входящих устройств и комплектующих изделий 
(5.2.3, 5.2.4) проверяют сличением с документацией, по картам рабочих режимов электрорадиоэлемен
тов при государственных приемочных испытаниях.

8.8 Продолжительность работы сигнализаторов от одного комплекта автономных источников пи
тания (5.2.5) проверяют при работе сигнализаторов в режиме и по методике, установленным в ТУ.
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8.9 Методы испытаний на надежность (5.3) выбирают в соответствии с ГОСТ 27.301 
и ГОСТ Р 27.403.

8.9.1 Среднюю наработку на отказ проверяют методами:
- расчетным или расчетно-экспериментальным (при приемочных испытаниях);
- расчетно-экспериментальным (при квалификационных испытаниях и на этапе серийного произ

водства).
Исходными данными для расчетно-экспериментального метода определения наработки на отказ 

по данным опытной или подконтрольной эксплуатации служат:
- информация о надежности аппаратуры, полученная в ходе эксплуатации в регионах, где осу

ществляют гарантийный ремонт аппаратуры;
- экспериментальные значения показателей входящих устройств и комплектующих изделий аппа

ратуры, полученные при их автономных испытаниях, а также при эксплуатации в составе аналогичной 
аппаратуры.

Расчет показателей безотказности проводят по данным эксплуатации аппаратуры, входящих 
устройств и комплектующих изделий в пределах гарантийного срока эксплуатации.

8.9.2 Контроль среднего срока службы проводят по результатам подконтрольной эксплуатации 
образцов серийного производства не позднее первого года выпуска.

Повторный контроль среднего срока службы проводят при изменениях конструкции, материалов 
и комплектующих изделий в случаях, когда эти изменения влияют на надежность аппаратуры.

Следует учитывать результаты подконтрольной эксплуатации, полученные только по той аппа
ратуре, по которой зафиксировано предельное состояние, а также полученные по работоспособной 
аппаратуре, предъявляемой для оценки по истечении срока подконтрольной эксплуатации. Срок под
контрольной эксплуатации должен быть равен среднему сроку службы, установленному в ТУ.

8.10 Уровень излучаемых радиопомех (5.4.1) проверяют по методикам ГОСТ Р 51318.14.1, 
ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51318.22, ГОСТ Р 51320, ГОСТ 30428 для аппаратуры соответствующих видов 
при ее работе в режимах, установленных стандартами и (или) ТУ.

8.11 Проверку устойчивости к воздействию электрических статических разрядов и электро
магнитных полей (5.4.2) проводят по методикам ГОСТ Р 51318.20, ГОСТ 30804.4.2, ГОСТ Р 50015, 
ГОСТ Р 50628, а также ГОСТ Р 51513 для аппаратуры соответствующих видов при ее работе в режимах, 
установленных стандартами и (или) ТУ. Дополнительные режимы и методы испытаний (при необходи
мости) — в соответствии с установленными стандартами и (или) ТУ.

8.12 Испытание на виброустойчивость

Аппаратуру без упаковки с рабочим комплектом соединительных кабелей закрепляют в эксплуа
тационном положении на платформе вибрационного стенда, как указано в А.3.8.

Аппаратуру, имеющую несколько эксплуатационных положений, испытывают во всех этих поло
жениях.

Аппаратуру, имеющую собственные амортизаторы, испытывают с включенными амортизаторами.
Аппаратуру испытывают во включенном состоянии в соответствии с требованиями по таблице А.1 

(приложение А), плавно изменяя частоту в заданном диапазоне в направлении от нижней частоты к 
верхней и обратно, со скоростью 1— 2 октавы в минуту. При этом поддерживают амплитуду виброуско
рения, заданную в таблице А.1 (приложение А).

При наличии резонансных колебаний аппаратуры на амортизаторах амплитуду виброускорения 
на платформе вибрационного стенда (от 0,7 до 1,4 значения резонансной частоты) допускается умень
шать в два раза.

В процессе испытания во всем диапазоне частот проверяют характеристики и измеряют параме
тры, указанные в стандартах и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.

После окончания испытания аппаратуру выключают и проводят осмотр внешнего вида.
Аппаратуру считают выдержавшей испытание, если:
- не нарушена сохранность внешнего вида и отсутствуют механические повреждения аппаратуры;
- в процессе испытания характеристики и параметры аппаратуры соответствуют требованиям, 

установленным стандартами и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.

8.13 Испытание на вибропрочность

Аппаратуру испытывают в выключенном состоянии.
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Аппаратуру групп I, III и IV испытывают в транспортной упаковке, аппаратуру группы II — без упа
ковки.

Аппаратуру групп I, III и IV, которая в процессе транспортирования может находиться в любом по
ложении, испытывают в трех взаимно перпендикулярных положениях.

Если положения аппаратуры при транспортировании известны (одно или два), то ее испытывают 
только в этих положениях, что должно быть указано в ТУ.

Аппаратуру группы II испытывают в эксплуатационном положении.
Аппаратуру группы II, имеющую собственные амортизаторы, испытывают с включенными амор

тизаторами.
Аппаратуру закрепляют на платформе вибрационного стенда с учетом требований А.3.8 (при

ложение А) и 8.12 и испытывают в соответствии с требованиями таблицы А.1 (приложение А), плавно 
изменяя частоту в заданном диапазоне в направлении от нижней частоты к верхней и обратно со ско
ростью 1— 2 октавы в минуту.

После окончания испытания проводят осмотр внешнего вида аппаратуры, для чего аппаратуру 
групп I, III и IV извлекают из транспортной упаковки.

Аппаратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в стан
дартах и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.

Аппаратуру считают выдержавшей испытание, если:
- не нарушена сохранность внешнего вида и отсутствуют механические повреждения аппаратуры;
- после испытания характеристики и параметры аппаратуры соответствуют требованиям, установ

ленным стандартами и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.

8.14 Испытание на прочность к механическим ударам многократного действия

Аппаратуру в выключенном состоянии и без транспортной упаковки в эксплуатационном поло
жении закрепляют на платформе ударного стенда с учетом требований А.3.8 (приложение А) и 8.12 и 
подвергают воздействию ударов в соответствии с требованиями таблицы А.1 (приложение А) только в 
вертикальном направлении.

Оценка результатов — в соответствии с 8.13.

8.15 Испытание на прочность при воздействии механических ударов одиночного действия

Условия испытаний — в соответствии с 8.14.
Аппаратуру испытывают в трех взаимно перпендикулярных положениях.

П р и м е ч а н и е  — Аппаратуру, имеющую кинескопы, испытывают только в эксплуатационном положении.

В каждом положении аппаратуру подвергают воздействию трех последовательных ударов в каж
дом направлении относительно координатной оси аппаратуры (всего 18 ударов) в соответствии с тре
бованиями таблицы А.1 (приложение А).

Оценка результатов — в соответствии с 8.13.

8.16 Испытание на устойчивость к механическим ударам многократного действия

Аппаратуру без транспортной упаковки во включенном состоянии с рабочим комплектом соедини
тельных кабелей закрепляют в эксплуатационном положении на платформе ударного стенда с учетом 
требований А.3.8 (приложение А) и 8.12 и испытывают в соответствии с требованиями таблицы А.1 
(приложение А).

Аппаратуру, имеющую несколько эксплуатационных положений, испытывают во всех этих положе
ниях. Число ударов в каждом положении аппаратуры — не менее 20.

В процессе испытания проверяют характеристики и измеряют параметры аппаратуры, указанные 
в стандартах и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.

После окончания испытания аппаратуру выключают и проводят осмотр ее внешнего вида.
Оценка результатов — в соответствии с 8.12.

8.17 Испытание на прочность при транспортировании

Аппаратуру в выключенном состоянии в транспортной упаковке закрепляют на платформе удар
ного стенда с учетом требований А.3.8 (приложение А) и подвергают воздействию ударов в соответ
ствии с требованиями таблицы А.1 (приложение А).
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Аппаратуру, которая в процессе транспортирования может находиться в любом положении, ис
пытывают в трех взаимно перпендикулярных положениях.

Если положения аппаратуры при транспортировании известны (одно или два), то ее испытывают 
только в этих положениях, что должно быть указано в ТУ.

Число ударов в каждом положении аппаратуры — не менее 1000.
После испытания аппаратуру извлекают из транспортной упаковки и проводят осмотр ее внешне

го вида.
Аппаратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в соот

ветствующих стандартах и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.
Оценка результатов — в соответствии с 8.13.

8.18 Испытание на устойчивость и прочность к повышенной температуре среды

Аппаратуру в выключенном состоянии помещают в термокамеру. Узлы крепления и соедини
тельные кабели тепловыделяющей аппаратуры не должны создавать дополнительного (по отношению 
к предусмотренному конструкцией) теплоотвода.

Аппаратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в соот
ветствующих стандартах и (или) ТУ.

П р и м е ч а н и я
1 Допускается проверять характеристики и измерять параметры аппаратуры вне термокамеры.
2 Допускается помещать аппаратуру в термокамеру, в которой заранее установлена соответствующая тем

пература, если это не влияет на результаты испытания.

Значение температуры в термокамере повышают до рабочего значения, указанного в таблице А.1 
(приложение А).

Рекомендуется поддерживать скорость потока воздуха в термокамере:
- при испытании нетепловыделяющей аппаратуры — более 2 м/с для более быстрого ее прогре

вания (охлаждения);
- при испытании тепловыделяющей аппаратуры (после включения аппаратуры) — не более 

0,5 м/с, чтобы не облегчать условий испытания включенной аппаратуры вследствие понижения ее тем
пературы из-за обдува.

После достижения температурной стабильности аппаратуру во включенном состоянии выдержи
вают при повышенной рабочей температуре в течение времени, указанного в таблице А.1 (приложе
ние А). В конце выдержки, не извлекая аппаратуру из камеры, проверяют ее характеристики и измеряют 
параметры, указанные в стандартах и (или) ТУ.

Измерение параметров при повышенной рабочей температуре рекомендуется проводить при мак
симальном напряжении питания (нагрузке), обеспечивающем наиболее жесткий тепловой режим.

П р и м е ч а н и е  — Если измерение параметров без извлечения аппаратуры из термокамеры невозможно, 
то допускается проводить измерения вне камеры. Для этой цели должны быть предусмотрены дополнительные 
образцы аппаратуры, число которых должно быть указано в ТУ. В этом случае измерения должны быть закончены 
не позднее чем через 15 мин после извлечения аппаратуры из камеры.

Аппаратуру выключают и значение температуры в термокамере повышают до предельного значе
ния, указанного в таблице А.1 (приложение А).

После достижения температурной стабильности аппаратуру в выключенном состоянии выдер
живают при предельной повышенной температуре в течение времени, указанного в таблице А.1 (при
ложение А).

Температуру в термокамере понижают до температуры нормальных климатических условий, тер
мокамеру открывают, аппаратуру извлекают из нее и после выдержки в нормальных климатических 
условиях в течение времени, достаточного для достижения температурной стабильности, но не менее 
2 ч, проводят осмотр внешнего вида аппаратуры.

Аппаратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в стан
дартах и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.

Аппаратуру считают выдержавшей испытание, если:
- не нарушена сохранность внешнего вида;
- характеристики и параметры аппаратуры в процессе и после испытания соответствуют требова

ниям, установленным стандартами и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.
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8.19 Испытание на устойчивость и прочность к пониженной температуре среды

8.19.1 Аппаратуру помещают в камеру холода в выключенном состоянии, затем включают, про
веряют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в стандартах и (или) ТУ, в нормальных 
климатических условиях. Затем аппаратуру выключают.

П р и м е ч а н и е  — Допускается проверять характеристики и измерять параметры аппаратуры в нормаль
ных климатических условиях испытаний вне камеры холода.

При выключенной аппаратуре в камере холода устанавливают температуру, равную предельной 
пониженной температуре, указанной в таблице А.1 (приложение А). Скорость изменения температуры, 
усредненная за период времени не более 5 мин, не должна превышать 1 °С/мин.

П р и м е ч а н и е  — Допускается помещать аппаратуру в камеру холода, в которой заранее установлена со
ответствующая температура, что должно быть указано в ТУ.

После достижения температурной стабильности аппаратуру выдерживают при предельной пони
женной температуре в течение времени, указанного в таблице А.1 (приложение А).

8.19.2 После выдержки при предельной пониженной температуре аппаратуры группы I темпера
туру в камере холода повышают до нормальной. Скорость изменения температуры, усредненная за 
период времени не более 5 мин, не должна превышать 1 °С/мин.

Аппаратуру группы I извлекают из камеры холода, удаляют с нее влагу встряхиванием или кратко
временным обдувом потоком воздуха и выдерживают в нормальных климатических условиях в течение 
времени, достаточного для достижения температурной стабильности, но не менее 2 ч.

После выдержки в нормальных климатических условиях проводят осмотр внешнего вида аппара
туры группы I, затем ее включают, проверяют характеристики (в том числе механические) и измеряют 
параметры, указанные в соответствующих стандартах и (или) ТУ.

П р и м е ч а н и е  — Допускается извлекать аппаратуру группы I из камеры холода до повышения в ней тем
пературы до нормальной, что должно быть указано в ТУ.

8.19.3 После выдержки при предельной пониженной температуре аппаратуры групп II— IV темпе
ратуру в камере холода повышают до рабочей пониженной, указанной в таблице А.1 (приложение А). 
Скорость изменения температуры, усредненная за период времени не более 5 мин, не должна превы
шать 1 °С/мин.

После достижения температурной стабильности аппаратуру групп II— IV выдерживают при рабо
чей пониженной температуре в течение времени, указанного в таблице А.1 (приложение А).

После выдержки при рабочей пониженной температуре аппаратуру групп II— IV включают, прове
ряют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в соответствующих стандартах и (или) ТУ, с 
учетом требований А.З (приложение А), 8.18. Затем аппаратуру выключают.

Температуру в камере холода повышают до нормальной. Скорость изменения температуры, ус
редненная за период времени не более 5 мин, не должна превышать 1 °С/мин.

Аппаратуру групп II— IV извлекают из камеры холода, удаляют с нее влагу и выдерживают в нор
мальных климатических условиях в течение времени, достаточного для достижения температурной 
стабильности, но не менее 2 ч.

После выдержки в нормальных климатических условиях проводят осмотр внешнего вида аппа
ратуры групп II— IV, затем аппаратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, 
указанные в соответствующих стандартах и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.

Оценка результатов — в соответствии с 8.18.

8.20 Испытание на устойчивость к изменению температуры среды

Перед испытанием проводят осмотр внешнего вида аппаратуры. Затем аппаратуру включают, 
проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в стандартах и (или) ТУ, в нормальных 
климатических условиях.

Аппаратуру выключают, помещают в термокамеру и подвергают воздействию двух непрерывно 
следующих друг за другом циклов изменения температуры.

Скорость понижения или повышения температуры в термокамере, усредненную за период време
ни не более 5 мин, выбирают из ряда (1 ± 0,2); (3 ± 0,5) или (5 ± 1) °С/мин и устанавливают в ТУ.
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Значение температуры в термокамере понижают до значения пониженной рабочей и выдержива
ют аппаратуру при этой температуре в течение времени, необходимого для достижения температурной 
стабильности.

Затем значение температуры в термокамере повышают до значения повышенной рабочей и вы
держивают аппаратуру при этой температуре в течение времени, необходимого для достижения тем
пературной стабильности.

После выдержки аппаратуры при повышенной рабочей температуре цикл испытания повторяют.
Во время второго цикла в конце выдержки аппаратуры при пониженной и повышенной темпера

турах проверяют характеристики и измеряют параметры аппаратуры с учетом требований А.З (прило
жение А) и 8.18.

Температуру в термокамере понижают до температуры нормальных климатических условий. Тер
мокамеру открывают, аппаратуру извлекают из нее и после выдержки в нормальных климатических 
условиях в течение времени, достаточного для достижения температурной стабильности, но не менее 
2 ч, проводят осмотр внешнего вида аппаратуры.

Аппаратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в соот
ветствующих стандартах и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.

Оценка результатов — в соответствии с 8.18.

8.21 Испытание на стойкость к повышенной влажности

Испытание проводят в постоянном режиме работы камеры влаги (без конденсации влаги).

П р и м е ч а н и е  — Не допускается попадание на аппаратуру капель конденсата с потолка и стенок камеры 
влаги, в которой проводят испытание.

Аппаратуру испытывают в выключенном состоянии и включают только на время проверки харак
теристик и измерения параметров.

Если невозможно включить (выключить) аппаратуру без открывания камеры влаги, то допускается 
открыть камеру влаги на время, необходимое для включения (выключения) аппаратуры и установки 
требуемого режима работы, но не более чем на 1 мин.

В технически обоснованных случаях допускаются перерывы в испытании не более 2 сут, при этом 
продолжительность перерыва не включают в продолжительность испытания.

Во время перерыва аппаратура должна находиться в закрытой камере влаги, относительная 
влажность воздуха в которой в начале перерыва должна быть не менее 90 %.

Перед испытанием проводят осмотр внешнего вида аппаратуры. После этого аппаратуру вклю
чают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в соответствующих стандартах 
и (или) ТУ, в нормальных климатических условиях. Затем аппаратуру выключают, помещают в камеру 
влаги и выдерживают в условиях и в течение времени, указанных в таблице А.1 (приложение А).

В камере устанавливают заданные температуру и относительную влажность.

П р и м е ч а н и  е — Допускается помещать аппаратуру в камеру влаги, в которой заранее установлены усло
вия испытания. При этом для исключения возможности конденсации влаги в начальной стадии выдержки аппара
туру следует нагреть до температуры, превышающей испытательную на 2 °С —3 °С.

В конце выдержки аппаратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры с 
учетом требований А.З (приложение А), 8.18, причем вначале проверяют параметры, наиболее подвер
женные влиянию повышенной влажности. Рекомендуется указывать эти параметры в ТУ.

Аппаратуру выключают, извлекают из камеры влаги, выдерживают в нормальных климатических 
условиях в течение времени, установленного соответствующими стандартами и (или) ТУ, но не менее 
2 ч.

После выдержки в нормальных климатических условиях проводят осмотр внешнего вида аппара
туры. Аппаратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в соот
ветствующих стандартах и (или) ТУ для испытаний данного вида.

Оценка результатов — в соответствии с 8.18.

8.22 Испытание на стойкость к пониженному атмосферному давлению

Аппаратуру без задней стенки (или корпуса) включают и измеряют электрические параметры 
при номинальном значении напряжения. Затем аппаратуру выключают и помещают в барокамеру.

Давление в барокамере понижают до указанного в таблице А.1 (приложение А).
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Аппаратуру включают при напряжении питания, значение которого на 5 % выше номинального, 
и выдерживают при пониженном давлении в течение времени, указанного в таблице А.1 (приложе
ние А). В процессе выдержки при пониженном атмосферном давлении контролируют отсутствие элек
трического разряда (перекрытия) между токоведущими элементами и явления короны.

После выдержки при пониженном атмосферном давлении аппаратуру выключают и давление в 
камере повышают до нормального. Аппаратуру извлекают из барокамеры и выдерживают в нормаль
ных климатических условиях в течение 1 ч, после чего проводят осмотр внешнего вида аппаратуры. 
Затем аппаратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в стан
дартах и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.

Аппаратуру считают выдержавшей испытание, если:
- во время ее пребывания в условиях пониженного атмосферного давления не наблюдалось элек

трического разряда между токоведущими элементами и явления короны;
- характеристики и параметры аппаратуры после испытания соответствуют требованиям, установ

ленным соответствующими стандартами и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида.

8.23 Испытание на стойкость к солнечному излучению

Спектральное распределение энергии излучения приведено в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Спектральное распределение энергии излучения

Интервал спектра Длина волны, мкм Номинальное значение, Вт/м2 Предельное отклонение, %

Ультрафиолетовый В1) 0,28— 0,32 5 ±35

Ультрафиолетовый А 0,32— 0,40 63 ±25

Видимый

0,40— 0,52 200 ±10

0,52— 0,64 186 ±10

0,64— 0,78 174 ±10

Инфракрасный 0,78— 3,00 492 ±20

1) Энергия излучения длиной волны менее 0,30 мкм, достигающая земной поверхности, незначительна, и ею 
можно пренебречь.

Перед испытанием проводят осмотр внешнего вида аппаратуры, проверяют ее характеристики и 
измеряют параметры, указанные в соответствующих стандартах и (или) ТУ.

Аппаратуру в выключенном состоянии размещают в камере солнечной радиации так, чтобы ее 
наиболее уязвимые части находились под воздействием источника облучения или отраженного излу
чения. Расстояние от аппаратуры до стен камеры — не менее 10 см.

Аппаратуру подвергают циклическому облучению в течение 3 сут. Изменение температуры в тече
ние одного цикла определяют по рисунку 1.

Т — температура в камере солнечной радиации; t — продолжительность испытаний 

Рисунок 1 — График изменения температуры за один цикл испытаний

Перед окончанием последнего цикла испытания аппаратуру включают, проверяют ее характери
стики и измеряют параметры, указанные в стандартах и (или) ТУ, с учетом требований 8.18.
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По окончании последнего цикла испытания аппаратуру выдерживают в нормальных климатиче
ских условиях не менее 2 ч. Затем аппаратуру извлекают из камеры солнечной радиации, проводят 
осмотр внешнего вида и сравнивают с образцом аппаратуры, не подвергнутым облучению. Допустимые 
отклонения внешнего вида аппаратуры по сравнению с внешним видом образца, не подвергнутого об
лучению, — в соответствии с установленными в ТУ.

Аппаратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в соот
ветствующих стандартах и (или) ТУ.

Оценка результатов — в соответствии с 8.18.

8.24 Испытание на стойкость к воздействию пыли

Перед испытанием проводят осмотр внешнего вида аппаратуры, проверяют ее характеристики и 
измеряют параметры, указанные в соответствующих стандартах и (или) ТУ.

Аппаратуру помещают в камеру пыли. В камере пыли устанавливают режим, указанный в табли
це А .1 (приложение А).

Контроль концентрации пыли — в соответствии с инструкцией по эксплуатации камеры пыли.
Рекомендуется относительную влажность воздуха в камере пыли измерять до подачи в нее пыли 

при заданной температуре.
Состав пылевой смеси, применяемой при испытании, %:
- кварцевый песок — 60;
- мел — 20;
- каолин — 20.
Размер частиц пылевой смеси — не более 50 мкм. Остаток частиц, не просеиваемых на сите с 

сеткой № 005 по ГОСТ 6613, — не более 3 %.
Аппаратуру включают и подвергают воздействию пыли, находящейся во взвешенном состоянии 

в воздухе камеры пыли, в течение 2 ч. Затем в течение 1 ч происходит оседание пыли при отсутствии 
циркуляции воздуха в камере пыли.

После окончания испытания аппаратуру выключают, извлекают из камеры пыли и выдерживают 
в нормальных климатических условиях не менее 2 ч.

Аппаратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в соот
ветствующих стандартах и (или) ТУ.

Оценка результатов — в соответствии с 8.18.

8.25 Испытание на прочность к соляному туману

Перед испытанием проводят осмотр внешнего вида аппаратуры, проверяют ее характеристики и 
измеряют параметры, указанные в соответствующих стандартах и (или) ТУ. После измерений аппара
туру выключают и помещают в камеру соляного тумана.

Аппаратура должна быть размещена в камере соляного тумана так, чтобы в процессе испытания 
брызги раствора из аэрозольного аппарата или пульверизатора, а также капли конденсата с потолка, 
стен и других частей оборудования камеры соляного тумана не попадали на аппаратуру.

В камере соляного тумана, имеющей достаточный объем, должны быть постоянные и однород
ные условия (при которых отсутствует турбулентность). Присутствие испытуемой аппаратуры не долж
но влиять на эти условия.

Камеру соляного тумана следует надлежащим образом вентилировать для предотвращения по
вышения давления и обеспечения равномерного распределения соляного тумана.

Для приготовления раствора (5 ± 1) весовых частей хлористого натрия по ГОСТ 4233 растворяют 
в 95 весовых частях дистиллированной или деминерализованной воды.

Дисперсность соляного тумана должна быть 1— 10 мкм (95 % капель), а водность такой, чтобы 
средний объем раствора, собираемый коллектором не менее чем за 24 ч, составлял от 1,0 до 2,0 см3 
раствора за 1 ч работы камеры соляного тумана.

Водородный показатель (pH) раствора должен быть от 6,5 до 7,2 в течение всего периода вы
держки аппаратуры в камере соляного тумана. Для регулирования значения pH следует использовать 
растворы гидроксида натрия или соляной кислоты.

Методы определения дисперсности и водности соляного тумана — в соответствии с приложе
нием А.

19



ГОСТ Р 59810—2021

Раствор распыляют пульверизатором, центрифугой аэрозольного аппарата или другим способом. 
Распылитель должен быть изготовлен из материала, не вступающего в реакцию с соляным раствором. 
Распыленный раствор не следует использовать вторично.

Испытание состоит из трех циклов. Каждый цикл состоит из периода распыления соляного рас
твора в течение 2 ч при температуре 15 °С — 35 °С и выдержки аппаратуры в камере соляного тумана 
от 20 до 22 ч после каждого периода распыления.

По окончании каждого периода распыления соляного раствора аппаратуру переносят в камеру 
влаги и выдерживают при температуре (40 ± 2) °С и относительной влажности (93 ± 3) % от 20 до 22 ч. 
Продолжительность переноса аппаратуры из одной камеры в другую — не более 5 мин.

По окончании последнего цикла аппаратуру извлекают из камеры влаги, просушивают в течение
1 ч при температуре (55 ± 2) °С и дают остыть в течение не менее 2 ч.

При отсутствии камеры для сушки допускается сушить аппаратуру струей горячего воздуха.
После достижения температурной стабильности проводят осмотр внешнего вида аппаратуры. Ап

паратуру включают, проверяют ее характеристики и измеряют параметры, указанные в стандартах и 
(или) ТУ.

Аппаратуру считают выдержавшей испытание, если после испытания ее характеристики и пара
метры соответствуют требованиям, установленным стандартами и (или) ТУ для испытаний на воздей
ствие ВВФ данного вида.

Допустимые отклонения внешнего вида металлических деталей и покрытий — в соответствии 
с установленными в ТУ на аппаратуру.

8.26 Проверку стойкости аппаратуры к воздействию биологической среды проводят по методам, 
приведенным в приложении Б.

Результаты испытания на стойкость к воздействию биологической среды считают положительны
ми, если на аппаратуре отсутствуют следы коррозии и значения параметров, установленные соответ
ствующими стандартами и (или) ТУ для испытаний на воздействие ВВФ данного вида, соответствуют 
значениям параметров после выдержки аппаратуры в нормальных климатических условиях в течение
2 ч.

Допускается налет на внешних частях аппаратуры, устраняемый протиркой по 8.27.
8.27 Проверку стойкости к дезинфекции (5.5.3) проводят пятикратной обработкой аппаратуры или 

ее частей, указанных в ТУ, агентами и методами, указанными в стандартах и (или) ТУ.
Результаты испытания на стойкость к дезинфекции считают положительными, если по его окон

чании данные части аппаратуры соответствуют требованиям стандартов и (или) ТУ, относящимся к 
частям, подвергаемым обработке, которые контролируют при приемо-сдаточных испытаниях.

Проверку соответствия аппаратуры конструкторской документации (5.6.1, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 
5.6.9— 5.6.14, 5.6.16, 5.6.17) проводят визуально и сличением с конструкторскими документами и об
разцом-эталоном (при наличии).

8.28 Проверку применяемых материалов (5.6.2) проводят сличением материалов деталей аппа
ратуры, постоянно контактирующих с телом человека и указанных в конструкторской документации, 
с разрешенными к применению.

8.29 Проверка закрепления органов управления и соответствия показаний шкал аппаратуры по
ложениям органов управления (5.6.4) — согласно методике, установленной в ТУ.

Для проверки закрепления поворотных органов управления к их ручкам прикладывают вращаю
щие моменты.

В зависимости от диаметра захвата ручки органов управления d, мм, вращающий момент, Н • м, 
имеет следующие значения:

- при 10 < d < 23 — 1,0;
- при 23 < d < 31 — 1,8;
- при 31 < d < 41 — 2,0;
- при 41 < d < 56 — 4,0;
- при 56 < d < 70 — 5,0.
Вращающий момент прикладывают не менее чем на 2 с в каждом направлении попеременно. Ис

пытание повторяют 10 раз, при этом ручки не должны проворачиваться относительно оси.
8.30 Массу аппаратуры [5.6.7, перечисление а)] проверяют взвешиванием на весах, допускаемая 

погрешность которых соответствует установленной стандартами и (или) ТУ.
8.31 Габаритные размеры аппаратуры [5.6.7, перечисление б)] проверяют любым измерительным 

инструментом, допускаемая погрешность которого соответствует установленной стандартами и (или) ТУ.
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8.32 Возможность доступа к внешним плавким вставкам (5.6.8) проверяют заменой плавких вста
вок без применения специального инструмента и вскрытия аппаратуры.

8.33 Соответствие компонентов аппаратуры требованиям износоустойчивости (5.6.15) проверяют 
сличением с НД.

8.34 Проверку комплектности аппаратуры (5.7) проводят сличением комплекта поставки с данны
ми, указанными в ТУ.

8.35 Проверку маркировки аппаратуры (5.8.1) проводят сличением с конструкторской документа
цией, указанной в ТУ.

8.36 Методы проверки упаковки (5.8.2, 5.8.3) — по ГОСТ 28594.
8.37 Методы проверки требований электробезопасности (раздел 6) — по ГОСТ Р МЭК 60065 

(ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ Р МЭК 60950 для аппаратуры соответствующих видов).

П р и м е ч а н и е  — Дополнительные методы испытаний — в соответствии со стандартами и (или) ТУ.

9 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение сигнализаторов — по ГОСТ 28594.

10 Указания по эксплуатации

10.1 К каждому комплекту аппаратуры прилагают руководство по эксплуатации (РЭ) или паспорт
(ПС).

10.2 На аппаратуру, подвергаемую техническому обслуживанию и ремонту в специализирован
ных предприятиях, должно быть разработано руководство по техническому обслуживанию и ремонту.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие сигнализаторов требованиям настоящего стандарта, 
стандартов и (или) ТУ при соблюдении правил и условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

11.2 Гарантийный срок хранения — не менее 6 мес с момента отгрузки аппаратуры изготовите
лем. Конкретное значение гарантийного срока хранения — в соответствии с установленными стандар
тами и (или) ТУ.

11.3 Гарантийный срок эксплуатации — не менее одного года со дня продажи аппаратуры че
рез розничную торговую сеть, а для внерыночного потребления — со дня получения потребителем в 
пределах гарантийного срока хранения. Конкретный гарантийный срок эксплуатации — в соответствии 
с установленными стандартами и (или) ТУ.
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Приложение А 
(обязательное)

Условия проведения испытаний на воздействие механических и климатических внешних
воздействующих факторов

А.1 Значения параметров механических и климатических ВВФ указаны в таблице А.1. 

Т а б л и ц а  А.1

Наименование параметра ВВФ, единица физической Структурный эле- Значение параметра ВВФ для аппаратуры групп

величины МбНТ НЭСТОЯЩбГО
стандарта I II III IV

Устойчивость к синусоидальной вибрации (ви
броустойчивость):

- диапазон частот, Гц

- амплитуда виброускорения, м/с2 (д)

8.12 — От 10 
до 150 
включ.

19,6(2)

— —

Прочность к синусоидальной вибрации 
(вибропрочность):

- диапазон частот, Гц От 10 От 10 От 10 От 10

8.13
до 150 
включ.

до 150 
включ.

до 150 
включ.

до 150 
включ.

- амплитуда виброускорения, м/с2 (д) 19,6(2) 19,6(2) 19,6(2) 19,6(2)

- число циклов качания частоты в каждом по
ложении аппаратуры 20 20 20 20

Прочность к механическим ударам многократ
ного действия:

- ускорение, м/с2 (д) 98(10)

- длительность ударного импульса, мс 8.14 — 16 — —

- частота ударов, удар/мин — 60— 120 — —

- число ударов — 1000 — —

Прочность к механическим ударам одиночного 
действия:

- ускорение, м/с2 (д)
8.15

_ _ 147(15) 147(15)

- длительность ударного импульса, мс — — 11 11

- число ударов в каждом направлении — — 3 3

Устойчивость к механическим ударам много
кратного действия:

- ускорение, м/с2 (д) 98(10) 98(10)

- длительность ударного импульса, мс 8.16 — 16 — 16

- частота ударов, удар/мин — 60— 120 — 60 — 120

- число ударов в каждом эксплуатационном по
ложении, не менее — 20 — 20

Прочность при транспортировании: 

- ускорение, м/с2 (д)
8.17

147(15) 147(15) 147(15) 147(15)
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Продолжение таблицы А. 1

Наименование параметра ВВФ, единица физической Структурный эле- Значение параметра ВВФ для аппаратуры групп

величины мбнт нестоящего 
стандарта I II Ill IV

- длительность ударного импульса, мс 11 11 11 11

- частота ударов, удар/мин 8.17 60—120 60—120 60—120 60—120

- число ударов 1000 1000 1000 1000

Прочность и устойчивость к повышенной тем
пературе среды:

- рабочая повышенная температура, °С 8.18 40 40 40 40

- продолжительность выдержки, ч 2 2 2 2

- предельная повышенная температура, °С 55 55 55 55

Прочность и устойчивость к пониженной темпе
ратуре среды:

- рабочая пониженная температура, °С — - ю 1) -101> - ю 1)

- продолжительность выдержки, ч 8.19 — 2 2 2

- предельная пониженная температура, °С -50 -50 -50 -50

- продолжительность выдержки, ч 2 2 2 2

Устойчивость к изменению температуры среды: 
- рабочая пониженная температура, °С

8.20
- ю 1) -101> - ю 1)

- рабочая повышенная температура, °С — 40 40 40

- число циклов — 2 2 2

Стойкость к повышенной влажности среды:

- относительная влажность, %

- температура, °С
8.21

93

25

93

25

93

25

93

25

- продолжительность выдержки, ч 96 96 96 96

Стойкость к пониженному атмосферному дав
лению среды:

- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 8.22 70 (525) 70 (525) 70 (525) 70(525)

- температура, °С 25 ± 10 25 ± 10 25 ± 10 25 ± 10

- продолжительность выдержки, ч 0,5 0,5 0,5 0,5

Стойкость к солнечному излучению:

- интегральная плотность теплового потока, Вт/м2 _ _ 1120 1120

- спектральное распределение энергии излуче- По табл и- По табли-
ния — — це 2 це 2

- измерение температуры за один цикл испы
таний 8.23 — —

По ри
сунку 1

По ри
сунку 1

- продолжительность цикла испытаний, ч — — 24 24

- продолжительность фазы облучения, ч — — 20 20

- продолжительность фазы затемнения, ч — — 4 4

- число циклов — — 3 3
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Окончание таблицы А. 1

Наименование параметра ВВФ, единица физической Структурный эле- Значение параметра ВВФ для аппаратуры групп

величины МбНТ НЭСТОЯЩбГО
стандарта I II I l l IV

Стойкость к пыли:

-  рабочая повышенная температура в камере, °С 40 40 40 40

- относительная влажность воздуха, % ,  не бо
лее 8.24 50 50 50 50

- концентрация пыли в воздухе, г/м2 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 1 2 ± 1

- скорость циркуляции воздуха, м/с От 0,5 
ДО 1,0

От 0,5 
ДО 1,0

От 0,5 
ДО 1,0

От 0,5 
ДО 1,0

Прочность к соляному туману:

- температура в камере соляного тумана, °С — — 27 27

- температура в камере влаги, °С — — 40 ±2 40 ±2

-  относительная влажность воздуха в камере 
влаги, %

8.25 — — 93 ± 3 93 ± 3

-  концентрация соляного раствора, % — — 5 ±  1 5 ±  1

-  продолжительность периода распыления рас
твора, ч

— — 2 2

1) Если иное не установлено исходными требованиями к аппаратуре.

П р и м е ч а н и я
1 Испытание аппаратуры, предназначенной для экспорта в страны с тропическим климатом, на воздействие 

повышенной влажности по согласованию с потребителем проводят одним из методов в соответствии с требова
ниями ГОСТ 11478, ГОСТ 28201 и ГОСТ 28216.

2 Аппаратуру, имеющую кинескоп, испытывают на прочность и устойчивость при воздействии механических 
ударов многократного и одиночного действия с ускорением 78,4 м/с2 (8 д) и длительностью ударного импульса 
4—16 мс, а при воздействии синусоидальной вибрации — при частотах от 10 до 55 Гц.

А.2 Испытательное оборудование
А.2.1 Испытательное оборудование должно обеспечивать установление и поддержание испытательных ре

жимов с отклонениями, не превышающими:
±20 % — по амплитуде перемещения;
±1 Гц на частотах до 50 Гц и ±2 % на частотах свыше 50 Гц — по частоте вибрации;
±20 % — по амплитуде виброускорения и пиковому ударному ускорению;
±4 мс — по длительности ударного импульса;
±3 °С при температурах от минус 40 °С до плюс 5 °С включительно и ±2 °С при температурах от 5 °С до 

70 °С — по температуре;
±3 % — по относительной влажности;
±5 % — по пониженному атмосферному давлению;
±10 % — по интегральной плотности потока солнечного излучения;
±25 % — по плотности потока в ультрафиолетовой части спектра;
±10 % — по времени.
Погрешности средств измерений испытательного оборудования должны соответствовать требованиям 8.1.3.
А.2.2 Испытание на воздействие вибрации проводят одним из способов:
- на однокомпонентных вертикальных или горизонтальных стендах так, чтобы воздействие вибрации было 

поочередным в трех взаимно перпендикулярных направлениях относительно испытуемой аппаратуры;
- на двухкомпонентных стендах поочередно в двух положениях так, чтобы воздействию вибрации аппаратура 

была подвергнута по всем трем ее координатным осям;
- на трехкомпонентных стендах — в эксплуатационном положении.
А.2.3 При испытаниях на однокомпонентном вибрационном стенде основное движение, например в направ

лении вертикальной составляющей виброперемещения, должно быть синусоидальным и таким, чтобы точки кре
пления аппаратуры перемещались по параллельным линиям и синфазно.
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Максимальная амплитуда вибрации в контрольной точке в любом направлении, перпендикулярном к основ
ному, не должна превышать 25 % установленной амплитуды вибрации в основном направлении.

А.2.4 Испытания на воздействие механических ударов многократного действия проводят на ударном стенде, 
который должен воспроизводить ударные импульсы полусинусоидальной формы.

Испытания на воздействие механических ударов одиночного действия проводят на ударном стенде, который 
должен воспроизводить импульс любой из трех форм, приведенных на рисунках А.1—А.З.

А — амплитуда ускорения; t — время; 
т — длительность импульса

Рисунок А.1 — Полусинусоидальный 
импульс ударного воздействия

Рисунок А.2 — Треугольный (пилообразный) импульс ударного воздействия

А — амплитуда ускорения; t — время; т — длительность импульса 

Рисунок А.З — Трапецеидальный импульс ударного воздействия
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Порядок, в котором перечислены формы ударного импульса, не определяет какой-либо предпочтительности. 
Измеренное пиковое ударное ускорение должно находиться в пределах допусков, указанных пунктирными линия
ми на рисунках А.1—А.З.

Значение максимального ускорения в контрольной точке, направление которого перпендикулярно к основ
ному направлению ударного воздействия, не должно превышать в любое время 30 % значения максимального 
ускорения номинального импульса в намеченном направлении при определении его с помощью измерительной 
системы, амплитудно-частотная характеристика которой должна находиться в пределах, указанных на рисунке А.4.

5 — крутизна среза; f — частота

Рисунок А.4 — Амплитудно-частотная характеристика измерительной системы

Методы измерения параметров ударного импульса — по ГОСТ 20.57.406.

А.З Указания по проведению испытаний
А.3.1 Испытания проводят в нормальных климатических условиях или в условиях, указанных в таблице А.1.

П р и м е ч а н и е  — При температуре окружающей среды выше 30 °С относительная влажность воздуха — 
не более 70 %.

А.З.2 Испытание включает в себя ряд операций, выполняемых последовательно:
- начальная стабилизация (если требуется);
- начальные проверки и начальные измерения (если требуются);
- выдержка;
- конечная стабилизация (если требуется);
- заключительные проверки и заключительные измерения (если требуются).
А.3.3 В процессе начальных (до выдержки) и заключительных (после выдержки) проверок и измерений про

водят визуальный осмотр аппаратуры, а также измерение ее параметров и механических характеристик.
Измерение параметров во время выдержки в условиях испытаний проводят, если это указано в стандартах 

и (или) ТУ.
Перечень контролируемых параметров и характеристик, их значения до и после выдержки, методика контро

ля и измерений — в соответствии с установленными стандартами и (или) ТУ.
Значения параметров и характеристик, определенные после предыдущего испытания, могут быть приняты 

за исходные для последующего испытания.

П р и м е ч а н и е  — Измерение электроакустических параметров в звукомерной камере по ГОСТ Р 53575 
и электрических параметров в экранированной камере проводят после воздействия механических и (или) клима
тических ВВФ.

А.3.4 Последовательность проведения испытаний — в соответствии с установленной стандартами и (или) ТУ.
Указанные ниже испытания проводят на одних и тех же образцах аппаратуры в последовательности:
- механические испытания;
- испытания на воздействие:

- изменения температуры среды;
- повышенной температуры среды;
- повышенной влажности среды;
- пониженной температуры среды;
- пониженного атмосферного давления.

А.З.5 Испытания на воздействие пыли, солнечного излучения и соляного тумана проводят на образцах аппа
ратуры, которые не подвергали испытаниям других видов, предусмотренным настоящим стандартом.

А.З.6 При испытаниях на воздействие предельной повышенной и пониженной температуры среды, повы
шенной влажности среды и соляного тумана допускается выдерживать аппаратуру в камере влаги и в камере со
ляного тумана без носителя записи.
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Носитель записи устанавливают в аппаратуру только на период измерений электрических и электроакусти
ческих параметров, а также механических характеристик.

А.3.7 Испытанию на воздействие пониженного атмосферного давления подвергают только аппаратуру, име
ющую кинескоп.

А.3.8 При испытаниях на воздействие механических ВВФ аппаратуру крепят к платформе испытательного 
стенда следующими способами:

- в местах крепления — аппаратуру, закрепляемую в процессе эксплуатации;
- с помощью приспособлений, обеспечивающих надежное, жесткое крепление к платформе испытательного 

стенда, — аппаратуру, не закрепляемую в процессе эксплуатации.
Способ крепления аппаратуры к платформе испытательного стенда и чертежи крепежных приспособле

ний — в соответствии с указанными в ТУ.

П р и м е ч а н и е  — При невозможности размещения комплекса аппаратуры с входящими устройствами на 
одном вибрационном или ударном стенде допускается проводить испытания входящих устройств по отдельности. 
При этом подвергаемое испытанию входящее устройство (при необходимости) подключают к другим входящим 
устройствам, которые в этот момент испытаниям не подвергают.

А.3.9 Контрольную точку выбирают на платформе испытательного стенда или на промежуточном крепежном 
приспособлении (если его применяют) возможно ближе к одной из точек крепления аппаратуры.

В технически обоснованных случаях допускается выбирать контрольную точку непосредственно на конструк
ции аппаратуры или на ее транспортной упаковке. Положение контрольных точек — в соответствии с указанным 
в ТУ.

Допускается контролировать испытательный режим по среднему арифметическому значению параметров 
механического ВВФ, измеряемых в нескольких контрольных точках. Число точек и место их расположения — в со
ответствии с указанными в ТУ.

А.3.10 Длительность воздействия механических ВВФ при испытаниях на устойчивость должна быть доста
точной для измерения параметров аппаратуры, указанных в ТУ для испытаний данного вида.

Допускается совмещать испытания на устойчивость с испытаниями на прочность. При этом общая длитель
ность воздействия механических ВВФ не должна быть менее длительности, установленной для испытаний на проч
ность.

А.3.11 При испытаниях на воздействие синусоидальной вибрации длительность выдержки аппаратуры 
при заданном режиме отсчитывают с момента достижения заданных параметров вибрации. Во время испытания 
допускаются перерывы, но при этом следует сохранять общую продолжительность воздействия вибрации.

А.3.12 При испытаниях на воздействие климатических ВВФ длительность выдержки аппаратуры в испыта
тельном режиме отсчитывают с момента достижения температурной стабильности аппаратуры.

Для аппаратуры массой до 2 кг включительно длительность выдержки в испытательном режиме отсчитывают 
с момента установления режима в камере.

Аппаратуру в выключенном состоянии считают достигшей температурной стабильности, если температура 
самой массивной ее части (или другой части, указанной в ТУ и определяющей прогрев аппаратуры по всему объ
ему) отличается от температуры окружающей среды (средней по времени температуры внутри климатической 
камеры) не более чем на 3 °С.

Тепловыделяющую аппаратуру считают достигшей температурной стабильности после ее включения, 
если отношение между двумя последовательными интервалами времени, необходимыми для изменения на 3 °С 
температуры контролируемых точек, превышает 1,7 °С или изменение температуры контролируемых точек не пре
вышает 1 °С в течение 15 мин.

Длительность выдержки для достижения температурной стабильности — в соответствии с указанной в ТУ.
А.3.13 Продолжительность нахождения аппаратуры во включенном состоянии (под электрической нагруз

кой), необходимая для проверки ее работоспособности и измерения параметров в условиях испытаний, — не 
более 30 мин, если иное время не указано в стандартах и (или) ТУ.

А.4 Методы определения дисперсности и водности соляного тумана
А.4.1 Дисперсность соляного тумана определяют методом микрофотографирования.
Пробы соляного тумана берут путем естественного осаждения капель на предметное стекло, помещенное 

в середине камеры соляного тумана. На поверхность стекла наносят смесь трансформаторного масла с вазе
лином. Стекло выдерживают в камере 0,5 мин при работающем устройстве для распыления раствора соляного 
тумана.

Стекло с осевшими на нем каплями тумана фотографируют через микроскоп (делают три-пять снимков 
в разных местах пробы).

После проявления пленки подсчитывают общее число заснятых капель в данной пробе, измеряют размеры 
капель и подсчитывают число капель каждого размера. Для этого с помощью диапроектора или фотоувеличителя 
проецируют увеличенное изображение сфотографированных капель на экран с миллиметровой сеткой и по числу 
делений сетки экрана, укладывающихся в диаметре изображения капли, находят размер данной капли в микронах.
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Цену деления сетки экрана определяют согласно шкале деления объект-микрометра, заснятой при том 
же увеличении, что и капли.

А.4.2 Для определения водности соляного тумана в камере соляного тумана устанавливают не менее 
двух коллекторов: один — в непосредственной близости от распыляющего устройства, другой — на наибольшем 
расстоянии от него.

Коллектор — мерный цилиндр по ГОСТ 1770 со вставленной в него воронкой диаметром 100 мм из стекла 
типа В по ГОСТ 25336.

Водность соляного тумана определяют измерением объема раствора соляного тумана, собираемого коллек
торами за определенное время работы камеры соляного тумана.

За значение водности принимают средние арифметические результаты измерений в каждом коллекторе 
за время, указанное в методике испытаний.
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Методы испытаний на стойкость к воздействию биологической среды

Б.1 Общие сведения
Для испытания используют образцы материалов, детали и сборочные единицы аппаратуры. Вид образцов 

для испытаний определяет разработчик изделий. Число образцов — в соответствии с указанным в ТУ или другом 
документе. При испытании без измерений параметров — критериев годности число образцов — не менее трех.

Перед началом испытания проводят осмотр внешнего вида образцов и измерение параметров — критериев 
годности, установленных ТУ.

Б.2 Испытание на воздействие имитатора пота
Б.2.1 Готовят 1 дм3 раствора следующего состава:
- натрий хлористый — 5 г;
- мочевина — 1 г;
- аммиак — 0,0003 дм3;
- кислота уксусная — 0,003 дм3;
- ацетон — 0,001 дм3;
- вода дистиллированная — остальное.
Указанный раствор представляет собой имитатор пота.
Б.2.2 Решетку с образцами устанавливают в эксикатор, в который предварительно наливают имитатор пота.
Расстояние от зеркальной поверхности имитатора до образцов, установленных на решетке, — (6 ± 0,5) см. 

Эксикатор закрывают крышкой, в которую вставлены две стеклянные трубки длиной от 15 до 20 см. Первую сте
клянную трубку одним концом погружают в имитатор пота на глубину (2 ± 0,5) см, другой конец трубки присоединя
ют резиновой трубкой к мембранному насосу. Вторую стеклянную трубку устанавливают так, чтобы она соединяла 
воздушную среду, находящуюся внутри эксикатора, с воздушной средой вне эксикатора.

Б.2.3 Эксикатор с образцами помещают в термокамеру и устанавливают в ней температуру 37 °С — 40 °С. 
Начало испытаний отсчитывают от момента достижения заданной температуры. Через каждые 60 мин на 1 мин 
включают насос, подающий в имитатор пота воздух. Длительность испытания — 72 ч. При испытании образцов 
материалов длительность может быть увеличена до 120 ч.

Б.2.4 По окончании испытания термокамеру отключают и через (30 ± 5) мин открывают ее дверцы. С экси
катора снимают крышку, решетку с образцами извлекают из эксикатора и выдерживают в термокамере от 30 до 
60 мин. Затем проводят осмотр образцов невооруженным глазом и с помощью лупы с увеличением не более 
16 крат.

Б.2.5 После осмотра измеряют значения параметров — критериев годности.

Б.З Испытание на воздействие стафилококка
Б.3.1 Для испытания используют культуру стафилококка Staphylococcus epidermides в возрасте от 10 до 14 сут.
Б.3.2 Все доступные поверхности образцов обрабатывают этиловым спиртом. После обработки образцы 

подвешивают на решетке и переносят в бокс для работы с микроорганизмами. Образцы заражают суспензией 
стафилококка с помощью пульверизатора. Через 30 — 60 мин решетку с образцами помещают в герметичный 
эксикатор, в который предварительно наливают 0,2 дм3 дистиллированной воды, и закрывают крышку эксикатора.

Б.3.3 Эксикатор с зараженными образцами помещают в термокамеру и устанавливают в ней температуру 
от 37 °С до 40 °С.

Начало испытания отсчитывают от момента достижения заданной температуры. Образцы выдерживают 
в термокамере в течение 24 ч. Через 24 ч термокамеру отключают и через 30 мин эксикатор извлекают из нее.

Б.3.4 Крышку эксикатора открывают и извлекают из него решетку с образцами. Далее выполняют требова
ния Б.2.2 — Б.2.4.

Б.3.5 После осмотра образцы дезинфицируют 70 % раствором спирта или 2 % раствором перекиси водо
рода и измеряют значения параметров — критериев годности.

Б.3.6 Испытание на воздействие стафилококка проводят специализированные организации, поскольку ра
бота с микроорганизмами требует особых условий и навыков.
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