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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПРИБОРЫ ФЕРРИТОВЫЕ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 

Методы измерения фазового сдвига на низком уровне мощности

Microwave ferrite devices.
Methods of measurement of phase shift at a low power level

Дата введения — 2025—03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы измерения фазовых сдвигов: начального фазового 

сдвига ферритовых фазовращателей, вентилей, циркуляторов, переключателей, фильтров и ограни
чителей (далее —  ферритовые приборы) и управляемого фазового сдвига фазовращателей на низком 
уровне мощности.

Настоящий стандарт устанавливает три метода измерения фазового сдвига ферритовых при
боров:

метод I —  для измерения фазового сдвига с использованием стандартной измерительной аппара
туры, позволяющей измерять фазовый сдвиг, разность фаз и фазу СВЧ-сигнала;

метод II —  для измерения фазового сдвига с использованием измерительных линий;
метод III —  для измерения фазового сдвига с использованием калиброванных фазовращателей.
Метод I применяется для измерения фазового сдвига ферритовых приборов всех типов.
При отсутствии стандартной измерительной аппаратуры для измерения фазового сдвига коак

сиальных ферритовых приборов рекомендуется применять метод II, для измерения фазового сдвига 
волноводных ферритовых приборов —  метод III.

В технических условиях на ферритовые приборы конкретных типов в технически обоснованных 
случаях могут устанавливаться методы измерения фазового сдвига, отличные от указанных в настоя
щем стандарте, если эти методы аттестованы по ГОСТ Р 8.563 и обеспечивают погрешности измере
ний, не превышающие значений, установленных настоящим стандартом.

Общие требования к условиям и режимам измерения, аппаратуре, подготовке и проведению из
мерений, показателям точности измерений и требования безопасности —  по ГОСТ Р 50730.1.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.351 Государственная система обеспечения единства измерений. Линии измерительные. 

Методы и средства поверки
ГОСТ Р 8.563 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) 

измерений
ГОСТ Р 50730.1 Приборы ферритовые СВЧ. Общие требования при измерении параметров на 

высоком уровне мощности

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого

Издание официальное
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стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте применены термины по [1], а также следующие термины с соответ

ствующими определениями:
3.1.1 начальный фазовый сдвиг: Разность фаз сверхвысокочастотного сигнала на выходе фа

зовращателя в начальном фазовом состоянии и сверхвысокочастотного сигнала на выходе регулярного 
отрезка волновода заданной длины.

3.1.2 низкий уровень мощности: Уровень подводимой мощности сверхвысокочастотного сигна
ла ко входу прибора, при котором параметры прибора не зависят от мощности сверхвысокочастотного 
сигнала.

3.1.3 управляемый фазовый сдвиг: Изменение фазы сверхвысокочастотного сигнала на вы
ходе фазовращателя, осуществляемое с помощью системы управления.

3.1.4 ферритовый сверхвысокочастотный прибор; ферритовый СВЧ-прибор: Прибор, в кото
ром использован гиромагнитный материал (среда).

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
КСВН —  коэффициент стоячей волны по напряжению;
НО —  направленный ответвитель;
НУМ —  низкий уровень мощности;
СВЧ —  сверхвысокая частота;
ТУ —  технические условия.

4 Метод I измерения фазового сдвига
4.1 Условия и режим измерений

4.1.1 Фазовые сдвиги управляемых ф ерритовых приборов следует измерять при постоянном во 
времени токе (напряжении) управления. Значение тока (напряжения) управления и порядок его вклю
чения должны соответствовать установленным в ТУ на ферритовые приборы.

4.1.2 Точность установления и поддержания режима и условий измерения должна быть такой, 
чтобы исключить их влияние на фазовые сдвиги ф ерритовых приборов (режимные погрешности от
сутствуют). Конкретные значения показателей точности установления и поддержания параметров ре
жимов и условий измерения должны соответствовать установленным в ТУ на ферритовые приборы.

4.1.3 При невозможности исключения погрешностей средств измерений их значения следует учи
тывать при расчете погрешности измерения.

Порядок определения погрешностей средств измерений приведен в приложении А.

4.2 Аппаратура

4.2.1 Фазовые сдвиги ферритовых приборов следует измерять на стандартных измерителях раз
ности фаз, измерителях комплексных коэффициентов передачи, установках для поверки или калибров
ки аттенюаторов, измеряющих фазовые сдвиги (далее —  измерители фазы). Тип используемого сред
ства измерения, а также обозначения стандартов и ТУ должны соответствовать установленным в ТУ на 
ферритовые приборы.

4.2.2 Аппаратура цепей управления, термостаты, криостаты, приборы контроля параметров ре
жима измерений, а также место и способ подключения к ним (размещение в них) ферритовых приборов 
должны соответствовать установленным в ТУ на ферритовые приборы.

4.2.3 Если присоединительные элементы ферритовых приборов отличаются от присоединитель
ных элементов средств измерения или ферритовые приборы размещаются в криостатах, термостатах, 
а также в иных необходимых случаях, указываемых в ТУ на ферритовые приборы конкретных типов, то 
их следует подключать в измерительный тракт с помощью подключающих устройств: переходов, транс
форматоров сопротивлений, отрезков волноводов и т. п.
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Волноводные подключающие устройства в диапазоне частот до 80 ГГц включительно, коаксиаль
но-волноводные и микрополосковые подключающие устройства в диапазоне частот до 26 ГГц включи
тельно должны иметь КСВН не более 1,2.

4.2.4 Для волноводных подключающих устройств в диапазоне частот свыше 80 ГГц, коаксиально
волноводных и микрополосковых подключающих устройств в диапазоне частот свыше 26 ГГц значение 
КСВН устанавливают в ТУ на ферритовые приборы.

4.2.5 Для измерения начального фазового сдвига используют отрезок регулярной линии переда
чи, требования к которому устанавливают в ТУ на ферритовый прибор.

4.3 Подготовка к измерениям

4.3.1 Перед началом измерений подготавливают все средства измерений и аппаратуру согласно
4.2.1 и 4.2.2, в соответствии с их эксплуатационной документацией.

В случае применения подключающих устройств по 4.2.3 настройку средств измерения проводят с 
подключающими устройствами.

4.3.2 Операции по подготовке и проведению измерений, связанные с установлением заданного 
режима и (или) условий измерения (например, время выдержки под током, в термокамере и т. п.), долж
ны соответствовать установленным в ТУ на ферритовый прибор.

4.4 Проведение измерений

4.4.1 Измерение начального фазового сдвига ферритовых приборов
4.4.1.1 К измерителю фазы подключают отрезок регулярной линии передачи. На индикаторе из

мерителя фазы устанавливают показание фазы ф1( равное или близкое к нулю.
4.4.1.2 Вместо отрезка регулярной линии передачи к измерителю фазы подключают измеряемый 

ферритовый прибор. При измерении начального фазового сдвига ферритового прибора предваритель
но устанавливают его в начальное фазовое состояние, подавая на прибор управляющий сигнал в соот
ветствии с ТУ на ферритовый прибор.

По индикатору измерителя фазы отсчитывают фазовый сдвиг ф2 в соответствии с эксплуатацион
ной документацией используемого измерителя фазы.

4.4.1.3 Начальный фазовый сдвиг ф0, град, вычисляют по формуле

Фо = 1ф2 — Ф1 1- (1)

4.4.2 Измерение управляемого фазового сдвига фазовращателей
4.4.2.1 К измерителю фазы подключают фазовращатель. Устанавливают фазовращатель в на

чальное фазовое состояние, подавая на него управляющий сигнал в соответствии с ТУ на ф азовращ а
тель. На индикаторе измерителя фазы устанавливают показание фазы ф3, равное или близкое к нулю.

4.4.2.2 Устанавливают фазовращатель в заданное фазовое состояние, подавая на него управ
ляющий сигнал в соответствии с ТУ на фазовращатель. По индикатору измерителя фазы отсчитывают 
фазовый сдвиг ф4 в соответствии с эксплуатационной документацией используемого измерителя фазы.

4.4.2.3 Управляемый фазовый сдвиг фупр, град, вычисляют по формуле

фупр = 1Ф4 -  Фз1- (2)

4.5 Показатели точности измерений

4.5.1 Показатели точности измерений фазовых сдвигов должны соответствовать установленным 
в ТУ на ферритовые приборы.

Доверительные границы интервала, в котором с установленной вероятностью 0,95 находится по
грешность измерения, определяют в соответствии с приложением Б по формулам (Б.1) и (Б.8). При 
этом доверительные границы интервала (в градусах) должны находиться в пределах ±(0 ,0 2 |ф| + 8), где 
Ф —  измеряемый фазовый сдвиг (начальный или управляемый) для ферритовых приборов с КСВН 
не более 1,3 при отсутствии погрешности средств измерений.

4.5.2 При КСВН ф ерритовых приборов более 1,3, а также в случаях, предусмотренных в 4.1.3 и
4.2.4, погрешность измерения может превышать установленную в 4.5.1 и должна соответствовать уста
новленной в ТУ на ферритовый прибор.
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5 Метод II измерения фазового сдвига

5.1 Условия и режим измерений

5.1.1 Условия и режим измерений —  по 4 .1 .1 ,4 .1 .2  и 4.1.3.
5.1.2 Время измерения не должно превышать 5 мин.

5.2 Аппаратура

5.2.1 Измерения фазового сдвига на низком уровне мощности следует проводить на установке, 
структурная схема которой приведена на рисунке 1 .

Направленные ответвители 1 и 2 включают в тракт, ориентируя их на падающую волну.

Рисунок 1 — Структурная схема установки для измерения фазового сдвига 
на низком уровне мощности методом II

5.2.2 Нестабильность частоты генератора СВЧ за 15 мин не должна превышать 5 • 1СГ4.
5.2.3 КСВН основных каналов направленных ответвителей должен быть не более 1,3. КСВН 

вторичных каналов совместно с элементами СВЧ тракта, подключающими их к измерительной линии, 
должен быть не более 1,1 со стороны измерительной линии. Переходное ослабление направленных 
ответвителей должно находиться в диапазоне от 10 до 20 дБ.

Переходное ослабление НО-1 должно быть не менее переходного ослабления НО-2, причем раз
ность переходных ослаблений должна быть не более 2 дБ.

Направленность ответвителей должна быть не менее 20 дБ.
Для изготовления вторичных каналов направленных ответвителей и для получения заданных 

переходных ослаблений ответвителей допускается применение подстраивающих устройств: аттеню
аторов, развязывающих устройств и согласующих трансформаторов.

5.2.4 КСВН нагрузки не должен превышать значение 1,1.
5.2.5 Частотомер должен обеспечивать измерение частоты с погрешностью не более 1 • 10- 4 .
5.2.6 Измерительная линия должна быть не ниже 2 класса точности по ГОСТ 8.351.
5.2.7 В качестве индикатора применяют измерители отношения напряжений или селективные из

мерительные усилители.
5.2.8 Разность длин опорного и измерительного каналов / , мм, должна находиться в пределах

0 < / р < т в:

lp = Lo ~  Lw, (3)

где Lq —  геометрическая длина опорного канала от входного фланца (разъема) основного канала 
НО-1 до входного фланца (разъема) измерительной линии, мм;

/_и —  геометрическая длина измерительного канала от входного фланца (разъема) основного ка
нала НО-1 через НО-2 до другого входного фланца (разъема) измерительной линии, мм;

Хв —  длина волны в волноводе, рассчитанная по формулам (5), (6), мм.
5.2.9 Аппаратура цепей управления, термостаты, приборы контроля параметров режима измере

ний —  по 4.2.1 и 4.2.2.
5.2.10 Присоединительные элементы, предназначенные для подключения ферритовых прибо

ров, —  по 4.2.3, 4.2.4.

4
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5.2.11 Отрезок регулярной линии передачи, применяемый для измерения начального фазового 
сдвига, —  по 4.2.5.

5.3 Подготовка к измерениям

Подготовку к измерениям проводят по 4.3.1 и 4.3.2.

5.4 Проведение измерений

5.4.1 Измерение начального фазового сдвига ферритовых приборов
5.4.1.1 Вместо ферритового прибора к установке подключают отрезок регулярной линии пере

дачи.
5.4.1.2 По частотомеру отсчитывают значение частоты СВЧ сигнала fQ.
5.4.1.3 Перемещая зонд вдоль измерительной линии, определяют его положение /0, мм, соответ

ствующее минимуму показаний индикатора.
5.4.1.4 Вместо отрезка регулярной линии передачи к установке подключают ферритовый прибор. 

При измерении начального фазового сдвига управляемого ферритового прибора устанавливают его на
чальное фазовое состояние, подавая управляющий сигнал в соответствии с ТУ на ферритовый прибор.

5.4.1.5 Перемещая зонд вдоль измерительной линии, определяют положение ближайшего мини
мума мм.

5.4.1 .6 Начальный фазовый сдвиг ф0, град, вычисляют по формуле

Фо = - ^ - ( /о _ /1 )> ^

где Хв —  длина волны в волноводе, мм.
Для коаксиальных измерительных линий Хв, мм, вычисляют по формуле

. _ 300
Л в - " Г '

где f0 —  частота генератора СВЧ по 5.4.1.2, ГГц.
Для волноводных измерительных линий ?tB, мм, вычисляют по формуле

Л _ Х0

(5)

(6 )

где а —  ширина волновода измерительной линии прямоугольного сечения, мм; 
XQ —  длина волны в свободном пространстве, мм; вычисляют по формуле

1 _ 300 
х° ~ — - (7)

5.4.2 Измерение управляемого фазового сдвига фазовращателей
5.4.2.1 По частотомеру отсчитывают значение частоты СВЧ сигнала fQ.
5.4.2.2 Устанавливают фазовращатель в начальное фазовое состояние по 5.4.1.4.
5.4.2.3 Перемещая зонд вдоль измерительной линии, определяют положение минимума /2, мм.
5.4.2.4 Устанавливают фазовращатель в заданное фазовое состояние, подавая на него управля

ющий сигнал в соответствии с ТУ на фазовращатель.
5.4.2.5 Перемещая зонд вдоль измерительной линии, определяют положение минимума /3, мм.
5.4.2 .6 Управляемый фазовый сдвиг срупр, град, вычисляют по формуле

< Р у п р = ^ ( '2 - 'з ) -  (8)

5.5 Показатели точности измерений

5.5.1 Показатели точности измерений фазовых сдвигов должны соответствовать установленным 
в ТУ на ферритовые приборы.

Доверительные границы интервала, в котором с установленной вероятностью 0,95 находится по

грешность измерения, определяют в соответствии с приложением Б по формулам (Б .11) и (Б.24). При

(7 + 7 ■ Фsin-^f
1 2
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где ф —  измеряемый фазовый сдвиг (начальный или управляемый) для ферритовых приборов с КСВН

не более 1,3 при отсутствии погрешности средств измерений.
5.5.2 При КСВН ферритовых приборов более 1,3, а также в случаях, предусмотренных в 4.1.3 и

4.2.4, погрешность измерения может превышать установленную в 5.5.1 и должна соответствовать уста
новленной в ТУ на ферритовый прибор.

6 Метод III измерения фазового сдвига

6.1 Условия и режим измерений

Условия и режим измерений по 4 .1 .1 ,4 .1 .2  и 4.1.3, 5.1.2.

6.2 Аппаратура

6.2.1 Измерение фазового сдвига на низком уровне мощности следует проводить на установке, 
структурная схема которой приведена на рисунке 2 .

НО-1 и НО-2 включают в тракт, ориентируя их на падающую волну. Аттенюатор и фазовращатель 
подключают к вторичным каналам направленных ответвителей.

Рисунок 2 — Структурная схема установки для измерения фазового сдвига 
на низком уровне мощности методом III

6.2.2 Генератор СВЧ, нагрузка и индикатор —  по 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7 соответственно. В качестве ин
дикатора допускается применение осциллографа с коэффициентом отклонения не более 10 мкВ/дел.

6.2.3 КСВН основных и вторичных каналов направленных ответвителей не должен превы
шать 1,2. Переходное ослабление ответвителей не должно превышать 6 дБ. При этом суммарное осла
бление сигнала СВЧ НУМ за счет переходного ослабления НО-1, начального ослабления аттенюатора 
и фазовращателя, включенных между вторичными каналами направленных ответвителей, должно быть 
не более переходного ослабления НО-2. Направленность ответвителей должна быть не менее 20 дБ.

6.2.4 Аттенюатор должен плавно регулировать ослабление в диапазоне не менее 3 дБ. КСВН ат
тенюатора не должен превышать 1,2. Изменение фазы в диапазоне ослабления не должно превышать 
двух градусов.

6.2.5 Погрешность фазовращателя не должна выходить за пределы интервала ±3°. КСВН фазо
вращателя не должен превышать 1 ,2 .

6.2.6 Для компенсации начальных потерь аттенюатора и фазовращателя допускается включение 
между НО-2 и ферритовым прибором аттенюатора с КСВН не более 1,1.

6.2.7 Чувствительность детекторной секции должна быть не менее 200 мкВ/мкВт.
6.2.8 Аппаратура цепей управления, термостаты, приборы контроля параметров режима измере

ний —  по 4.2.2.
6.2.9 Присоединительные элементы, предназначенные для подключения ферритовых прибо

ров, —  по 4.2.3, 4.2.4.
6.2.10 Отрезок регулярной линии передачи, применяемый для измерения начального фазового 

сдвига, —  по 4.2.5.
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6.2.11 Разность длин опорного и измерительного каналов, мм, должна находиться в пределах
0 < / pi < 1° V

*р1 = *-о1 (9 )

где /_о1 —  геометрическая длина опорного канала от входного фланца (разъема) основного канала 
НО-1 через аттенюатор и фазовращатель до выходного фланца (разъема) вторичного кана
ла НО-2, мм;

Lu 1 —  геометрическая длина измерительного канала от входного фланца (разъема) основного ка
нала НО-1 через ферритовый прибор до выходного фланца (разъема) вторичного канала 
НО-2, мм;

Хв —  длина волны в волноводе, рассчитанная по формулам (5), (6), мм.

6.3 Подготовка к измерениям

Подготовку к измерениям проводят по 4.3.1 и 4.3.2.

6.4 Проведение измерений

6.4.1 Измерение начального фазового сдвига ферритовых приборов
6 .4.1.1 Вместо ферритового прибора к установке подключают отрезок регулярной линии пере

дачи.
6 .4.1.2 При помощи фазовращателя и аттенюатора на индикаторе получают минимальные пока

зания. По фазовращателю отсчитывают значение фазы ф.,.
6.4.1.3 Вместо отрезка регулярной линии передачи к установке подключают ферритовый прибор. 

При измерении управляемого ферритового прибора устанавливают его начальное фазовое состояние, 
подавая управляющий сигнал в соответствии с ТУ на управляемый ферритовый прибор.

6 .4.1.4 При помощи фазовращателя и аттенюатора на индикаторе получают минимальные пока
зания. По фазовращателю отсчитывают значение фазы ср2.

6.4.1.5 Начальный фазовый сдвиг ср0, град, вычисляют по формуле

Фо = 1Ф1 “ Ф21- (10)

6.4.2 Измерение управляемого фазового сдвига фазовращателей
6.4.2.1 Устанавливают фазовращатель в начальное фазовое состояние по 5.4.1.4.
6 .4.2.2 При помощи фазовращателя и аттенюатора на индикаторе получают минимальные пока

зания. По фазовращателю отсчитывают значение фазы ф3.
6 .4.2.3 Устанавливают фазовращатель в заданное фазовое состояние, подавая на него управля

ющий сигнал в соответствии с ТУ на фазовращатель.
6 .4.2.4 При помощи фазовращателя и аттенюатора на индикаторе получают минимальные пока

зания и по фазовращателю отсчитывают значение фазы ф4.
6 .4.2.5 Управляемый фазовый сдвиг фупр, град, вычисляют по формуле

ФупР = 1Ф1 “ Фг1- (11)

6.5 Показатели точности измерений

6.5.1 Показатели точности измерения фазовых сдвигов должны соответствовать установленным 
в ТУ на ферритовые приборы.

Доверительные границы интервала, в котором с установленной вероятностью 0,95 находится по
грешность измерения, определяют в соответствии с приложением Б по формулам (Б.28) и (Б.34). При 
этом доверительные границы интервала должны находиться в пределах ±8° для ферритовых приборов 
с КСВН не более 1,3 при отсутствии режимной погрешности.

6.5.2 Если КСВН ферритовых приборов более 1,3, а также в случаях, предусмотренных в 4.1.3 и
4.2.4, погрешность измерения может превышать установленную в стандарте и должна соответствовать 
установленной в ТУ на ферритовый прибор.
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Приложение А 
(справочное)

Порядок определения погрешности средств измерений

А.1 Погрешности средств измерений включают погрешности, обусловленные:
а) погрешностью установления и поддержания параметров режима измерения;
б) погрешностью из-за изменения параметров внешних условий.
А.2 Погрешности средств измерений, обусловленные погрешностью установления и поддержания пара

метров режима измерения, определяют по формуле

5РУ, = а(х,) ■ 5(х,), (А.1)

где а(х,) — коэффициент влияния параметра режима х, на параметр ферритового прибора у;
5(ху) — погрешность установления и поддержания параметра режима х,- при измерении параметра феррито

вого прибора у.
А.З Погрешности средств измерений, обусловленные изменением параметров внешних условий при изме

рении, определяют по формуле

V /  = b(X|>y A(x,)' (А 2 >

где Ь(Ху) — коэффициент влияния параметра внешних условий при измерении х,- на параметр ферритового при
бора у;

А (Ху) — изменение параметра внешних условий х,- в некотором интервале значений, установленном в ТУ на 
ферритовый прибор.

А.4 Коэффициенты влияния а(х,) и 8(х,) определяют по графическим зависимостям параметра ферритового 
прибора от соответствующего параметра режима (условий) измерения или по типовым зависимостям, полученным 
экспериментально.

А.4.1 При наличии графической (типовой) зависимости измеряемого параметра ферритового прибора от па
раметра режима (условий) измерения (пример такой зависимости приведен на рисунке А.1) коэффициент влияния 
определяют по формулам:

(АЗ)

<А4>
где Ху0 — значение параметра режима (условий), при котором проводится измерение;

у0 — значение параметра ферритового прибора, соответствующее значению х/0;
А у, Ах,- — проекции на оси координат отрезка касательной в точке (х/0, у0) на типовой характеристике у = f(xy).

А.4.2 Типовые характеристики определяют по результатам измерения параметров приборов в допустимых 
по ТУ пределах режимов и условий измерения.

Типовые характеристики представляют собой графики зависимости средних значений параметров феррито
вого прибора от режима (условий) измерений.

В тех случаях, когда конкретные условия позволяют провести определение типовых характеристик на 12 и 
более ферритовых приборах, это определение следует проводить по правилам, приведенным в [2].

8
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Рисунок А.1 — Графическая (типовая) зависимость измеряемого параметра ферритового прибора
от параметра режима (условий) измерения

9
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Приложение Б 
(справочное)

Методика расчета погрешности измерения фазовых сдвигов

Б.1 Расчет погрешности измерения начального фазового сдвига по методу I
Погрешность измерения начального фазового сдвига по методу I вычисляют по формуле

Аф0 =±(^Лфиф +2^ п У1 + стр1 +стру )• (Б.1)

где Дфиф — погрешность измерения фазы, град;
2 — 0,95-я квантиль нормированной функции нормального распределения; 

опу1 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения из-за рассогласования тракта за счет 
подключающихся устройств, град; вычисляют по формуле

а пу1 ^ 2  Г п У +  +  Qnp ' Q 06 p ) ( r пу +  Гвх +  Г вы х) > (Б .2 )

где 57 — коэффициент перевода радиан в градусы;
л/2 — 0,977-я квантиль нормированной функции распределения по арккосинусу;

Гфп> г пу — модуль коэффициента отражения ферритового прибора и подключающего устройства;
Qnp, Ообр — коэффициенты передачи ферритового прибора по напряжению соответственно в прямом и обратном 

направлениях; вычисляют по формулам:

|апр|' оIIо.
о ~2(Г (Б.З)

|ао6р|IоIIQ.ООО 20 (Б.4)

где апр, аобр — потери ферритового прибора в прямом и обратном направлениях соответственно, дБ;
Гвх> Гвых — модули коэффициентов отражения измерительного тракта в месте подключения ферритового при

бора в сторону генератора и в сторону измерительного блока соответственно; 
ар1 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения из-за рассогласования измеритель

ного тракта, град; вычисляют по формуле

ар1 ~ + П (Б.5)

Д Г фп “  Г фп “  Г /Ф (Б.6)

где ГфП — модуль коэффициента отражения ферритового прибора;
Гм — наибольшее значение отражения, для которого нормируется погрешность измерителя фазы в соответ

ствии с его эксплуатационной документацией.
Если Гфп < r N, то ор1 =0;
ору — среднее квадратическое отклонение режимной погрешности измерения, град; вычисляют по формуле

где ф — значение измеряемого фазового сдвига, град;
5р ■ — частные режимы погрешности, обусловленные погрешностью установления и поддержания параметров 

режима измерения ферритовых приборов, а также погрешностью из-за изменения параметров внешних 
условий;

3 — 0,977-я квантиль нормированной функции нормального распределения.

Б.2 Расчет погрешности измерения управляемого фазового сдвига по методу I
Погрешность измерения управляемого фазового сдвига Лфупр, град, по методу I вычисляют по формуле

Д Фупр (Б.8)
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где апу2, стр2— среднее квадратическое отклонение погрешности измерения за счет подключающихся устройств и 
рассогласования тракта соответственно, град; вычисляют по формулам:

Упу2 — _5Z_.r . [I?
”  J 2 пу V 0,3,1 + 2Qn2p Q2обр ' г 2 + г 2 1 1 пу т 1 вх

Ур2
57

'42 J  Гфп+(ЛГфо) •(Г + Г г

+ Г 2 )т  1 ВЫХ ’ (Б.9)

)■ (Б. 10)

Если Гфп<Гн, то ДГ^н = 0.N фп
Б.З Расчет погрешности измерения начального фазового сдвига по методу II
Погрешность измерения начального фазового сдвига Дср0, град, по методу II вычисляют по формуле

Дф0 = ±2yj<°но + ар3 + скн1 + апу3 + анл + аг1 + а|РУ : (Б. 11)

где Дср0 — погрешность измерения начального фазового сдвига, град;
он0 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения из-за влияния вторичных каналов направ

ленных ответвителей, град; вычисляют по формуле

ан° = “ 7̂ "  2>/2 • Гно • sin-^-, (Б.12)

где ф — значение измеряемого фазового сдвига, град;
Г'но — модуль коэффициента отражения вторичного канала направленных ответвителей; 
орз — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения за счет рассогласования измерительного 

тракта, град; вычисляют по формуле

арЗ -  т ^ г | „  (2Т% + г н2) + г н20 ( г н20 + Г„2)(1 + о[ р■ о 026р)

+ Qc1 ■ ®с2 • 0?р1 • 0эбр2 ГН0 '(1 + Опр ‘Qo6p) + ^фп

(Б.13)

где Гн0, Гн — модуль коэффициента отражения основных каналов ответвителей и нагрузки соответ
ственно;

Qd, Qc2, Qnpi . Q06p2 — коэффициенты передачи по напряжению ответвителей 1 и 2 подстраивающих устройств 
по 5.2.3 во вторичном канале НО-1 в прямом направлении и НО-2 в обратном направле
нии соответственно; вычисляют по формулам:

N
Ос1 = ю  20,

(Б.14)

_ Ы
qc2= 1° 20, (Б.15)

где С1 и С2 — переходное ослабление НО-1 и НО-2 соответственно, дБ;

|anpl|
Q n p i= io "T 5 “ , (Б-16)

|аобр2

Оо6Р2 = 1 0 " ^ ”
(Б. 17)

где апр1, аобр2 — ослабление подстраивающих устройств по 5.2.3 во вторичном канале НО-1 в прямом направле
нии и НО-2 в обратном направлении, дБ;

акн1 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения из-за конечного значения НО-1, 
град; вычисляют по формуле

jkh1
57
42

N^QcVQcV Qip1 ‘ ^обр2 + ® обр )+ Oip2 'Оэбр1 + Qnp) + ^фп + ( l  + Qnp 'О обр )'(^но  + ) 1 (Б. 18)

где N — коэффициент направленности ответвителя 1.
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_ м
л /= 10 20,

(Б.19)

где В — направленность ответвителя 1, дБ;
Qo6p1) Qnp2 — коэффициенты передачи по напряжению подстраивающих устройств по 5.2.3 во вторичном канале 

НО-1 в обратном направлении и НО-2 в прямом направлении соответственно; вычисляют по фор
мулам:

Q06pi - 10

4ip2 -  1 0

*Обр1|
20

“пр2|
20

(Б.20) 

(Б.21)

где (хобр1 и апр2 — ослабление подстраивающих устройств по 5.2.3 во вторичном канале НО-1 в обратном направ
лении и НО-2 в прямом направлении, дБ;

апу3 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения из-за рассогласования тракта за 
счет подключающих устройств, град; вычисляют по формуле

-п у з  ~  ' Г пу ' ^ 2 Г ф П + | l  +  Q np • Q o6p) ( r пу +  Г н -г 2 Г Н0 j ,  (Б .2 2 )

онл — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения фазы коэффициента отражения 
на измерительной линии при Кстц(\лзм) = 8 (в соответствии с ГОСТ 8.351), град; 

аг1 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения за счет нестабильности частоты 
генератора, град; вычисляют по формуле

_ 360 1р_
г1~ #  '^в  изм

(Б.23)

где /р — геометрическая разность длин опорного и измерительного каналов по 5.2.8, мм;
и̂зм — время измерения по 5.1.2;

5f — нестабильность частоты генератора СВЧ по 5.2.2 за нормируемое время fH; 
к — коэффициент, учитывающий вид тракта; 

к=  2 — для волноводных трактов прямоугольного сечения; 
к = 1 — для коаксиальных трактов.

Б.4 Расчет погрешности измерения управляемого фазового сдвига по методу II
Погрешность измерения управляемого фазового сдвига Афупр, град, по методу II вычисляют по формуле

I 2 2 2 2 2 2 2 ( с
^Ф упр ~  —'2 у а но +  —р4 +  —кн2 +  с пу4 +  —нл +  стг1 +  стру > '

где ар4 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения за счет рассогласования измерительного 
тракта, град; вычисляют по формуле

—р4 = ■ ^ г^ 2ГфП ( ^ но + ) + 2ГН0 ( г но + Гн jQ np • Q06p + 2Qc1 • Qc2 • Qnpl' Оэбр2 (Гно ‘Qip ' Оэбр + Гфп)> (Б.25)

сткн2 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения из-за конечного значения направленности 
ответвителя 1 , град; вычисляют по формуле

акн2 = ' ®с2 -2(ОпР1 'Ообр2 '®обр + 0пр2 ’®обр1 ' Qip) + ^Гфп + 2Qnp • Q06p ‘ | г но + Гн j, (Б.26)

>пу4 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения из-за рассогласования тракта за счет под
ключающих устройств, град; вычисляют по формуле

' V *  = 3 '  Г п у ^ 4 Г Ф п + 2 ° п р  Оо26 р (Г п ,  + Г „2 + 2 Г 2 0 ). (Б.27)

12



ГОСТ Р 71480—2024

Б.5 Расчет погрешности измерения начального фазового сдвига по методу III
Погрешность измерения начального фазового сдвига Аср0, град, по методу III вычисляют по формуле

ДфО -  ±2^<Тр5 + СГ̂ иЗ + 2СТф + (Труд + СГр2 + Пд + ст (Б.28)

где ор5 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения за счет рассогласования измерительного 
тракта, град; вычисляют по формуле

°р5 = + г ф  (Ъ  + гЛ)<1 + Оп2р ■ Qo6p) + п Н  + 2ri +
(Б.29)

+ 2 ( Г '0)2 -0^ + 0 ,25 (Г 'о)2 2 (Г ,̂0)2 Од +2Гд + Гф j  + Гф (Г ’ 0)2 -СЙ+Г^

где ГА, Гф — коэффициент отражения аттенюатора и фазовращателя соответственно;
Од, Оф — коэффициенты передачи аттенюатора и фазовращателя;

°кнЗ — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения из-за конечного значения направлен
ности ответвителей, град; вычисляют по формуле

°кнЗ = ^ - | Гфп +(г„2о + Г„2)(1 + 0„2р Ообр) Гф +2Гд + 2 (Г 0̂)2 Од (Б.30)

где N — коэффициент направленности ответвителей 1 и 2;
аф — среднее квадратическое отклонение погрешности, обусловленное погрешностью отсчета фазы с по

мощью фазовращателя, град; вычисляют по формуле

Аф (Б.31)

где Аф — погрешность отсчета фазы по фазовращателю по 6.2.5, град;
сг2 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения за счет нестабильности частоты генерато

ра, град; вычисляют по формуле
_ 360 /р1 . 2of

° r2~ V3 Т е  W  <„ ’
(Б.32)

где /р1 — разность длин опорного и измерительного каналов по 3.2.11 настоящего стандарта, град;
аА — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения за счет изменения фазы в диапазоне из

менения ослабления аттенюатором по 6.2.4, град; вычисляют по формуле
_ _ Ад

(Б.33)

где Aa — максимальная погрешность за счет изменения фазы в диапазоне изменения ослабления аттенюатором 
по 6.2.4, град.

Б.6 Расчет погрешности измерения управляемого фазового сдвига по методу III
Погрешность измерения управляемого фазового сдвига Дфупр, град, по методу III вычисляют по формуле

I 2 2  2 2 2 2 2
Афупр =  —2  ‘ •у а рб + ^ а кн4 +  2 (Тф +  <тПу4 +  стГ2 +  аА +  а ру , ^

где ар6 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения за счет рассогласования измерительного
тракта, град; вычисляют по формуле

°р6 = Т5^2ГФп (2гно + гЦ) + 2Г„0(г„0 + ф о п2р - 026р + г2 [г2, + 2Гд + 2 (Г^,
(Б.35)

«Од + 0,25(ГРО)2 ■ Г2 (Г ,̂0)2 Од +2Гд +Гф ] + Гф [(Г „0)2 -Од + Гд];

акн4 — среднее квадратическое отклонение погрешности измерения из-за конечного значения направленности 
ответвителей, град; вычисляют по формуле

°кн4 ^ 2 ( г фП+ (г »  + г2 ) о 2Р о,' wo6p Гф +2Гд + 2 ( Г ),0)2 Од (Б.36)
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