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I О Б Л А С Т Ь  П Р И М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт устанавливает спектрографические методы 
определения в чугуне и стали массовой доли элементов:
-  кремний — от 0,002 ДО 5.0 56;
-  марганец * 0,01 5.0 9

- хром * 0,01 ♦ 5.0 »

- никель * 0,01 ♦ 5,0 9

- алюминий • 0,002 • 2,0 9

- титан » 0,001 * 1,0 9

- медь * 0,01 2.0 9

- молибден * 0,01 5.0 9

- вольфрам * 0,02 » 5.0 9

-  ванадий * 0,01 1,0 9

-  м а ш и н  * 0,005 » 0.1 9

-  бор » 0,001 * 0.1 9

- церий * 0,01 0.1 9

-  ниобий * 0,01 ♦ 1,0 9

-  цирконий • 0,005 * 0,2 9

-  мышьяк • 0,005 * 0,2 9 .

Н и з к и е  официальное

I
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Метод основам на возбуждении атомов элементов чугуна или 
стали электрическим разрядом дуги переменного тока при атмосфер
ном или пониженном давлении воздуха, разрядом высоковольтной 
искры при атмосферном давлении воздуха, разложении излучения в 
спектр, регистрации спектра на фотопластинке, измерении плотнос
ти почернения спектральных аналитических линий контролируемых 
элементов и линий сравнения железа, вычислении разности плотнос
тей почернения этих линий и последующем определении массовой 
доли элементов с помощью градуировочных графиков.

Стандарт пригоден для целей сертификации.
2 Н О Р М А Т И В Н Ы Е  С С Ы Л К И

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

ГОСТ 8.010—90* ГСИ. Методики выполнения измерений 
ГОСТ 8.315—97 ГСИ. Стандартные образцы. Основные поло

жения
ГОСТ 8.326— 894* Метрологическое обеспечение разработки, из

готовления и эксплуатации нестандартазированных средств измере
ния. Основные положения

ГОСТ 12.1.019- 79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требова
ния и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.030—81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное за
земление. зануление

ГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ. Изделия электротехнические. 
Общие требования безопасности

ГОСТ 83—79 Натрий углекислый. Технические условия 
ГОСТ 195—77 Натрий сернокислый. Технические условия 
ГОСТ 859-2001 Медь. Марки 
ГОСТ 1535—91 Прутки медные. Технические условия 
ГОСТ 2424—83 Круги шлифовальные. Технические условия 
ГОСТ 3773—72 Аммоний хлористый. Технические условия 
ГОСТ 4160—74 Калий бромистый. Технические условия 
ГОСТ 4784—97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируе

мые. Марки
ГОСТ 6456—82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические 

условия
ГОСТ 7565—81 Чугун, сталь и сплавы. Методы отбора проб для 

определения химического состава
ГОСТ 19627—74 Гидрохинон (парадиоксибенэол). Технические 

условия

• В Р оссий ской  Ф едерации  действует ГО СТ Р 8 .563—96. 
• •  В Р осси й ской  Ф едерации  действую т П Р  S0.2.009—94.
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ГОСТ 21400—75 Стекло химико-лабораторное. Технические тре
бования. Методы испытаний

ГОСТ 27068—86 Натрий серноватистокислый (натрий тиосуль
фат) 5-водный. Технические условия

3 О Б Щ И Е  ТРЕБОВАНИЯ

3.1 При проведении анализа применяют спектрографы, дуговые, 
искровые источники возбуждения спектра, микрофотометры и дру
гую аппаратуру, обеспечивающую точность результатов анализа, 
предусмотренную настоящим стандартом. Нестандартзованные 
средства измерения должны быть аттестованы по ГОСТ 8.326.

3.2 Градуировочные графики строят по методу «трех эталонов» 
или другими методами, откладывая по оси абсцисс логарифм массо
вой доли элемента, а по оси ординат — разность плотности почерне
ния аналитической линии и линии сравнения для стандартных 
образцов.

3.3 Для каждой спектрограммы, соответствующей пробе, по каж
дому элементу с помощью градуировочного графика, построенного 
в соответствии с 3.2, определяют значения массовой доли элемента. 
Среднее значение массовой доли по двум (трем) спектрограммам 
принимают за результат спектрального анализа.

Численное значение результата анализа пробы и стандартного 
образна должно содержать последнюю значащую цифру в том же 
разряде, в котором она стоит в соответствующем значении погреш
ности Л.

4 О Т Б О Р  И П О Д Г О Т О В К А  П Р О Б

4.1 Отбор и подготовка проб — по ГОСТ 7565.
4.2 Поверхность пробы, подготовленную для анализа, затачивают 

на плоскость. На поверхности не допускаются раковины, шлаковые 
включения, цвета побежатостн и другие дефекты.

5 А П П А РА ТУ РА , М А Т Е РИ А Л Ы  И РЕА КТИ ВЫ

5.1 Кварцевый спектрограф средней или высокой дисперсии, 
позволяющий получать спектр в диапазоне длин волн от 230 до 
420 нм.

Кварцевый ступенчатый ослабитель.
Генератор дуги переменного тока (режим дуги переменного тока).
Генератор высоковольтной искры (режим высоковольтной 

искры).
Микрофотометр.
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Спектропроектор.
Отрезные станки.
Точильно-шлифовальный (обдирочно-наждачный) станок.
Электрокорундовые абразивные круги с керамической связкой, 

твердостью СТ-2. размером 300x40x70 мм по ГОСТ 2424.
Шкурка шлифовальная бумажная типа ШБ-200 зернистостью 

40-50 по ГОСТ 6456.
Универсальный станок для заточки электродов.
Токарно-винторезный станок.
Постоянные электроды — угольные спектрально чистые стержни 

диаметром 6 мм марок С2, СЗ. прутки медные диаметром 6 мм по 
ГОСТ 1535 марок М00. M l, М2 по ГОСТ 859. стержни алюминие- 
вые диаметром 6 мм марки ЛД-1 по ГОСТ 4784. прутки вольфрамо
вые диаметром 4—8 мм.

Стеклянные и металлические шаблоны толщиной 1,5; 2,0 мм.
Комплекты стандартных образцов — ГСО. ОСО, СОП.
Камера-штатив — установка конструкции УкрНИИМетдля ана

лиза при пониженном даазении воздуха. Схема и описание установки 
приведены в приложении Б.

Вакуумный насос типа ВНВР-5ДН.
Мановакуумметр.
Вакуумные краны двухходовые и трехходовые.
Фотопластинки спектрографические типов 1. 2. 3. ЭС. УФШ, 

11ФС-02.
Калий бромистый по ГОСТ 4160.
Гидрохинон по ГОСТ 19627.
Натрий сернистокислый безводный по ГОСТ 195.
Метол (параметиламинофенол).
Натрий углекислый по ГОСТ 83.
Аммоний хлористый по ГОСТ 3773.
Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный по 

ГОСТ 27068.

Проявитель: 

Раствор 1

Метол, г................................................................................  1,0
Натрий сернистокислый безводный, г ..........................  26,0
Гидрохинон, г ..................................................................... 5,0
Калий бромистый, г..........................................    1,0
Вода дистиллированная, см3 ...........................................до 500

4
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Раствор 2
Натрий углекислый, г ..............................................     20,0
Вода дистиллированная, см3 ...........................................до 500
Раствор 1 и 2 смешивают в равных объемах.

Закрепитель:

Натрий серноватистокислый, г ........................................  200,0
Аммоний хлористый, г.........................................................  27,0
Вода дистиллированная, см3 ...........................................до 500

5.2 Допускается применение другой аппаратуры, оборудования и 
материалов, обеспечивающих точность анализа, предусмотренную 
настоящим стандартом.

6 П О Д Г О Т О В К А  К И З М Е Р Е Н И Я М

6.1 Подготовку аппаратуры к выполнению измерений проводят 
согласно инструкции по обслуживанию и эксплуатации аппаратуры.

6.2 Постоянные электроды затачивают на усеченный конус’под 
углом 90" с диаметром площадки 1,5—2,0 мм или на полусферу с 
радиусом кривизны 3—4 мм.

6.3 Градуировочные графики строят по методу «трех эталонов* 
или контрольного эталона с применением стандартных образцов 
категории ГСО, ОСО, СОИ. соответствующих пробам по составу и 
физико-химическим свойствам и аттестованных по ГОСТ 8.315 или 
однородных проб, проанатнзированных стандартизованными или 
аттестованными методиками химического анализа с известными 
показателями точности. Допускается при градуировке использование 
СО, отличающихся от анализируемых проб iio физико-химическим 
свойствам, при условии внесения поправок в результаты анализа.

7 В Ы П О Л Н Е Н И Е  И З М Е Р Е Н И Й

7.1 Пробу или стандартный образец и постоянный электрод за
крепляют в электрододержателях. Расстояние между ними устанав
ливают с помощью шаблона, теневой проекции или путем отсчета по 
шкале маховичка от момента касания электродов.

7.2 Щель спектрографа освещают источником света с помощью 
трехлинзовой или однолннзовой системы.

При необходимости перед щелью спектрографа ставят кварцевый 
ступенчатый ослабитель.

7.3 При работе по методу «трех эталонов* фотографируют в 
одинаковых условиях по два (три) раза на спектрографе спектры проб 
и стандартных образцов (эталонов) на одной фотопластинке. Поря
док фотографирования спектров рандомизируют.
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7.4 При работе по методу контрольного эталона многократно на 
одной или нескольких фотопластинках в одинаковых условиях фо
тографируют спектры стандартных образцов (эталонов), один из 
которых служит контрольным. Спектры проб и контрольного эталона 
фотографируют по два (три) раза на другой фотопластинке.

7.5 В спектрограмме на фотопластинке находят нужную область 
спектра, спектральные линии элементов и с помощью микрофото
метра измеряют плотность их почернения. Длины волн рекомендуе
мых спектральных линий и интервал значений массовых долей 
определяемых элементов приведены в таблице 1.

Линию  Si 250,69 нм применяют в отсутствие ванадия, а 
Si 251,61 нм — в отсутствие ванадия и титана.

T а 6  л  н u  a  I

мем«и|

Длина полни, ни

Muiepki.i м аковой
доли, *f

определяемого
элемента

ЫСМСМТД кръшисмин 
АСХСШ

Д ул Искр* Д ул Искра

К рем нии 258.16
288.16 
250.69 
251.61

250.69
251.61
288.16

288.06
288.08
250.78
251.81

250.78
251.81
2S6.93

0 .0 0 2 -0 ,0 1 0  
0 .0 0 2 -  0.400 

0 .1 - 1 .0  
0 .1 - 0 .4  
0 .4 - 5 .0  
0 .4 - 5 .0  
0 .4 - 5 .0

М арганец 2K0.1I
293.31

293.31
293.31
293.31 
293.93 
257.60 
265.10

280.45
292.66

292.66 
292.07 
293.69
292.66 
257.79 
264.95

0 .0 1 -0 .3 0
0 ,2 0 -1 .0 0
0 .2 0 -2 .0 0
0 .2 0 -2 ,0 0
0 .2 0 -2 .0 0
0 .2 0 -2 .0 0

2 .0 -  S.0
2 . 0 -  5.0

Хром 267.71
267.71

267.71
283.04

267.90
26S.92

268.92
282.33

0 .0 1 -0 .5 0  
0 .1— 1.5 
0 .1 - 5 .0  
0 .1 - 5 .0

Никель 341.47
305.08

341.47
341.47 
241.61

341.31
305.S2 341.31

344.38
241.33

0 .0 1 -0 .5 0  
0 .0 1 -0 .5 0  

0 .1— 1.5
1 .0 -  5.0
1 . 0 -  5,0

6
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О кончание та&гицы I

Onpe.K.lKVUll MCUCIII

Данил и н т и , ни

И тер ы .! массе.ной 
лоли, ♦

определяемого 
XI с мен та

жлемемгд срииисмии 
лслст

Д ял Искра Д ял Искра

А лю м иний 396.15
308.21
308.21

308.21

39S.39
305.52
308.37

308.37

0 .0 0 2 -0 ,0 1 0
0 .0 1 -0 .1 0
0 .0 4 -1 .0 0

0 .5 - 2 .0
Тилан 334.90

336.12 336.12
308.80
334.90

336.69
336.69 336.69

325.59
325.S8

0 .0 0 1 -0 .1 0 0  
0 .0 0 1 -0 .3 0 0  

0 .1 - 1 .0  
0 .1 - 1 .0

М ель 327.39 328.67 0 .0 1 -2 .0 0

М ол и блей 317.03
317.03 
313.25

281.61
277,54

317.13
309.82
317.54

2S2.86
277.21

0 .0 1 -1 .0 0  
0 .0 I - 0 .S 0  
0 .0 1 -1 .0 0  
0 .0 1 -1 .0 0  

1 .0 - 5 ,0

Вольфрам 289.60
330.0S

239.71
239.71

289,94
329.81

239.67
239.67

0 .0 2 -0 .3 0  
0 ,2 - 2 .0  
1 .0 -2 .0  
2 . 0 - S.0

Ваиалий 318.40
311.07

311.07

317.80
311.66

308.37

0 .0 1 -0 .1 0
0 .0 1 -0 .1 0
0 .1 0 -1 .0 0

М агни и 280.27 280.27 279.92 2S0.70 0 .0 0 5 -  0.100

Б ор 208.%
249.67

209.09
249.82

0 .0 0 1 -0 .1 0 0
0 .0 0 1 -0 .1 0 0

Ц ерий 320.17
399.92

320.25
399.80

0 .0 2 -0 .1 0
0 .0 1 -0 .1 0

Н иобий 313.08
309.42
309.42
309.42

311.66
304.76
308.37
309.16

0 .0 1 -0 .1 0  
0 .1 0 - 1 .0  
0 .1 - 1 .0  
0 .1 - 1 .0

Ц и ркон и й 360.12
343.01

327.30
343.82

359.70
341.55

325.59
333.93

до 0.005 
0 .0 2 -0 .2 0  
0 .0 2 -0 .2 0  
0 .0 2 -0 .2 0

М ыш ьяк 234.98 235.04 0 .0 0 5 -  0,200

7
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При определении бора и стали применяют линию сравнения Fe 
249,65 нм, в чугуне — 249.82 нм. При определении церия в стали

Жименяют линию сравнения Fe 320,25 нм. вчугуне— Fe319.Il нм.
|]<ию Се 320.17 нм применяют при отсутствий титана и ванадия, 

линию Се 399,92 нм — при массовой доле титана меньше 0,2 %. 
Линию молибдена 281,6 нм применяют при массовой доле алюми
ния не более 0,1 %.

7.6 В ы п о л н е н и е  а н а л и з а  с п р и м е н е н и е м  э л е к т 
р и ч е с к о г о  р а з р я д а  д у г и  п е р е м е н н о г о  т о к а  при  
а т м о с ф е р н о м  д а в л е н и и  в о з д у х а

7.6.1 Проводят измерения массовых долей элементов:
- кремния — ОТ 0,002 ДО 1.0
- марганца * 0,01 • 1,0 *
- хрома *► 0,01 • 1,0 »
- никеля * 0,01 1,0 *
- алюминия 0,002 1,0 *
- тюана » 0,01 О 1,0 »
- мышьяка 0,005 • 0,2 *
- ванадия *► 0,02 • 1,0 »
- бора * 0,001 0.1 *
- молибдена 0,01 1,0 »
- вольфрама » 0.02 о 2.0 »
- циркония 0,005 2,02

Условия проведения анализа приведены в приложении А (таб
лица А. 1).

7.7 В ы п о л н е н и е  а н а л и з а  с п р и м е н е н и е м  э л е к т р и ч е с 
кого разряда  дуги п е р е м е н н о г о  тока  при п о н и же н н о м  
да в л е н и и  воздуха

7.7.1 Проводят измерения массовых долей элементов:
• бора — от 0.001 ДО 0,100
- церия * 0,01 * 0,10 *
- ниобия » 0,01 » 1,00 »
- циркония * 0.005 * 0.200

7.7.2 Описание установки для проведения анализа с применением 
электрического разряда дуги переменного тока при пониженном 
давлении воздуха приведено в приложении Б.

7.7.3 Условия проведения анализа приведены в приложении А 
(таблица А.2).

7.8 В ы п о л н е н и е  а н а л и з а  с п р и м е н е н и е м  э л е к т 
р и ч е с к о г о  р а з р я д а  в ы с о к о в о л ь т н о й  и с к р ы  п р и  
а т м о с ф е р н о м  д а в л е н и и  в о з д у х а  
я
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7.8.1 Проводят измерения массовых долей элементов:
• кремния — ОТ 0,10 до 5.00
- марганца *► 0.10 » 5,00 »
- хрома 0,10 5.00 Р
- никеля 0.10 » 5.00 Р
- молибдена р 0,10 * 5.00 Р
- вольфрама * 0.50 # 5.00 Р
- меди 0.01 * 2.00 Р
- циркония 0.02 » 0.10 Р
- магния » 0.005 » 0.100 Р
- алюминия 0,50 р 2.00 Р
- ванадия «► 0,10 р 1.00 Р
- титана *► 0.50 р 1.00 Р

7.8.2 Условия проведения анализа приведены в приложении Л 
(таблица Л.З).

К О Б РА Б О Т К А  РЕЗУ Л ЬТ А Т О В

8.1 Для каждого элемента по каждой спектрограмме проб и 
стандартных образцов вычисляют разность плотности почернения 
аналитической линии 5  я и линии сравнения 5Ьс

Д Sм  -  F t 5  . -  S.Гс- ( 1 )

8.2 Но спектрограммам стандартных образцов для каждого хте-
мента вычисляют среднее арифметическое дТм _ fe двух (трех) зна
чений Д5М _ f.e _

8.3 По средним значениям Д _ ,.с для стандартных образцов и 
логарифмам массовой доли элемента lg С строят градуировочный 
график по метод)' трех эталонов или по методу контрольного эталона.

8.4 По каждой спектрограмме пробы с помощью градуировочного 
графика определяют значение массовой доли каждого элемента. 
Среднее значение двух (трех) параллельных измерений принимают 
за результат анализа.

Допускается проводить предварительное усреднение разностей 
плотностей почернений, вычисленных для отдельных спектрограмм 
пробы, с последующим определением результата анализа по этим 
средним значениям с помощью градуировочного графика, построен
ного в соответствии с 7.3. При определении массовой доли элементов 
по средним значениям разности плотности почернений а5 Х1 _ ,.с 
допускаемое расхождение параллельных измерений должно быть

ч
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выражено в единицах плотности почернений с помощью градуиро
вочного графика.

8.5 Значение массовой доли элемента в пробе чугуна или стали, 
представлен ной тремя образцами, находят как среднее арифметичес
кое трех измерений, полученных по одному измерению (одной 
спектрограмме) от каждого образца. Допускаемое расхождение между 
результатами этих измерений не должно превышать d} (таблицы 2, 
3). В случае превышения d} определяют значение массовой доли 
элемента по двум (трем) парадлельным измерениям для каждого 
образца. Результаты выдаются для каждого образца в отдельности.

9 Н О Р М Ы  Т О Ч Н О С Т И  И З М Е Р Е Н И Й  И О П Е Р А Т И В Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь
ИХ С О Б Л Ю Д Е Н И Я

9.1 Погрешность результата анализа (при доверительной вероят
ности 0,95) не превышает предела Д, приведенного в таблицах 2 и 3, 
при выполнении условий: расхождение результатов двух (трех) па
раллельных измерений не должно превышать (при доверительной 
вероятности 0,95) значения d2 (</,), приведенного в таблицах 2 и 3; 
воспроизведенное в стандартном образце значение массовой доли 
элемента не должно отличаться от аттестованного более чем на 
допускаемое (при доверительной вероятности 0.85) значение 5. при
веденное в таблицах 2 и 3.

При невыполнении одного из вышеуказанных условий измерения 
прекращают и проводят повторное установление параметров градуи
ровочной характеристики.

Расхождение двух средних результатов анализа, выполненных в 
рахлнчных условиях (например, при внутрилабораторном контроле 
воспроизводимости), не должно превышать (при доверительной ве
роятности 0.95) значения du, приведенного в таблицах 2 и 3.

9.2 Нормы точности измерений массовой доли элементов в чу
гуне и стали (кроме кремния и марганца в чугуне) приведены в 
таблице 2.

9.3 Нормы точности измерений массовой доли кремния и мар
ганца в чугуне приведены в таблице 3.

9.4 К о н т р о л ь  с т а б и л ь н о с т и  р е з у л ь т а т о в  а н а 
л и з а

Для контроля положения градуировочного графика при выполне
нии анализа по методу контрольного эталона вычисляют среднее 
значение Д 5 “г для контрольного эталона на основной фотопластин
ке и Д Л'1,, на фотопластинке, где сфотографированы спектры проб с 
учетом контрастности.
IU
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Таблица 2

Опреде
ляемым
mcuciii

Массою» ДОЛЛ « Д. 1

Допускаемые 
расхождения. Ч

6. Ч А--».
ч

<Ь Л

Крем- O r 0.01)2 ло 0.005 И КЛЮЧ. 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002
ПИЙ С в. 0 .0 0 5 .0 .0 1 0 • о .о м 0.005 0.004 0.005 0.003 0.004

.  0.010 • 0.020 • 0,007 0.00S 0.007 0.008 0.004 0.006

.  0.02 .  0.0S • 0.011 0.014 0.012 0.014 0.007 0.011

.  0.05 . 0 Л 0 я 0.0 IS 0.020 0.016 0.020 0.010 0.019

.  0.10 > 0 .2 0 • 0.020 0.025 0.020 0.025 0.013 0.021

.  0 .20  .  0 .50 • 0.035 0.040 0.035 0.040 0.020 0.034

.  0.S .  1.0 • 0.05 0.06 0.05 0.06 0.03 0.0S

.  1.0 .  2.0 • 0.09 0.10 0.09 0.10 0.06 0.08

.  2 .0  .  5.0 • 0.13 0.17 0.14 0.17 0.09 0.13

М арга- O r  0.01 я о  0.02 аклю ч. 0.006 0.007 0.006 0.007 0.004 0.006
ней С в . 0.02 .  0.05 ♦ 0,007 0.009 O.OOS 0.009 0.005 0.00S

.  0.05 .  0 .10 . 0.009 0.01) 0.009 0.011 0.006 0.010

.  0.10 . 0 .2 0 • 0.013 0.017 0.0 )4 0.017 0.009 0.016

.  0.20 .  0 .50 • 0.020 0.025 0.020 0.02 S 0.013 0.024

.  0.5 .  1.0 • 0.0-1 0.0S 0.04 0.05 0.03 0,04

.  1.0 .  2.0 • 0.05 0.07 0.06 0.07 0.04 0.06

.  2 .0  .  5.0 • 0.08 0.10 0.0S 0.10 0.06 0.09

Хром O r 0.01 яо  0.02 пклн>'1. 0.005 0.006 0.005 0.006 0.003 0.005
С в. 0 .02  .  0.05 . 0.008 0.010 0.0OS 0.010 0.005 O.OOS

.  0.05 . 0 . 1 0 • 0.012 0.0 IS 0.012 0.0 IS 0.008 0.012

.  0 .10  . 0 .2 0 • 0.020 0.025 0.020 0.025 0.013 0.020

.  0,20 .  0 .50 • 0.03 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03

.  0.5 •  1.0 0 0.05 0.06 0.05 0.06 0.03 o.os

. 1 . 0  .  2.0 • 0,07 0,08 0.07 0.0S 0.04 0.06

.  2 .0  .  S.0 Я 0.09 0.11 0.09 0.11 0.06 0.09

Н и- O r  0.01 я о  0 .02  аклю ч. 0.006 O.OOS 0.006 0.008 0.004 0.006
КС ЛЬ С в. 0.02 ► 0.05 • 0.011 0.014 0.011 0.014 0.007 0.011

.  0.05 - 0 .1 0 • 0.016 0.020 0.016 0.020 0.010 0.016

.  0 .10  . 0 .2 0 . 0.024 0.030 0.025 0.030 0.015 0.024

.  0.20 .  0 .50 . 0.040 0.050 0.040 0.050 0.026 0,040

.  0.5 .  1.0 • 0.06 0.08 0.07 0.0S 0.04 0.06

.  1.0 .  2.0 • 0.08 0.10 0.0S 0.10 0.06 0.08

.  2 .0  .  5.0 • 0.11 0.14 0.11 0.14 0.07 0.11

II
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Продолжение табм/ии 2

Онреле-
.tacuull
mcuciii

М ассом* дола. Ч Д. Ч
Доп><скдеиие 

рас vox леи на. Ч 6.% 4

d . d i d\

Адк>- О т 0.002 до 0.005 и к л и ч . 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002
МИНИН С ». 0 .0 0 5 .0 .0 1 0  . 0.004 0.005 0.004 O.OOS 0.003 0.004

* 0.010 * 0.020 « 0.006 O.OOS 0.006 0.008 0.004 0.007
* 0.02 * 0.0S . 0.012 0.015 0.012 0.0 IS 0.008 0.012
* 0 .05  * 0 .1 0  * 0.020 0.025 0.020 0.025 0.013 0.022
.  0 .10  * 0 ,2 0  . 0.03 0.04 0.03 0.04 0.02 0.04
« 0.20 * 0 .50  • 0.05 0.06 0.05 0.06 0.03 0.06
* 0.5 .  1.0 0.11 0.14 0.11 0.14 0.07 0.1 1
* 1.0 .  2.0 0.15 0.19 0.16 0.19 0.Ю 0.15

T in .in O r 0,001 до  0.002 пключ. O.OOOS 0.0010 0.0008 0.001 0.0005 0.0007
С в. 0.002 * 0.005 . 0.0016 0.0020 0.0016 0.0020 0.0010 0.0020

* 0.005 .  0.010 . 0.005 0.006 0.005 0.006 0.003 0.005
* 0.01 * 0 ,02  * 0.007 0.009 0.007 0.009 O.OOS 0.007
* 0.02 .  0 .05  * 0.014 0.011 0.014 0.011 0.007 0.012
* 0.05 * 0 .1 0  . 0.020 0.025 0.020 0.025 0.013 0.020
* 0.1 * 0 .2 0.03 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03
* 0.2 * 0.5 0.04 0.05 0.04 0.05 0,03 0.04
* 0.S * 1.0 0.05 0.06 0.05 0.06 0.03 0.05

М едь О т 0 .010 до 0 .020 пключ. 0.006 0.00S 0.006 0.008 0.004 0.006
С в. 0.020 * 0.050 * 0.011 0.014 0.011 0.014 0.007 0.011

.  0.050 * 0 .10  . 0.016 0.020 0.016 0.020 0.010 0.016
* 0 .10  * 0 .2 0  . 0.024 0.030 0.025 0.030 0.0 IS 0.026
* 0.20 * 0 .50  * 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04
.  0.5 .  1.0 * 0.05 0.06 0.05 0.06 0.03 O.OS
.  1.0 * 2.0 0.0R 0.10 O.OS 0.10 0.06 0.08

М олив- О т  0.01 до  0.02 пключ. 0.006 O.OOS 0.007 0.008 0.004 0.006
« и С в. 0.02 .  0 .05  . 0.015 0.012 0.01 S 0.012 0.00B 0.012

.  0 .0 5 * 0 .1 0  * 0.020 0.025 0.020 0.025 0.013 0.019
■ 0 .1 0 * 0 .2 0  . 0.03 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03
.  0.20 * 0 .50  . 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04
* 0.5 * 1.0 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.05
* 1.0 * 2.0 0.08 0.10 O.OS 0.10 0.06 0.08
* 2.0 * S.0 0.11 0.14 0.11 0.14 0.07 0.12

Во.1ы|| О т 0 .02  до 0.05 аклю ч. 0.009 0.011 0.009 0.011 0.006 0.011
рам С в. 0.0S * 0 .10  . 0.013 0.017 0.014 0.017 0.009 0.017

* 0 .1 0 * 0 .2 0  . 0.020 0.025 0.020 0.02S 0.013 0.025
* 0 .2 0 .0 .5 0  * 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04
* 0.S » 1.0 0.06 0.08 0.07 O.OS 0.04 0.07
* 1.0 .  2.0 0.11 0.14 0.11 0.14 0.07 0.11
* 2.0 * S.0 0.16 0,20 0.16 0.20 0.10 0 .16
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Окончание таблицы 2

Опреде
ляем u  й 
м е ч е т

Мяссоаяя доля. % Л. *
Д оиккм м ы е

расхождения. 6. * rf. ... 
*

А d: d)

Влил О т 0.01 до 0.02 вклю ч. 0.008 0.010 0.008 0.010 0.005 O.OOS
ЛИЙ С и. 0 .0 2 .0 .0 5  . 0.011 0.014 0.011 0.014 0.007 0.011

.  0 .05  » 0 .10  » 0.020 0.025 0.020 0.02S 0.013 0.019

.  0 .1 0 .0 .2 0  . 0.03 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03
* 0 .20  - 0.S0 . 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04
.  0 .5  .  1.0 » 0.06 o.os 0.07 0.08 0.04 0.07

М аг- O r 0.005 д о  0 .010 в клю ч. 0.003 0.004 0.004 0.005 0.003 _
и ИЙ С в . 0.010 .  0.020 . O.OOS 0.010 0.008 0.010 0.005 -

•  0 .02  .  0.05 0.011 0.014 0.011 0.014 0.007 -
.  O.0S .0 .1 0 0.020 0.025 0.020 0.025 0.013

Бор O i 0,001 до 0,002 иклю ч. 0.0008 0.0010 O.OOOS 0.0010 0.0005 0.0009
С в . 0.002 - 0.005 . 0.0020 0.0025 0.0020 0.0025 0.0010 0.0021

.  0 .0 0 5 .0 .0 1 0  . 0.003 0.004 0.003 0.007 0.0D2 0.003

.  0 .010 .  0.020 . 0.005 0.006 O.OOS 0.006 0.003 0 ,005

.  0 .02  • 0 .05  . 0.007 0.009 0.007 0.009 0,005 0.007

.  0 .05  .  0 .10  . 0.011 0.014 0.0 II 0.014 0.007 0.012

Ц ерий От 0.01 до 0.02 вклю ч. 0.006 O.OOS 0.007 0.008 0.004 0.007
С в . 0 .02  .  0.0S . 0.012 0.015 0.012 0.015 O.OOS 0.013

.  0 ,0 5 .0 .1 0  . 0.020 0.025 0.020 0.025 0.013 0.022

Н ио- O i 0.01 до 0.02 вклю ч. 0,006 O.OOS 0.007 0.008 0.004 0.007
бий С в. 0 .02  •  0.05 . 0.012 0.015 0.012 0.015 O.OOS 0.012

.  0 .0 S »  0.10 . 0.020 0.025 0.020 0.02S 0.013 0.020

.  0 . 1 0 .  0 .20  . 0.03 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03

.  0 .20  .  0.50 . 0.05 0.06 0.05 0.06 0.03 O.OS

.  0.S .  1.0 . 0.08 0.10 O.OS 0.10 0.05 0.0B

Ц и р ка- О» 0 ,005 до  0 .010 вклю ч. 0.004 0.005 0.004 0.005 0.003 0.004
НИН С в. 0 .0 1 0 .0 .0 2 0  . 0.005 0.006 O.OOS 0.006 0.003 0.005

.  0 .02  .  0 .05  . 0.008 0.009 0.008 0.009 0.005 O.OOS

.  0 .05  • 0.10 . 0.011 0.014 0.011 0.014 0.007 0.013

.  0 .10  .0 .2 0  . 0.016 0.020 0.016 0,020 0.010 0.01S

Мы O i 0,005 д о  0 .010 вклю ч. 0.003 0.004 0.003 0.004 0.002 0.003
шьмк С в . 0.010 • 0 .020 . 0.005 0.006 O.OOS 0.006 0.003 0.005

.  0 .02  .  0 .05  . 0.007 0.009 0.007 0,009 0.005 O.OOS

.  0.05 .0 .1 0  . 0.012 0.0 IS 0.012 0 .0  IS O.OOS 0.013

.  0 .10  .  0.20 . 0.020 0.025 0.020 0.025 0,013 0.020

I.»
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Таблнии 3*

Определяе
мый хас- 

ыемт
Массовая .толя * Л. ч

Допускаемые
р Я С Л О Х Д С П П Я .  %

4. ♦ «*
«*

Л. А dy

Крем- От 0 .10  до  0 .20  пклю<|. 0.03 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03
и  И Й С и. 0 . 2 0 . 0.S0 ш 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04

-  0 .5  .  1,0 , 0.05 0.07 0.06 0.07 0.04 0.06
• 1.0 > 2 .0 . 0.09 0.12 0.10 0.12 0.07 0.09
• 2 ,0  .  5 .0 • 0.13 0.17 О.М 0.17 0,09 0.13

М орга- O t 0 ,10  до 0 ,20  ТТКЛЮ'1. 0.020 0.025 0.020 0.02S 0.013 0.020
иен Си. 0 .20  .  0.50 . 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04

-  0.S  •  1.0 . 0.05 0.06 0.0S 0.06 0.03 0.05
» 1.0 . 2 . 0 * 0.0S 0.10 о.ок 0.10 0.06 О.ОК
.  2.0 .  5.0 • 0.30 0.40 0.30 0.40 0.20 0.2К

• О стальны е а м м е н т ы  — п о  таблице 2

Если разность Д 5  ‘, -  Д Д"°,, выраженная в единицах массовой 
доли элемента, не превышает допускаемое значение 0.5 du (таблицы 
2. 3), измерение проводят по основному графику. Если эта разность 
больше 0,5 dt , измерение проводят по параллельному градуировоч
ному графику, проведенному через точку со значением Д S

9.5 К о н т р о л ь  в о с п р о и з в о д и м о с т и  р е з у л ь т а т о в  
а н а л и з а

9.5.1 Контроль воспроизводимости результатов спектрографичес
кого анализа проводят повторным определением массовой доли 
контролируемых элементов в проанализированных ранее пробах не 
реже одного раза в квартал.

9.5.2 Число повторных определений должно быть не менее 0.3 % 
общего числа определений.

9.5.3 Если расхождение результатов первичного и повторного 
анализа превышает допускаемое значение du (таблицы 2, 3) не более 
чем в 5 % случаев, воспроизводимость измерений считают удовле
творительной.

9.6 К о н т р о л ь  п р а в и л ь н о с т и  р е з у л ь т а т о в  а н а л и з а
9.6.1 Контроль правильности результатов спектрографического

анализа проводят выборочным сравнением с результатами химичес
кого анализа, выполняемого стандартизованными или аттестованны
ми в соответствии с ГОСТ 8.010 методиками не реже одного раза в 
квартал.
14
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9.6.2 Число контролируемых результатов спектрального анализа 
устанавливают в соответствии с 9.5.2.

9.6.3 Правильность определений считают удовлетворительной, если 
число расхождений спектрографического и химического анализа, пре
вышающих допускаемое значение (таблицы 2, 3). не более 5 %.

Допускается выполнять контроль правильности фотоэлектрическим 
спектральным и рентгеноспектральным методами анализа. При этом 
допускаемое расхождение не должно превышать (таблицы 2, 3).

Допускается выполнять контроль правильности методом спектро
графического анализа на основе воспроизведения значений массовой 
доли компонента в ГСО. ОСО, СОП, соответствующих пробам по 
химическому составу и физико-химическим свойствам. При этом 
воспроизведенное в ГСО. ОСО. СОП значение массовой доли ком
понента не должно отличаться от аттестованного более чем на 
допускаемое значение 6 (таблицы 2. 3).

При разногласии в оценке качества стали и чугуна контроль 
правильности спектрографического анализа проводят сравнением с 
результатами химического анализа.

10 Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е ЗО П А С Н О С Т И

Требования безопасности — по ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, 
ГОСТ 12.2.007.0.
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ГО СТ 2 7 8 0 9 -9 5

П Р И Л О Ж Е Н И Е  А 
/рекомендуемое)

У С Л О В И Я  П Р О В Е Д Е Н И Я  АНАЛИЗА

Т а б л и ц а  А . I

Контролируемые 1 снерагор душ переменного гоьд
1Ы[>4 V С CpU при Атмосферном заилении иотдуха

Н ап р яж ен ке . В 220 ±  10
Ч л ен и л . Ги 50

С и л а  то к а . Л 8—12. при определении  0.001 — 0,11X1 % м ассоиай  доли
J.'ICMCHKl
4—6 . при определении  0 .10—2.00 % м ассовой  доли длемента

А налитический 
пром еж уток , мм I .S - 2 .0
Ш и ри н а ш елк 
сп ектрограф а, мм 0 .0 1 -0 .0 1  S
В ремя п р ед вар и 
тельн ого  обж ига , с 10 или 0 (п ри  опред ел ен и и  бора)
Э кспозиции В соответстви и  с  чувствительностью  ф отоп л асти н ки

Электроды П остоянны й  ал ю м иниевы й  -длектроя. заточенны й на усечен 
ны й конус с диам етром  площ адки  1.5 vim при определении 
бора: м едны й электрод , заточенны й  н а  полусф еру , усеченны й 
конус и ли  утолы ты й, заточенны й  па усеченн ы й  конус с  д и 
ам етрам  площ адки  1.5 мм при определении других элем ентов

Т а б л и ц а  А . 2

Контролируемые IcMcpoiop душ переменного ток*
параметры при пониженной довлей И К ЖОМУХН

Н ап ряж ен и е, В 2 2 0  г  И)

Ч астота. Гц 50
Д а нлеиие во м уха. 300(40000) при о п ред ел ен и и  бора. 200 (27000) при определении
мм рг. ет. (П а) !ф уги.\ элем ентов

С и л а  тока. А 1 6 -  IS
А налитический  
пром еж уток, мм 1.5
Ш и р и н а  шели 
сп ектрограф а, мм 0 .0 0 8 -0 .0 1 0
В реми п р ед в ар и 
тельного обж ита Бе т обж ита
Э кспози ция В соответствии  с чувствительностью  ф о то  пластинки
Электроды П остоянны й  м едны й длектроя, заточенны й  на полусф еру или 

усеченн ы й  конус п ри  определении  ц ер и я , бора и угольны й 
длектроя. заточенны й  на усеченн ы й  Конус с диаметром  
площ адки  1.5 мм при опред ел ен и и  других ддементов
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Таблица А.3
Контролируемы*

IMfXJUClpU
1 оператор нисокотшльтной искри 

при атмосферной шипении аоыуха

Н ап ряж ен и е. В 220 1 10

Ч астота. Ги 50

Е м кость. м кФ 0 .0 1 -0 .0 2

И ндуктивность .
мГн 0 .0 1 -0 .0 5

С и л а  то к а . А Регулирую т д л я  получения о д н о го  стаби л ьн ого  пробоя и 
полупериод тока

А налитический  
пром еж уток , мм I .S - 2 .0

Ш и р и н а  шели 
сп ектрограф а, им 0 .0 1 0 -0 .0 2 0

Врем и п ред вари
тельного обж ига , с 3 0 - 6 0

ЭкспоИШИМ В соответстви и  с  чувствительностью  ф отоп л асти н ки

Электроды П о сто я н н ы е  электроды : у го л ь н ы й , зато ч ен н ы й  на усеченн ы й  
конус с диам етром  площ адки  1.5 м м : м едны й , вольф рам овы й, 
заточенны е н а  полусф еру или усеченны й конус

приложении е
<рекомендуем ас)

У СТА Н ОВКА  Д Л Я  ВЫ П О Л IIК II И Я А НА ЛИ ЗО В 
П РИ  П О Н И Ж Е Н Н О М  Д А В Л ЕН И И  ВОЗДУХА

Элементами установки являю тся: камера-ш татив конструкции У краинского научно- 
исследовательского института металлов, вакуумны й насос, мановакуумметр. Схема уста 
новкн  приведена на рисунке Б .1. К ам ера-ш татив состоит и:т металлического стола /  с 
оптолом для откачки воздуха 2 . стойки  3  с здектрояодерж агелями и стеклянного или 
металлического колпака V В стенку колпака впаян о  кварцевое о к н о  S  для пропускания 
излучения от и сточни ка 6, располож енного н а  оптической оси  прибора. К олпак стеками 
иы й с рантом и кн опкой , изготовленны й из стекла XV—11 по ГО СТ 21400 следую щ их 
размеров: диаметр колпака 200 мм . высота 2S0 мм или диаметр 250 мм . высота 260 мм. 
Размеры  металлического колпака те ж е. что и стеклянного.

17



ГО СТ 2 7 8 0 9 -  95

Р исунок Б.1 — С хем а установки  яда  в ы п олн ен и я  анал изов  при 
п они ж енном  давлени и воздуха

К ам еру-ш татив  устанавливаю т н а  рельсе сп ектрограф а. С тол-ш татив  с  пробои н 
электродом  (рисун ок  Б .1) накры ваю т к о л п а к о м , откры ваю т кран  9 н вклю чаю т 
вакуум ны й насос 7. В кам ере создаю т ладанное ратреж ем ке. П осле достиж ени я 
заданного разреж ени я кам еру отклю чаю т о т  вакуум ной си стем ы , п ерекры вая  вакуум
ны й кран 9. м ф ою траф ирувтг сп ектры . Затем насос вы клю чаю т и о тк ры ваю т кран  10 
дли поступлен ия в о м у х а  в насос. Р азреж ение воклуха в кам ере контролирую т с 
п ом ощ ью  м ановакуум м етра 8.
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