
IL ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИЙ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Группа ПО!

Изменение № 2 ГОСТ 24178—80 Приборы двухкоордннатные следящего урав
новешивания регистрирующие. Общие технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитет 
СССР по стандартам от 12.04.88 М  1031

Дата введения 01.01.89

Пункт 2.6 дополнить значением; 350 мм (после значения 300 мм).
(Продолжение см. с. 326)
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http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 24178—80)
Пункт 2.12. Исключить слова: «при условиях, предусмотренных ГОСТ

13216—74».
Пункт 5.8. Заменить ссылки: «ГОСТ 13216—74 и ГОСТ 20699—75» на

«ГОСТ 27.410—87 и отраслевой НТД».
Пункт 6.17. Заменить ссылки: «по ГОСТ 13216—74 и ГОСТ 27.410—83» на 

«по ГОСТ 27.410—87 и отраслевой НТД»,
(МУС № 7 1988 г.)
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