
Группа В74

к ГОСТ 1790—77 Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и 
константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. 
Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Приложение 5. 
Раздел 2. Первый 
абзац

Потенциометр класса 
точности не ниже 0,05 по 
ГОСТ 9245.

Потенциометр клас­
са точности не ниже 0,05 
по ГОСТ 9245 или дру­
гие приборы класса точ­
ности не ниже 0,05.
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