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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Т О М С К И Й  П О ЛИ ТЕХН И ЧЕСК И Й  УН И ВЕРС И Т ЕТ» 

АККРЕД И ТОВАН Н АЯ М ЕТРО ЛО ГИ ЧЕСК АЯ  СЛУЖ БА Т П У
Iаттестат об аккредитации N° РОСС RU 01.00143-08 от 22.02.08)

О ОО  «ю м х »

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ А ТТЕ С ТА Ц И И  М ВИ  

№ 08-47/228

Методика выполнения измерений массовой концентрации витамина В2 методом вольтамперо
метрии. разработанная в Томском политехническом университете и регламентированная в 
МУ 08-47/228 (по реестру аккредитованной метрологической службы Томского политехнического 
университета)

МУКА, ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ДОБАВКАМИ ВИТАМИННО- 
МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ. ВОЛЬ ТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВИТАМИНА В2

аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563 (ГОСТ 8.010).
Аттестация осуществлена по результатам теоретического и экспериментального исследования

МВИ.
В результате аттестации МВИ установлено, что данная МВИ соответствует предъявляемым к 

ней метрологическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характери
стиками:

1 Диапазоны измерений, относительные значения показателей точности, повторяемости и воспроиз
водимости методики при доверительной вероятности Р=0,95

Наименование опре
деляемого компонен
та

Диапазон измеряемых 
концентраций, мг/кг

Показатель
повторяемости
(среднеквад
ратическое
отклонение
повторяемо

сти).
Ог. %

Показатель
воспроиз
водимости

(среднеквад
ратическое
отклонение
воспроизво
димости),

(Jr, %

Показатель 
точности (гра
ницы, в кото

рых находится 
погрешность 
методики),

5,%

Витамин В2  

(рибофлавин)

в

От 0,5 до 50,0 включ. 6 12 25
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Продолжение свидетельства 08-47/228

2 Диапазон измерений, значения пределов повторяемости и воспроизводимости при доверительной 
вероятности Р=0,95

Наименование определяемого 
компонента

Диапазон измеряемых 
концентраций, мг/дм1

Предел повторяемо
сти (для двух резуль
татов параллельных 

определений), 
г

Предел воспроизво
димости (для двух 

результатов измере
ний),

R

Витамин В2 
(рибофлавин)

От 0,5 до 50,0 в ключ. 0 ,17-* 0,34 • X

X  - среднее арифметическое значение результатов параллельных определений массовой концентрации компонента; 

X  - среднее арифметическое значение результатов анализа, полученных в двух лабораториях

3 Дата выдачи свидетельства 2 марта 2009 г

Метролог аккредитованной 
метрологической службы ТПУ

^  Н.П.Пикула 
« 2 » марта 2009 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по НРиИ ТПУ

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ЮМХ»
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АККРЕДИТОВАННАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ТПУ

(аттестат об аккредитации №  РОСС RU  01.00143-08 от 22.02.08)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮМХ»

«У ТВЕРЖ ДА Ю » «У ТВЕРЖ ДА Ю »

М У 08-47/228
(по реестру аккредитованной метрологической службы 

Томского политехнического университета)

МУКА, ХЛЕБ И  ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С ДОБАВКАМИ  

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ.

ВОЛЬ ТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ 

МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВИТАМИНА В2

«С О ГЛ А СО ВА Н О »
Метролог аккредитованной 

метрологической службы ТПУ

<г ^  Н.П. Пикула 
” 2 " марта 2009 г
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витаминно-минеральных солей. Вольтамперометрический метод измерения 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая методика выполнения измерений (МУ 08-47/228) ус
танавливает вольтамперометрический метод измерений массовых кон
центраций витамина В2 (рибофлавина) при анализе проб муки, хлеба и 
хлебобулочных изделий с добавками витаминно-минеральных смесей 
в диапазонах и с погрешностями, приведенными в таблице 1.

Если содержание компонента в пробе выходит за верхнюю гра
ницу диапазона определяемых концентраций, допускается разбавление 
подготовленной к измерению пробы или уменьшения навески анализи
руемой пробы.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожар
ная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Элек
тробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожар
ная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслу
живание

ГОСТ 612-75 Реактивы. Марганца хлорид четырех водный (МпС12 ■ 
4Н20). Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 
мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2156-76 Реактивы. Натрий двууглекислый. Технические условия 
ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия 
ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия 
ГОСТ 5381-72 Редуктор. Технические условия 
ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, 

методы отбора образцов, методы определения органолептических показа
телей и массы изделий

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия 
ГОСТ 7045-90 Мука ржаная хлебопекарная. Технические условия 
ГОСТ 8625-77 Манометр. Технические условия 
ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Техниче

ские условия
ГОСТ 10223-97 Дозаторы весовые дискретного действия. Общие 

технические требования
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Техниче

ские условия
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ГОСТ 12183-66 Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная 
хпебоперкарная. Технические условия

ГОСТ 14261-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия 
ГОСТ 14262-78 Реактивы. Кислота серная особой чистоты. Техниче

ские условия
ГОСТ 151150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия клима
тических факторов внешней среды

ГОСТ 16439-70 Мука второго сорта из твердой пшеницы (дурум). 
Технические условия

ГОСТ 18300-87 Реактивы. Спирт этиловый ректификованный техни
ческий. Технические условия

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и 
наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические усло
вия

ГОСТ 20490-75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические 
условия

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требо
вания. Методы испытаний

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторная стеклянная. 
Общие технические условия

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования 
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. 

Типы, основные параметры и размеры
ГОСТ 25832-89 Изделия хлебобулочные диетические. Технические 

условия
ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия 
ГОСТ 28165 -89 Приборы и аппараты лабораторные из стекла. Аква

дистилляторы. Испарители. Установки ректификационные. Общие техниче
ские требования

ГОСТ 29139-91 Мука, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничные ви
таминизированные. Метод определения витамина В2 (рибофлавина)

ГОСТ 29225-91 (ИСО 1775-75) Посуда и оборудование фарфоровые 
лабораторные. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Методики выполнения измерений

ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизион
ность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и 
определения

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизион
ность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значе
ний точности на практике

РМГ 60-2003 Государственная система обеспечения единства изме
рений. Смеси аттестованные. Общие требования к разработке

8



РМГ 76-2004 Государственная система обеспечения единства изме
рений. Внутренний контроль качества результатов количественного хими
ческого анализа

3 СУЩНОСТЬ МЕТОДИКИ
Сущность методики состоит в переводе проб муки, хлеба и 

хлебобулочных изделий с добавками витаминно-минеральных 
смесей в раствор путем кислотного гидролиза навесок соответствую
щих проб, денатурации и высаливания белка из гидролизата с после
дующим вольтамперометрическим (ВА) определением массовой кон
центрации витамина В2 (рибофлавина).

Метод ВА измерения основан на способности витамина В2 окис
ляться на индикаторном стеклоуглеродном электроде при определен
ном потенциале, характерном для данного органического вещества 
(рибофлавина).

Процесс электрохимического окисления витамина В2 проводят в 
растворе соляной кислоты концентрации 0,01 моль/дм3 на индикатор
ном стеклоуглеродном электроде при потенциале минус 0,60 В относи
тельно насыщенного хпорсеребряного электрода (нас.х.э) в течение 
30 с. Этот процесс проводят при накопительной развертке потенциала с 
использованием комплекса СТА в дифференциальном режиме записи 
вольтамперограмм в этом же растворе. Потенциал пика витамина В2 
находится в диапазоне от минус 0,20 В до минус 0,10 В в зависимости от 
его содержания и pH анализируемого раствора.

Массовая концентрация витамина В2 в пробе определяется мето
дом добавок аттестованных смесей витамина В2.

Общая схема анализа проб методом вольтамперометрии пред
ставлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные этапы анализа проб методом ВА
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4 ПРИПИСАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЙ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ

4.1 Методика выполнения измерений массовых концентраций 
витамина В2 в пробах муки, хлеба и хлебобулочных изделий с добав
ками витаминно-минеральных смесей методом вольтамперометрии 
обеспечивает получение результатов измерений с погрешностью, не 
превышающей значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 -  Диапазоны измерений, относительные значения по
казателей точности, повторяемости и воспроизводимости методики 
при доверительной вероятности Р=0,95

Опреде
ляемый

компонент

Диапазон изме
ряемых концен

траций, 
мг/кг

Показатель 
повторяемо
сти (средне
квадратиче
ское откло

нение повто
ряемости), 

о г, %

Показатель 
воспроиз
водимости 
(средне

квадратиче
ское откло
нение вос
производи

мости),
О R, %

Показатель 
точности 

(границы, в 
которых на

ходится 
погреш

ность ме
тодики), 

5,%

Вита
мин В2 
(рибоф
лавин)

От 0,5 до 50 
включ. 6 12 25

4.2 Значения показателей точности методики в соответст
вии с ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 5725 и РМГ 76 используют при:

- оценке деятельности лабораторий на качество проведения ис
пытаний;

- оценке возможности использования результатов измерений при 
реализации методики выполнения измерений в конкретной лаборато
рии.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1 Условия безопасного проведения работ
К работе с аналитическим оборудованием (полярографом или 

вольтамперометрическим анализатором), нагревательными приборами 
и химическими реактивами допускается персонал, изучивший инструк
цию по эксплуатации прибора, правила работы с химическими реакти
вами и химической посудой.
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При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, 
установленные для работы с токсичными, едкими и легковоспламе
няющимися веществами по ГОСТ 12.1.005.

При работе с электроустройствами соблюдают правила электро
безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.019 и инструкцией по экс
плуатации приборов.

Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям 
пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожароту
шения по ГОСТ 12.4.009.

5.2 Требования к квалификации операторов
Измерения может проводить химик-аналитик, владеющий техни

кой вольтамперометрического анализа и изучивший инструкцию по экс
плуатации используемой аппаратуры.

5.3 Условия выполнения измерений
Измерения проводят в нормальных лабораторных условиях:
• Температура окружающего воздуха (25 ±10) °С;
• Атмосферное давление (97 ±10) кПа;
• Относительная влажность (65 ±15) %;
• Частота переменного тока (50 ±5) Гц;
• Напряжение в сети (220 ± 22) В.

6 ОТБОР И ХРАНЕНИЕ ПРОБ

Отбор и хранение проб пищевого сырья и продуктов проводят в 
соответствии с нормативными документами на данный вид сырья или 
продукта в соответствии с национальным стандартом или другим кон
кретным нормативным документом, регламентирующим отбор проб 
конкретных видов и типов: например, по ГОСТ 5667 - проб хлеба и 
хлебобулочных изделий; по ГОСТ 29139-91 - мука, хлеб и хлебобулоч
ные изделия и д р .

Подготовленные к измерению растворы проб пищевого сырья и 
продуктов хранят под темным колпаком и анализируют в течение рабо
чего дня, так как витамин В2 со временем в растворе разлагается на 
свету (происходит уменьшение его концентрации в пробе).
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7 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСУДА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

При проведении количественного химического анализа применя
ют следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, 
посуду, материалы и реактивы:

7.1 Средства измерений и вспомогательное оборудование
Комплекс аналитический вольтамперометрический СТА [1] с 

трехэлекгродной ячейкой и системой сбора и обработки данных.

Комплекс аналитический вольтамперометрический СТА должен 
содержать комплект оборудования для определения витамина В2:
- электроды:

• индикаторный электрод - стеклоуглеродный игольчатый (СУЭ)
с рабочей поверхностью 25 -  30 мм2;

• электрод сравнения - хлоридсеребряный (ХСЭ), заполненный
насыщенным раствором хлорида калия с сопротивлением не 
более 3,0 кОм;

• вспомогательный электрод - хлоридсеребряный (ХСЭ), запол
ненный насыщенным раствором хлорида калия с сопротив
лением не более 3,0 кОм.

- сменные стаканчики из кварцевого стекла вместимостью 20 -  25 см3;
- трубка для подвода инертного газа с целью удаления растворенного

кислорода и перемешивания раствора.

7.1.3 Редуктор по ГОСТ 5381 с манометром (250+1) атм. по 
ГОСТ 8625.

7.1.4 Весы лабораторные по ГОСТ 24104.
7.1.5 Дозаторы типа ДП-1-50 или ДП-1-200 или ДП-1-1000 с дис

кретностью установки доз 1,0 или 3,0 мкл и погрешностью не более 
5 % отн по ГОСТ 10223

7.1.6 Шланги резиновые для подвода газа к ячейке (при исполь
зовании инертного газа).

7.1.7 Темный бокс или светозащитная бумага.
7.1.8 Баня водяная одноместная с плиткой или любая другая.
7.1.9 Центрифуга ОПН-8 с ротором РУ 8X10 или любая другая 

со скоростью 6000 об/мин.
7.1.10 Аппарат для дистилляции воды АСД-4 по ГОСТ 15150

Допускается использовать другое оборудование и приборы, по
зволяющие воспроизводить технические и метрологические характери
стики не хуже указанных в данной методике анализа.

12



7.2 Посуда
7.2.1 Пипетки мерные лабораторные стеклянные 2-го класса точ

ности вместимостью 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 см3 по ГОСТ 29227.
7.2.2 Посуда мерная лабораторная стеклянная 2-го класса точно

сти по ГОСТ 1770: колбы вместимостью 50,0, 25,0; 100,0, 250,0 см3, ци
линдры вместимостью 25,0 см3.

7.2.3 Стаканчики из оптически прозрачного кварца вместимостью 
2 0 - 2 5  см3 по ГОСТ 19908

7.2.4 Палочки стеклянные по ГОСТ 21400.
7.2.5 Воронки лабораторные стеклянные по ГОСТ 25336.
7.2.6 Ступка фарфоровая с пестиком по ГОСТ 29225.

7.3 Реактивы и материалы
7.3.1 Вода бидистиллированная [2] или дистиллированная по 

ГОСТ 6709, перегнанная в присутствии серной кислоты и перманганата 
калия (0,5см3 концентрированной серной кислоты и З,0см3 3%-ного 
раствора перманганата калия на 1,0 дм3 дистиллированной воды).

7.3.2 Калий хлористый по ГОСТ 4234
7.3.3 Марганца хлорид 4-водный по ГОСТ 612 ч.д.а
7.3.4. Натрий гидроокись по ГОСТ 4328
7.3.5 Натрий двууглекислый по ГОСТ 2156.
7.3.6 Спирт этиловый высшей очистки по ГОСТ 18300.
7.3.7 Рибофлавин (сухой порошок с содержанием основного ве

щества не менее 99,0 %) [3] или фармакопейный рибофлавин по 
ГФК ст.585.

7.3.8 Кислота соляная концентрированная по ГОСТ 14261 ос.ч.
7.3.9 Азот газообразный по ГОСТ 9293 или другой инертный газ 

(аргон, гелий) с массовой долей кислорода не более 0,01 %.
7.3.10 Бумага индикаторная универсальная фирмы «Лахема» 

(Чехия) или аналогичная ПНД 50-975-84 [4].
7.3.11 Фильтры беззольные любой марки.
7.3.12 Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026

8 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие 
этапы работы:

- подготовка приборов к работе,
- проверка и подготовка лабораторной посуды,
- подготовка индикаторного электрода, электрода сравнения и 

вспомогательного электрода,
- приготовление основных и вспомогательных растворов,
- подготовка проб.
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8.1 Подготовка приборов к работе
Подготовку и проверку комплекса аналитического СТА или уни

версального полярографа проводят в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации, «Руководством пользователя» и техническим описанием 
соответствующего прибора.

8.2 Проверка и подготовка лабораторной посуды
8.2.1 Лабораторную стеклянную посуду, сменные наконечники до

заторов, пипетки протирают фильтром с питьевой содой, промывают 
многократно дистиллированной водой и высушивают.

8.2.2 Проверку стаканчиков для анализа на чистоту проводят пу
тем регистрации вольтамперограмм раствора фонового электролита 
после многократного ополаскивания их дистиллированной водой и рас
твором фонового электролита.

Оптимальными по чистоте являются реактивы и посуда, когда ре
гистрируемые аналитические сигналы рибофлавина в растворе фоно
вого электролита практически отсутствуют.

8.3 Подготовка электродов
8.3.1 Подготовка индикаторного (рабочего) стеклоуглеродного 

электрода
В работе используют игольчатый стекпоуглеродный электрод.
Игольчатый электрод изготавливают из стекловидного графита, 

вклеенного в тефлоновую трубку. Индикаторный игольчатый стекпоугле
родный электрод представляет собой стекпоуглеродный стержень диа
метром 2 мм и длиной 10 -15  мм, запрессованный во фторопластовый 
держатель (поставляется потребителю в готовом виде).

Перед работой электрод шлифуют на фильтровальной бумаге, вы
держивают 2 - 5  мин в этиловом спирте (для удаления поверхностно
активных органических веществ, а также для очистки от адсорбирован
ных частиц).

8.3.2 Подготовка к работе электрода сравнения
В качестве электрода сравнения используют хпоридсеребряный 

электрод (ХСЭ)
ХСЭ представляет собой спираль из серебряной проволоки, по

крытой хлоридом серебра, помещенную в корпус с полупроницаемой 
пробкой, корпус заполнен насыщенным раствором калия хлорида. Ко
нец серебряной проволоки имеет токовыводящий контакт для подклю
чения к прибору.

Перед работой корпус электрода заполняют с помощью дозатора 
или шприца насыщенным раствором хлорида калия, закрывают и вы
держивают не менее 12 ч (при первом заполнении) в насыщенном рас-
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творе калия хлорида для установления равновесного значения потен
циала электрода.

Заполнение электродов производят не реже 1 раза в 2 недели.
Хранят электроды в насыщенном растворе хлорида калия.

8.3.3 Подготовка к работе вспомогательного электрода
В качестве вспомогательного электрода используют хлоридсе- 

ребряный электрод (раздел 8.3.2). Готовят вспомогательный электрод 
аналогично разделу 8.3.2.

8.3.4 Проверку работы индикаторного стеклоуглеродного элек
трода, электрода сравнения и вспомогательного электрода проводят в 
соответствии с 9.1 настоящей методики.

8.4 Приготовление растворов и аттестованных смесей
8.4.1 Соляную кислоту перегоняют при температуре 120 °С. Пере

гнанная соляная кислота должна быть концентрации не менее 
7 моль/дм3.

8.4.2 Раствор фонового электролита -  раствор соляной кислоты 
0,01 моль/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3, примерно наполовину за
полненную бидистиллированной водой, наливают 0,08 - 0,10 см3 кон
центрированной соляной кислоты концентрации 7 - 8  моль/дм3, тща
тельно перемешивают и доводят объем до метки бидистиллированной 
водой.

8.4.3 Раствор гидроксида натрия концентрации 0,10 моль/дм3
Навеску (0,40 ± 0,01)г гидроксида натрия переносят в мерную

колбу вместимостью 100,0 см3, растворяют в небольшом количестве 
бидистиллированной воды и доводят объем до метки бидистиллиро
ванной водой.

8.4.4 Основной раствор (ОР), содержащий 100 мг/дм3 витамина В2
На аналитических весах берут навеску (0,0100±0,0002) г витами

на В2 и переносят в мерную колбу вместимостью 100,0 см3, приливают
5.0 -10,0 см3 раствора NaOH концентрации 0,1 моль/дм3, тщательно пе
ремешивают до полного растворения витамина В2 и доводят объем кол
бы до метки бидистиллированной водой.

8.4.5 Аттестованные смеси серий АС-1 и АС-2 с содержанием по
10.0 и 1,0 мг/дм3 витамина В2 готовят соответствующим разбавлениями 
основного раствора в мерных колбах вместимостью 10,0 см3 бидистил
лированной водой согласно таблице 2.

15



Таблица 2 -  Приготовление аттестованных смесей витамина В2

Компо
нент

Концентрация 
исходного 
раствора для 
приготовле
ния АС, 
мг/дм3

Отбирае
мый объем,
см3

Объем
мерной
посу
ды,
см̂

Концентра
ция приго
товленного 
раствора 
АС, мг/дм3

Код по
лученно
го рас
твора 
(АС)

Витамин 100,0 1,0 10,0 10,0 АС-1
в2 10,0 1,0 10,0 1,0 АС-2

АС-1 и АС-2 используют в течение рабочего дня.

8.5 Подготовка проб

Для анализа берут две параллельные пробы.
Анализируемые пробы муки, хлеба и хлебобулочных изделий 

с введенной минерально-витаминной смесью готовят для анализа, 
предварительно проведя кислотный гидролиз.

Перед взятием навески (т )  образца на анализ пробу тщательно 
измельчают. На аналитических весах взвешивают отбирают навеску 
пробы массой 10 -  20 г с точностью 0,01г. Помещают навеску пробы в 
коническую колбу вместимостью 250,0 см3, добавляют 190,0 см3 биди- 
стиллированной воды и 10,0 см3 раствора соляной кислоты концентра
ции 0,01 моль/дм3. Колбу с содержимым помещают в водяную баню с 
температурой 60 -  70 °С, периодически колбу встряхивают и помеши
вают в течение 30 мин. По истечении времени колбу вынимают, охла
ждают пробу до комнатной температуры. Содержимое колбы отфильт
ровывают в чистую коническую колбу на 250,0 см3 через двойной бу
мажный фильтр. Полученный фильтрат из колбы разливают по цен
трифужным пробиркам и центрифугируют в течении 1 0 - 1 5  мин при 
скорости 6000 об/мин.

По истечении времени пробирки вынимают из центрифуги и сли
вают жидкость над осадком из всех пробирок в чистую коническую кол
бу на 250,0 см3. К полученному содержимому колбы добавляют 
2 -  3 г хлорида марганца 4-водного (МпС12 ■ 4Н20), содержимое пере
мешивают для полного растворения хлорида марганца. Оставляют 
колбу с содержимым на 1 5 - 2 0  мин. Затем раствор из колбы заново 
разливают по центрифужным пробиркам и центрифугируют в течение 
10 -  15 мин при скорости 6000 об/мин. Полученный центрифугат из
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пробирок сливают в чистую колбу на 250,0 см3, затем отфильтровыва
ют содержимое колбы через двойной бумажный фильтр.

Объем фильтрата измеряют мерным цилинром и доводят объем 
до 200,0 см3 бидистиллированной водой(Упр). Полученный фильтрат 
является подготовленной пробой для анализа на содержание витамина 
В2 (Vnp).

Для ВА измерений берут точную аликвоту (V^), объемом от 2 до 
5 см3, взятую с точностью до 0,01 см3 (в зависимости от ожидаемой 
концентрации витамина В2).

При анализе проб анализируемого объекта «холостую» пробу де
лать не обязательно, так как витамин В2 как загрязнение ни в реакти
вах, ни в воде не обнаруживается.

9 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

При выполнении ВА измерений для определения массовых кон
центраций витамина В2 выполняют следующие операции:

- устанавливают параметры измерений ;
- проводят проверку электрохимической ячейки (электроды, рас

твор фонового электролита) на чистоту;
- проводят регистрацию вольтамперограммы -  аналитического 

сигнала (И) компонента в растворе подготовленной пробы;
- проводят регистрацию вольтамперограммы -  аналитического 

сигнала (12) компонента в растворе пробы с введенной добавкой АС 
компонента.

Величина аналитического сигнала (пика) компонента пропорцио
нальна массовой концентрации компонента.

Выполнение измерений проводят по Приложению Б (с программ
ным обеспечением Windows) или по Приложению В (с программным 
обеспечением DOS).

10 ВЫЧИСЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

10.1 При использовании вольтамперометрического анализатора 
СТА в комплекте с компьютером регистрацию и обработку результатов 
измерений аналитических сигналов и расчет массовых концентраций 
компонента в пробе (мг/кг) выполняет автоматически система сбора и 
обработки данных анализатора по формуле:

х  >,-Cac-Vac-Y„

(А-Л)-^чя _ (1)
где: X, -  содержание компонента в анализируемой пробе, мг/кг;
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САС-  концентрация аттестованной смеси компонента, из которой 
делается добавка к анализируемой пробе, мг/дм3;

1/дс -  объем добавки АС компонента, см3;
I? -  величина максимального катодного тока компонента в анали

зируемой пробе, А или мм;
12-  величина максимального катодного тока компонента в пробе 

с добавкой АС, А или мм;
/л -  масса анализируемой пробы, г;
Vnp -  объем раствора подготовленной по п.8.5 пробы, см3;

-  объем аликвоты раствора пробы, взятой для ВА измерения, 
см3.

Проводят вычисления для каждой из двух параллельных анали
зируемых проб; получают соответственно значения Х1 и Х2

10.2 Проверка приемлемости результатов измерений

10.2.1 Проверяют приемлемость полученных результатов парал
лельных определений. Расхождение между полученными результатами 
двух параллельных анализируемых проб не должно превышать преде
ла повторяемости г. Значения пределов повторяемости для двух ре
зультатов параллельных определений приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Диапазон измерений, значения пределов повторяе
мости при доверительной вероятности Р=0,95

Компонент Диапазон измеряемых 
концентраций, мг/кг

Предел по
вторяемости 

(для двух 
результатов 
параллель
ных опреде

лений), г

Критическая 
разность(для 
четырех ре
зультатов из

мерений), 
с R4

Витамин
в2

(рибоф
лавин)

От 0,5 до 50 вкпюч.
0,17- X 0,22- X

X - среднее арифметическое значение результатов параллельных 
определений массовой концентрации компонента
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Результаты считают приемлемыми при выполнении условия 
Л« \Х 1~ Х 2\< г . (2)

сопютное значение предела повторяемости г рассчитывается 
для среднеарифметического значения результатов двух параллельных 
определении

JC =  2 f \  +  
2

по таблице 3.

(3)

При выполнении условия (2) значение х  принимается за резуль
тат измерения массовой концентрации определяемого компонента в 
пробе.

10.2.2 При превышении предела повторяемости (г) необходимо 
дополнительно получить еще два результата параллельных определе
ний. Если при этом размах (Xmax -  Xmin) результатов четырех парал
лельных определений равен или меньше критической разности CR4, то 
в качестве окончательного результата принимают среднее арифмети
ческое значение результатов четырех параллельных определений. 
Значения CR4 для четырех результатов параллельных определений 
приведены в таблице 3.

Если размах (Xmax -  Xmin) больше CR4, выясняют причины появ
ления неприемлемых результатов параллельных определений. При 
этом проводят оперативный контроль повторяемости по РМГ 76 или 
разделу А.2 приложения А настоящего документа на методику.

10.2.3 Числовое значение результата измерения должно оканчи
ваться цифрой того же разряда, что и значение предела повторяемости 
результатов параллельных определений. Значение предела повто
ряемости должно содержать не более двух значащих цифр.

10.3 Оформление результатов измерений
10.3.1 Результаты измерений хранят в памяти компьютера (при 

использовании компьютеризированного вольтамперометрического 
анализатора) или оформляют записью в журнале. При этом приводят 
сведения об анализируемой пробе, условиях измерений, дате получе
ния результата измерений. Запись в журнале удостоверяет лицо, про
водившее измерения.

10.3.2 Результат измерения (анализа) в документах, выдавае
мых лабораторией, представляют в следующих видах:

( Х  ±  А ) , мг/кг, Р=0,95,

или (X  ± Ал ) ,  мг/кг, Р=0,95, при условии Дл < Д,
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где: X  -  результат измерения, полученный в соответствии с настоя
щим документом на методику выполнения измерений;

± Ал -  значения характеристики погрешности результатов измере
ний, установленное при реализации методики в лаборато
рии;

± Л -  значения характеристики погрешности настоящей методики 
выполнения измерений, которые рассчитываются по фор
муле

Л = 0,01.6- X ,  (4)
где 5 - относительное значение показателя точности (характеристики 

погрешности) методики, приведенное в таблице 1.

Примечание 1. Для получения результата анализа в мг/100 г продукта
необходимо полученное значение X  и А (в мг/кг) разделить на 10. 
Примечание 2. Характеристику погрешности результатов измерений 
при реализации методики в лаборатории допускается устанавливать по 
формуле

Дл =0 ,84-А (5)
с последующим уточнением по мере накопления информации в 

процессе контроля стабильности результатов измерений по разделам
11.3 и 11.4 настоящего документа.

11 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ В ЛАБОРАТОРИИ

11Л Контроль качества результатов измерений при реа
лизации методики в лаборатории предусматривает:

- оперативный контроль процедуры анализа (на основе оценки 
погрешности результатов анализа при реализации отдельно взятой 
контрольной процедуры);

- контроль стабильности результатов анализа (на основе контро
ля стабильности среднеквадратического отклонения внутрилабора- 
торной прецизионности, погрешности, среднеквадратического откло
нения повторяемости).

11.2 Оперативный контроль процедуры анализа 
(выполнения измерений) проводят:

- при внедрении методики выполнения измерений в лаборатории;
- при появлении факторов, которые могут повлиять на стабиль

ность процесса анализа (например, при смене партии реактивов, после 
ремонта прибора, при длительном промежутке времени между анали
зами и т.д.).
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Оперативный контроль процедуры анализа проводит сам испол
нитель с целью проверки его готовности к проведению анализа рабочих 
проб.

Оперативный контроль процедуры анализа проводят по РМГ 76 
или по приложению А настоящего документа на методику.

11.3 Одной из форм контроля стабильности результатов 
анализа является контроль стабильности результатов анализа в пре
делах лаборатории с использованием контрольных карт, реализуемый

- путем контроля и поддержания на требуемом уровне погрешно
сти результатов измерений;

- путем контроля и поддержания на требуемом уровне внутрила- 
бораторной прецизионности;

- путем контроля и поддержания на требуемом уровне повто
ряемости результатов параллельных определений.

11.4 Процедуры и периодичность контроля точности (контро
ля стабильности) получаемых результатов измерений в пределах ла
боратории проводят с учетом требований раздела 6 ГОСТ Р ИСО 5725- 
6 или по РМГ 76.

Ответственность за организацию проведения контроля стабиль
ности результатов анализа возглавляют на лицо, ответственное за сис
тему контроля качества результатов измерений в лаборатории.

11.5 Периодичность контроля исполнителем процедуры выпол
нения измерений, а также реализуемые процедуры контроля стабиль
ности результатов выполняемых измерений регламентируют в Руково
дстве по качеству лаборатории.

12 ПРОВЕРКА ПРИЕМЛЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ДВУХ ЛАБОРАТОРИЙ

12.1 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных 
в условиях воспроизводимости (в двух лабораториях, т=2), проводят с 
учетом требований 5.3.2.1 ГОСТ Р ИСО 5725-6 по отношению к преде
лу воспроизводимости, приведенному в таблице 4, или к критической 
разности для двух среднеарифметических результатов измерений в 
соответствии с 5.3.2.2 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

Расхождение между результатами измерений, полученных в двух 
лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости. 
Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 4.

При выполнении этого условия приемлемы оба результата изме
рений, и в качестве окончательного может быть использовано их общее 
среднее значение.
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При превышении предела воспроизводимости могут быть ис
пользованы методы оценки приемлемости результатов измерений со
гласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

Таблица 4 - Диапазон измерений, значения пределов воспроиз
водимости при доверительной вероятности Р=0,95

Компонент
Диапазон измеряемых 

концентраций, 
мг/кг

Предел воспроизво
димости (для двух 

результатов измере
ний), R

Витамин
в 2

(рибофла
вин)

Св.О, 5 до 50 включ. 0,34- X

X  - среднеарифметическое значение результатов анализа, полу
ченных в двух лабораториях

12.2 Разрешение противоречий между результатами двух лабо
раторий проводят в соответствии с 5.3.3 ГОСТ Р ИСО 5725-6.
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Приложение А 

(обязательное)
Алгоритмы оперативного контроля процедуры анализа

А.1 Общие положения
А.1.1 Оперативный контроль процедуры анализа осуществляет 

непосредственно исполнитель на основе информации, получаемой при 
реализации отдельно взятой контрольной процедуры с использованием 
средств контроля.

А.1.2 Роль средств контроля выполняют:
- образцы для контроля (АС по РМГ 60);
- рабочие пробы с известной добавкой определяемого компонента;
- рабочие пробы стабильного состава.
А.1.3 Схема оперативного контроля процедуры анализа преду

сматривает:
- реализацию контрольной процедуры;
- расчет результата контрольной процедуры;
- расчет норматива контроля;
- сравнение результата контрольной процедуры с нормативом 

контроля;
- принятие решения по результатам контроля.

А.2 Алгоритм оперативного контроля повторяемости 
результатов контрольных измерений

А.2.1 Получают два результата параллельных определений лю
бого средства контроля (по А.1.2).

А.2.2 Реализуют схему контроля повторяемости (по А.1.3), полу
чая два результата параллельных определений. Результат контроль
ной процедуры равен

rK= \X , -X :2|- (А.1)
Норматив контроля повторяемости равен пределу повторяемости 

г  при п=2, значение которого приведено в таблице 3.
Проверяют условие

rK < r .  (А.2)
А.2.3 Если условие (А.2) выполняется, то рассчитывают резуль

тат контрольной процедуры анализа как среднее арифметическое из 
результатов двух параллельных определений.

Если гк > г , то делают повторную контрольную процедуру, полу
чая заново два результата параллельных определений.
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При повторном превышении предела повторяемости процедуру 
анализа прекращают и выясняют причины, приводящие к неудовлетво
рительным результатам.

А.З Алгоритм оперативного контроля процедуры анализа 
в условиях внутрилабораторной прецизионности

А.3.1 Образцами для выполнения данной процедуры являются 
средства контроля по А.1.2. Объем отобранной пробы для контроля 
должен соответствовать удвоенному объему (массы), необходимому 
для проведения измерений. Отобранный объем (масса) делят на две 
части и анализируют в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта в условиях внутрилабораторной прецизионности (или различны
ми операторами, или в различное время, или с использованием раз
личных средств измерений и т.д.) при соблюдении условий и сроков 
хранения проб.

А.3.2 Рассчитывают результат контрольной процедуры

Я ж = р - ^ | -  (А'3)
Рассчитывают или устанавливают норматив контроля внутрила

бораторной прецизионности
К л = 0 ,8 4 -Я , (А.4)

где R -  значение предела воспроизводимости, приведенное в таблице 4,
X  -  среднее арифметическое значение результатов, полученных 

в условиях внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности.

А.3.3 Результаты, полученные в условиях внутрилабораторной 
прецизионности (Х1,Х2), считают удовлетворительными при условии

* ж  - ^ л  ■ (А'.5)
А.3.4 При выполнении условия (А.5) общее среднее арифметиче

ское X  представляют в качестве результата контрольной процедуры.
При невыполнении условия (А.5) измерения повторяют.
При повторном невыполнения условия (А.5) выясняют причины, 

приводящие к неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

А.4 Алгоритм контроля процедуры выполнения измерений 
с использованием метода добавок

А.4.1 Образцами для контроля являются рабочие пробы и пробы 
с известной введенной добавкой компонента.

А.4.2 Контроль исполнителем процедуры выполнения измерений 
проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной 
процедуры Кк с нормативом контроля Кд.
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А.4.3 Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по 
формуле:

X -х-с где (А.6)

х  - результат контрольного измерения массовой концентрации 
компонента в пробе с известной добавкой -  среднее арифметическое 
двух результатов параллельных определений, расхождение между ко
торыми не превышает предела повторяемости г. Значение г приведено 
в таблице 3.

X  - результат контрольного измерения массовой концентрации 
компонента в пробе без добавки - среднее арифметическое двух ре
зультатов параллельных определений, расхождение между которыми 
не превышает предела повторяемости г,

С - величина добавки.

Примечание. Величина добавки должна составлять от 50 до 
150 % от массовой концентрации компонента в пробе без добавки.

А.4.4 Норматив оперативного контроля Кд рассчитывают по формуле

К = ^ ы 2+м 2 , где (А.7)
А А -

лх лх _  значения характеристики погрешности результатов 
измерений, установленные в лаборатории при реализации методики, 
соответствующие массовой концентрации компонента в пробе без до
бавки и в пробе с добавкой соответственно.

При установлении Дл можно использовать примечание в разделе
10.3.2 настоящего документа.

А.4.5 Качество контрольной процедуры признают удовлетвори
тельным, при выполнении условия:

Кк < Кд . (А.8)
При невыполнении условия (А.8) эксперимент повторяют.
При повторном невыполнении условия (А.8) выясняют причины, 

приводящие к неудовлетворительным результатам.
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А. 5 Алгоритм оперативного контроля процедуры 
выполнения измерений с использованием образцов для 
контроля

А.5.1 Образцами для контроля являются рабочие пробы с отсут
ствием данного компонента или малой концентрацией компонента, в 
которые введена точная концентрация искомого компонента (аттесто
ванная характеристика -  С). Компонент концентрации С вводят в пробу 
до стадии пробоподготовки.

А.5.2 Алгоритм проведения контроля точности с применением 
образцов для контроля состоит в сравнении результата контрольной 
процедуры Кк, равного разности между результатом контрольного из
мерения аттестованной характеристики в образце для контроля -  X  и 
его аттестованным значением -  С, с нормативом оперативного контро
ля точности -  К.

Результат контрольной процедуры равен

Кк = \х -с \ .  (А.9)

Норматив контроля точности К рассчитывают по формуле:

К = Ал = 0,84 • Д = 0,0084 - 8 - Х  , (А.10)
где значение 8 приведено в таблице 1.

А.5.3 Точность контрольного измерения признают удовлетвори
тельной, если:

Кк < К . (А.11)

При невыполнении условия (А.11) эксперимент повторяют.
При повторном невыполнении условия (А.11) выясняют причины, 

приводящие к неудовлетворительным результатам.
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Приложение Б 
Собязательное)

Выполнение измерений с использованием 
комплекса аналитического 

вольтамперометрического 
(с программным обеспечением Windows)

Комплекс СТА должен быть предварительно подготовлен к рабо
те в соответствии с «Руководством пользователя» на данный вольтам- 
перометрический комплекс.

А.1 Подготовка электродов и стаканчиков
Электроды:

■ индикаторный электрод -  стеклоуглеродный, с рабочей по
верхностью 25-30мм2;

■ электрод сравнения -  хлоридсеребряный, заполненный насы
щенным раствором хлорида калия с сопротивлением не более
30,0 кОм.

■ вспомогательный электрод -  заполненный
насыщенным раствором хлорида калия с сопротивлением не 
более 30,0 кОм.

Сменные стаканчики из кварцевого стекла вместимостью 1 5 -2 0  см3. 
Трубки тефлоновые для подвода инертного газа с целью удаления рас

творенного кислорода и перемешивания раствора. 
Раствор фонового электролита - раствор соляной кислоты с концен

трацией 0,01 моль/дм3

А.2 Проверка стаканчиков, раствора фонового 
электролита и электродов на чистоту при определении 
концентрации витамина В2

А.2.1 Выбор или создание параметров определения
Для загрузки существующей методики в главном меню програм-

12^
мы выбирают пункт =  МЕТОДИКА / ОТКРЫТЬ. В окне выбора фай
ла выбирают необходимый файл методики и нажимают кнопку 
ОТКРЫТЬ ФАЙЛ (например, «Витамин_В2»).

Создание новой методики (см. раздел 3.1 «Руководства пользо-
Пвателя»), В главном меню выбирают пункт LJ Методика / Новая. В 

окно редактирования вводят параметры согласно методике проведения 
количественного химического анализа.
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Трасса
щ,

Методика
Наименование [Витамин В 1 1

Т расса Развертка Режим Элемент | Контроль

Время, с Потенциал, В УФО Газ Мешалка
Y Подготовка раствора 60 0,100 - Y

0,000 -
0,000 | 0,000 -

Y Очистка электрода 10 0,100 - Y
Y Накопление 30 -0,600 - Y
Y Успокоение 10 -0,600
Y Развертка ЗОмВ/с -0,600| 0,100

Развертка
Трасса I Развертка Режим | Элемент | Контроль

Тип развертки [ Ступенчатая] ГФорма развертки]
Диапазон тока 0,3 мВ
Шаг развертки 8 мВ 4 4- 4-
Задержка 1 25 %
Задержка 2 0 %
Начало импульса 0 %
Окончание импуль
са

0 %
4- 4- 4

Амплитуда 0 мВ
Накопление 100

Режим
Т расса Развертка Р е ж и м Элемент Контроль

Y Ячейка 1 Число опытов 
[ 3 ] Фильтр 30Y Ячейка 2

Y Ячейка 3 Схема Инверсия по тон
[ 3-х электродная ]

Y Первая производная
Разметка Форма разметки

Ручная [ А в т о м а т  ] [ Л и н и я  ] Сплайн
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Элемент
Трасса Развертка Режим Э л е м е н т  Контроль

Имя Потенциал,В Зона, мВ
1 В2 -0.150 50

2 0,000 0,000

Контроль
Трасса | Развертка | Режим | Элемент | К о н т р о л ь

Эле Относительный предел повторяе Характеристика
мент мости, г, % погрешности, ст, %

1 В2 17 25

Сохраняют методику: в команде главного меню «Сохранить ме-
о

тодику» или на панели управления ™ (например «Определение вита
мина В2 в хлебе»),

А.2.2 Измерение фона. В чистые кварцевые стаканчики, подго
товленные по 9.1, с помощью пипетки или дозатора вносят по 10,0 см3 
раствор фонового электролита -  0,01 моль/дм3 раствор соляной кисло
ты, стаканчики помещают в ячейку анализатора, опускают электроды.

Запускают команду « 1 ФОН» (см. «Руководство пользователя» 
раздел «Запуск анализа фонового раствора»). Снимают 5 вольтампе- 
рограмм.

Проводят разметку полученных вольтамперограмм (см. «Руково
дство пользователя», раздел4.3 «Разметка вольтамперных зависимо
стей»), удаление «выпадающих» кривых» (см. «Руководство пользова
теля», раздел 4.4 «Обработка вольтамперных кривых»).

При наличии на вольтамперных кривых пиков определяемого 
компонента высотой более 0,1 мкА содержимое стаканчиков вылива
ют, отмывают стаканчики и электроды по А.1 так, чтобы в чистом фоне 
отсутствовали пики определяемого компонента (или были менее 
0,1 мкА). По окончании измерения фона содержимое стаканчиков не 
выливают.
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А.2.3 Проверка работы стеклоуглеродных электродов по 
контрольной пробе (методом «введено-найдено»)

Проверку работы стеклоуглеродных электродов (СУЭ) проводят:
1) при неудовлетворительной сходимости результатов анализа;
2) при отсутствии на вольтамперограммах пробы с добавкой пи

ка определяемого компонента.

Вводят в стаканчики с раствором фонового электролитом 
0,02 см3 аттестованного раствора витамина В2 концентрации
100,0 мг/дм3. Полученный раствор является контрольной пробой с со
держанием витамина В2 равным 0,2 мг/дм3 при объеме пробы 10,0 см3.

Запускают команду « ^  Получение вольтамперограмм про
бы». Снимают по 3 -  5 вольтамперограмм. Проводят их разметку (см. 
«Руководство пользователя», раздел 4.3 «Разметка вольтамперных 
зависимостей»), удаление «выпадающих» кривых (см. раздел 4.4 «Об
работка вольтамперных кривых»).

Измерение пробы с первой добавкой. Вводят в каждый ста
канчик еще одну добавку аттестованного раствора витамина В2 объе
мом 0,02 см3 концентрации 100,0 мг/дмЗ. Запускают команду

« ' Получение вольтамперограмм пробы с добавкой». Снимают 
по 3 -  5 вольтамперограмм. Проводят их обработку.

Измерение пробы со второй добавкой. Вводят в каждый ста
канчик еще одну добавку аттестованного раствора витамина В2 объе

мом 0,02 см3 концентрации 100,0 мг/дм3. Запускают команду « 3 Полу
чение вольтамперограмм пробы с 2-мя добавками». Снимают по 3 
-  5 вольтамперограмм. Проводят их обработку.

И
В окне «Результаты измерения сигналов» 1 отображаются ре

зультаты разметки для всех типов вольтамперограмм:

Расчет массовой концентрации компонента в контрольной
А

пробе. Заполняют таблицу «Количество» ., например:
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Для перехода в таблицу «Концентрация» в главном окне на па

нели управления нажимают кн о п ку -^  Окно просмотра результаты 
анализа. (См. «Руководство пользователя», раздел 4.9 «Вычисление 
концентрации»

Если расхождения между полученными и введенными концен
трациями не превышают 30 %, стеклоуглеродные электроды считают 
пригодными к работе. В противном случае проверку стеклоуглеродных 
электродов следует повторить еще раз.

А.З Анализ подготовленной для анализа пробы на 
содержание витамина В2

Одновременно рекомендуется проводить анализ двух парал
лельных и одной резервной пробы в трех стаканчиках.

В проверенные на чистоту стаканчики по 9.2 с раствором фоново
го электролита (раствор соляной кислоты концентраций 0,01 моль/дм3) 
объемом по 5 -  8 см3 переносят точную аликвотную часть анализируе
мой пробы объемом по 2 -  5 см3, подготовленной по разделу 8.5 «Под
готовка проб» настоящей методики .
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Запускают команду Получение вольтамперограмм пробы»
(см. Руководство пользователя раздел 4.6 «Запуск анализа пробы»). 
Снимают по 3 -  5 вольтамперограмм, проводят их разметку (см. «Руко
водство пользователя», раздел 4.3 «Разметка вольтамперных зависи
мостей»), удаление «выпадающих» кривых» (см. «Руководство пользо
вателя», раздел 4.4 «Обработка вольтамперных кривых» ).

В стаканчики с пробой с помощью пипетки или дозатора вносят 
добавки АС витамина В2 в таких объемах, чтобы высоты пиков на 
вольтамперограмме увеличились примерно в 2 раза (например 
0,02 см3 аттестованного раствора витамина Bi концентрации
100,0 мг/дм3).

Запускают команду « Получение вольтамперограмм про
бы с добавкой». Снимают по 3 -  5 вольтамперограмм. Проводят их 
обработку так же, как и при измерении пробы.

При необходимости в стаканчики с пробой вводят вторую добавку

АС компонента, запускают команду «_ Получение вольтамперо
грамм пробы с двумя добавками», снимают 3 - 5  вольтамперограмм, 
проводят их обработку.

В окне « ^  Просмотр результатов измерения сигнала» смот
рят результаты разметки для всех типов вольтамперограмм во всех 3-х 
ячейках (после второй добавки).

Вычисление массовых концентраций витамина В2. В таблице

«Количество» для каждой активной ячейки указывают: массу на
вески или объем пробы, объем минерализата, пошедший на растворе
ние пробы, и объем аликвотной части подготовленной к анализу пробы. 

|С|Нажимают кнопку в 1-1 Окно просмотра результатов анализа»
в главном окне на панели управления.

В таблице представлены значения массовых концентраций ви
тамина В2 для каждой из параллельных проб. Нажимают кнопку [При
емлемость], в случае, когда результаты измерений параллельных проб 
приемлемы, вычисляется среднее арифметическое значение, которое 
принимают за результат анализа.

Сохранение документа. Для сохранения документа на панели
ЕЙуправления нажимают кнопку «^® Сохранить файл архива (F6)» или
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в главном меню выбирают пункт Документ/Сохранить в архиве. (См. 
«Руководство пользователя», раздел 5 «Работа с документом»).

Для печати вольтамперных кривых на принтере нажимают кнопку

« ^  Печать кривых вольтамперограмм» или в главном меню вы
бирают пункт Документ / Печать графиков (См. «Руководство пользо
вателя», раздел 6 «Печать»),

Данные результата анализа могут быть распечатаны в виде про
токола в формате Microsoft ® Word по существующему шаблону отчета 
(См. «Руководство пользователя», раздел 7.2). Также возможно созда
ние шаблона по требуемому типу оформления отчета (См. «Руково
дство пользователя», раздел 7.1).

— . А н а л и з а т о р  С Т А  В к г ,В 2  I
М е т о д и ка  Д о к у м е н т  Вид  А н а л и з  С е р в и с  О кн о  П о м о щ ь

□  c s i M H l f  п  1  2  | в  4  ш  | да щ  т  в  i f f  =*=

H K I ^ I I  1 I I I  т  I п  | т  ? |

Ф о н  | П р о б а  Д о б а в к а  1 | Д о б а в к а  2 |

1П 6 2

<ш
-0 ,4 9 5  В |

0.036 в

со
23.556 НУ

-

ч,

/1 - С \
с

§

“S г

U: -0,32В  В 1: 0,1 8 4  м к А

Рисунок 1.Вольтамперограммы фонового электролита, пробы и 
пробы с добавками АС компонента при определении массовой кон

центрации витамина В2
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)
выполнение измерений с использованием  

аналитического вольтамперометрического комплекса СТА 
для определения витамина В2 

(с программным обеспечением DOS)

Комплекс СТА должен быть предварительно подготовлен к рабо
те в соответствии с «Руководством пользователя» на данный прибор.

В.1 Проверяют работу стеклоуглеродного электрода по кон
трольным пробам витамина В2.

Для этого проводят следующие операции:
Из команды «ВЫБОР» выбирают или создают файл «Вит.В2».
В.1.1 Загружают или создают трассу анализа со следующими па

раметрами:

Ячейки 1 - Вкл. 2 -В кл . 3 - Вкл. Тип развертки
Этапы Время Потен

циал
УФО Газ Меш. Накопительная

Шаг -4  
Амплитуда -  0 
Задержка 1-5 
Задержка 2 -0  
Заполнение - 0 
Потенциал -  0,0 
I рез = 11 — 12 
График разе.

1. Подготов
ка раство
ра

60 с 0,100 Выкл. Вкл. Выкл.

2. Обработ
ка раство
ра

0 0 Выкл. Вкл. Выкл.

3. Обработ
ка элек
трода

0с
Цикл мс 1: 0,000 

02 : 0,000

Выкл. Вкл. Выкл.

4. Очистка 
электрода

Ю с 0,100 Выкл. Вкл. Выкл.

5. Накопле
ние

30 с -0,600 Выкл. Вкл. Выкл

6. Успокое
ние

Ю с -0,600 Отключено

7. Развертка Скорость 
15 мВ/с

0,100 Отключено

Число циклов -  5 
Множитель -1*10-10 
Производная -  Вкл.
Циклическая - Выкл.
Инверсия -  Выкл. Реверс -  Выкл. 
Фильтр -  50

Сплайн-разметка
Выкл.

Вычитание ФОНа 
0%

Диапазоны поиска пиков элементов: 
Элемент В2 
Потенциал -0,15 
Зона [+/- мВ1 50
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В.1.2 Стаканчик с раствором фонового электролита (раствор 
соляной кислоты концентрации 0,01 моль/дм3)  объемом 10,0 см3 
помещают в анализатор.

Б.1.3 Устанавливают электроды:
стеклоуглеродный (катод) -  в гнездо РЭ,
Хлорсеребряный (анод) -  в гнездо ХСЭ,
Трубочки для подачи газа.
В.1.4 Погружают электроды в раствор фонового электролита и 

запускают команду «ФОН» (См. «Руководство пользователя» команда 
ФОН).

В.1.5 Снимают 3 - 5  вольтамперограмм (первые две исключают), 
проводят их обработку («УСРЕДНЕНИЕ»).

В.1.6 Проводят команду «ВЫХОД».
В.1.7 Переходят в команду «ПРОБЫ».
В.1.8 Вводят в стаканчики с фоновым электролитом 0,02 см3 ат

тестованного раствора витамина В2 концентрации 100,0 мг/дм3. Полу
ченный раствор является контрольной пробой с содержанием витами
на В2 0,2 мг/дм3 при объеме пробы 10,0 см3.

В.1.9 Запускают команду «ПРОБА» (устанавливают курсор на 
«ПУСК/СТОП», щелкают левой клавишей мыши один раз), производят 
несколько съемок вольтамперных кривых, и проводят их обработку 
(«УСРЕДНЕНИЕ»), Переходят в команду «ДОБАВКА» (см. «Руково
дство пользователя» команда ДОБАВКА).

В.1.10 Вводят в стаканчик с пробой еще одну добавку витами
на В2 объемом 0,02 см3 концентрации 100 мг/дм3 и запускают команду 
«ДОБАВКА».

В.1.11 Пока комплекс проводит измерения, заполняют таблицу в 
графе «КОЛИЧЕСТВО».

Масса навески 0.00 [ г ]
Объем пробы 10,00 [см3]
Объем минерализата 10,00 [см3]
Объем аликвоты 10,00 [см3]

ДОБАВКА
Элемент Объем добавки АС 

Г см3 1
Концентрация АС 

Г мг/дмЗ I
В2 0,02 100
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После обработки вольтамперных кривых добавки 
(«УСРЕДНЕНИЕ») смотрят «СОДЕРЖАНИЕ».

Если расхождение между результатами в ячейках составляет ме
нее 30%, электроды считают пригодными к работе. После этого присту
пают к измерению проб в такой же последовательности.

В.2 Измерения при анализе пробы на содержание 
витамина В2

Одновременно проводят анализ двух параллельных и одной ре
зервной пробы в трех стаканчиках.

В.2.1 В проверенные на чистоту кварцевые стаканчики вносят 
аликвоты проб, подготовленных по 8.5 настоящей методики, и доводят 
объем пробы до 10 см3 раствором фонового электролита.

В.2.2 Запускают команду «ПРОБА» из колонки «ДЕЙСТВИЯ». За
тем команду «ПУСК». После каждого цикла измерений на экран выво
дятся очередные вольтамперограммы характерного типа. В результате 
выполнения серии измерений на экране должно быть по 3 - 5 вольтам- 
перограмм в каждом из окон вывода, соответствующим ячейкам 1, 2, 3. 
Невоспроизводимые вольтамперограммы исключают.

В.2.3 После измерения сигнала витамина В2 в пробе выходят из 
меню действий по пробе и входят в меню "ДОБАВКА". Заполняют таб
лицу "КОЛИЧЕСТВО" в меню действий по «ДОБАВКЕ».

Например:
Масса навески 10,00 [ г ]
Объем пробы 0,00 [ см3 ]
Объем минерализата 100,00 [см3]
Объем аликвоты 5,00 [ см3 ]

Р[ОБАВКА
Элемент Объем добавки АС 

[ см31
Концентрация АС 

[ мг/дмЗ I
В1 0,02 100

В.2.4 Вносят с помощью пипетки или дозатора добавку АС вита
мина В2 с такими же параметрами в каждую ячейку и запускают изме
рение по добавке, нажав "ПУСК" в меню действий по «ДОБАВКЕ».

Если к этому моменту времени комплекс провел измерение и 
разметка кривых проведена, смотрят результаты анализа в таблице 
«СОДЕРЖАНИЕ» (см. «Руководство пользователя»).

После завершения всех измерений, исключения выпавших кри
вых и усреднения результатов - анализ пробы на содержание витамина 
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В2 завершен. Окончательный результат смотрят в «СОДЕРЖАНИЕ» и 
заносят в «АРХИВ» (см. «Руководство пользователя»).

Рисунок 2. Вольтамперограмма определения витамина В2 в раство
ре фонового электролита (1), в пробе (2) и в пробе с добавкой (3) 

стандартного раствора
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