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4.1. М е т о д ы  кон троля . Х и м и ч е с к и е  ф акторы

М етодические у к азан и я

по спектрофотометрическому измерению  концентраций  
2,6-диметил-1Ч-диэтиламиноацетанилида гидрохлорида 

(лидокаина) в воздухе рабочей зоны

N H — С О — С Н 2— N

с2н5
С2Н5 * НС1 * Н 20

с uH25N202C1
М .м .2 8 8 .8 "

Л и д о к а и н  —  б е л ы й  к р и сталли ческий  п ор ош ок . Т п л .  125-126°С . Р астворим  

в вод е , э та н о ле , ац етоне, х лор оф ор м е . В в о зд ух е  н ах од и тся  в виде аэрозоля . 

О б л а д а е т  общ еток си ч еск и м  действи ем .

П Д К  в в о зд ухе  —  0,5 м гЛ Р
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Характеристика метода

О п р е д е ле н и е  основано на реакции ли д о к а и н а  с  к и сло т н о -о сн о в н ы м  

ин ди к атор ом  —  бром К р езоловы м  п ур п ур ов ы м  вод ор а ств ор и м ы м  (Б К П )  и 

сп ек тр оф отом етр и ч еск ом  изм ерении п р одук та  реакции  при 480 нм . В  и н тер в а ле  

концентр ац ий  лидокаина5[0-50 мкт/мл в ы п олн яется  зак он  Б угер а -Л а м бер та -Б эр а .

О т б о р  п р об  проводят с к он ц ентр ирован ием  на  ф ильтр .

Н и ж н и й  п р ед ел  измерения содерж ания в ещ ества  в а н а ли зи р у ем о м  о б ъ е м е

5 мкг.

Н и ж н и й  п р ед ел  измерения концентр ац ии  ли д о к а и н а  в в о зд у х е  0 ,25 ш/м* 
(п р и  о т б о р е  20 л  возд уха ).

Д и а п а зо н  и зм еряем ы х концентраций  в в о зд у х е  о т  0,25 д о  2,5 мг/м3.

О п р е д е ле н и ю  не м еш аю т пары  этан ола , ац етон а  и х л о р и д а  в од ор ода . 

М е т о д  и зби р а телен  на стадиях суш ки , п р осеиван ия  и ф асовки.

Гран и ц а  сум м арн ой  погр еш ности  и зм ерения ±2 0 % .

В р ем я  вы полнен ия  измерения 45 м инут, вк лю чая  о т б о р  проб.

Приборы, аппаратура, посуда

С п ек тр оф отом етр  , С Ф -26, 'IOC? JS/f'C-gj?
В есы  ан а ли тические Д / Д -2 0 0 , ГОСТ 24IQ4-88E.
А сп и р а ц и о н н о е  устройство , м о д е л ь '822 —  Т У  64-1 -862-72

Ф и льт р о д ер ж а тели  — 'Т У  95-72-05-77

С такан ы  хим ические, в м ести м остью  50 м л  —  Г О С Т  25335-82Е
П и п ет к и  вместимостью 1 ,2 , 10 мл —  Г О С Т  29227-91.
К о л б ы  м ер н ы е вм естим остью  25. 50. 100 и 500 м л  —  Г О С Т  1770-74Е

Реактивы, растворы и материалы

Л и д о к а и ш , ч.д.а. 99%

Б р ом к р езолов ы й  пурпуровы й вод ор аствор и м ы й , ч.д.а. — Т У  6 -09 -2425 -77  

Гидроксид натрия х .ч. Г О С Т  4328-77

Л и м о н н а я  кислота , х.ч. Г О С  Т 3652-69

С о ля н а я  кислота , х.ч. Г О С Т  3118-77

Х л о р о ф о р м , х .ч . Т У  6-09-4263-76

Цитратный буфер (p H  3 ,5 ). В  м ер н ую  к о л б у  в м е с т и м о с т ь ю  500 м л  

п о м е щ а ю т  10,507 г  ли м он н ой  к и слоты , п р и ли в а ю т  100 м л  1 н  раствор а  

ги д р ок си д а  натрия, разбавляю т д и сти лли р о в а н н о й  в од ой  д о  м етки  и 

п ер ем еш и в а ю т. П ер ен осят  234 м л  п о л у ч е н н о го  раствор а  в д р у гу ю  к о л б у  

в м ести м о сть ю  500 м л. доводят д о  м етки  0,1 н с о л я н о й  к и с ло т о й  и 

п ер ем еш и в аю т. С р ок  хранения —  2 нед ели .

Бромкрезоловый пурпуровый (0 ,1 %  раствор ). В  м е р н у ю  к о л б у  

в м ести м о сть ю  100 м л  п ом ещ аю т 0 ,100 г  б р о м к р е зо л о в о го  п у р п у р о в о го  

в о д о р а ств о р и м о го , приливаю т 99,9 м л  б и д и ст и лли р о в а н н о й  воды  и 

п ер ем еш и в а ю т. С р о к  хранения —  1 неделя .
Вода бидистиллированная, ГОСТ 8709-72.
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Основной стандартный раствор № 1 с к он ц ен тр а ц и ей  в ещ еств а  1000 

м к г/м л, г о т о в я т  р а створ ен и ем  0.100 г  л и д о к а и н а  в б и д и с т и л ли р о в а н н о й  в о д е  в 

м е р н о й  к о л б е  в м ести м о сть ю  100 м л . Р а ств ор  у с т о й ч и в  в т е ч е н и е  н ед ели .

Рабочий стандартный раствор № 2  с  к он ц ен тр а ц и ей  10 м кг/м л го т о в я т  

с о о т в е т с т в у ю щ и м  р а зба в лен и ем  стан дар тн ого  р а ст в о р а  №  1 б и д и с т и л ли р о в а н о й  

в о д о й . Р а ст в о р  и с п о л ь з у ю т  свеж еп р и готовлен н ы м .

Ф и л ь т р ы  А Ф А -В П -1 0 ,  Т У  95-743-80

Отбор пробы воздуха

В о з д у х  с  о б ъ е м н ы м  р а сход ом  5 л/мин а с п и р и р у ю т  ч ер е з  ф и льтр  А Ф А - В П -  

10, п о м е щ е н н ы й  в ф ильтр одер ж атель . Д л я  и зм ер ен и я  1Л П Д К  с л е д у е т  о то б р а ть  

20  л  в о зд ух а .

С р о к  хр а н ен и я  о то б р а н н ы х  п р об  2 суток .

Подготовка к измерению

Г р а д у и р о в о ч н ы е  р астворы  (у с то й ч и в ы  в т е ч е н и е  д в у х  с у т о к ) го то в я т  

с о г л а с н о  т а б ли ц е :

Ш к а ла  гр а д уи р ов оч н ы х  р а с т в о р о в

№  стан дар та С тандартны й  

раствор  №  2, м л

В о д а  б и д и с т и л л и -  

р ов а н н а я ^ и л

С о д ер ж а н и е  вещ - 

ва  в  гр а д у и р о в о ч 

н о м  р -р е , м к г

1 0 7,5 0

2 0,5 7 ,0 5

3 1,0 6,5 10

4 2,0 5,5 20

5 3,0 4,5 30

6 4,0 3,5 40

7 5,0 2,5 50

В  п о д го т о в л е н н ы й  гр ад уи р овочн ы й  р аств ор  д о б а в л я ю т  2  м л  i$ LtJ?;p о т  нс го 
б у ф е р а  и  0,5 м л  0 ,1 %  раствор а  б р о м к р е зо ло в о го  п у р п у р о в о го .

Г р а д у и р о в о ч н ы е  растворы  п ер ем еш и в аю т, ч е р е з  5 м и н  э к стр а ги р ую т  

к а ж д ы й  р а ст в о р  4 м л  х ло р о ф о р м а  в т е ч е н и е  2 м и н , п о с л е  р а зд е ле н и я  с ло ев  

в о д н ы й  (в е р х н и й ) с л о й  отбр асы ваю т, а  к  х л о р о ф о р м н о м у  д о б а в л я ю т  0,5 м л  

ч и с т о г о  х ло р о ф о р м а . И зм ер я ю т  оп ти ч еск ую  п л о т н о с т ь  х л о р о ф о р м н ы х  р а ств ор ов  

н а  с п ек тр о ф о то м етр е  пр и  д л и н е  волн ы  480  нм . И з м е р е н и е  п р о в о д я т  в к ю в ета х  с 

т о л щ и н о й  поглощ ам гцвго  с л о я  20 м м  п о  о тн о ш е н и ю  к  х л о р о ф о р м н о м у  эк стр ак ту  

р а с т в о р а  ср авн ени я , н е  содер ж ащ ем у  о п р е д е л я е м о го  в ещ еств а  (р а с т в о р  №  1 по  

т а б л . ) .

С т р о я т  гр а д уи р ов оч н ы й  график: н а  о с ь  о р д и н а т  н а н о ся т  зн ачения  

о п т и ч е с к и х  п л о т н о с т е й  х ло р о ф о р м н ы х  эк стр ак тов  гр а д у и р о в о ч н ы х  раствор ов ,



4 9

МУК 4 . 1 .

на о с ь  а б сц и сс  —  со о тв етств ую щ и е  им  к он ц ен тр ац и и  в ещ еств а  (в  м к г ) в 

гр а д уи р о в о ч н о м  растворе. П р овер к а  гр а д у и р о в о ч н о го  в 3 м есяц а

и ли  в с л у ч а е  и сп ользов а н и я  новой  партии реактивов .

Проведение измерения

Ф и л ь т р  с  о тобр ан н ой  п р о б о й  п ер ен о ся т  в х и м и ч ес к и й  стакан , п р и л и в а ю т  

20 м л  вод ы , п ер ем еш иваю т 5-10 м ин . Э к стр ак ц и ю  п р о в о д я т  два ж д ы , 

о б ъ е д и н е н н ы е  экстракты  уп а р и ваю т д о  7,5 м л .  С т е п е н ь

д е с о р б ц и и  соста в ля ет  98 -99% . Затем  д о б а в л я ю т  2 м л  ц и тр а тн о го  б у ф е р н о го  

раствор а  и 0,5 м л  0 ,1 %  раствора  ин ди к атор а  б р о м к р е з о л о в о -п у р п у р н о го  

в од о р а ств о р и м о го . С м есь  п ер ем еш и в аю т 5 м и н  и э к стр а ги р ую т  в  т е ч е н и е  2 м и н  

4 м л  х ло р о ф о р м а . Х л о р о ф о р м  о тд еля ю т , д о б а в л я ю т  0,5 м л  ч и с т о го  х л о р о ф о р м а  

и и зм ер я ю т  оп т и ч еск ую  п ло т н о сть  п о л у ч е н н о г о  а н а ли зи р у е м о го  р а ст в о р а  п р о б ы  

а н а ло ги ч н о  гр ад уи р овочн ы м  р аствор ам  п о  ср а в н ен и ю  с  к о н т р о л ь н ы м  

эк стр ак том  из раствора, не с од ер ж а щ его  и с с л е д у е м о г о  в ещ ества , Ucs/eJb3t/JL 
тш ст ы £ срилылр.

Расчет концентрации

К о н ц ен т р а ц и ю  вещ ества  « С »  в в о зд у х е  (в  мг/м3)  в ы ч и с л я ю т  п о  ф о р м у л е

гд е :

а —  содер ж ан и е  вещ ества  в а н а ли зи р уем о м  о б ъ е м е  р а ст в о р а  п р о б ы , 

н а й д ен н о е  п о  гр а д уи р ов оч н ом у  граф ику, м кг;

V  —  о б ъ е м  в озд уха  (в  л ) ,  о то б р а н н ы й  д л я  а н а ли за  и  п р и в е д е н н ы й  к 

стан дар тн ы м  у сло в и я м  (см . П р и ло ж ен и е  1).
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П р илож ен ие I

П р и в е д е н и е  о б ъ ё м а  в о з д у х а  к с та н д а р т н ы м  у с л о в и я м  (т е м п е 

р а т у р а  2 0 °С  и д а в л е н и е  760  мм р т . е т . )  п р о в о д я т  п о  ф о р м у л е :

\  * (2 7 3  + 2 0 ) . р

у 2 0  -----------------------------------» г д е(273 +£). 101,33

\  -  о б ъ ё м  в о з д у х а ,  о тобр а н н ы й  д л я  а н а л и з а ,  л ;

Р  -  б а р о м е т р и ч е с к о е  д а в л е н и е ,  кП а (1 0 1 ,3 3  кП а=760  м л  

р т . е т . ) ;

£  -  т е м п е р а т у р а  в о з д у х а  в м е с т е  о т б о р а  п р о б ы , ° С .

Д ля  у д о б с т в а  р а с ч ё т а  V ^ q  с л е д у е т  п о л ь з о в а т ь с я  т а б л и ц е й  

к оэф ф и ц иен тов  (п р и ло ж е н и е  2 ) .  Д ля  п р и в е д е н и я  в о з д у х а  к  с т а н 

дартны м  у с л о в и я м  н а д о  ум н ож и ть  Y* н а  с о о т в е т с т в у ю щ и й  к оэф 

ф и ц и ен т .



приложение 2

Коэффициенты д ля  приведения объема в о зд уха  к стандартным условиям

/Давление Р ,  Klia/мм р т . с т .
° с 9 7 .3 3 /

736
9 7 .6 6 /
734 f e 4/

9 6 .9 3 /
7 4 J

9 9 ,46/
74&

100/
750

100 ,53/
7о4

101 ,06/
?3б

1 0 1 ,33/
760

101,66/
764

-3 0 1 ,1582 1 ,1 6 4 6 1 ,1709 1,1772 I ,1636 1 ,1699 1 ,1963 1 ,<.026 I , 2 0 j c 1,2122
-2 6 1 ,1393 1 ,1 4 5 6 1 ,1 5 1 9 1,1561 1,1644 1 ,1705 1 ,1 7 6 6 1,1631 1 ,1862 1 ,1925
-2 2 1 ,1212 1 ,1274 1 ,1336 1 ,1396 1 ,1436 1 ,1519 1,1581 1 ,1643 1 ,1672 I , I 7 3 j

-18. 1 ,1 0 3 6 1 ,1097 1 ,1158 1 ,1216 1 ,1276 1 ,1338 1 ,1 3 9 9 1 ,1460 1 ,1490 1,1551

-1 4 1 ,0866 1 ,0 9 2 6 1 ,0986 1 ,1045 1 ,1103 1 ,1164 1 ,1224 1 ,1284 1 ,1313 1 ,1373
-1 0 1,0701 1 ,0 7 6 0 1 ,0819 1 ,0877 1,0966 1,0994 1 ,1053 1,1112 1,1141 1 ,1200
-  6 1 ,0 3 4 0 1 ,0 5 9 9 1,0657 Т ,0714 1,0772 1 ,0629 1 ,0687 1 ,0945 1 ,0974 1,1032
-  2 Г , 0385 1 ,0442 1 ,0499 1 ,0556 1 ,0613 1,0669 I ,0726 1 ,0764 I ,0812 1 ,0669

0 1 ,0 3 0 9 1 ,0366 1 ,0423 1 ,0477 I ,0536 1,0591 1 ,0646 1 ,0705 1 ,0733 1 ,0769
+ 2 1 ,0 2 3 4 1,0291 1 ,0347 1,0402 1 ,0459 1,0514 1,0571 1 ,0627 1,0655 1,0712
+ 6 1 ,0067 I , ОТ 43 1,0196. 1 ,0233 1 ,0309 1,0363 1 ,0 4 1 9 Т ,0475 Т ,0502 1 ,0557
+10 0 ,9 9 4 4 0 ,9 9 9 9 0 ,0 0 5 4 1 ,0106 1,0162 1 ,0216 1 ,0272 1 ,0326 1 ,0353 1,0407
+14 0 ,9 6 0 6 0 ,9 8 6 0 0 ,9 9 1 4 0 ,9 9 6 7 1 ,0027 1,0074 1 ,0 1 2 6 I,0 1 о З 1 ,0209 1 ,0263
+16 0 ,9671 0 ,9 7 2 5 0 ,9 7 7 6 0 ,9 8 3 0 0 ,9864 0 ,9936 0 ,9 9 6 9 1 ,0043 1,0069 1 ,0122
+20 0 ,9 6 0 з 0 ,9 6 5 8 0,9711 0 ,9783 0 ,9 6 1 6 0 ,9668 0,9921 0 ,9974 1 ,0000 1,0033
+22 0 ,9 5 3 9 0 ,9392 0 ,9 6 4 3 0 ,9 6 9 6 0 ,9 7 4 9 0 ,9 6 0 0 0 ,9 6 5 3 0 ,9906 0 ,9932 0 ,9 9 6 з
+24 0 ,9 4 7 5 0 ,9 5 2 7 0 ,9 5 7 9 0,9631 0 ,9683 0 ,9725 0 ,9 7 6 7 0 ,9 о 3 9 0 ,9 б6 5 0 ,9 9 1 7
+26 0 ,9412 0 ,9 4 6 4 0,9.516 0 ,9566 0 ,9616 0 ,9669 0 ,9721 0 ,9773 0 ,9 7 9 9 0 ,9б61
«•28 0 ,9 3 4 9 0 ,9401 0 ,9 4 3 3 0 ,9503 0 ,9 5 5 3 0 ,9 6 0 j 0 ,9 6 э 7 0 ,9 7 а . 0 ,9734 0 ,9 7 6 5
+30 0 ,9 2 8 6 0 ,9 3 3 9 0,9391 0 ,9 4 4 0 0 ,9432 0,9542 0 ,9 з9 4 0 , 964 3 0 ,9 6 7 0 0 ,9723
+34 0 ,9 1 6 7 0 ,9 2 1 6 0 ,9 2 6 8 0 ,9316 0 ,9366 0 ,9416 0 ,9466 0 ,9 5 1 9 0,9,>14 0 ,5 з 9 3
+36 0 ,9 0 4 9 0 ,9 0 9 9 0 ,9 1 4 9 0 ,9 1 9 9 0 ,9246 0 ,9 2 9 7 0 ,9 3 4 7 п <г;о7 0,9*121 0,9471
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П рилож ение 3

Рисунок I
Пассивный д ози м етр  P - i

049
г -------- ;------- -

; . 5;
у

<о|
t

П. i'M  ..

2

3

4

4 равномерно расположенных отверстия # I мм
I  -  сплош ная крышка

2 -  крышка с  диффузным о т в е р с т и е м
3 -  дифф узная кам ер а
4 -  к ам ер а  д л я  с о р б е н т а
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Рисунок 2

У стройство  д л я  концентрироваяля и ввода проб

Приложение 4

1 -пята  , 2 -концентрацяоняая трубка
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Рисунок - П р илож ен ие 5

П ассивны й д о зи м ет р  Р - 4
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’ 4  о т в . ф Ь и р а з н о м е р н о

р а с п о ^ г е н н ы х

1 -  сплош ная крышка

2  -  крышка с  диффузным о т в е р с т и е м

3  -  дифф узная к а м ер а

4  -  к ам ера  д л я  с о р б е н т а

М а тер и а л  д л я  и з г о т о в л е н и я  д о з и м е т р а  -  д ю р а ль  и л и  

нержавеющая с т а л ь .
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Приложение 7.

Вещества, определяемые по ранее утверждённым Методическим 
указаниям по измерению концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны.

Наименование вещества] Методические указания

I. Ароматизатор из мяты 
перечной 18433

МУ по газохроматографическому 
измерению концентраций ментола 
(/ - 2-изопропил-5-метициклогек- 

санола) в воздухе рабочей зоны. 

Вып.ЗО. М. 2000, с.189 , МУК 
4.1.240-96.

2. Ванадий-алюминиевая 
лигатура

Измерение концентрации ванадия 
методом атомно-абсорбционной 

спектрофотометрии.

Сб. "МУ по определению зредных 
веществ в сварочном аэрозоле". 

М. 1992 г., стр.67, МУ W 4945- 
- 83.

3. Мультиинзимная

композиция МЭК-СХ-1

МУ по спектрофотометрическому 

измерению концентраций амилазы 

в воздухе рабочей зоны.

Вып. 38.

4. Мультиинзимная

композиция МЭК-СХ-2
МУ по спектрофотометрическому 
измерению концентрации целлюлазы 

в воздухе рабочей зоны.

Вып. 38.

5. Опаспрей белый МУ по газохроматографическому 

измерению метилового спирта 

в воздухе рабочей зоны.

Вып.19, М.1984, сто.102, МУ
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Наименование зещзства Методические указания

6. Опасптэей жёлтый

'•2 2902-33.

МУ по газохроматографичесному 
измерению метилового спирта в 
воздухе рабочей зоны.
Вып.19, М.1934, сто.102, МУ 
№ 2902-83.

7. Пыль периклазохромитовых МУ на гравиметрическое определе-
и хромитопериклазовых ние пыли в воздухе рабочей зоны
огнеупорных изделий и в системах вентиляционных ус

тановок.
Вып.1-5, M.I98I, стр.235, МУ 
» 1719-77.

S. Хладон СМ-1 МУ по газохроматографическому 
измерению концентраций I,1,1,2- 
-тетрафторэтана в воздухе рабочей 
зоны.
Вып,35, МУК 4.1.860-99 
утв. 30.12.99 г.

9. Биовит-130 МУ по фотометрическому измерению 
концентраций хлортетрациклина в 
воздухе рабочей зоны.
Вып. II переработ., M.I992, стр.149. 
№ 5868-91.

10. М0324М смесь (смесь чет- МУ по Зотометтэическому измерению
зертичных аммониевых 
соединений)

концентраций диалкилдиметиламмоний
хлооида (Cj^-Cpq) и алкялбензилдиме- 
тиламмошшхлобила (Суд-СТд).-дон-2,
циалкилламинопропионуитрила (Су_Сд>_
ийхангаз, алкилтриметиламмоний хло
рида (Cjg-Cig), дон-52 в воздухе 
рабочей зоны.
Вып.25, М.,1939, стр.49,МУР4905-88.
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- характеристика результатов Ю (к (суммарнав т^упетность^ .•
'- характеристика систематической составляющей погрешности. 

(Л ) - характеристика случайной составляющей погрешности.



Приложение jp 9

Расчёт норматива оперативного контроля погрешности (точности) МВИ КХА.

X
Алгоритм операткв- когоконтроля

в и л  К О Н Т Р О Л Я 1 " ....- ■ —3

Принятые обозначенияВнутренний оперативный контроль Внешний контроль во схеме оперативного контроля

L С применением ОСг- |Кк1 -  |Х -  С| < К Кк-результат контрольной прбцедуры;
"-результат анализа
С-ат^стованное значе-
К-ЕОрм&тив оператизвогсКОЕТрОЛЯ

К -  0,84 А | К - Д

где Д -  характеристика пагрепности, соответствующая содержанию компонента в (Ж

г С применением мето
да добавок

^  примене-

1 Кк | -  1 X* -  X -  С | С К Кктреаультот когтрсшь- ВОИ ПриЦсДУРЫ;
Х-реэультат анализа пробы бег добавки;
Х'-результат анализа пробы с добавкой; 1>велкчкБа добавки 
к-ворматиа оперативногоКОНТРОЛЯ

К ■ 0,84 / « 5 0 *  ♦  ( t o ) 2

где t o *  (to) -  характеристика погрешности, 
в пробе о добавкои СпрБое без добавки}

к -  / ( t o * )8 ♦  ( t o ) 2

соответствующая содержанию компонента

а |вием мето- |да_разоав- ленин

1 Кк | -  | д а  - х  | < к Хкгрезультат ксштроль- вой процедуры;
Х-реэультат анализа рабочей пробы;
Х'-результат анализа разбавленной пробы к-коэффициент разоавле-
^нбрматкв оперативного контроля I

К -0,84 / я *  № • ) * ♦  ( t o ) 2  .

где t o *  ( t o )  т характеристика погрешности, враэоавлеёной пробе (рабочей пробе) ооотв

К - / к *  ( t o - ) *  ♦  ( t o ) 2 

жотаететаующав содержанию компонента

ч . С прнмене-
й м гтроньнон) методики

1 Кк 1 -  1 X -  Xk 1 < X Kgrpeayxbfar поправь» ной процедуры;
X -результат анализа, прош по контролируеюн, методике анализа;
Ъ* -  результат анализа ! пробы по контрольном ! методике анализа: К-кэрматгл оперативного контроля (

К -  0.84 / ( й ^ ) *  ♦  (fix ) 2

где tocCto )  ~ характер!:ттика контрольной (  
^  оодерханиз компонента в

к - / +  (to )*
тн^оя!Фуемой) методнкн, ооответству-

Оперативный контроль погрешности (точности) проводят в одинаковых условиях, т.е. 

результаты анализа получает один аналитик с использованием одного набооа мерной 

посуды, одной партии реактивов и т.д. 5
 6

1
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^пометив BOX зоспропзводччостч рассчитывают по $оо>*'/лз: 
п =  a  ( P , / » v )  o r  ( Д  >

где б- (ДО - показатель воспооизводимости (характзоисвка
случайной составляющей погоешности, соответствую
щая созднзму сопесжанию компонента в пообз):

х т  +  х 2

хсо = 2 ’

а (?,тО = 2,77 пси /п= 2, ? = 0,95.

Ион псупзстэлзяии 80К воспооизводимости отбивают пве позбы, 
объём которых оавзя о б ъ ё м у ,  необходимому для псовепенчя анализа 
по методике, и анализисуют в точном соответствии с прописью мето
дики, максимально варьируя условия пооведения анализа, т.е. полу
чают пза результата анализа, используя оазные набооы месоноЯ посу
ды, сазныз наотии сеактивоз. В заботе должны участвовать два ана
литика.

Вой поевыпении носматива BOX воспооизводимости экспеоимент 
поэтоояют. Вен позтосном превышении указанного норматива выясня
ют псичичы, поиводящие к неудовлетворительным результатам, контро
ля, и устраняют их
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