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НЕЮДИЧЕСШ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НАДЕ1НОС1И СРЕДСТВ И311ЕРЕНЙЙ КГ 8 .8 - 7 7  

утверждены 23  н ар та  1 9 7 7 г .

Срок введения в  д ей стви е-  

I  ян варя  1 9 7 8 г .

К е т я р ч ь с к м е  указан и я КГ 8 .8 - 7 7  разработаны  В сесоовм ш  на

учно-и сследовательски м  институтом ыетроногин ни. Д .И .М енделеева 

(ВОДИМ) совм естно о Всесоюзным научно-исследовательским институ-  

тон метрологической службы (ВНИИКС) в  Всесоюзным научно-и сследо-  

вател ьо к н а  институтом физико-технических и радио технических  

измерений (БВШ Ш РИ) в  р а зв и ти е  стан д артов  Государственной си с

темы стандартизации  я  Государственной  системы обеспечения адии- 

о т в а  измерений.

М етодические указан и я IIУ 8 .8 - 7 7  определяет основные зад ач и  

экспертизы  надежности с р е д с т в  нэнерений» порядок представления  

их на эк сп е р ти зу , порядок ей проведения н обцие требования к  

оформление р е зу л ь т а т о в  экспертизы  я  р асп р о стр ан я ется  н а с р е д с т в а  

измерений, предназначенные для серийного или м ассового  производ

с т в а .



М ИНИСТЕРСТВО ЭН ЕРГЕТИ КИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР 

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Главный инженерам ШО, РЭУ .гл ав
ных республиканских управлений, 
электростанций, предприятий и 
организаций

Госстандарт СССР утвердил и вводит в действие с  Т января 
1978 г .  Методические указания по проведение экспертизы надеж
ности средств  измерений (ЮГ 8 .8 -7 7 ) .

В целях установления единства и общих требований к органи
зации и содержание проведения экспертизы надежности вновь раз
рабатываемых и серийно выпускаемых в системе Минэнерго СССР 
средств измерений, с  I  июля 1977 г .  вводится порядок проведе
ния экспертизы надежности, установленный "Методическими указа
ниями” МУ 8 ,7 -7 7 .

Оказание методической помощи по внедрение настоящих Мето
дических указаний возложить на базовую организацию метрологи
ческой службы Минэнерго СССР по разработке новых средств  из
мерений в  отрасли -  ПО "Союзэнергоавтоматика".

Заместитель начальника Д.Я.Шамаравов

Заж. №62/7 7, Тир. 500 экз.
Р. СПО Союзтехэнерго



УТВЕРДДЕНЫ

Научно-технической комиссией по 
метрологии н измерительной технике 
Государственного комитета стандар
тов Совета Ынинсгров СССР 23 марта 
1977 г •

Срок введения в действие 
о I  января 1978г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ НАДЕЕНОСТИ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ

МУ 8 ,8 -7 7

1 . Настоящие методические указания устанавливают общие требо

вания к организации, порядку проведения и содержание экспертизы 

надежноетн вновь разрабатываемых в серийно выпускаемых средств изме
рений.

Экспертиза надежности является составной частью комплекса 

работ по государственным испытаниям средств измерений, выполняемым 

в соответствия с ГОСТ 8 .0 0 1 -7 1 .

2 . Основной задачей экспертизы надежности является проверка 

ооответствня нормируемых или фактических значений показателей надеж

ности средств намерений требованиям стандартов и технических усло

вия, назначению средств измерений, условиям и режимам эксплуатации, 

требованиям к нормам метрологического обслуживания (в  том числе 

меаповерочным интервалам), а также современному уровню надежности, 

средств измерений.

3 .  Экспертизу надежности средств измерений осуществляют;

метрологические институты я центры метрологии и стандартиза

ции Госстандарта СССР-при проведении метрологической экспертизы
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технических заданий на разработку образцовых и важнейших рабочих 
средотв измерений, рассмотрении материалов государственных прие

мочных испытаний средств измерений, а такие государственных кон
трольных испытаний, проводимых в овязи о истечением срока дейст
вия разрешения на выпуск в обращение средств измерений;

территориальные органы Госстандарта СССР -  при проведении 

государственных контрольных испытаний;

головные н базовые организации метрологической службы мини
стерств н ведомств -  при проведении метрологической экспертизы 

технических заданий на разработку средств измерений в порядке, 
установленном ШГ 8 .3 -7 3 .

4 . Научно-методическое руководство деятельностью метроло

гических организаций Госстандарта СССР, головных и базовых орга

низаций метрологической службы министерств и ведомств в части 

экспертизы надежности осуществляют Всесоюзный научно-исследова

тельский институт метрологической службы (ВНИИМС), ведущие по 

закрепленный видам ж областям измерений метрологические институ

ты и центры метрологии и стандартизации Госстандарта СССР.

5. Перечень документов, по хоторим проводится экспертиза 
надежности, приведен в табл. I .

Таблица I

I I
п/п Наименование документа

Метроло
гическая 
эксперти
за техни
ческого 
задания

Государст- Государст
венные венные 
приемом- контроль
ные яслы— испы
тания тания

Техническое задание

а) проект

б) утвержденное
♦

♦
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Продоле вне табл. I

I f Иетрологи- Государст- Г осударствен-
в/а Наименование ческая э к с - веяные при- иые контроль

документа пертиэа емочные ные испытания
техническо
го  задания

испытания

2 Расчет надежности 
или отчет (а к т ) об 
определительных 
испытаниях на надеж
ность

♦

3 Технические условия 
(государе твеняый 
стандарт)
а) проект
б ) утвержденные

♦
4*

4 Методика контрольных 
испытаний на надеж
ность
а) проект
б ) утвержденная

♦
♦

5 Карта технического 
уровня н качества 
продукции
а) проект
б ) утвержденная

♦
♦

6 Протокол (ак т ) испы
таний на надежность, 
а также материалы о 
надежности средств 
измерений в условиях 
эксплуатации

7 Эксплуатационная до
кументация по ГОСТ 
2.601-66 + ♦

6 Акт предыдущих г о су -
дарственных приеыочных 
или контрольных копыта-
ПИЙ +



Примечание. I .  Знак % и означает обязательность проведения 
экспертизы.

2 . Перечисленные документы являются составной частью 
комплекта документации, представленного на метро
логическую экспертизу технического задания нли 
для проведения государственных испытаний.

6 . В состав технической документации могут быть такие вклю

чены другие материалы, содержащие информацию о надежности средств 

измерений (например, карты режимов работы, программа обеспечения 

надежности, сводная ведомость отзывов потребителей, оправка о 

результатах подконтрольной эксплуатации н д р . ) .

7 . По требованию организации, проводящей экспертизу, должны 

бытьлредставлены те нормативно-технические документы отрасли н 

предприятия, на которые имеются ссылки в материалах, перечисленных 

в табл. I .

8 .  Общие требования к расчету надежности, метэдике контроль

ных испытаний на надежность н протоколу (акту) испытаний на надеж

ность приведены в приложениях 1 -3 .

9 . При экспертизе надежности необходимо выполнять работы, 

указанные в табл. 2 .

Таблица 2

1 !
п/с

Содержание
экспертизы

Иетроло- Государст-
Государствеиные

гическая венные при-донтрольные испытания

•
тяза тех-мспыт.ния ПРовадеиие
нического
задания

Рассмотре
ние мате
риалов

1 Проверка представ- ♦ + ♦ +
ляемых материалов 
на соответствие 
Требованиям дейст
вующих государствен
ных стандартов и 
других нормативных 
документов в части 
надежности



Продолжение табле 2

Содержание
экспертизы

Uerpoao- Г осу- Государственные
гхческая дарсхве контрольные испытания
эк спер- иные Проведение 
тнза тех-прие- 
ническо- аочнае

Рассмот
рение
материа
лов

го  зада- испыта
ния тя

2 Оценка правильности +
выбора номенклатуры и 
нормируемых значений

' показателей надежности
3 Оценка соответствия *

периодичности метроло
гического обслуживания 
(поверок, градуировок
и т . д . )  нормируемым 
значениям показателей 
метрологической надеж
ности

<1 Оценка расчета надеж
ности

5 Анализ обоснованности 
методики контрольных 
испытаний на надежность

6 Оценка правильности под
тверждения показателей 
надежности результатами 
испытаний на надежность 
и другой информацией о 
надежности

7 Анализ рекламационного 
материала

ф

ф

ф

ф

ф

Примечание, Знак *+" означает обязательность проведения 
экспертизы
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£0. Результаты экспертизы надежности излагаются: 

при проведении петрологической экспертизы технических заданий 

на разработку средств измерений -  в экспертном заключении» состав

ляемом в соответствии е ИР 8 .3 -7 3 ;
при проведении государственных контрольных испытаний средств 

намерений* в акте государственных испытаний;
при рассмотрении материалов государственных испытаний оредств 

измерений* в общем заключении по результатам рассмотрения матери

алов» составляемом в соответствии с ИУ 8*2-71*

I I .  В заключении о надежности следует изложить конкретные 
замечания» которые необходимо учесть в технической документации. 
Рекомендуемая форма заключения приведена в приложении 4.
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Приложение I

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАСЧЕТА 

НАДЕЖНОСТИ СРЕДСТВ ИЗИЕРЕНМ

Х« Предполагаемый временной режим использования средства изме

рений,

2 . Наименование а шмфр методики» а такие перечень государствен* 

ных н отраслевых стандартов и других нормативно-технических доку

ментов» в соответствие о которыми проведен расчет надежности.

3 . Краткое изложение методики раочета надежности (или ссылка 

на действующую методику). Последовательность или блок-схема рас
чета надежности.

4 .  Наименование документов-источников исходных данных о надеж

ности элементов по всей номенклатуре элементов средства измерения*

5» Резулыаты испытаний или обоснование надежности оригинальных 

деталей и сборочных единиц» по которым не имеется статистических 

данных о надежности.

6 . Результаты расчета надежности.

Примечание, Расчетные таблицы интенсивностей отказов должны 
быть вынесены в приложение к расчету надежности.

7 , Заключение о надежноетн средства измерений.
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Приложение 2 
Рекомендуемое

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ КОНТРОЛШХ ВШЫ1АНЙЙ 

СРЗДС1В ИЗМЕРЕНИЙ НА НАДЕЖНОСТЬ

1, Перечень показателей надежности, подлежащих контроле при 

испытанияхс
2 . Риск изготовителя d  и риск потребителя .

Приемочный Ры  й браковочный Р р уровни каждого
контролируемого показателя»

План испытаний для каждого показателя, содержащий порядок 

проведения испытаний, необходимые количественные данные (число, 

опытоег объем выборки, продолжительность испытаний и т .п г )»  усло

вия приемки ередотва измерений»

5 с Перечень контролируемых параметров с указанием периодич

ности их проверки в процессе испытании на надежность я метода 

намерения контролируемых параметров» а также требования к метроло
гическим характеристикам средств измерений, применяемых для кон

троля в
6» Порядок контроля работоспособности н восстановления испы

тываемых средств измерений.

? .  Перечень испытательного оборудования, измерительной н 

контрольной аппаратуры.
8 . Воздействующие факторы» их значение» продолжительность 

и последовательность воздействия.

Примечание. Допускается не приводить в методике данных,
содержащихся в технических условиях» государ
ственных или отраслевых стандартах или мето
диках, прн условии ссылок на соответствующие 
пункты указанных документов.
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Приложение 3 

Рекомендуемое

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЮКОЛА (AKIA) ИСПЫТАНИЙ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА НАДЕЖНОСТЬ

1 . Наименование и шифр методики, а также перечень государст

венных и отраслевые стандартов и нормативно-технических докумен

тов, в соответствии с которыми проведены испытания.

2 . Сведения об отклонениях от методики проведения испытаний 

о их обоснованием.

3 . Место н время проведения испытаний.

4 . Количество испытанных средств измерений.

3 . Наработка каждого средства измерений за время испытаний.

6 . Число зафиксированных отказов к краткий анализ их причин.

7 . Значения показателей надежности по результатам испытаний 

н решение об их соответствии (несоответствии) нормируемым значе

ниям.

Протокол должен быть подписан лицами, проводившими испыта

ния, я  утвержден руководством предприятия.
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Приложение Ч 
Рекомендуемое

ЗАКЛШЕНИЕ О НАДЕИЮС1И*

(наименование ж хил средства измерений)

В результате экспертизы надежности установлено: 

I .  Номенклатура показателей надежности выбрана^

(правильно илг неправильно; если неправильно, то в чей)

2 . Норчы надежности
(соответствует ,н е  соответствует ГОСТ, Н1Д)

назначению, условиям и режиму эксплуатации____________________________
(если не соответствуют,

то в чем)

3* Нормы надежности__________________________________________________
(согласую тся , не согласуются)

е периодичностью метрологического обслуживания______________________

(если не согласуются, то в чем)

4. Расчет надежности__________________________________________________
(отзыв о полноте охвата, методике расчета,

достоверности исходных данных и д р .)

5 . Методика контрольных испытаний на надежность в 17 изложена

(правильно, неправильно; если неправильно, то в чем)

и является ияствю общего заключения по результатам рассмотрения 
материалов государственных испытаний
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Продолжение 
приложения 4

6 . Испытания на надежность________________________________ _
(отзыв об испытаниях ьа основании

отчета о результатах испытаний)

7 .  _,__________________________________________________________
(дополнительные сведения)

8 , Показатели надежности
(расчетные по результата';

испытаний» а также нормкруеные в 17)

Предлагается внести в документацию следующие изменения я 
дополнения

Исполнители:
(д о й н о с т ь ,ф а м и л и я , а .о . ,п о д п и с ь )
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Приложение 5

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных нормативно-технических документов, 
которыми необходимо руководствоваться при 
проведении экспертизы надежности средств 

измерений

I .  Т Е Р М И Н О Л О Г И Я

ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечетая единства измерений 

(ГСИ).Метрология. Термины и определения.(Разделы 5 - I I ) .

ГОСТ 13377-75 Надежность в технике. Термины и опреде-рния.

ГОСТ 16504-74 Качество продукции. Контроль и испытания.Основные тер

мины и определения.(пп. 4 8 ,5 3 ,5 6 . 71 ,78-80 и д р .)

ГОСТ 15895-70 Качаотво продукции.Статистические методы управления ка

чеством.Термины. ( ип. 2 ,3 ,5 ,6 ,4 1 -4 4 ,5 0 -5 3 ,59-бЗи д р ,)

ГОСТ 18322-73 Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения, (пп. 1 -4 , 7, П -± 4  и д р .)

ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и 

определения, (ш .2 0 -4 4  и д р .)

2 . ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ. НОРМИРОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ

ГОСТ 12997-67 Государственная система промышленных приборов и средств 

автоматизации (ГСП). 06шт технические требования, 

(вводная часть» р а зд .1 ,2 , прилЛ ).

ГОСТ 13216-74 ГСП* Надежность* Общие технические требования и методы 

испытаний* (р а зд Л -4 )
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ГОСТ 19152-73 Система технического обслуживания и ремонта тех и

Ремонтопригодность.Состав общих требований, (ап Л . 1 -1 .6 ,

2# 1 -2 .3 ) .

МУ 3-69 Методика выбора номенклатуры нормируемых показателей

надежности технических устройств.

Методика выбора норм надежности технических устройств. М, 1971.

3. ЮЕОТйЧВНИВ НДДШОСТЛ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА 

ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ

ГОСТ 1946(^74 Надежность в технике. Расчет показателей безотказности 

невосотянааливаемых объектов (без резервирования).

ГОСТ 20237-74 Надежность в технике .Расчет показателей безотказности 

восстанавливаемых объектов (без резервирования) #

ГОСТ 20738-75 Надежность в технике. Расчет комплексных показателей

надежности восстанавливаемых объектов (без резервировав 

ния).

Методика расчета надежности изделий с  учетом постепенных отказов. МД976.

Методика .Обеспечение надежности на этапе проектирования. Прогнозирование 

стабильности я оценка серийнопригодкости аналоговых устройств. МД976 .

Методика .Обеспечение надежности на этапе проектирования и производства. 

Экспериментальная оценка серийнопригодкости узлов электронной аппара
туры. М, 1974.

Методика оптимизации периодичности проведения замен технических устройств 

М,1975.

Методика расчета величин гарантийных сроков (гарантийных наработок) 

промышленных изделий.М., 1975.



ГОСТ 181221-73 

ГОСТ 20699-75 

ГОСТ I7 2 3 I-7 I  

ГОСТ 17572-72

ГОСТ 18049-72

ГОСТ 18333-73

ГОСТ 19489-74

ОСТ 25627-76

ГОСТ 16468-70

ГОСТ 17599-72

ГОСТ I75IQ-72 

ГОСТ 17526-72

4 . КОНТРОЛЬ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ

НА НАЖШОСЯЪ .
Качество продукции.Статистические методы у п р а в л е н и я .  
Правила отбора единиц продукции и выборку ( я .2 .2 ,3 )
ГСП. Надежность• Ыетоды контрольных испытаний*

Надежность в технике,Метод последовательных испытаний.

Надежность в технике. Испытания с  ограниченным числом 

отказов*

Надежность в технике. Испытания ограниченной продолжи

тельности с заменой отказавших изделий.

Надежность в технике .Испытания ограниченной продолжатель^ 

ности без замена отказавших изделий

Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Испытания но ремонтопригодность. Основные положения.

Приборы и средства автоматизации ГСП. Надежность. 

Определизпльные испытания на безотказность.

Надежность изделий машшюстроения.Система сбора и обра

ботки информации. Основные положения.

Надежность изделий машшюстроения.Система сбора и обра

ботки иыфо рмашш. Me тоды определения точечных оценок 

показателей надежности по результатам наблюдений.

(гтп. 1 .3 -1 .6 , разд.2 ,3 ) .

Надежность изделий машиностроения. Система сбора и обра

ботки информации. Планирование наблюдений (п п Л Л -1 .5 ,

2 ,1 , 2*5—2 .7 , 3 .1  я д р .)

Надежность изделий машшюстроения.Система сбор? и 

обработки информации. Требования к содержанию ^юрм
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учета наработок, повреждений и отказов (раэд. 2 к у 

Г0С1 19$90-7<» Надежность изделий машиностроения. Система сбо*

обработки информации. Формы учета результатов обработ

ки эксплуатационной информации.(пп.ЗЛ, 3 .2  и д р .)

5 . ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОШС1ВА ИЗМЕРЕНО

ГОСТ 8.001-71 ГСМ. Организация я порядок проведения государственных 

испытаний средств измерений (пп. З Л .4 , 4 .4  и д р .,  

приложения 3 , 4 , 7 ) .

ГОСТ 8.002-71 ГСП. Организация и порядок проведения поверки, ревизии 

и экспертизы средств измерении (пп. 1 .2 ,  1 .5 ,  3 .2  и

ГОСТ 8.009-72 

ГОСТ 8 Л 03-73

МУ 8 .2 -71

ИУ 8 .3 -7 3

д р .)*
Номенклатурный перечень подлежащих обязательной госу

дарственной поверке рабочих средств измерений, предназ

наченных н применяемых для целей учета, взаимных рас

четов и торговли, обеспечения техники безопасности, 

охраны окружающей среды и здоровья населения. М .,1976. 

ГСМ. Нормируемые метрологические характеристики средств 

измерений (п .п . 2.1 -  2 .3  и д р .) .

ГСй. Организация и порядок "проведения метрологической 

экспертизы конструкторской и технологической докумен

тации (п . 2 ) .

Методические указания о порядке оформления и рассмотре

ния материалов по результатам государственных испытаянй 

средств измерений (прил. 3 , 7 ) .

Методические указания по проведению метрологическом 

экспертизы технических заданий на разработку средств 

измерений (пп. 1 .5 , 2 .5 , 2 .6  и д р .) .
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6 . ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЕСКД)
ГОСТ 2.102-68 ЕСКД.Виды м комплектность конструкторских документов.

ГОСТ 2.106-63 ЕСКД.Текстовые документы (п п .5 .2 , 6 .1 , 7 .2  ■ д р .)

ГОСТ 2.114-70 ЕСКД.Техннческие условия.Правила построения, изложения 

я оформления, (пп. 1 .4 , 2 .5 .3 ,  2 .5 .4 ,  2 .6 .2 , 2 .6 .3 , 
2 .7 .1 , 2 . I 0 .I  я д р .)

ГОСТ 2 .I I 6 -7 I  ЕСВД.Карта технического уровня и качества продукция 

(п .6  и д р .)

ГОСТ 2.601-68 ЕСКД. Эксплуатационные документы, (пп .1 .11, 2 .3 , 5 .6 , 

5 .15, 6 .2 , 6 .6 , 6 .1 0 , 6 .13 и д р .)
ГОСТ 2.602-68 ЕСКД. Ремонтные документы.
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