
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  С С С Р

МЕТ ОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ВОЗДУХЕ

Выпуск XVI

Москва, 1980

техническое обследование зданий

http://www.mosexp.ru/obsled1.html


ивгод аш ж иЕ УКАЗАНИЯ 
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЩВСТВ В ВОЗДУХЕ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

Москва, 1980 г,



Сборник ме тодических указаний составлен 

методической секцией по  промышленно- 

санитарной хи ми и пр и проблемной ко миссии 

"Научные основы ги гиены тр уд а и  профес

сиональной патологии".

Вы пу ск Д О

Настоящие методические ук аз ан ия распро

с т р а н я т с я  н а  определение содержания 

вредных веществ в  воздухе промышленных 

помещений при санитарном контроле.

Редакционная коллегия: Та ра со в В . В . , Б а б и н а  Н . Д . , 

Набиев Н.Н., £>яхова Г.А., Озечкин В.Г.
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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного государственного 

санитарнога-врача СССР

Х И . Э Ш Е В К 0  

J 9 8 0  Г.

» £ 2 3 2 -JO

МЕТОДИЧЕСКИЕ Ш З А Ш

H i ГА30Ш Ж Т0ГРАФ ИЧБСК0В ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОАШЛЕРОгОДА 
В В0ЗД Д2

Г ‘
С н — С н г- С Н * в *

СН,

U.1I. 151,06

Изоамилбрсмгд. жидкость с Т . г ш .  121°С, упругостью пара 12,8 

м м  рт.ст. при 20°С и  удельным весам 1,19 пр и 20°С. Агрегатное со» 

стояние в  воздухе -  пара.

1. Общая часть

1. Определение основано на использовании газожидкостной хромато

графии при работе на приборе с пламенно-ионизационным детектором. 

Отбор проб без концентрирования.

2. Предел обнаружения 0,015 кк г в  анализируемой объеме воздуха

3. Предел обнаружения в  воздухе 3 кг/м3 (расчетный)

4. Погрешность определения + I0JC

5. Диапазон измеряемых концентраций 3-30 ur/to8

6. Определению ае мепает хзоамиловый спирт, мешает 2-брсмпевтвн.



п о

7. Предельно допустимая концентрация изоамилбромида в  воздухе 

5 мг/м*.

П. Реактивы в  аппаратура

8. Применяемые реактивы 

Изоамилбромид, ч, 7ЛРТУ &-03-380-63 

Хлороформ, х.ч. ГОСТ 215-74

Целит 545 или целит С-22, фракции 80-100 п е в  

Силиконовое масло ДС-550

Газообразные азот, водород и  воздух в  баллонах с редукторами

9. Применяемые посуда и  прибора 

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором 

Колонка из нерх. стали, дл ин ой I м, диаметром 3  ш  

Шприцы медицинские, емкосты) 100, 10, 5  м л  

Микрошприцы

Секундомер 

Лупа измерительная 

Баня водяная

Стеклянные бутыли емкостьо 2 0  Л

Ш. Отбор пр об воздуха

10. Пробу воздуха отбирают в  медицинские шприцы, емкостью 10 0 

мд. Шприцы закрывают заглушками. Контакт пробы воздуха о резиноЯ 

долхев быть возыохяо малым. Анализы необходимо проводить в  д е нь 

отбора проб.

ЕГ. Описание определения

11. Для приготовления насадки к о л о ш а  1Ь% силиконового ма с л а  

ДС-550 от веса твердого носителя растворяют в  хлороформе и  заля- 

вают этим раствором целит 545, помещеввнЯ в  выпарительную чашку. 

Хлороформ удаляют н а  водяной. бане п р и  осторожном перемешивании.
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затеи насадку сушат в  сушильном шкаф/ при температуре 1СО°С до  пол

ного уд ал ен ия растворителя»

Колонку равномерно заполняют о помо щь ю вакуума подготовленно! 

насадкой и  кондиционируют п р и  120°С в течение 5-6 часов в  токе 

m -носителя п р и  отключенном детекторе. Общую подготовку прибора 

проводят согласно инструкции»

Пр об ы во здуха д л я  анализа отбирают из большого шприца в малые 

медицинские, прокалывая ре зинку заглушки и  вводят через сачоуллот- 

н я щ у ю с я  мембрану в испаритель хроматографа. Необходимо вс ю серию 

зализов проводить одни м шприцом, скорость ввода пр об ы до лина 

быть постоянно!»

У с л о в и я  анализа:

Д л и н а  колонки 

Диам ет р колонки 

Тв ерды! носитель 

У ц дк ая ф а з а  

Температура ко ло нк и 

Температура испарителя 

Скорость по то ка газа-носителя(азота) 30 мл /м ин 

Скорость потока во дорода 30 мд / м и н 

Скорость пото ка во зд ух а 3 0 0 мл /м ин 

Скорость ди аг раммной л е н т ы  600 мм/час 

Объем вводимо! п р об ы 5  м л  

В р е м я  удер жи ва ни я из оамилбромида 2 м и н  42 се к 

Количественное определение проводят м е то до м абсолютной калибреэ-

I и
3  м м

Целит 545(80-100 мел) 

Силиконовое м а сл о ДС -5 50 

100°С 

140°С

з. Д л я  приготовления ка либровочных смесей в  отвакуукировавную 

бутыль емкостью 2 0  л  вводят микрошцряцом 5  м к л  изоамилбромида, 

бутыль заполняют воздухом. Д л я  лу чшего перемешивания я у т и г п  часть
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бутшш слезет попеременно нагреть ж охладить. Последовательно 

соединяют три бутили с одинаковой концентрацией изоамилбромида. 

Через 2-3 часа из бутили берут 10 мл пробы и разбавляют воздуха: 

до 100 ил. Аликвоты от 0,5 ид до 5 ил вводят в хроматограф к 
строят калибровочный график.

Концентрацию изоаыклброиада в мг/и3 воздуха (X) вычисляют по

• количество изоамилбромида, найденное по калибровочная

\̂ 0-  объем воздуха в л., взятый для анализа и приведенный ft 

стандартный условиям по форцуле ( си. приложение I).

формуле:

■, где

графику, uxr



198

Приложение I

Приведение объема во зд ух а к  стандартным ус ловиям проводят 

по следующей формуле:

V V  . V . <273 ♦  а »  • у------- ,  гд>

(273 + f  ) • 101,33

объем воздуха, отобранный д л я анализа, л  

Р  -  барометрическое давление, к П а  (101,33 кПа= 76 0 ш  рт.ст) 

i* -  температура во зд ух а в  месте отбора пробы, ° С 

Дл я удобства ра сч ет а Y ^ g  следует пользоваться таблицей 

коэффициентов(приложение 2). Д л я  приведения во зд ух а к  стандарт

ным условиям надо умнохнть Vt н а  соответствующий коэффициент»



П р и л о ж е н и е  2
К О Э О Ф И Д Е Н Т Ы

д л я  п р и в е д е н и я  о б ъ е м а  в о з д у х а  к с т а н д а р т н ы м  у с л о в и я м :  т е м п е р а т у р а  + 2 0 ° G  и 

а т м о с ф е р н о е  д а в л е н и е  1 0 1 , 3 3  к П а

с
i
i . . . . Д а в л е н и е  Р, iкПа

| 9 7 , 3 3 9 7 , 8 6 9 8 , 4 9 8 , 9 3 9 9 , 4 6 1 0 0 1 0 0 , 5 3 1 0 1 , 0 6 2 0 2 , 3 3 2 0 1 , 8 6 1 0 2 , 4 0

J 1 , 1 5 ьг 1 , 1 6 4 6 1 , 1 7 0 9 1 , 1 7 7 2 1 , 1 8 3 6 1 , 1 6 9 9 1 , 1 9 6 3 1 , 2 0 2 6 1 , 2 0 5 8 2 , 2 1 2 2 1 , 2 1 6 5

в 1 , 1 3 9 3 1 , 1 4 5 6 1 , 1 5 1 9 1 , 1 5 8 1 1,16-14 1 , Г 7 0 5 1 , 1 7 6 8 2 , 2 8 3 2 2 , 2 8 6 2 2 , 1 9 2 5 1 , 2 9 8 6

2 1,1212 1 , 1 2 7 4 1 ,13 3 6 1 , 1 3 9 6 1 , 1 4 5 8 1 , 1 5 1 9 2 , 1 5 8 1 2 , 2 6 4 3 2 , 2 6 7 3 1 , 2 7 3 5 1 , 2 7 9 5

ъ 1 , 1 0 3 6 1 , 1 0 9 7 1 , 1 1 5 8 1 , 1 2 1 8 1 , 1 2 7 8 1 , 1 3 3 8 1 , 1 3 9 9 1 , 1 4 6 0 2 , 2 4 9 0 1 , 1 5 5 1 1 , 1 5 1 1

1 1 , 0 8 6 6 1 , 0 9 2 6 1 , 0 9 8 6 1 , 1 0 4 5 1 , 1 1 0 5 1 , 1 1 6 4 1 , 1 2 2 4 2 , 1 2 8 4 2 , 2 3 2 3 1 , 1 3 7 3 2 , 1 4 3 2

э 1,1/701 1 , 0 7 6 0 1 , 0 8 1 9 1 , 0 8 7 7 1 , 0 9 3 6 1 , 0 9 9 4 1 , 1 0 5 3 2 , 1 1 1 2 2 , 2 2 4 2 1 , 1 2 0 0 1 , 1 2 5 8

1, 05 40 - 1 , 0 5 9 9 1 , 0 6 5 7 1 , 0 7 1 4 1 , 0 7 7 2 1 , 0 8 2 9 1 , 0 8 8 7 2 , 0 9 4 5 2 , 0 9 7 4 1 , 1 0 3 2 1 , 1 0 5 9

1 , 0 3 0 5 1 , 0 4 4 2 1 , 0 4 9 9 1 , 0 5 5 6 1 , 0 6 1 3 1 , 0 6 6 9 2 , 0 7 2 6 2 , 0 7 8 4 2 , 0 8 2 2 1 , 0 8 6 9 1 , 0 9 2 5

1 , 0 3 0 9 1 , 0 3 6 6 1 , 0 4 2 3 1 , 0 4 7 7 1 , 0 5 3 5 1 , 0 5 9 1 2 , 0 6 4 8 2 , 0 7 0 5 2 , 0 7 3 3 1 , 0 7 8 9 1 , 0 8 4 6

1 , 0 2 3 4 1 , 0 2 9 1 1 , 0 3 4 7 1,0-102 1,0-159 1 , 0 5 1 4 1,0 5 71 2 , 0 6 2 7 2 , 0 6 5 5 1 , 0 7 1 2 1 , 0 7 6 7

1 , 0 0 8 7 1 , 0 1 4 3 1 , 0 1 9 8 1 , 0 2 5 3 1 , 0 3 0 9 1 , 0 3 6 3 1 , 0 4 1 9 2 . U 4 7 5 2 , 0 5 0 2 1 , 0 5 5 7 1 , 0 6 1 2

J 0 , 9 9 4 4 0 , 9 9 9 9 1 , 0 0 5 4 1 , 0 1 0 8 1 , 0 1 о 2 1 , 0 2 1 6 2 . 0 2 7 2 2 , 0 3 2 6 2 , 0 3 5 3 1 , 0 4 0 7 1 , 0 4 6 2

X 0 , 9 8 0 6 0 , 9 8 6 0 0 , 9 9 1 4 0 , 9 9 6 7 1 , 0 0 2 1 1 , 0 0 7 4 2 , 0 1 2 8 2 , 0 1 8 3 1 , 0 2 0 9 1 , 0 2 6 3 2 , 0 3 1 6

i 0 , 9 6 7 1 0 , 9 7 2 5 0 , 9 7 7 8 0 , 9 8 3 0 0 , 9 8 8 4 0 , 9 9 3 6 0 , 9 9 8 9 2 , 0 0 4 3 2 . 0 0 6 9 2 , 0 2 2 2 1 . 0 1 7 5

) 0 , 9 6 0 5 0 , 9 6 5 8 0 , 9 7 1 1 0 , 9 7 6 3 0 , 9 8 1 6 0 , 9 8 6 8 0 , 9 9 2 1 0 , 9 9 7 4 1 , 0 0 0 0 2 , 0 0 5 3 1 , 0 1 0 5
J 0 , 9 5 3 9 0 , 9 5 9 2 0 , 9 6 4 5 0 , 9 6 9 6 0 , 9 7 4 9 0 , 9 8 0 0 0 , 9 8 5 3 0 , 9 9 0 6 0 , 9 9 3 2 0 , 9 9 8 5 2 , 0 0 3 6

1 0 , 9 4 7 5 0 , 9 5 2 7 0 , 9 5 7 9 0 , 9 6 3 1 0 , 9 6 8 3 0 , 9 7 3 5 0 , 9 7 8 7 0 , 9 8 3 9 0 , 9 8 6 5 0 , 9 9 1 7 0 , 9 9 6 8

J 0 , 9 4 1 2 0 , 9 4 6 4 0 , 9 5 1 6 0 , 9 5 6 6 0 , 9 6 1 8 0 , 9 6 6 9 0 , 9 7 2 1 0 , 9 7 7 3 0 , 9 7 9 9 0 , 9 8 5 1 0 , 9 9 0 2
3 0 , 9 3 4 9 0 , 9 4 0 1 0 , 9 4 5 3 0 , 9 5 0 3 0 , 9 5 § 5 0 , 9 6 0 5 0 , 9 6 5 7 0 , 9 7 0 8 6 , 9 7 3 4 0 , 9 7 8 5 0 , 9 8 3 6
j 0 , 9 2 Ш 0 , 9 3 3 9 0 , 9 3 9 1 0 , 9 4 4 0 0 , 9 4 9 2 0 , 9 5 4 2 0 , 9 5 9 4 0 , 9 6 4 5 0 , 9 6 7 0 0 , 9 7 2 3 0 , 9 7 7 2

о
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