
15
 к

оп
. 

Б
З 

3—
91

/2
51

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

И Н СТРУ М ЕН ТЫ  СТО М А ТО Л О ГИ ЧЕСК И Е 

В Р А Щ А Ю Щ И Е С Я . ХВО СТО ВИ КИ

ГОСТ 26634-91 
(ИСО 1797-85)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ 

М о с к в а

определение прочности бетона

http://www.stroyinf.ru/test.html


УДК Q16.S14—169.618.1—72:006.354 Групиа M l

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ИНСТРУМЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВРАЩАЮЩИЕСЯ. ХВОСТОВИКИ

ГОСТ
26634—91

Dental rotary instruments Shanks (ИСО 1797—85)

ОКП 94 5226

Дата введения (И .07.92

Настоящий стандарт входит в серию основополагающих стан
дартов на стоматологические вращающиеся инструменты и явля
ется важным связующим звеном между стандартами на стомато
логические инструменты и стоматологические наконечники.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования к хвостовикам 
стоматологических вращающихся инструментов и определяет ме
тоды измерений для контроля размеров. Требование к контролю 
качества включено в целях обеспечения высокого уровня качества.

Настоящий стандарт применяется совместно с приложением.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 19300—86 (ИСО 3274—75) «Средства измерений шеро
ховатости поверхности профильным методом. Профилографы-про
филометры контактные. Типы и основные параметры»,

ГОСТ 2999—75 (ИСО 6507/1—82) «Металлы и сплавы. Метод 
измерения твердости по Виккерсу».

МИ 41—88 (ИСО 4288—85) «Методика выполнения измерений 
параметров шероховатости поверхности по ГОСТ 2789—73 при 
помощи приборов профильного метода».

Издание официальное
©  Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР



ГОСТ 2 M S 4-tl С  2

3. КЛАССИФИКАЦИЯ

В зависимости от диаметра и конструкции хвостовики стома
тологических вращающихся инструментов классифицируют по ти
пам следующим образом

тип 1 — диаметр 2,35 мм с канавкой и плоской лыскои; 
тип 2 — диаметр 2,35 мм цилиндрический; 
тип 3 — диаметр 1,6 мм цилиндрический с коническим или 

сферическим торцем.

4. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
(Черт 1—3)

Хвостовик типа 1

Черт, 1

Хвостовик типа 2

х— L Z  К
. . .  и

/ 1 Т_ 1 i---------------- ----------- --------

Черт 2

Хвостовик типа 3

Черт 3

Обозначения к черт 1—3
диаметр хвостовика, Дг — диаметр на уровне канавки, S — размер лыски по диамет

ру. Л — длина хвостовика; 12 — расстояние между краем лыски и нерабочим концом; 
k — расстояние между (торцем) краем лыски и канавкой, U — ширина канавки



С. 3 ГОСТ 2 6 6 8 4 -9 1

5. МАТЕРИАЛ

Хвостовики изготовляют из стали или другого подходящего 
материала.

Тип материала и способ его обработки выбираются изготови
телем.

6. РАЗМЕРЫ

Размеры и допу:ки должны соответствовать значениям, ука
занным на черт. 4, 5, 6, 7 и 8 и приведены в табл. 1.

Хвостовик типа 1

Хвостовик типа 2 Хвостовик типа 3

Черт. 5 * Коническая или сферическая 
форма торца выбирается изготови
телем.

Черт. 6



ГОСТ 26664—91 С. 4

Таблица 1
мм

h min

Длина хвостовиков типов 1 и 3
Диаметр Длина инструмента

Длина хвосто
вика типа 2

миниатюрный, стандартный, сверхдлин-
короткий ДЛИННЫЙ нь й

1 6 9 И 12
2,35 П * 12* 30

* Не допускается А >13 ,5  мм

Размеры даны в миллиметрах, шероховатость — в микромет
рах.

Торец хвостовиков типов 1 и 2 должен быть плоский, коничес
кий или сферический. Право выбора формы торца предоставля
ется изготовителю.

7. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

Шероховатость поверхности, определяемая по методам, опи
санным в ГОСТ 19300 и МИ 41 должна быть такой, как указано 
на чертежах.

8. ТВЕРДОСТЬ

Твердость хвостовиков, изготовленных из стали или из воль
фрамового сплава, определяемая по методу, изложенному в ГОСТ 
2999, должна быть не менее 250 HV 5.

9. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

9.1. Д и а м е т р  х в о с т о в и к а
Измерения следует проводить с использованием ре1улярно про

веряемых твердосплавных калибров, воздушных манометров или 
индикаторов с круговой шкалой, градуированных в 0,001 мм.

Диаметр d x следует измерять перпендикулярно к продольной 
оси хвостовика на длине 1Х.

9.2. Д р у г и е  р а з м е р ы
Измерения следует проводить при помощи соответствующих из

мерительных приборов: штангенциркулей с твердосплавными по
верхностями, инструментальных микроскопов или индикаторов с 
круговой шкалой.
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10. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

10.1. Т ип х в о с т о в и к о в
При контроле качества хвостовики инструментов должны клас

сифицироваться в соответствии с разд. 3.
10.2. Д е ф е к т ы
Значительными дефектами считают те отклонения от требова

ний, которые перечислены в табл. 2. Незначительными дефектами 
являются Есе отклонения в присоединительных размерах, не ука
занные в табл. 2.

П р и м е ч а н и я :
1. К зна ительным относятся только те дефекты, которые мешают нормаль

ной работе инструмента.
2. К незначительным дефектам относятся все другие отклонения от требо

ваний, снижающие качество инструмента.

Т а б л и ц а  2
Значительные дефекты

Тип
хвостовика d 1 d2 h /4 s

1 > 2 ,3 3 > 1 ,4 5 < 1 ,8 0 < 0 ,8 5 > 1 ,8 0
2 > 2 ,3 5 — — — —

3 > 1 ,6 0
< 1 ,5 9 —1 — — —

10.3. О т б о р  о б р а з ц о в
Метод отбора образцов и количество инструментов, необходи

мое для испытания, должны быть указаны в нормативно-техниче
ской документации на инструменты конкретного вида.

10.4, П р и е м о ч н ы и у р о в е н ь  д е ф е к т н о с т и  (/4Q£) 
Приемочный уровень дефектности, выраженный количеством

дефектов на сто изделий для каждого типа инструментов, должен 
соответствовать указанному в табл. 3. (Для народного хозяйства 
СССР табл. 4).

Т а б л и ц а  3
Приемочный уровень дефектности AQL, %

Тип
хвостовика Значительные дефекты Не шачителыше 

дефекты

1 2,5 6,5
2 2,5 6.5
3 1.5 4.0
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е ТРЕБОВАНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Хвостовик типа 1 Хвостовик типа 2

Черт. 7 Черт. 8

Допускается изготовлять торец хвостовиков инструментов с фаской 0,3X46  
переходящий на сферу.

10.4 Приемочный уровень дефектности AQL, %

Т а б л и ц а  4

Тип
хр( отовика Значительные дефекты Незначительные

дефекты

1 ,2 ,3 1.5 4.0

* До 01.01.94
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